
Homologation von Schraubwerkzeugen

Typ: TB-A-EC-20 Arbeitsbereich: 5,00 bis 20,00 N·m (M
nenn

)

SN-Nr. Akku - EC - Winkel - Schrauber

30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15° 30 °±5° 360 °±15°

Oberer Toleranzgrenze (To / Mmax)

Unterer Toleranzgrenze (Tu / Mmin)

9,538 N·m 9,524 N·m 17,031 N·m 17,071 N·m 20,047 N·m 20,072 N·m 9,512 N·m 9,524 N·m 17,031 N·m 17,034 N·m 19,988 N·m 20,044 N·m ,026 N·m -,018 N·m ,024 N·m ,038 N·m ,059 N·m ,028 N·m

0,0762 0,0538 0,1211 0,0704 0,1387 0,0833 0,0304 0,0538 0,0447 0,0380 0,0531 0,0476 0,0711 0,0000 0,1055 0,0561 0,1181 0,0671

0,290 0,240 0,520 0,360 0,570 0,390 0,140 0,240 0,220 0,150 0,260 0,210 0,310 0,230 0,450 0,280 0,580 0,350

57,229 4,762 102,187 8,536 120,282 10,036 57,074 4,762 102,187 8,517 119,927 10,022 0,155 -0,009 0,146 0,019 0,355 0,014

cm 2,9098 4,1200 3,2767 5,6380 3,3639 5,6016 7,2856 8,0482 8,8747 10,4394 8,7860 9,8107 3,7408 5,5009 2,5202 4,7374 2,2523 3,9654

cmk 2,7431 3,9682 3,1908 5,2997 3,2510 5,3131 7,1508 7,5386 8,8240 10,1420 8,7095 9,4995 3,6198 5,3796 2,4431 4,5147 2,0853 3,8278

9,519 N·m 9,519 N·m 17,013 N·m 17,066 N·m 20,061 N·m 20,084 N·m 9,558 N·m 9,549 N·m 17,010 N·m 17,067 N·m 20,037 N·m 20,085 N·m -,039 N·m -,030 N·m ,003 N·m -,001 N·m ,024 N·m -,001 N·m

0,0819 0,0540 0,1285 0,0906 0,1517 0,0904 0,0425 0,0250 0,0711 0,0446 0,0879 0,0520 0,0703 0,0480 0,1174 0,0655 0,1321 0,0679

0,340 0,270 0,510 0,360 0,750 0,410 0,190 0,110 0,330 0,180 0,460 0,230 0,340 0,210 0,510 0,310 0,540 0,320

57,116 4,760 102,076 8,533 120,368 10,042 57,349 4,775 102,060 8,534 120,223 10,042 -0,233 -0,015 0,016 0,000 0,145 0,000

cm 2,7080 4,1054 3,0872 4,3791 3,0758 5,1598 5,2198 8,8500 5,5753 8,8862 5,3078 8,9829 3,7813 5,5441 2,2657 4,0609 2,0139 3,9196

cmk 2,6294 3,9869 3,0545 4,1348 2,9409 4,8502 4,7638 8,1952 5,5284 8,3852 5,1667 8,4401 3,5975 5,3356 2,2583 4,0574 1,9528 3,9166

9,593 N·m 9,526 N·m 17,069 N·m 17,048 N·m 20,072 N·m 20,077 N·m 9,565 N·m 9,540 N·m 17,011 N·m 17,031 N·m 19,978 N·m 20,040 N·m ,027 N·m -,014 N·m ,058 N·m ,017 N·m ,094 N·m ,037 N·m

0,0678 0,0516 0,1078 0,0710 0,1453 0,0842 0,0416 0,0241 0,0502 0,0351 0,0534 0,0475 0,0729 0,0481 0,1116 0,0606 0,1278 0,0660

0,280 0,220 0,460 0,320 0,610 0,350 0,190 0,100 0,250 0,150 0,220 0,210 0,310 0,200 0,490 0,300 0,540 0,330

57,556 4,763 102,415 8,524 120,429 10,039 57,391 4,770 102,066 8,515 119,867 10,020 0,164 -0,007 0,349 0,009 0,562 0,019

cm 3,2693 4,2920 3,6793 5,5857 3,2123 5,5417 5,3279 9,1983 7,8971 11,2977 8,7428 9,8252 3,6472 5,5292 2,3839 4,3862 2,0813 4,0275

cmk 2,8140 4,1223 3,4653 5,3613 3,0482 5,2354 4,8055 8,6381 7,8241 11,0081 8,6041 9,5431 3,5219 5,4309 2,2100 4,2912 1,8370 3,8397

17140019

17140023

17140026

380 U/min

9,50 N·m 17,00 N·m 20,00 N·m

4,750 N·m 8,500 N·m

10,165 N·m 18,190 N·m 21,400 N·m

8,835 N·m 15,810 N·m 18,600 N·m18,600 N·m

50 U/min

EC - Schrauber DifferenzauswertungMessbank

10,000 N·m

10,165 N·m 18,190 N·m 21,400 N·m

8,835 N·m 15,810 N·m 18,600 N·m

380 U/min

50 U/min

30% 80% 100%30% 80% 100%

9,50 N·m 17,00 N·m 20,00 N·m

4,750 N·m 8,500 N·m 10,000 N·m

17140026

Mittelwert Drehmoment (X̅)

Standardabweichung (s)

Streubereich (R) (99,73%)

N·m / Umdrehung (N·m/°)

17140023

Mittelwert Drehmoment (X̅)

Standardabweichung (s)

Streubereich (R) (99,73%)

N·m / Umdrehung (N·m/°)

Drehzahl Endanzug ca. 50 U/min

17140019

Mittelwert Drehmoment (X̅)

Standardabweichung (s)

Streubereich (R) (99,73%)

N·m / Umdrehung (N·m/°)

Drehzahl max. 1.Stufe 380 U/min

T
B
-A
-E
C
-2
0

Prüfdrehmoment (Msoll)   ±7,0% 9,50 N·m 17,00 N·m 20,00 N·m

Drehwinkelstartmoment (Mα0) 4,750 N·m 8,500 N·m 10,000 N·m

10,165 N·m 18,190 N·m 21,400 N·m

8,835 N·m 15,810 N·m

100%
Werkzeug Serien-Nr. Testdaten

30% 80%

cm 2,7080 4,1054 3,0872 4,3791 3,0758 5,1598 5,2198 8,0482 5,5753 8,8862 5,3078 8,9829 3,6472 5,5009 2,2657 4,0609 2,0139 3,9196

cmk 2,6294 3,9682 3,0545 4,1348 2,9409 4,8502 4,7638 7,5386 5,5284 8,3852 5,1667 8,4401 3,5219 5,3356 2,2100 4,0574 1,8370 3,8278

Ja Soll: ≥ 2,00 Fähigkeitsindex : Cm 2,708 i.O. ≥ 2,00 Fähigkeitsindex : Cm 5,220 i.O. ≥ 2,00 Fähigkeitsindex : Cm 2,014 i.O.

Soll: ≥ 1,67 Fähigkeitsindex : Cmk 2,629 i.O. ≥ 1,67 Fähigkeitsindex : Cmk 4,764 i.O. ≥ 1,67 Fähigkeitsindex : Cmk 1,837 i.O.

Alle Prüfungen werden gemäß Richtlinien VDI/VDE 2647 - 02-2013 und VDI/VDE 2645 Blatt 2 - 09-2014 durchgeführt.

Min cm/cmk

Gesamtauswertung 22.05.2017
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Prüfblatt Nr. 1a

Allgemeine Technische Daten

Hersteller HS-Technik GmbH      Maschinenart Akku-EC-Schrauber

Modell TB-A-EC-20      Seriennummer 17140019

17140023

17140026

Drehmoment - Bereich von 5 N·m bis 20 N·m

Elektrowerkzeug Ja Betriebspannung       18,0 Volt

Gewicht 1,38 kg

Abtrieb 3/8"-Vierkant

maximale Drehzahl Leerlauf erste Stufe 450 U/min.

maximale Drehzahl Leerlauf letzte Stufe 450 U/min.

minimale Drehzahl im Leerlauf letzte Stufe 50 U/min.

Lautstärke im Leerlauf bei maximaler Drehzahl 71 dB(A)

Messraumtemperatur ± 2°C 20 ° C

Temperatur bei Elektrowerkzeugen am Winkelkopf 21 ° C

Temperatur nach je 100 Messungen am E-Motor 32 ° C

bei max. Md am Handgriff 24 ° C

Standzeit des Akkus bei Akkuschrauber

bei max. Md 360° Weich 794 Stück

30° Hart 1.683 Stück

Schraubverfahren Stromabschaltung Ja

Md-Steuerung Ja

Md/Winkel-Steuerung Ja

Winkel/Md-Steuerung Ja

Streckgrenz-Steuerung Ja

Vorspannkraft-Steuerung

Optionen Einschraubüberwachung Ja

Pulsen

Anziehen/Lösen - Anziehen Ja

Schneidschraubüberwachung Ja

Linksanzug Ja

Sonstige Verfahren:

Drehwinkelauflösung 0,1° Grad

Md-Genauigkeit ± 5,0 %

Meßmittelfähigkeitsnachweis MGFU V-46908 Datum: 23.06.2016

Kalibrierschein nach VDI/VDE 2646 V-46904 23.06.2016



Schrauber 1  -  30% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

30 % 30 % 30 %

9,500 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 9,50 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

0,665 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,665 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

0,665 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 0,665 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

10,165 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 10,165 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

8,835 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 8,835 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
9,5381 Mittelwert Drehmoment X̅ 29,8925 9,5123 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,1520 0,0258 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,2595
9,6900 Maximalwert Drehmoment  max. 36,0000 9,6100 Maximalwert Drehmoment  max. 36,2000 0,2000 Maximalwert Drehmoment  max. 1,7000
9,4000 Minimalwert Drehmoment min. 24,5000 9,4700 Minimalwert Drehmoment min. 25,3000 -0,1100 Minimalwert Drehmoment min. -1,7500
0,2900 Streubereich R 11,5000 0,1400 Streubereich R 10,9000 0,3100 Streubereich R 3,4500
0,0762 Standardabweichung  s 2,0743 0,0304 Standardabweichung  s 2,0241 0,0711 Standardabweichung  s 0,6646
0,4571 6 x Standardabweichung 6 s 12,4459 0,1826 6 x Standardabweichung 6 s 12,1448 0,4266 6 x Standardabweichung 6 s 3,9878

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

2,9098 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,80 7,2856 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,82 3,7408 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,51

2,7431 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,79 7,1508 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,80 3,6198 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,38

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 9,520 0,020 0,21% 30,75 0,75 2,50% 1 9,480 -0,020 -0,21% 31,40 1,40 4,67% 1 0,040 0,42% -0,65 -2,17%
2 9,520 0,020 0,21% 26,25 -3,75 -12,50% 2 9,520 0,020 0,21% 27,10 -2,90 -9,67% 2 0,000 0,00% -0,85 -2,83%
3 9,400 -0,100 -1,05% 26,75 -3,25 -10,83% 3 9,490 -0,010 -0,11% 26,00 -4,00 -13,33% 3 -0,090 -0,95% 0,75 2,50%
4 9,400 -0,100 -1,05% 29,50 -0,50 -1,67% 4 9,470 -0,030 -0,32% 28,70 -1,30 -4,33% 4 -0,070 -0,74% 0,80 2,67%
5 9,410 -0,090 -0,95% 27,25 -2,75 -9,17% 5 9,470 -0,030 -0,32% 27,30 -2,70 -9,00% 5 -0,060 -0,63% -0,05 -0,17%
6 9,550 0,050 0,53% 28,50 -1,50 -5,00% 6 9,520 0,020 0,21% 29,30 -0,70 -2,33% 6 0,030 0,32% -0,80 -2,67%
7 9,450 -0,050 -0,53% 28,00 -2,00 -6,67% 7 9,510 0,010 0,11% 28,20 -1,80 -6,00% 7 -0,060 -0,63% -0,20 -0,67%
8 9,450 -0,050 -0,53% 28,25 -1,75 -5,83% 8 9,560 0,060 0,63% 28,00 -2,00 -6,67% 8 -0,110 -1,16% 0,25 0,83%
9 9,450 -0,050 -0,53% 31,25 1,25 4,17% 9 9,490 -0,010 -0,11% 32,60 2,60 8,67% 9 -0,040 -0,42% -1,35 -4,50%
10 9,600 0,100 1,05% 31,00 1,00 3,33% 10 9,510 0,010 0,11% 31,70 1,70 5,67% 10 0,090 0,95% -0,70 -2,33%
11 9,580 0,080 0,84% 32,25 2,25 7,50% 11 9,480 -0,020 -0,21% 32,00 2,00 6,67% 11 0,100 1,05% 0,25 0,83%
12 9,450 -0,050 -0,53% 28,50 -1,50 -5,00% 12 9,510 0,010 0,11% 28,70 -1,30 -4,33% 12 -0,060 -0,63% -0,20 -0,67%
13 9,480 -0,020 -0,21% 29,50 -0,50 -1,67% 13 9,470 -0,030 -0,32% 29,50 -0,50 -1,67% 13 0,010 0,11% 0,00 0,00%
14 9,690 0,190 2,00% 32,75 2,75 9,17% 14 9,520 0,020 0,21% 31,90 1,90 6,33% 14 0,170 1,79% 0,85 2,83%
15 9,510 0,010 0,11% 27,25 -2,75 -9,17% 15 9,510 0,010 0,11% 28,30 -1,70 -5,67% 15 0,000 0,00% -1,05 -3,50%
16 9,670 0,170 1,79% 33,00 3,00 10,00% 16 9,470 -0,030 -0,32% 31,30 1,30 4,33% 16 0,200 2,11% 1,70 5,67%
17 9,500 0,000 0,00% 29,50 -0,50 -1,67% 17 9,490 -0,010 -0,11% 30,80 0,80 2,67% 17 0,010 0,11% -1,30 -4,33%
18 9,550 0,050 0,53% 31,25 1,25 4,17% 18 9,540 0,040 0,42% 31,70 1,70 5,67% 18 0,010 0,11% -0,45 -1,50%
19 9,620 0,120 1,26% 29,50 -0,50 -1,67% 19 9,610 0,110 1,16% 29,70 -0,30 -1,00% 19 0,010 0,11% -0,20 -0,67%
20 9,500 0,000 0,00% 28,00 -2,00 -6,67% 20 9,490 -0,010 -0,11% 28,40 -1,60 -5,33% 20 0,010 0,11% -0,40 -1,33%
21 9,590 0,090 0,95% 31,75 1,75 5,83% 21 9,520 0,020 0,21% 31,30 1,30 4,33% 21 0,070 0,74% 0,45 1,50%
22 9,420 -0,080 -0,84% 27,75 -2,25 -7,50% 22 9,470 -0,030 -0,32% 28,10 -1,90 -6,33% 22 -0,050 -0,53% -0,35 -1,17%
23 9,510 0,010 0,11% 31,25 1,25 4,17% 23 9,490 -0,010 -0,11% 32,20 2,20 7,33% 23 0,020 0,21% -0,95 -3,17%
24 9,500 0,000 0,00% 26,50 -3,50 -11,67% 24 9,490 -0,010 -0,11% 26,40 -3,60 -12,00% 24 0,010 0,11% 0,10 0,33%
25 9,620 0,120 1,26% 28,25 -1,75 -5,83% 25 9,540 0,040 0,42% 29,10 -0,90 -3,00% 25 0,080 0,84% -0,85 -2,83%
26 9,520 0,020 0,21% 29,25 -0,75 -2,50% 26 9,490 -0,010 -0,11% 30,30 0,30 1,00% 26 0,030 0,32% -1,05 -3,50%
27 9,610 0,110 1,16% 28,25 -1,75 -5,83% 27 9,550 0,050 0,53% 28,50 -1,50 -5,00% 27 0,060 0,63% -0,25 -0,83%
28 9,410 -0,090 -0,95% 32,25 2,25 7,50% 28 9,470 -0,030 -0,32% 32,80 2,80 9,33% 28 -0,060 -0,63% -0,55 -1,83%
29 9,600 0,100 1,05% 31,75 1,75 5,83% 29 9,470 -0,030 -0,32% 31,70 1,70 5,67% 29 0,130 1,37% 0,05 0,17%
30 9,600 0,100 1,05% 29,50 -0,50 -1,67% 30 9,550 0,050 0,53% 29,80 -0,20 -0,67% 30 0,050 0,53% -0,30 -1,00%
31 9,640 0,140 1,47% 35,00 5,00 16,67% 31 9,550 0,050 0,53% 35,30 5,30 17,67% 31 0,090 0,95% -0,30 -1,00%
32 9,590 0,090 0,95% 30,75 0,75 2,50% 32 9,560 0,060 0,63% 31,30 1,30 4,33% 32 0,030 0,32% -0,55 -1,83%
33 9,460 -0,040 -0,42% 31,00 1,00 3,33% 33 9,490 -0,010 -0,11% 32,00 2,00 6,67% 33 -0,030 -0,32% -1,00 -3,33%
34 9,500 0,000 0,00% 31,50 1,50 5,00% 34 9,490 -0,010 -0,11% 33,10 3,10 10,33% 34 0,010 0,11% -1,60 -5,33%
35 9,640 0,140 1,47% 30,25 0,25 0,83% 35 9,480 -0,020 -0,21% 29,70 -0,30 -1,00% 35 0,160 1,68% 0,55 1,83%
36 9,490 -0,010 -0,11% 30,25 0,25 0,83% 36 9,540 0,040 0,42% 31,20 1,20 4,00% 36 -0,050 -0,53% -0,95 -3,17%
37 9,620 0,120 1,26% 30,25 0,25 0,83% 37 9,540 0,040 0,42% 30,80 0,80 2,67% 37 0,080 0,84% -0,55 -1,83%
38 9,610 0,110 1,16% 30,00 0,00 0,00% 38 9,510 0,010 0,11% 30,20 0,20 0,67% 38 0,100 1,05% -0,20 -0,67%
39 9,610 0,110 1,16% 29,75 -0,25 -0,83% 39 9,540 0,040 0,42% 29,50 -0,50 -1,67% 39 0,070 0,74% 0,25 0,83%
40 9,530 0,030 0,32% 28,25 -1,75 -5,83% 40 9,520 0,020 0,21% 28,50 -1,50 -5,00% 40 0,010 0,11% -0,25 -0,83%
41 9,550 0,050 0,53% 32,25 2,25 7,50% 41 9,480 -0,020 -0,21% 32,00 2,00 6,67% 41 0,070 0,74% 0,25 0,83%
42 9,490 -0,010 -0,11% 24,50 -5,50 -18,33% 42 9,580 0,080 0,84% 25,30 -4,70 -15,67% 42 -0,090 -0,95% -0,80 -2,67%
43 9,650 0,150 1,58% 33,75 3,75 12,50% 43 9,540 0,040 0,42% 33,80 3,80 12,67% 43 0,110 1,16% -0,05 -0,17%
44 9,610 0,110 1,16% 32,00 2,00 6,67% 44 9,510 0,010 0,11% 31,10 1,10 3,67% 44 0,100 1,05% 0,90 3,00%
45 9,640 0,140 1,47% 30,00 0,00 0,00% 45 9,510 0,010 0,11% 30,70 0,70 2,33% 45 0,130 1,37% -0,70 -2,33%
46 9,530 0,030 0,32% 30,25 0,25 0,83% 46 9,490 -0,010 -0,11% 30,60 0,60 2,00% 46 0,040 0,42% -0,35 -1,17%
47 9,650 0,150 1,58% 30,50 0,50 1,67% 47 9,480 -0,020 -0,21% 30,20 0,20 0,67% 47 0,170 1,79% 0,30 1,00%
48 9,690 0,190 2,00% 31,50 1,50 5,00% 48 9,540 0,040 0,42% 31,60 1,60 5,33% 48 0,150 1,58% -0,10 -0,33%
49 9,520 0,020 0,21% 27,25 -2,75 -9,17% 49 9,550 0,050 0,53% 29,00 -1,00 -3,33% 49 -0,030 -0,32% -1,75 -5,83%
50 9,510 0,010 0,11% 30,00 0,00 0,00% 50 9,490 -0,010 -0,11% 31,20 1,20 4,00% 50 0,020 0,21% -1,20 -4,00%
51 9,520 0,020 0,21% 29,75 -0,25 -0,83% 51 9,470 -0,030 -0,32% 29,30 -0,70 -2,33% 51 0,050 0,53% 0,45 1,50%
52 9,500 0,000 0,00% 28,75 -1,25 -4,17% 52 9,550 0,050 0,53% 28,50 -1,50 -5,00% 52 -0,050 -0,53% 0,25 0,83%
53 9,530 0,030 0,32% 27,75 -2,25 -7,50% 53 9,520 0,020 0,21% 28,40 -1,60 -5,33% 53 0,010 0,11% -0,65 -2,17%
54 9,610 0,110 1,16% 29,25 -0,75 -2,50% 54 9,510 0,010 0,11% 30,10 0,10 0,33% 54 0,100 1,05% -0,85 -2,83%
55 9,620 0,120 1,26% 29,50 -0,50 -1,67% 55 9,510 0,010 0,11% 29,30 -0,70 -2,33% 55 0,110 1,16% 0,20 0,67%
56 9,520 0,020 0,21% 30,75 0,75 2,50% 56 9,490 -0,010 -0,11% 30,50 0,50 1,67% 56 0,030 0,32% 0,25 0,83%
57 9,690 0,190 2,00% 28,50 -1,50 -5,00% 57 9,560 0,060 0,63% 29,70 -0,30 -1,00% 57 0,130 1,37% -1,20 -4,00%
58 9,620 0,120 1,26% 31,25 1,25 4,17% 58 9,470 -0,030 -0,32% 30,40 0,40 1,33% 58 0,150 1,58% 0,85 2,83%
59 9,610 0,110 1,16% 29,25 -0,75 -2,50% 59 9,540 0,040 0,42% 29,60 -0,40 -1,33% 59 0,070 0,74% -0,35 -1,17%
60 9,510 0,010 0,11% 28,50 -1,50 -5,00% 60 9,540 0,040 0,42% 29,00 -1,00 -3,33% 60 -0,030 -0,32% -0,50 -1,67%
61 9,440 -0,060 -0,63% 27,75 -2,25 -7,50% 61 9,520 0,020 0,21% 28,60 -1,40 -4,67% 61 -0,080 -0,84% -0,85 -2,83%
62 9,500 0,000 0,00% 30,00 0,00 0,00% 62 9,490 -0,010 -0,11% 29,90 -0,10 -0,33% 62 0,010 0,11% 0,10 0,33%
63 9,420 -0,080 -0,84% 29,00 -1,00 -3,33% 63 9,520 0,020 0,21% 29,60 -0,40 -1,33% 63 -0,100 -1,05% -0,60 -2,00%
64 9,610 0,110 1,16% 28,25 -1,75 -5,83% 64 9,540 0,040 0,42% 29,50 -0,50 -1,67% 64 0,070 0,74% -1,25 -4,17%
65 9,520 0,020 0,21% 28,00 -2,00 -6,67% 65 9,550 0,050 0,53% 28,80 -1,20 -4,00% 65 -0,030 -0,32% -0,80 -2,67%
66 9,500 0,000 0,00% 29,75 -0,25 -0,83% 66 9,490 -0,010 -0,11% 30,10 0,10 0,33% 66 0,010 0,11% -0,35 -1,17%
67 9,480 -0,020 -0,21% 28,50 -1,50 -5,00% 67 9,550 0,050 0,53% 28,60 -1,40 -4,67% 67 -0,070 -0,74% -0,10 -0,33%
68 9,480 -0,020 -0,21% 32,25 2,25 7,50% 68 9,540 0,040 0,42% 33,70 3,70 12,33% 68 -0,060 -0,63% -1,45 -4,83%
69 9,480 -0,020 -0,21% 30,25 0,25 0,83% 69 9,490 -0,010 -0,11% 30,60 0,60 2,00% 69 -0,010 -0,11% -0,35 -1,17%
70 9,450 -0,050 -0,53% 28,75 -1,25 -4,17% 70 9,510 0,010 0,11% 29,40 -0,60 -2,00% 70 -0,060 -0,63% -0,65 -2,17%
71 9,590 0,090 0,95% 28,50 -1,50 -5,00% 71 9,540 0,040 0,42% 29,30 -0,70 -2,33% 71 0,050 0,53% -0,80 -2,67%
72 9,440 -0,060 -0,63% 26,25 -3,75 -12,50% 72 9,490 -0,010 -0,11% 25,50 -4,50 -15,00% 72 -0,050 -0,53% 0,75 2,50%
73 9,610 0,110 1,16% 36,00 6,00 20,00% 73 9,520 0,020 0,21% 36,20 6,20 20,67% 73 0,090 0,95% -0,20 -0,67%
74 9,580 0,080 0,84% 26,50 -3,50 -11,67% 74 9,550 0,050 0,53% 26,30 -3,70 -12,33% 74 0,030 0,32% 0,20 0,67%
75 9,550 0,050 0,53% 29,50 -0,50 -1,67% 75 9,510 0,010 0,11% 29,60 -0,40 -1,33% 75 0,040 0,42% -0,10 -0,33%
76 9,420 -0,080 -0,84% 27,75 -2,25 -7,50% 76 9,510 0,010 0,11% 28,40 -1,60 -5,33% 76 -0,090 -0,95% -0,65 -2,17%
77 9,540 0,040 0,42% 30,00 0,00 0,00% 77 9,470 -0,030 -0,32% 30,00 0,00 0,00% 77 0,070 0,74% 0,00 0,00%
78 9,520 0,020 0,21% 30,25 0,25 0,83% 78 9,470 -0,030 -0,32% 29,70 -0,30 -1,00% 78 0,050 0,53% 0,55 1,83%
79 9,620 0,120 1,26% 32,00 2,00 6,67% 79 9,550 0,050 0,53% 31,10 1,10 3,67% 79 0,070 0,74% 0,90 3,00%
80 9,410 -0,090 -0,95% 29,25 -0,75 -2,50% 80 9,490 -0,010 -0,11% 30,00 0,00 0,00% 80 -0,080 -0,84% -0,75 -2,50%
81 9,450 -0,050 -0,53% 29,00 -1,00 -3,33% 81 9,510 0,010 0,11% 30,00 0,00 0,00% 81 -0,060 -0,63% -1,00 -3,33%
82 9,530 0,030 0,32% 33,50 3,50 11,67% 82 9,550 0,050 0,53% 32,80 2,80 9,33% 82 -0,020 -0,21% 0,70 2,33%
83 9,610 0,110 1,16% 35,50 5,50 18,33% 83 9,510 0,010 0,11% 36,20 6,20 20,67% 83 0,100 1,05% -0,70 -2,33%
84 9,430 -0,070 -0,74% 26,25 -3,75 -12,50% 84 9,490 -0,010 -0,11% 26,40 -3,60 -12,00% 84 -0,060 -0,63% -0,15 -0,50%
85 9,610 0,110 1,16% 33,25 3,25 10,83% 85 9,540 0,040 0,42% 33,10 3,10 10,33% 85 0,070 0,74% 0,15 0,50%
86 9,440 -0,060 -0,63% 29,25 -0,75 -2,50% 86 9,510 0,010 0,11% 28,80 -1,20 -4,00% 86 -0,070 -0,74% 0,45 1,50%
87 9,500 0,000 0,00% 30,75 0,75 2,50% 87 9,490 -0,010 -0,11% 30,40 0,40 1,33% 87 0,010 0,11% 0,35 1,17%
88 9,500 0,000 0,00% 31,00 1,00 3,33% 88 9,480 -0,020 -0,21% 32,10 2,10 7,00% 88 0,020 0,21% -1,10 -3,67%
89 9,570 0,070 0,74% 31,50 1,50 5,00% 89 9,490 -0,010 -0,11% 31,70 1,70 5,67% 89 0,080 0,84% -0,20 -0,67%
90 9,450 -0,050 -0,53% 29,00 -1,00 -3,33% 90 9,470 -0,030 -0,32% 29,00 -1,00 -3,33% 90 -0,020 -0,21% 0,00 0,00%
91 9,590 0,090 0,95% 32,00 2,00 6,67% 91 9,480 -0,020 -0,21% 31,40 1,40 4,67% 91 0,110 1,16% 0,60 2,00%
92 9,600 0,100 1,05% 29,50 -0,50 -1,67% 92 9,560 0,060 0,63% 30,00 0,00 0,00% 92 0,040 0,42% -0,50 -1,67%
93 9,530 0,030 0,32% 29,25 -0,75 -2,50% 93 9,480 -0,020 -0,21% 29,90 -0,10 -0,33% 93 0,050 0,53% -0,65 -2,17%
94 9,650 0,150 1,58% 31,75 1,75 5,83% 94 9,520 0,020 0,21% 31,00 1,00 3,33% 94 0,130 1,37% 0,75 2,50%
95 9,460 -0,040 -0,42% 30,00 0,00 0,00% 95 9,520 0,020 0,21% 29,60 -0,40 -1,33% 95 -0,060 -0,63% 0,40 1,33%
96 9,620 0,120 1,26% 33,50 3,50 11,67% 96 9,550 0,050 0,53% 33,30 3,30 11,00% 96 0,070 0,74% 0,20 0,67%
97 9,590 0,090 0,95% 29,75 -0,25 -0,83% 97 9,540 0,040 0,42% 31,50 1,50 5,00% 97 0,050 0,53% -1,75 -5,83%
98 9,510 0,010 0,11% 27,25 -2,75 -9,17% 98 9,510 0,010 0,11% 27,70 -2,30 -7,67% 98 0,000 0,00% -0,45 -1,50%
99 9,630 0,130 1,37% 31,75 1,75 5,83% 99 9,550 0,050 0,53% 31,10 1,10 3,67% 99 0,080 0,84% 0,65 2,17%
100 9,440 -0,060 -0,63% 29,25 -0,75 -2,50% 100 9,480 -0,020 -0,21% 29,60 -0,40 -1,33% 100 -0,040 -0,42% -0,35 -1,17%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

1-30%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 1  - 30% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

30 % 30 % 30 %

9,500 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 9,50 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

0,665 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,665 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

0,665 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 0,665 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

10,165 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 10,165 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

8,835 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 8,835 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
9,5245 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,1525 9,5421 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,4060 -0,0176 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,2535
9,6400 Maximalwert Drehmoment  max. 418,0000 9,6200 Maximalwert Drehmoment  max. 414,6000 0,0900 Maximalwert Drehmoment  max. 4,3500
9,4000 Minimalwert Drehmoment min. 320,5000 9,5100 Minimalwert Drehmoment min. 322,3000 -0,1400 Minimalwert Drehmoment min. -6,5500
0,2400 Streubereich R 97,5000 0,1100 Streubereich R 92,3000 0,2300 Streubereich R 10,9000
0,0538 Standardabweichung  s 19,8755 0,0275 Standardabweichung  s 19,8387 0,0484 Standardabweichung  s 2,3128
0,3228 6 x Standardabweichung 6 s 119,2527 0,1653 6 x Standardabweichung 6 s 119,0325 0,2901 6 x Standardabweichung 6 s 13,8770

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

4,1200 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,25 8,0482 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,25 5,5009 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,16

3,9682 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,22 7,5386 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,23 5,3796 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,13

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 9,540 0,040 0,42% 350,50 -9,50 -2,64% 1 9,510 0,010 0,11% 347,10 -12,90 -3,58% 1 0,030 0,32% 3,40 0,94%
2 9,590 0,090 0,95% 395,50 35,50 9,86% 2 9,550 0,050 0,53% 395,10 35,10 9,75% 2 0,040 0,42% 0,40 0,11%
3 9,530 0,030 0,32% 384,00 24,00 6,67% 3 9,550 0,050 0,53% 387,30 27,30 7,58% 3 -0,020 -0,21% -3,30 -0,92%
4 9,560 0,060 0,63% 373,75 13,75 3,82% 4 9,580 0,080 0,84% 374,50 14,50 4,03% 4 -0,020 -0,21% -0,75 -0,21%
5 9,520 0,020 0,21% 363,25 3,25 0,90% 5 9,560 0,060 0,63% 361,50 1,50 0,42% 5 -0,040 -0,42% 1,75 0,49%
6 9,520 0,020 0,21% 343,75 -16,25 -4,51% 6 9,560 0,060 0,63% 344,10 -15,90 -4,42% 6 -0,040 -0,42% -0,35 -0,10%
7 9,530 0,030 0,32% 369,50 9,50 2,64% 7 9,520 0,020 0,21% 369,00 9,00 2,50% 7 0,010 0,11% 0,50 0,14%
8 9,620 0,120 1,26% 320,50 -39,50 -10,97% 8 9,580 0,080 0,84% 322,90 -37,10 -10,31% 8 0,040 0,42% -2,40 -0,67%
9 9,530 0,030 0,32% 336,25 -23,75 -6,60% 9 9,550 0,050 0,53% 336,10 -23,90 -6,64% 9 -0,020 -0,21% 0,15 0,04%
10 9,460 -0,040 -0,42% 330,75 -29,25 -8,13% 10 9,520 0,020 0,21% 329,70 -30,30 -8,42% 10 -0,060 -0,63% 1,05 0,29%
11 9,500 0,000 0,00% 339,75 -20,25 -5,63% 11 9,510 0,010 0,11% 341,40 -18,60 -5,17% 11 -0,010 -0,11% -1,65 -0,46%
12 9,480 -0,020 -0,21% 370,75 10,75 2,99% 12 9,550 0,050 0,53% 369,30 9,30 2,58% 12 -0,070 -0,74% 1,45 0,40%
13 9,540 0,040 0,42% 363,75 3,75 1,04% 13 9,560 0,060 0,63% 363,90 3,90 1,08% 13 -0,020 -0,21% -0,15 -0,04%
14 9,550 0,050 0,53% 370,75 10,75 2,99% 14 9,520 0,020 0,21% 372,30 12,30 3,42% 14 0,030 0,32% -1,55 -0,43%
15 9,540 0,040 0,42% 360,75 0,75 0,21% 15 9,550 0,050 0,53% 360,70 0,70 0,19% 15 -0,010 -0,11% 0,05 0,01%
16 9,540 0,040 0,42% 363,75 3,75 1,04% 16 9,510 0,010 0,11% 362,20 2,20 0,61% 16 0,030 0,32% 1,55 0,43%
17 9,560 0,060 0,63% 359,50 -0,50 -0,14% 17 9,540 0,040 0,42% 358,40 -1,60 -0,44% 17 0,020 0,21% 1,10 0,31%
18 9,520 0,020 0,21% 390,25 30,25 8,40% 18 9,510 0,010 0,11% 391,30 31,30 8,69% 18 0,010 0,11% -1,05 -0,29%
19 9,530 0,030 0,32% 395,00 35,00 9,72% 19 9,540 0,040 0,42% 392,00 32,00 8,89% 19 -0,010 -0,11% 3,00 0,83%
20 9,520 0,020 0,21% 389,50 29,50 8,19% 20 9,520 0,020 0,21% 390,50 30,50 8,47% 20 0,000 0,00% -1,00 -0,28%
21 9,440 -0,060 -0,63% 372,25 12,25 3,40% 21 9,510 0,010 0,11% 375,60 15,60 4,33% 21 -0,070 -0,74% -3,35 -0,93%
22 9,530 0,030 0,32% 361,75 1,75 0,49% 22 9,520 0,020 0,21% 361,70 1,70 0,47% 22 0,010 0,11% 0,05 0,01%
23 9,520 0,020 0,21% 367,75 7,75 2,15% 23 9,520 0,020 0,21% 371,70 11,70 3,25% 23 0,000 0,00% -3,95 -1,10%
24 9,440 -0,060 -0,63% 357,00 -3,00 -0,83% 24 9,560 0,060 0,63% 359,20 -0,80 -0,22% 24 -0,120 -1,26% -2,20 -0,61%
25 9,530 0,030 0,32% 365,00 5,00 1,39% 25 9,510 0,010 0,11% 363,10 3,10 0,86% 25 0,020 0,21% 1,90 0,53%
26 9,450 -0,050 -0,53% 338,75 -21,25 -5,90% 26 9,520 0,020 0,21% 337,10 -22,90 -6,36% 26 -0,070 -0,74% 1,65 0,46%
27 9,500 0,000 0,00% 330,25 -29,75 -8,26% 27 9,540 0,040 0,42% 328,90 -31,10 -8,64% 27 -0,040 -0,42% 1,35 0,38%
28 9,500 0,000 0,00% 343,00 -17,00 -4,72% 28 9,520 0,020 0,21% 343,90 -16,10 -4,47% 28 -0,020 -0,21% -0,90 -0,25%
29 9,490 -0,010 -0,11% 352,50 -7,50 -2,08% 29 9,540 0,040 0,42% 358,30 -1,70 -0,47% 29 -0,050 -0,53% -5,80 -1,61%
30 9,400 -0,100 -1,05% 341,50 -18,50 -5,14% 30 9,510 0,010 0,11% 345,80 -14,20 -3,94% 30 -0,110 -1,16% -4,30 -1,19%
31 9,580 0,080 0,84% 360,75 0,75 0,21% 31 9,590 0,090 0,95% 363,70 3,70 1,03% 31 -0,010 -0,11% -2,95 -0,82%
32 9,480 -0,020 -0,21% 346,75 -13,25 -3,68% 32 9,540 0,040 0,42% 345,10 -14,90 -4,14% 32 -0,060 -0,63% 1,65 0,46%
33 9,560 0,060 0,63% 349,50 -10,50 -2,92% 33 9,510 0,010 0,11% 351,90 -8,10 -2,25% 33 0,050 0,53% -2,40 -0,67%
34 9,500 0,000 0,00% 331,25 -28,75 -7,99% 34 9,510 0,010 0,11% 329,80 -30,20 -8,39% 34 -0,010 -0,11% 1,45 0,40%
35 9,460 -0,040 -0,42% 349,00 -11,00 -3,06% 35 9,510 0,010 0,11% 345,90 -14,10 -3,92% 35 -0,050 -0,53% 3,10 0,86%
36 9,510 0,010 0,11% 361,00 1,00 0,28% 36 9,540 0,040 0,42% 360,00 0,00 0,00% 36 -0,030 -0,32% 1,00 0,28%
37 9,610 0,110 1,16% 403,25 43,25 12,01% 37 9,560 0,060 0,63% 403,20 43,20 12,00% 37 0,050 0,53% 0,05 0,01%
38 9,510 0,010 0,11% 403,75 43,75 12,15% 38 9,550 0,050 0,53% 406,70 46,70 12,97% 38 -0,040 -0,42% -2,95 -0,82%
39 9,450 -0,050 -0,53% 380,25 20,25 5,62% 39 9,510 0,010 0,11% 382,90 22,90 6,36% 39 -0,060 -0,63% -2,65 -0,74%
40 9,480 -0,020 -0,21% 356,00 -4,00 -1,11% 40 9,550 0,050 0,53% 358,30 -1,70 -0,47% 40 -0,070 -0,74% -2,30 -0,64%
41 9,450 -0,050 -0,53% 343,25 -16,75 -4,65% 41 9,510 0,010 0,11% 343,30 -16,70 -4,64% 41 -0,060 -0,63% -0,05 -0,01%
42 9,520 0,020 0,21% 369,00 9,00 2,50% 42 9,520 0,020 0,21% 372,50 12,50 3,47% 42 0,000 0,00% -3,50 -0,97%
43 9,460 -0,040 -0,42% 351,50 -8,50 -2,36% 43 9,510 0,010 0,11% 355,30 -4,70 -1,31% 43 -0,050 -0,53% -3,80 -1,06%
44 9,460 -0,040 -0,42% 340,50 -19,50 -5,42% 44 9,510 0,010 0,11% 338,40 -21,60 -6,00% 44 -0,050 -0,53% 2,10 0,58%
45 9,580 0,080 0,84% 343,50 -16,50 -4,58% 45 9,590 0,090 0,95% 343,10 -16,90 -4,69% 45 -0,010 -0,11% 0,40 0,11%
46 9,500 0,000 0,00% 353,75 -6,25 -1,74% 46 9,560 0,060 0,63% 350,90 -9,10 -2,53% 46 -0,060 -0,63% 2,85 0,79%
47 9,460 -0,040 -0,42% 337,25 -22,75 -6,32% 47 9,560 0,060 0,63% 336,30 -23,70 -6,58% 47 -0,100 -1,05% 0,95 0,26%
48 9,490 -0,010 -0,11% 364,00 4,00 1,11% 48 9,510 0,010 0,11% 362,40 2,40 0,67% 48 -0,020 -0,21% 1,60 0,44%
49 9,480 -0,020 -0,21% 343,25 -16,75 -4,65% 49 9,590 0,090 0,95% 347,00 -13,00 -3,61% 49 -0,110 -1,16% -3,75 -1,04%
50 9,450 -0,050 -0,53% 391,25 31,25 8,68% 50 9,540 0,040 0,42% 393,10 33,10 9,19% 50 -0,090 -0,95% -1,85 -0,51%
51 9,460 -0,040 -0,42% 342,75 -17,25 -4,79% 51 9,540 0,040 0,42% 342,80 -17,20 -4,78% 51 -0,080 -0,84% -0,05 -0,01%
52 9,620 0,120 1,26% 378,75 18,75 5,21% 52 9,550 0,050 0,53% 376,40 16,40 4,56% 52 0,070 0,74% 2,35 0,65%
53 9,590 0,090 0,95% 356,75 -3,25 -0,90% 53 9,590 0,090 0,95% 355,40 -4,60 -1,28% 53 0,000 0,00% 1,35 0,38%
54 9,550 0,050 0,53% 363,00 3,00 0,83% 54 9,520 0,020 0,21% 360,40 0,40 0,11% 54 0,030 0,32% 2,60 0,72%
55 9,530 0,030 0,32% 418,00 58,00 16,11% 55 9,560 0,060 0,63% 414,60 54,60 15,17% 55 -0,030 -0,32% 3,40 0,94%
56 9,560 0,060 0,63% 355,50 -4,50 -1,25% 56 9,520 0,020 0,21% 356,70 -3,30 -0,92% 56 0,040 0,42% -1,20 -0,33%
57 9,630 0,130 1,37% 392,50 32,50 9,03% 57 9,580 0,080 0,84% 390,90 30,90 8,58% 57 0,050 0,53% 1,60 0,44%
58 9,560 0,060 0,63% 370,50 10,50 2,92% 58 9,510 0,010 0,11% 371,70 11,70 3,25% 58 0,050 0,53% -1,20 -0,33%
59 9,450 -0,050 -0,53% 356,50 -3,50 -0,97% 59 9,540 0,040 0,42% 359,40 -0,60 -0,17% 59 -0,090 -0,95% -2,90 -0,81%
60 9,550 0,050 0,53% 375,75 15,75 4,38% 60 9,560 0,060 0,63% 378,60 18,60 5,17% 60 -0,010 -0,11% -2,85 -0,79%
61 9,570 0,070 0,74% 387,00 27,00 7,50% 61 9,560 0,060 0,63% 390,40 30,40 8,44% 61 0,010 0,11% -3,40 -0,94%
62 9,530 0,030 0,32% 376,75 16,75 4,65% 62 9,560 0,060 0,63% 377,20 17,20 4,78% 62 -0,030 -0,32% -0,45 -0,12%
63 9,490 -0,010 -0,11% 355,00 -5,00 -1,39% 63 9,520 0,020 0,21% 352,80 -7,20 -2,00% 63 -0,030 -0,32% 2,20 0,61%
64 9,620 0,120 1,26% 330,25 -29,75 -8,26% 64 9,590 0,090 0,95% 336,80 -23,20 -6,44% 64 0,030 0,32% -6,55 -1,82%
65 9,500 0,000 0,00% 323,00 -37,00 -10,28% 65 9,580 0,080 0,84% 325,70 -34,30 -9,53% 65 -0,080 -0,84% -2,70 -0,75%
66 9,530 0,030 0,32% 329,00 -31,00 -8,61% 66 9,550 0,050 0,53% 330,50 -29,50 -8,19% 66 -0,020 -0,21% -1,50 -0,42%
67 9,560 0,060 0,63% 328,00 -32,00 -8,89% 67 9,560 0,060 0,63% 329,20 -30,80 -8,56% 67 0,000 0,00% -1,20 -0,33%
68 9,530 0,030 0,32% 343,00 -17,00 -4,72% 68 9,510 0,010 0,11% 344,50 -15,50 -4,31% 68 0,020 0,21% -1,50 -0,42%
69 9,550 0,050 0,53% 351,00 -9,00 -2,50% 69 9,540 0,040 0,42% 348,20 -11,80 -3,28% 69 0,010 0,11% 2,80 0,78%
70 9,500 0,000 0,00% 335,00 -25,00 -6,94% 70 9,550 0,050 0,53% 331,90 -28,10 -7,81% 70 -0,050 -0,53% 3,10 0,86%
71 9,620 0,120 1,26% 332,25 -27,75 -7,71% 71 9,610 0,110 1,16% 331,80 -28,20 -7,83% 71 0,010 0,11% 0,45 0,12%
72 9,640 0,140 1,47% 358,50 -1,50 -0,42% 72 9,560 0,060 0,63% 358,20 -1,80 -0,50% 72 0,080 0,84% 0,30 0,08%
73 9,580 0,080 0,84% 338,50 -21,50 -5,97% 73 9,520 0,020 0,21% 340,00 -20,00 -5,56% 73 0,060 0,63% -1,50 -0,42%
74 9,550 0,050 0,53% 342,25 -17,75 -4,93% 74 9,560 0,060 0,63% 343,10 -16,90 -4,69% 74 -0,010 -0,11% -0,85 -0,24%
75 9,640 0,140 1,47% 363,75 3,75 1,04% 75 9,550 0,050 0,53% 360,20 0,20 0,06% 75 0,090 0,95% 3,55 0,99%
76 9,560 0,060 0,63% 349,25 -10,75 -2,99% 76 9,560 0,060 0,63% 353,70 -6,30 -1,75% 76 0,000 0,00% -4,45 -1,24%
77 9,540 0,040 0,42% 345,00 -15,00 -4,17% 77 9,540 0,040 0,42% 346,00 -14,00 -3,89% 77 0,000 0,00% -1,00 -0,28%
78 9,520 0,020 0,21% 320,50 -39,50 -10,97% 78 9,510 0,010 0,11% 322,30 -37,70 -10,47% 78 0,010 0,11% -1,80 -0,50%
79 9,590 0,090 0,95% 355,50 -4,50 -1,25% 79 9,540 0,040 0,42% 354,60 -5,40 -1,50% 79 0,050 0,53% 0,90 0,25%
80 9,500 0,000 0,00% 357,75 -2,25 -0,62% 80 9,540 0,040 0,42% 357,50 -2,50 -0,69% 80 -0,040 -0,42% 0,25 0,07%
81 9,430 -0,070 -0,74% 340,75 -19,25 -5,35% 81 9,510 0,010 0,11% 342,60 -17,40 -4,83% 81 -0,080 -0,84% -1,85 -0,51%
82 9,480 -0,020 -0,21% 385,00 25,00 6,94% 82 9,550 0,050 0,53% 384,90 24,90 6,92% 82 -0,070 -0,74% 0,10 0,03%
83 9,400 -0,100 -1,05% 342,25 -17,75 -4,93% 83 9,540 0,040 0,42% 339,20 -20,80 -5,78% 83 -0,140 -1,47% 3,05 0,85%
84 9,440 -0,060 -0,63% 352,00 -8,00 -2,22% 84 9,520 0,020 0,21% 351,00 -9,00 -2,50% 84 -0,080 -0,84% 1,00 0,28%
85 9,520 0,020 0,21% 364,75 4,75 1,32% 85 9,580 0,080 0,84% 365,30 5,30 1,47% 85 -0,060 -0,63% -0,55 -0,15%
86 9,500 0,000 0,00% 346,75 -13,25 -3,68% 86 9,510 0,010 0,11% 343,60 -16,40 -4,56% 86 -0,010 -0,11% 3,15 0,87%
87 9,560 0,060 0,63% 362,25 2,25 0,63% 87 9,540 0,040 0,42% 360,20 0,20 0,06% 87 0,020 0,21% 2,05 0,57%
88 9,570 0,070 0,74% 359,00 -1,00 -0,28% 88 9,550 0,050 0,53% 359,80 -0,20 -0,06% 88 0,020 0,21% -0,80 -0,22%
89 9,610 0,110 1,16% 362,00 2,00 0,56% 89 9,540 0,040 0,42% 360,70 0,70 0,19% 89 0,070 0,74% 1,30 0,36%
90 9,460 -0,040 -0,42% 339,25 -20,75 -5,76% 90 9,510 0,010 0,11% 335,30 -24,70 -6,86% 90 -0,050 -0,53% 3,95 1,10%
91 9,580 0,080 0,84% 364,50 4,50 1,25% 91 9,550 0,050 0,53% 367,00 7,00 1,94% 91 0,030 0,32% -2,50 -0,69%
92 9,590 0,090 0,95% 360,50 0,50 0,14% 92 9,620 0,120 1,26% 360,00 0,00 0,00% 92 -0,030 -0,32% 0,50 0,14%
93 9,530 0,030 0,32% 349,00 -11,00 -3,06% 93 9,510 0,010 0,11% 345,90 -14,10 -3,92% 93 0,020 0,21% 3,10 0,86%
94 9,520 0,020 0,21% 354,25 -5,75 -1,60% 94 9,520 0,020 0,21% 357,90 -2,10 -0,58% 94 0,000 0,00% -3,65 -1,01%
95 9,480 -0,020 -0,21% 341,75 -18,25 -5,07% 95 9,560 0,060 0,63% 344,50 -15,50 -4,31% 95 -0,080 -0,84% -2,75 -0,76%
96 9,460 -0,040 -0,42% 364,25 4,25 1,18% 96 9,580 0,080 0,84% 364,10 4,10 1,14% 96 -0,120 -1,26% 0,15 0,04%
97 9,530 0,030 0,32% 391,75 31,75 8,82% 97 9,510 0,010 0,11% 387,40 27,40 7,61% 97 0,020 0,21% 4,35 1,21%
98 9,610 0,110 1,16% 373,75 13,75 3,82% 98 9,620 0,120 1,26% 374,10 14,10 3,92% 98 -0,010 -0,11% -0,35 -0,10%
99 9,540 0,040 0,42% 393,00 33,00 9,17% 99 9,580 0,080 0,84% 392,90 32,90 9,14% 99 -0,040 -0,42% 0,10 0,03%

100 9,550 0,050 0,53% 357,25 -2,75 -0,76% 100 9,520 0,020 0,21% 358,30 -1,70 -0,47% 100 0,030 0,32% -1,05 -0,29%
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Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment
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Cm Cm Cm
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MFU MFU MFU MFU MFU
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Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

1-30%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 1  -  80% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

80 % 80 % 80 %

17,000 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 17,00 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

1,19 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 1,19 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

1,19 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 1,19 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

18,19 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 18,19 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

15,81 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 15,81 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
17,0312 Mittelwert Drehmoment X̅ 29,8700 17,0068 Mittelwert Drehmoment X̅ 31,4060 0,0244 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,5360
17,3300 Maximalwert Drehmoment  max. 32,7500 17,1400 Maximalwert Drehmoment  max. 33,9000 0,2800 Maximalwert Drehmoment  max. -0,1500
16,8100 Minimalwert Drehmoment min. 21,2500 16,9200 Minimalwert Drehmoment min. 21,9000 -0,1700 Minimalwert Drehmoment min. -2,4500
0,5200 Streubereich R 11,5000 0,2200 Streubereich R 12,0000 0,4500 Streubereich R 2,3000
0,1211 Standardabweichung  s 1,7311 0,0447 Standardabweichung  s 1,8333 0,1055 Standardabweichung  s 0,4912
0,7263 6 x Standardabweichung 6 s 10,3868 0,2682 6 x Standardabweichung 6 s 10,9998 0,6333 6 x Standardabweichung 6 s 2,9471

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,28 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,96 8,87 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,91 2,52 Fähigkeitsindex Cm Cm 3,39

3,19 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,94 8,82 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,65 2,44 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,35

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017
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Differenz                                 

(%) Nr.
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Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 
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(%)

1 17,000 0,000 0,00% 30,25 0,25 0,83% 1 17,020 0,020 0,12% 32,10 2,10 7,00% 1 -0,020 -0,12% -1,85 -6,17%
2 16,990 -0,010 -0,06% 30,50 0,50 1,67% 2 17,020 0,020 0,12% 31,30 1,30 4,33% 2 -0,030 -0,18% -0,80 -2,67%
3 17,040 0,040 0,24% 31,50 1,50 5,00% 3 17,020 0,020 0,12% 32,70 2,70 9,00% 3 0,020 0,12% -1,20 -4,00%
4 17,250 0,250 1,47% 31,25 1,25 4,17% 4 17,060 0,060 0,35% 32,00 2,00 6,67% 4 0,190 1,12% -0,75 -2,50%
5 17,110 0,110 0,65% 29,75 -0,25 -0,83% 5 16,980 -0,020 -0,12% 31,10 1,10 3,67% 5 0,130 0,76% -1,35 -4,50%
6 16,970 -0,030 -0,18% 31,00 1,00 3,33% 6 17,020 0,020 0,12% 31,70 1,70 5,67% 6 -0,050 -0,29% -0,70 -2,33%
7 17,020 0,020 0,12% 31,00 1,00 3,33% 7 16,990 -0,010 -0,06% 32,60 2,60 8,67% 7 0,030 0,18% -1,60 -5,33%
8 17,010 0,010 0,06% 30,50 0,50 1,67% 8 17,140 0,140 0,82% 31,90 1,90 6,33% 8 -0,130 -0,76% -1,40 -4,67%
9 16,940 -0,060 -0,35% 29,25 -0,75 -2,50% 9 16,990 -0,010 -0,06% 30,70 0,70 2,33% 9 -0,050 -0,29% -1,45 -4,83%

10 17,050 0,050 0,29% 30,75 0,75 2,50% 10 17,000 0,000 0,00% 32,60 2,60 8,67% 10 0,050 0,29% -1,85 -6,17%
11 16,880 -0,120 -0,71% 27,75 -2,25 -7,50% 11 16,950 -0,050 -0,29% 29,50 -0,50 -1,67% 11 -0,070 -0,41% -1,75 -5,83%
12 16,870 -0,130 -0,76% 29,50 -0,50 -1,67% 12 17,020 0,020 0,12% 31,10 1,10 3,67% 12 -0,150 -0,88% -1,60 -5,33%
13 17,070 0,070 0,41% 31,50 1,50 5,00% 13 17,000 0,000 0,00% 32,90 2,90 9,67% 13 0,070 0,41% -1,40 -4,67%
14 17,150 0,150 0,88% 31,50 1,50 5,00% 14 17,000 0,000 0,00% 32,90 2,90 9,67% 14 0,150 0,88% -1,40 -4,67%
15 16,870 -0,130 -0,76% 28,50 -1,50 -5,00% 15 16,990 -0,010 -0,06% 30,90 0,90 3,00% 15 -0,120 -0,71% -2,40 -8,00%
16 17,060 0,060 0,35% 29,50 -0,50 -1,67% 16 17,000 0,000 0,00% 31,40 1,40 4,67% 16 0,060 0,35% -1,90 -6,33%
17 17,020 0,020 0,12% 30,25 0,25 0,83% 17 16,990 -0,010 -0,06% 32,30 2,30 7,67% 17 0,030 0,18% -2,05 -6,83%
18 16,980 -0,020 -0,12% 29,75 -0,25 -0,83% 18 16,950 -0,050 -0,29% 31,50 1,50 5,00% 18 0,030 0,18% -1,75 -5,83%
19 16,930 -0,070 -0,41% 28,75 -1,25 -4,17% 19 16,950 -0,050 -0,29% 30,10 0,10 0,33% 19 -0,020 -0,12% -1,35 -4,50%
20 16,870 -0,130 -0,76% 28,25 -1,75 -5,83% 20 16,990 -0,010 -0,06% 30,40 0,40 1,33% 20 -0,120 -0,71% -2,15 -7,17%
21 17,050 0,050 0,29% 31,25 1,25 4,17% 21 17,090 0,090 0,53% 32,90 2,90 9,67% 21 -0,040 -0,24% -1,65 -5,50%
22 17,080 0,080 0,47% 29,75 -0,25 -0,83% 22 16,990 -0,010 -0,06% 31,70 1,70 5,67% 22 0,090 0,53% -1,95 -6,50%
23 16,980 -0,020 -0,12% 30,50 0,50 1,67% 23 16,980 -0,020 -0,12% 32,00 2,00 6,67% 23 0,000 0,00% -1,50 -5,00%
24 17,070 0,070 0,41% 31,25 1,25 4,17% 24 17,030 0,030 0,18% 32,50 2,50 8,33% 24 0,040 0,24% -1,25 -4,17%
25 17,110 0,110 0,65% 31,25 1,25 4,17% 25 16,990 -0,010 -0,06% 32,40 2,40 8,00% 25 0,120 0,71% -1,15 -3,83%
26 17,100 0,100 0,59% 30,25 0,25 0,83% 26 17,020 0,020 0,12% 31,70 1,70 5,67% 26 0,080 0,47% -1,45 -4,83%
27 16,950 -0,050 -0,29% 30,25 0,25 0,83% 27 17,020 0,020 0,12% 32,00 2,00 6,67% 27 -0,070 -0,41% -1,75 -5,83%
28 17,000 0,000 0,00% 28,00 -2,00 -6,67% 28 17,030 0,030 0,18% 29,90 -0,10 -0,33% 28 -0,030 -0,18% -1,90 -6,33%
29 17,000 0,000 0,00% 29,25 -0,75 -2,50% 29 17,050 0,050 0,29% 31,10 1,10 3,67% 29 -0,050 -0,29% -1,85 -6,17%
30 17,140 0,140 0,82% 31,25 1,25 4,17% 30 17,000 0,000 0,00% 33,10 3,10 10,33% 30 0,140 0,82% -1,85 -6,17%
31 16,970 -0,030 -0,18% 30,00 0,00 0,00% 31 17,060 0,060 0,35% 31,60 1,60 5,33% 31 -0,090 -0,53% -1,60 -5,33%
32 16,820 -0,180 -1,06% 28,50 -1,50 -5,00% 32 16,980 -0,020 -0,12% 30,70 0,70 2,33% 32 -0,160 -0,94% -2,20 -7,33%
33 16,920 -0,080 -0,47% 27,75 -2,25 -7,50% 33 16,920 -0,080 -0,47% 29,50 -0,50 -1,67% 33 0,000 0,00% -1,75 -5,83%
34 16,960 -0,040 -0,24% 30,00 0,00 0,00% 34 16,980 -0,020 -0,12% 32,10 2,10 7,00% 34 -0,020 -0,12% -2,10 -7,00%
35 17,110 0,110 0,65% 31,25 1,25 4,17% 35 17,050 0,050 0,29% 33,00 3,00 10,00% 35 0,060 0,35% -1,75 -5,83%
36 16,880 -0,120 -0,71% 28,75 -1,25 -4,17% 36 16,980 -0,020 -0,12% 30,60 0,60 2,00% 36 -0,100 -0,59% -1,85 -6,17%
37 17,030 0,030 0,18% 30,50 0,50 1,67% 37 17,030 0,030 0,18% 32,60 2,60 8,67% 37 0,000 0,00% -2,10 -7,00%
38 17,130 0,130 0,76% 30,75 0,75 2,50% 38 16,990 -0,010 -0,06% 32,30 2,30 7,67% 38 0,140 0,82% -1,55 -5,17%
39 16,840 -0,160 -0,94% 29,75 -0,25 -0,83% 39 17,000 0,000 0,00% 31,90 1,90 6,33% 39 -0,160 -0,94% -2,15 -7,17%
40 17,020 0,020 0,12% 27,75 -2,25 -7,50% 40 16,960 -0,040 -0,24% 29,50 -0,50 -1,67% 40 0,060 0,35% -1,75 -5,83%
41 17,300 0,300 1,76% 31,50 1,50 5,00% 41 17,090 0,090 0,53% 33,10 3,10 10,33% 41 0,210 1,24% -1,60 -5,33%
42 17,040 0,040 0,24% 30,75 0,75 2,50% 42 17,050 0,050 0,29% 32,60 2,60 8,67% 42 -0,010 -0,06% -1,85 -6,17%
43 16,950 -0,050 -0,29% 29,50 -0,50 -1,67% 43 16,990 -0,010 -0,06% 31,00 1,00 3,33% 43 -0,040 -0,24% -1,50 -5,00%
44 17,040 0,040 0,24% 30,50 0,50 1,67% 44 16,950 -0,050 -0,29% 31,90 1,90 6,33% 44 0,090 0,53% -1,40 -4,67%
45 16,850 -0,150 -0,88% 29,75 -0,25 -0,83% 45 16,960 -0,040 -0,24% 30,60 0,60 2,00% 45 -0,110 -0,65% -0,85 -2,83%
46 16,970 -0,030 -0,18% 30,00 0,00 0,00% 46 17,030 0,030 0,18% 31,90 1,90 6,33% 46 -0,060 -0,35% -1,90 -6,33%
47 17,170 0,170 1,00% 29,00 -1,00 -3,33% 47 17,050 0,050 0,29% 30,50 0,50 1,67% 47 0,120 0,71% -1,50 -5,00%
48 17,120 0,120 0,71% 30,75 0,75 2,50% 48 17,000 0,000 0,00% 32,60 2,60 8,67% 48 0,120 0,71% -1,85 -6,17%
49 16,810 -0,190 -1,12% 29,00 -1,00 -3,33% 49 16,980 -0,020 -0,12% 29,70 -0,30 -1,00% 49 -0,170 -1,00% -0,70 -2,33%
50 17,220 0,220 1,29% 30,75 0,75 2,50% 50 17,020 0,020 0,12% 32,30 2,30 7,67% 50 0,200 1,18% -1,55 -5,17%
51 17,040 0,040 0,24% 28,25 -1,75 -5,83% 51 17,030 0,030 0,18% 29,20 -0,80 -2,67% 51 0,010 0,06% -0,95 -3,17%
52 17,020 0,020 0,12% 30,00 0,00 0,00% 52 17,050 0,050 0,29% 31,50 1,50 5,00% 52 -0,030 -0,18% -1,50 -5,00%
53 16,940 -0,060 -0,35% 29,75 -0,25 -0,83% 53 16,990 -0,010 -0,06% 30,80 0,80 2,67% 53 -0,050 -0,29% -1,05 -3,50%
54 17,190 0,190 1,12% 31,00 1,00 3,33% 54 17,000 0,000 0,00% 32,20 2,20 7,33% 54 0,190 1,12% -1,20 -4,00%
55 16,990 -0,010 -0,06% 29,75 -0,25 -0,83% 55 17,020 0,020 0,12% 31,90 1,90 6,33% 55 -0,030 -0,18% -2,15 -7,17%
56 17,190 0,190 1,12% 30,75 0,75 2,50% 56 16,960 -0,040 -0,24% 33,10 3,10 10,33% 56 0,230 1,35% -2,35 -7,83%
57 17,240 0,240 1,41% 31,50 1,50 5,00% 57 17,130 0,130 0,76% 32,50 2,50 8,33% 57 0,110 0,65% -1,00 -3,33%
58 16,860 -0,140 -0,82% 29,50 -0,50 -1,67% 58 17,000 0,000 0,00% 31,50 1,50 5,00% 58 -0,140 -0,82% -2,00 -6,67%
59 17,030 0,030 0,18% 30,00 0,00 0,00% 59 17,000 0,000 0,00% 32,10 2,10 7,00% 59 0,030 0,18% -2,10 -7,00%
60 17,050 0,050 0,29% 29,50 -0,50 -1,67% 60 17,000 0,000 0,00% 31,10 1,10 3,67% 60 0,050 0,29% -1,60 -5,33%
61 16,980 -0,020 -0,12% 30,00 0,00 0,00% 61 17,050 0,050 0,29% 32,30 2,30 7,67% 61 -0,070 -0,41% -2,30 -7,67%
62 17,030 0,030 0,18% 29,00 -1,00 -3,33% 62 16,980 -0,020 -0,12% 30,60 0,60 2,00% 62 0,050 0,29% -1,60 -5,33%
63 16,990 -0,010 -0,06% 28,25 -1,75 -5,83% 63 17,000 0,000 0,00% 30,50 0,50 1,67% 63 -0,010 -0,06% -2,25 -7,50%
64 17,170 0,170 1,00% 31,50 1,50 5,00% 64 16,990 -0,010 -0,06% 33,70 3,70 12,33% 64 0,180 1,06% -2,20 -7,33%
65 17,010 0,010 0,06% 29,50 -0,50 -1,67% 65 17,020 0,020 0,12% 31,00 1,00 3,33% 65 -0,010 -0,06% -1,50 -5,00%
66 16,920 -0,080 -0,47% 27,75 -2,25 -7,50% 66 16,960 -0,040 -0,24% 30,10 0,10 0,33% 66 -0,040 -0,24% -2,35 -7,83%
67 16,880 -0,120 -0,71% 29,75 -0,25 -0,83% 67 16,920 -0,080 -0,47% 31,00 1,00 3,33% 67 -0,040 -0,24% -1,25 -4,17%
68 17,310 0,310 1,82% 32,25 2,25 7,50% 68 17,030 0,030 0,18% 33,60 3,60 12,00% 68 0,280 1,65% -1,35 -4,50%
69 17,100 0,100 0,59% 31,50 1,50 5,00% 69 17,000 0,000 0,00% 32,90 2,90 9,67% 69 0,100 0,59% -1,40 -4,67%
70 16,840 -0,160 -0,94% 29,75 -0,25 -0,83% 70 16,980 -0,020 -0,12% 31,70 1,70 5,67% 70 -0,140 -0,82% -1,95 -6,50%
71 17,230 0,230 1,35% 30,75 0,75 2,50% 71 17,050 0,050 0,29% 33,20 3,20 10,67% 71 0,180 1,06% -2,45 -8,17%
72 17,090 0,090 0,53% 30,75 0,75 2,50% 72 17,000 0,000 0,00% 33,10 3,10 10,33% 72 0,090 0,53% -2,35 -7,83%
73 17,020 0,020 0,12% 30,50 0,50 1,67% 73 17,070 0,070 0,41% 32,30 2,30 7,67% 73 -0,050 -0,29% -1,80 -6,00%
74 16,930 -0,070 -0,41% 29,25 -0,75 -2,50% 74 16,980 -0,020 -0,12% 31,10 1,10 3,67% 74 -0,050 -0,29% -1,85 -6,17%
75 16,990 -0,010 -0,06% 21,25 -8,75 -29,17% 75 16,930 -0,070 -0,41% 22,10 -7,90 -26,33% 75 0,060 0,35% -0,85 -2,83%
76 17,040 0,040 0,24% 27,50 -2,50 -8,33% 76 16,980 -0,020 -0,12% 28,70 -1,30 -4,33% 76 0,060 0,35% -1,20 -4,00%
77 17,100 0,100 0,59% 30,25 0,25 0,83% 77 17,000 0,000 0,00% 31,50 1,50 5,00% 77 0,100 0,59% -1,25 -4,17%
78 16,820 -0,180 -1,06% 27,25 -2,75 -9,17% 78 16,950 -0,050 -0,29% 28,50 -1,50 -5,00% 78 -0,130 -0,76% -1,25 -4,17%
79 16,980 -0,020 -0,12% 26,25 -3,75 -12,50% 79 16,980 -0,020 -0,12% 27,60 -2,40 -8,00% 79 0,000 0,00% -1,35 -4,50%
80 17,130 0,130 0,76% 31,00 1,00 3,33% 80 17,030 0,030 0,18% 32,20 2,20 7,33% 80 0,100 0,59% -1,20 -4,00%
81 17,230 0,230 1,35% 32,25 2,25 7,50% 81 17,070 0,070 0,41% 32,90 2,90 9,67% 81 0,160 0,94% -0,65 -2,17%
82 16,950 -0,050 -0,29% 28,00 -2,00 -6,67% 82 16,920 -0,080 -0,47% 28,70 -1,30 -4,33% 82 0,030 0,18% -0,70 -2,33%
83 17,140 0,140 0,82% 29,75 -0,25 -0,83% 83 17,060 0,060 0,35% 31,80 1,80 6,00% 83 0,080 0,47% -2,05 -6,83%
84 17,050 0,050 0,29% 31,75 1,75 5,83% 84 17,000 0,000 0,00% 33,40 3,40 11,33% 84 0,050 0,29% -1,65 -5,50%
85 16,930 -0,070 -0,41% 28,75 -1,25 -4,17% 85 16,930 -0,070 -0,41% 30,60 0,60 2,00% 85 0,000 0,00% -1,85 -6,17%
86 16,860 -0,140 -0,82% 28,00 -2,00 -6,67% 86 16,930 -0,070 -0,41% 28,90 -1,10 -3,67% 86 -0,070 -0,41% -0,90 -3,00%
87 17,000 0,000 0,00% 30,50 0,50 1,67% 87 17,060 0,060 0,35% 32,30 2,30 7,67% 87 -0,060 -0,35% -1,80 -6,00%
88 16,890 -0,110 -0,65% 30,50 0,50 1,67% 88 17,020 0,020 0,12% 32,80 2,80 9,33% 88 -0,130 -0,76% -2,30 -7,67%
89 17,030 0,030 0,18% 31,50 1,50 5,00% 89 16,990 -0,010 -0,06% 33,00 3,00 10,00% 89 0,040 0,24% -1,50 -5,00%
90 16,930 -0,070 -0,41% 30,00 0,00 0,00% 90 16,960 -0,040 -0,24% 30,70 0,70 2,33% 90 -0,030 -0,18% -0,70 -2,33%
91 17,230 0,230 1,35% 30,50 0,50 1,67% 91 17,050 0,050 0,29% 31,70 1,70 5,67% 91 0,180 1,06% -1,20 -4,00%
92 17,120 0,120 0,71% 32,25 2,25 7,50% 92 17,060 0,060 0,35% 33,10 3,10 10,33% 92 0,060 0,35% -0,85 -2,83%
93 17,300 0,300 1,76% 31,50 1,50 5,00% 93 17,110 0,110 0,65% 32,20 2,20 7,33% 93 0,190 1,12% -0,70 -2,33%
94 16,920 -0,080 -0,47% 30,50 0,50 1,67% 94 16,990 -0,010 -0,06% 31,40 1,40 4,67% 94 -0,070 -0,41% -0,90 -3,00%
95 17,020 0,020 0,12% 30,75 0,75 2,50% 95 17,100 0,100 0,59% 31,90 1,90 6,33% 95 -0,080 -0,47% -1,15 -3,83%
96 17,030 0,030 0,18% 31,25 1,25 4,17% 96 17,000 0,000 0,00% 32,70 2,70 9,00% 96 0,030 0,18% -1,45 -4,83%
97 17,330 0,330 1,94% 31,25 1,25 4,17% 97 17,060 0,060 0,35% 31,80 1,80 6,00% 97 0,270 1,59% -0,55 -1,83%
98 16,930 -0,070 -0,41% 21,75 -8,25 -27,50% 98 16,920 -0,080 -0,47% 21,90 -8,10 -27,00% 98 0,010 0,06% -0,15 -0,50%
99 17,140 0,140 0,82% 29,00 -1,00 -3,33% 99 17,030 0,030 0,18% 30,30 0,30 1,00% 99 0,110 0,65% -1,30 -4,33%

100 17,270 0,270 1,59% 32,75 2,75 9,17% 100 16,990 -0,010 -0,06% 33,90 3,90 13,00% 100 0,280 1,65% -1,15 -3,83%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

1-80%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 1  -  80% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

80 % 80 % 80 %

17,000 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 17,00 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

1,19 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 1,19 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

1,19 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 1,19 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

18,19 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 18,19 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

15,81 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 15,81 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
17,0714 Mittelwert Drehmoment X̅ 357,8125 17,0339 Mittelwert Drehmoment X̅ 357,5160 0,0375 Mittelwert Drehmoment X̅ 0,2965
17,2600 Maximalwert Drehmoment  max. 384,5000 17,1300 Maximalwert Drehmoment  max. 385,2000 0,1900 Maximalwert Drehmoment  max. 4,9000
16,9000 Minimalwert Drehmoment min. 334,5000 16,9800 Minimalwert Drehmoment min. 331,4000 -0,0900 Minimalwert Drehmoment min. -3,5500
0,3600 Streubereich R 50,0000 0,1500 Streubereich R 53,8000 0,2800 Streubereich R 8,4500
0,0704 Standardabweichung  s 9,6654 0,0380 Standardabweichung  s 9,9299 0,0561 Standardabweichung  s 1,7686
0,4221 6 x Standardabweichung 6 s 57,9926 0,2280 6 x Standardabweichung 6 s 59,5795 0,3369 6 x Standardabweichung 6 s 10,6119

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

5,64 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,52 10,44 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,50 4,74 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,83

5,30 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,44 10,14 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,42 4,51 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,77

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 16,980 -0,020 -0,12% 359,25 -0,75 -0,21% 1 17,030 0,030 0,18% 361,90 1,90 0,53% 1 -0,050 -0,29% -2,65 -0,74%
2 16,960 -0,040 -0,24% 362,00 2,00 0,56% 2 16,980 -0,020 -0,12% 361,70 1,70 0,47% 2 -0,020 -0,12% 0,30 0,08%
3 17,180 0,180 1,06% 369,50 9,50 2,64% 3 17,030 0,030 0,18% 370,10 10,10 2,81% 3 0,150 0,88% -0,60 -0,17%
4 17,160 0,160 0,94% 353,00 -7,00 -1,94% 4 17,090 0,090 0,53% 355,20 -4,80 -1,33% 4 0,070 0,41% -2,20 -0,61%
5 16,980 -0,020 -0,12% 361,25 1,25 0,35% 5 17,030 0,030 0,18% 361,70 1,70 0,47% 5 -0,050 -0,29% -0,45 -0,12%
6 17,060 0,060 0,35% 347,25 -12,75 -3,54% 6 17,000 0,000 0,00% 346,40 -13,60 -3,78% 6 0,060 0,35% 0,85 0,24%
7 17,080 0,080 0,47% 362,50 2,50 0,69% 7 17,070 0,070 0,41% 361,70 1,70 0,47% 7 0,010 0,06% 0,80 0,22%
8 17,140 0,140 0,82% 349,75 -10,25 -2,85% 8 17,000 0,000 0,00% 348,40 -11,60 -3,22% 8 0,140 0,82% 1,35 0,38%
9 17,110 0,110 0,65% 362,25 2,25 0,63% 9 17,060 0,060 0,35% 362,70 2,70 0,75% 9 0,050 0,29% -0,45 -0,12%

10 17,070 0,070 0,41% 347,50 -12,50 -3,47% 10 17,030 0,030 0,18% 346,80 -13,20 -3,67% 10 0,040 0,24% 0,70 0,19%
11 17,040 0,040 0,24% 360,75 0,75 0,21% 11 17,030 0,030 0,18% 361,20 1,20 0,33% 11 0,010 0,06% -0,45 -0,12%
12 17,070 0,070 0,41% 351,00 -9,00 -2,50% 12 17,030 0,030 0,18% 353,90 -6,10 -1,69% 12 0,040 0,24% -2,90 -0,81%
13 17,040 0,040 0,24% 359,50 -0,50 -0,14% 13 17,020 0,020 0,12% 358,90 -1,10 -0,31% 13 0,020 0,12% 0,60 0,17%
14 17,030 0,030 0,18% 356,25 -3,75 -1,04% 14 17,020 0,020 0,12% 357,50 -2,50 -0,69% 14 0,010 0,06% -1,25 -0,35%
15 17,030 0,030 0,18% 348,25 -11,75 -3,26% 15 17,060 0,060 0,35% 346,90 -13,10 -3,64% 15 -0,030 -0,18% 1,35 0,38%
16 17,180 0,180 1,06% 359,50 -0,50 -0,14% 16 17,090 0,090 0,53% 359,60 -0,40 -0,11% 16 0,090 0,53% -0,10 -0,03%
17 17,000 0,000 0,00% 342,00 -18,00 -5,00% 17 16,990 -0,010 -0,06% 342,00 -18,00 -5,00% 17 0,010 0,06% 0,00 0,00%
18 17,040 0,040 0,24% 358,75 -1,25 -0,35% 18 17,030 0,030 0,18% 361,10 1,10 0,31% 18 0,010 0,06% -2,35 -0,65%
19 17,090 0,090 0,53% 360,50 0,50 0,14% 19 17,060 0,060 0,35% 361,00 1,00 0,28% 19 0,030 0,18% -0,50 -0,14%
20 17,020 0,020 0,12% 353,00 -7,00 -1,94% 20 17,000 0,000 0,00% 350,60 -9,40 -2,61% 20 0,020 0,12% 2,40 0,67%
21 17,050 0,050 0,29% 363,75 3,75 1,04% 21 17,000 0,000 0,00% 363,00 3,00 0,83% 21 0,050 0,29% 0,75 0,21%
22 17,070 0,070 0,41% 350,50 -9,50 -2,64% 22 17,050 0,050 0,29% 346,70 -13,30 -3,69% 22 0,020 0,12% 3,80 1,06%
23 17,030 0,030 0,18% 366,00 6,00 1,67% 23 16,980 -0,020 -0,12% 364,70 4,70 1,31% 23 0,050 0,29% 1,30 0,36%
24 17,090 0,090 0,53% 352,25 -7,75 -2,15% 24 17,020 0,020 0,12% 352,80 -7,20 -2,00% 24 0,070 0,41% -0,55 -0,15%
25 16,900 -0,100 -0,59% 360,00 0,00 0,00% 25 16,990 -0,010 -0,06% 361,30 1,30 0,36% 25 -0,090 -0,53% -1,30 -0,36%
26 17,030 0,030 0,18% 353,75 -6,25 -1,74% 26 17,060 0,060 0,35% 354,80 -5,20 -1,44% 26 -0,030 -0,18% -1,05 -0,29%
27 17,000 0,000 0,00% 363,25 3,25 0,90% 27 17,020 0,020 0,12% 364,20 4,20 1,17% 27 -0,020 -0,12% -0,95 -0,26%
28 16,920 -0,080 -0,47% 339,50 -20,50 -5,69% 28 16,990 -0,010 -0,06% 335,30 -24,70 -6,86% 28 -0,070 -0,41% 4,20 1,17%
29 17,070 0,070 0,41% 369,50 9,50 2,64% 29 17,030 0,030 0,18% 367,90 7,90 2,19% 29 0,040 0,24% 1,60 0,44%
30 17,050 0,050 0,29% 345,75 -14,25 -3,96% 30 17,000 0,000 0,00% 345,20 -14,80 -4,11% 30 0,050 0,29% 0,55 0,15%
31 17,070 0,070 0,41% 347,25 -12,75 -3,54% 31 16,980 -0,020 -0,12% 345,30 -14,70 -4,08% 31 0,090 0,53% 1,95 0,54%
32 17,100 0,100 0,59% 364,00 4,00 1,11% 32 17,050 0,050 0,29% 363,10 3,10 0,86% 32 0,050 0,29% 0,90 0,25%
33 17,080 0,080 0,47% 352,50 -7,50 -2,08% 33 17,030 0,030 0,18% 349,80 -10,20 -2,83% 33 0,050 0,29% 2,70 0,75%
34 17,090 0,090 0,53% 376,75 16,75 4,65% 34 17,050 0,050 0,29% 374,70 14,70 4,08% 34 0,040 0,24% 2,05 0,57%
35 17,040 0,040 0,24% 350,00 -10,00 -2,78% 35 17,000 0,000 0,00% 349,20 -10,80 -3,00% 35 0,040 0,24% 0,80 0,22%
36 17,050 0,050 0,29% 373,25 13,25 3,68% 36 17,110 0,110 0,65% 374,20 14,20 3,94% 36 -0,060 -0,35% -0,95 -0,26%
37 17,030 0,030 0,18% 351,75 -8,25 -2,29% 37 17,000 0,000 0,00% 350,40 -9,60 -2,67% 37 0,030 0,18% 1,35 0,38%
38 17,160 0,160 0,94% 368,50 8,50 2,36% 38 17,070 0,070 0,41% 369,90 9,90 2,75% 38 0,090 0,53% -1,40 -0,39%
39 16,980 -0,020 -0,12% 348,00 -12,00 -3,33% 39 16,990 -0,010 -0,06% 348,70 -11,30 -3,14% 39 -0,010 -0,06% -0,70 -0,19%
40 17,050 0,050 0,29% 367,25 7,25 2,01% 40 17,020 0,020 0,12% 365,20 5,20 1,44% 40 0,030 0,18% 2,05 0,57%
41 17,100 0,100 0,59% 348,50 -11,50 -3,19% 41 17,050 0,050 0,29% 347,40 -12,60 -3,50% 41 0,050 0,29% 1,10 0,31%
42 17,220 0,220 1,29% 369,25 9,25 2,57% 42 17,090 0,090 0,53% 369,30 9,30 2,58% 42 0,130 0,76% -0,05 -0,01%
43 17,170 0,170 1,00% 352,75 -7,25 -2,01% 43 17,100 0,100 0,59% 356,30 -3,70 -1,03% 43 0,070 0,41% -3,55 -0,99%
44 17,170 0,170 1,00% 358,25 -1,75 -0,49% 44 17,020 0,020 0,12% 358,70 -1,30 -0,36% 44 0,150 0,88% -0,45 -0,12%
45 17,020 0,020 0,12% 359,00 -1,00 -0,28% 45 17,090 0,090 0,53% 357,80 -2,20 -0,61% 45 -0,070 -0,41% 1,20 0,33%
46 16,950 -0,050 -0,29% 347,50 -12,50 -3,47% 46 16,990 -0,010 -0,06% 348,30 -11,70 -3,25% 46 -0,040 -0,24% -0,80 -0,22%
47 17,230 0,230 1,35% 371,00 11,00 3,06% 47 17,060 0,060 0,35% 372,40 12,40 3,44% 47 0,170 1,00% -1,40 -0,39%
48 17,140 0,140 0,82% 349,75 -10,25 -2,85% 48 17,070 0,070 0,41% 347,50 -12,50 -3,47% 48 0,070 0,41% 2,25 0,62%
49 17,090 0,090 0,53% 364,00 4,00 1,11% 49 17,050 0,050 0,29% 364,10 4,10 1,14% 49 0,040 0,24% -0,10 -0,03%
50 17,060 0,060 0,35% 351,75 -8,25 -2,29% 50 17,030 0,030 0,18% 351,00 -9,00 -2,50% 50 0,030 0,18% 0,75 0,21%
51 17,130 0,130 0,76% 366,00 6,00 1,67% 51 17,090 0,090 0,53% 362,90 2,90 0,81% 51 0,040 0,24% 3,10 0,86%
52 17,130 0,130 0,76% 349,25 -10,75 -2,99% 52 17,090 0,090 0,53% 347,70 -12,30 -3,42% 52 0,040 0,24% 1,55 0,43%
53 17,070 0,070 0,41% 360,50 0,50 0,14% 53 16,980 -0,020 -0,12% 358,80 -1,20 -0,33% 53 0,090 0,53% 1,70 0,47%
54 17,100 0,100 0,59% 349,00 -11,00 -3,06% 54 17,030 0,030 0,18% 347,10 -12,90 -3,58% 54 0,070 0,41% 1,90 0,53%
55 17,120 0,120 0,71% 365,50 5,50 1,53% 55 17,050 0,050 0,29% 363,20 3,20 0,89% 55 0,070 0,41% 2,30 0,64%
56 17,050 0,050 0,29% 351,75 -8,25 -2,29% 56 17,060 0,060 0,35% 352,80 -7,20 -2,00% 56 -0,010 -0,06% -1,05 -0,29%
57 17,100 0,100 0,59% 361,50 1,50 0,42% 57 17,060 0,060 0,35% 361,90 1,90 0,53% 57 0,040 0,24% -0,40 -0,11%
58 17,210 0,210 1,24% 350,75 -9,25 -2,57% 58 17,130 0,130 0,76% 354,10 -5,90 -1,64% 58 0,080 0,47% -3,35 -0,93%
59 17,010 0,010 0,06% 334,50 -25,50 -7,08% 59 16,980 -0,020 -0,12% 331,40 -28,60 -7,94% 59 0,030 0,18% 3,10 0,86%
60 17,010 0,010 0,06% 357,00 -3,00 -0,83% 60 17,030 0,030 0,18% 352,10 -7,90 -2,19% 60 -0,020 -0,12% 4,90 1,36%
61 17,050 0,050 0,29% 346,25 -13,75 -3,82% 61 17,030 0,030 0,18% 347,10 -12,90 -3,58% 61 0,020 0,12% -0,85 -0,24%
62 17,110 0,110 0,65% 365,00 5,00 1,39% 62 17,060 0,060 0,35% 363,40 3,40 0,94% 62 0,050 0,29% 1,60 0,44%
63 17,090 0,090 0,53% 356,00 -4,00 -1,11% 63 17,070 0,070 0,41% 358,10 -1,90 -0,53% 63 0,020 0,12% -2,10 -0,58%
64 17,150 0,150 0,88% 379,50 19,50 5,42% 64 17,110 0,110 0,65% 377,90 17,90 4,97% 64 0,040 0,24% 1,60 0,44%
65 17,050 0,050 0,29% 352,50 -7,50 -2,08% 65 17,000 0,000 0,00% 349,80 -10,20 -2,83% 65 0,050 0,29% 2,70 0,75%
66 17,080 0,080 0,47% 373,50 13,50 3,75% 66 17,030 0,030 0,18% 373,30 13,30 3,69% 66 0,050 0,29% 0,20 0,06%
67 17,020 0,020 0,12% 350,75 -9,25 -2,57% 67 16,980 -0,020 -0,12% 348,50 -11,50 -3,19% 67 0,040 0,24% 2,25 0,62%
68 17,040 0,040 0,24% 369,25 9,25 2,57% 68 17,050 0,050 0,29% 367,30 7,30 2,03% 68 -0,010 -0,06% 1,95 0,54%
69 17,030 0,030 0,18% 359,50 -0,50 -0,14% 69 17,070 0,070 0,41% 361,90 1,90 0,53% 69 -0,040 -0,24% -2,40 -0,67%
70 17,100 0,100 0,59% 368,00 8,00 2,22% 70 16,990 -0,010 -0,06% 368,90 8,90 2,47% 70 0,110 0,65% -0,90 -0,25%
71 16,990 -0,010 -0,06% 352,50 -7,50 -2,08% 71 17,060 0,060 0,35% 355,10 -4,90 -1,36% 71 -0,070 -0,41% -2,60 -0,72%
72 16,950 -0,050 -0,29% 346,50 -13,50 -3,75% 72 16,990 -0,010 -0,06% 345,00 -15,00 -4,17% 72 -0,040 -0,24% 1,50 0,42%
73 17,120 0,120 0,71% 366,75 6,75 1,88% 73 17,110 0,110 0,65% 370,20 10,20 2,83% 73 0,010 0,06% -3,45 -0,96%
74 17,080 0,080 0,47% 342,50 -17,50 -4,86% 74 17,050 0,050 0,29% 342,00 -18,00 -5,00% 74 0,030 0,18% 0,50 0,14%
75 17,030 0,030 0,18% 368,75 8,75 2,43% 75 16,980 -0,020 -0,12% 365,50 5,50 1,53% 75 0,050 0,29% 3,25 0,90%
76 17,040 0,040 0,24% 351,00 -9,00 -2,50% 76 16,980 -0,020 -0,12% 346,40 -13,60 -3,78% 76 0,060 0,35% 4,60 1,28%
77 17,080 0,080 0,47% 381,25 21,25 5,90% 77 17,050 0,050 0,29% 380,30 20,30 5,64% 77 0,030 0,18% 0,95 0,26%
78 17,080 0,080 0,47% 356,50 -3,50 -0,97% 78 16,990 -0,010 -0,06% 357,80 -2,20 -0,61% 78 0,090 0,53% -1,30 -0,36%
79 17,260 0,260 1,53% 384,50 24,50 6,81% 79 17,100 0,100 0,59% 385,20 25,20 7,00% 79 0,160 0,94% -0,70 -0,19%
80 17,050 0,050 0,29% 360,00 0,00 0,00% 80 16,980 -0,020 -0,12% 359,80 -0,20 -0,06% 80 0,070 0,41% 0,20 0,06%
81 17,090 0,090 0,53% 383,00 23,00 6,39% 81 17,020 0,020 0,12% 380,20 20,20 5,61% 81 0,070 0,41% 2,80 0,78%
82 17,060 0,060 0,35% 354,75 -5,25 -1,46% 82 17,000 0,000 0,00% 352,80 -7,20 -2,00% 82 0,060 0,35% 1,95 0,54%
83 17,010 0,010 0,06% 364,50 4,50 1,25% 83 16,990 -0,010 -0,06% 364,10 4,10 1,14% 83 0,020 0,12% 0,40 0,11%
84 17,040 0,040 0,24% 345,00 -15,00 -4,17% 84 17,000 0,000 0,00% 344,20 -15,80 -4,39% 84 0,040 0,24% 0,80 0,22%
85 17,050 0,050 0,29% 356,50 -3,50 -0,97% 85 17,060 0,060 0,35% 358,80 -1,20 -0,33% 85 -0,010 -0,06% -2,30 -0,64%
86 17,010 0,010 0,06% 357,50 -2,50 -0,69% 86 17,020 0,020 0,12% 359,20 -0,80 -0,22% 86 -0,010 -0,06% -1,70 -0,47%
87 16,990 -0,010 -0,06% 349,25 -10,75 -2,99% 87 16,980 -0,020 -0,12% 349,00 -11,00 -3,06% 87 0,010 0,06% 0,25 0,07%
88 17,250 0,250 1,47% 365,50 5,50 1,53% 88 17,060 0,060 0,35% 367,70 7,70 2,14% 88 0,190 1,12% -2,20 -0,61%
89 17,030 0,030 0,18% 348,00 -12,00 -3,33% 89 17,060 0,060 0,35% 347,70 -12,30 -3,42% 89 -0,030 -0,18% 0,30 0,08%
90 17,100 0,100 0,59% 360,50 0,50 0,14% 90 17,090 0,090 0,53% 360,40 0,40 0,11% 90 0,010 0,06% 0,10 0,03%
91 17,210 0,210 1,24% 358,50 -1,50 -0,42% 91 17,050 0,050 0,29% 359,00 -1,00 -0,28% 91 0,160 0,94% -0,50 -0,14%
92 17,000 0,000 0,00% 364,75 4,75 1,32% 92 17,000 0,000 0,00% 363,50 3,50 0,97% 92 0,000 0,00% 1,25 0,35%
93 17,000 0,000 0,00% 341,75 -18,25 -5,07% 93 17,030 0,030 0,18% 342,30 -17,70 -4,92% 93 -0,030 -0,18% -0,55 -0,15%
94 17,080 0,080 0,47% 363,00 3,00 0,83% 94 17,000 0,000 0,00% 362,50 2,50 0,69% 94 0,080 0,47% 0,50 0,14%
95 17,030 0,030 0,18% 359,75 -0,25 -0,07% 95 17,020 0,020 0,12% 359,60 -0,40 -0,11% 95 0,010 0,06% 0,15 0,04%
96 17,110 0,110 0,65% 345,25 -14,75 -4,10% 96 17,020 0,020 0,12% 345,30 -14,70 -4,08% 96 0,090 0,53% -0,05 -0,01%
97 17,000 0,000 0,00% 358,50 -1,50 -0,42% 97 16,980 -0,020 -0,12% 359,30 -0,70 -0,19% 97 0,020 0,12% -0,80 -0,22%
98 17,250 0,250 1,47% 350,75 -9,25 -2,57% 98 17,090 0,090 0,53% 351,30 -8,70 -2,42% 98 0,160 0,94% -0,55 -0,15%
99 17,130 0,130 0,76% 360,50 0,50 0,14% 99 17,030 0,030 0,18% 360,40 0,40 0,11% 99 0,100 0,59% 0,10 0,03%

100 17,100 0,100 0,59% 358,75 -1,25 -0,35% 100 17,070 0,070 0,41% 360,30 0,30 0,08% 100 0,030 0,18% -1,55 -0,43%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

1-80%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 1  - 100% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

100 % 100 % 100 %

20,000 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 20,00 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

1,4 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 1,4 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

1,4 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 1,4 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

21,4 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 21,4 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

18,6 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 18,6 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
20,0470 Mittelwert Drehmoment X̅ 29,6150 19,9878 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,8340 0,0592 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,2190
20,4100 Maximalwert Drehmoment  max. 33,7500 20,1700 Maximalwert Drehmoment  max. 35,5000 0,3900 Maximalwert Drehmoment  max. 0,0000
19,8400 Minimalwert Drehmoment min. 22,7500 19,9100 Minimalwert Drehmoment min. 23,3000 -0,1900 Minimalwert Drehmoment min. -2,1500
0,5700 Streubereich R 11,0000 0,2600 Streubereich R 12,2000 0,5800 Streubereich R 2,1500
0,1387 Standardabweichung  s 2,2576 0,0531 Standardabweichung  s 2,3656 0,1181 Standardabweichung  s 0,4823
0,8324 6 x Standardabweichung 6 s 13,5456 0,3187 6 x Standardabweichung 6 s 14,1936 0,7086 6 x Standardabweichung 6 s 2,8940

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,36 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,74 8,79 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,70 2,25 Fähigkeitsindex Cm Cm 3,46

3,25 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,68 8,71 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,59 2,09 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,61

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 19,950 -0,050 -0,25% 26,25 -3,75 -12,50% 1 20,020 0,020 0,10% 27,60 -2,40 -8,00% 1 -0,070 -0,35% -1,35 -4,50%
2 19,980 -0,020 -0,10% 22,75 -7,25 -24,17% 2 19,950 -0,050 -0,25% 23,40 -6,60 -22,00% 2 0,030 0,15% -0,65 -2,17%
3 19,910 -0,090 -0,45% 23,00 -7,00 -23,33% 3 19,940 -0,060 -0,30% 23,30 -6,70 -22,33% 3 -0,030 -0,15% -0,30 -1,00%
4 20,190 0,190 0,95% 28,50 -1,50 -5,00% 4 20,050 0,050 0,25% 30,50 0,50 1,67% 4 0,140 0,70% -2,00 -6,67%
5 19,940 -0,060 -0,30% 25,00 -5,00 -16,67% 5 19,960 -0,040 -0,20% 25,60 -4,40 -14,67% 5 -0,020 -0,10% -0,60 -2,00%
6 19,940 -0,060 -0,30% 26,75 -3,25 -10,83% 6 19,950 -0,050 -0,25% 28,10 -1,90 -6,33% 6 -0,010 -0,05% -1,35 -4,50%
7 20,330 0,330 1,65% 32,25 2,25 7,50% 7 20,070 0,070 0,35% 33,20 3,20 10,67% 7 0,260 1,30% -0,95 -3,17%
8 20,040 0,040 0,20% 29,75 -0,25 -0,83% 8 20,020 0,020 0,10% 31,20 1,20 4,00% 8 0,020 0,10% -1,45 -4,83%
9 19,920 -0,080 -0,40% 25,75 -4,25 -14,17% 9 19,940 -0,060 -0,30% 26,50 -3,50 -11,67% 9 -0,020 -0,10% -0,75 -2,50%

10 20,330 0,330 1,65% 31,50 1,50 5,00% 10 19,940 -0,060 -0,30% 33,40 3,40 11,33% 10 0,390 1,95% -1,90 -6,33%
11 19,930 -0,070 -0,35% 28,00 -2,00 -6,67% 11 19,940 -0,060 -0,30% 28,30 -1,70 -5,67% 11 -0,010 -0,05% -0,30 -1,00%
12 19,910 -0,090 -0,45% 28,25 -1,75 -5,83% 12 19,910 -0,090 -0,45% 29,20 -0,80 -2,67% 12 0,000 0,00% -0,95 -3,17%
13 20,120 0,120 0,60% 31,25 1,25 4,17% 13 20,000 0,000 0,00% 32,00 2,00 6,67% 13 0,120 0,60% -0,75 -2,50%
14 20,170 0,170 0,85% 30,25 0,25 0,83% 14 20,000 0,000 0,00% 32,30 2,30 7,67% 14 0,170 0,85% -2,05 -6,83%
15 20,300 0,300 1,50% 32,75 2,75 9,17% 15 20,170 0,170 0,85% 34,10 4,10 13,67% 15 0,130 0,65% -1,35 -4,50%
16 19,970 -0,030 -0,15% 28,50 -1,50 -5,00% 16 20,020 0,020 0,10% 30,30 0,30 1,00% 16 -0,050 -0,25% -1,80 -6,00%
17 20,270 0,270 1,35% 32,50 2,50 8,33% 17 19,950 -0,050 -0,25% 33,60 3,60 12,00% 17 0,320 1,60% -1,10 -3,67%
18 20,210 0,210 1,05% 31,50 1,50 5,00% 18 20,030 0,030 0,15% 32,20 2,20 7,33% 18 0,180 0,90% -0,70 -2,33%
19 20,030 0,030 0,15% 29,50 -0,50 -1,67% 19 19,950 -0,050 -0,25% 31,30 1,30 4,33% 19 0,080 0,40% -1,80 -6,00%
20 19,960 -0,040 -0,20% 27,00 -3,00 -10,00% 20 19,940 -0,060 -0,30% 27,00 -3,00 -10,00% 20 0,020 0,10% 0,00 0,00%
21 20,090 0,090 0,45% 29,00 -1,00 -3,33% 21 19,960 -0,040 -0,20% 29,90 -0,10 -0,33% 21 0,130 0,65% -0,90 -3,00%
22 19,940 -0,060 -0,30% 23,25 -6,75 -22,50% 22 19,980 -0,020 -0,10% 24,80 -5,20 -17,33% 22 -0,040 -0,20% -1,55 -5,17%
23 19,940 -0,060 -0,30% 28,25 -1,75 -5,83% 23 19,960 -0,040 -0,20% 29,20 -0,80 -2,67% 23 -0,020 -0,10% -0,95 -3,17%
24 19,850 -0,150 -0,75% 26,75 -3,25 -10,83% 24 19,940 -0,060 -0,30% 28,70 -1,30 -4,33% 24 -0,090 -0,45% -1,95 -6,50%
25 19,910 -0,090 -0,45% 29,00 -1,00 -3,33% 25 19,920 -0,080 -0,40% 29,70 -0,30 -1,00% 25 -0,010 -0,05% -0,70 -2,33%
26 20,030 0,030 0,15% 28,75 -1,25 -4,17% 26 20,020 0,020 0,10% 30,30 0,30 1,00% 26 0,010 0,05% -1,55 -5,17%
27 19,910 -0,090 -0,45% 29,50 -0,50 -1,67% 27 19,990 -0,010 -0,05% 30,60 0,60 2,00% 27 -0,080 -0,40% -1,10 -3,67%
28 19,990 -0,010 -0,05% 30,50 0,50 1,67% 28 19,980 -0,020 -0,10% 31,70 1,70 5,67% 28 0,010 0,05% -1,20 -4,00%
29 19,880 -0,120 -0,60% 28,75 -1,25 -4,17% 29 20,070 0,070 0,35% 30,10 0,10 0,33% 29 -0,190 -0,95% -1,35 -4,50%
30 19,880 -0,120 -0,60% 29,00 -1,00 -3,33% 30 19,920 -0,080 -0,40% 30,20 0,20 0,67% 30 -0,040 -0,20% -1,20 -4,00%
31 20,240 0,240 1,20% 32,25 2,25 7,50% 31 19,990 -0,010 -0,05% 33,40 3,40 11,33% 31 0,250 1,25% -1,15 -3,83%
32 20,070 0,070 0,35% 31,50 1,50 5,00% 32 20,020 0,020 0,10% 32,80 2,80 9,33% 32 0,050 0,25% -1,30 -4,33%
33 20,270 0,270 1,35% 32,75 2,75 9,17% 33 20,060 0,060 0,30% 34,20 4,20 14,00% 33 0,210 1,05% -1,45 -4,83%
34 20,410 0,410 2,05% 33,75 3,75 12,50% 34 20,100 0,100 0,50% 35,50 5,50 18,33% 34 0,310 1,55% -1,75 -5,83%
35 20,060 0,060 0,30% 30,75 0,75 2,50% 35 19,980 -0,020 -0,10% 32,30 2,30 7,67% 35 0,080 0,40% -1,55 -5,17%
36 20,160 0,160 0,80% 32,00 2,00 6,67% 36 19,990 -0,010 -0,05% 33,40 3,40 11,33% 36 0,170 0,85% -1,40 -4,67%
37 19,930 -0,070 -0,35% 30,50 0,50 1,67% 37 19,960 -0,040 -0,20% 31,40 1,40 4,67% 37 -0,030 -0,15% -0,90 -3,00%
38 20,050 0,050 0,25% 28,75 -1,25 -4,17% 38 19,980 -0,020 -0,10% 30,60 0,60 2,00% 38 0,070 0,35% -1,85 -6,17%
39 20,070 0,070 0,35% 31,25 1,25 4,17% 39 20,090 0,090 0,45% 32,40 2,40 8,00% 39 -0,020 -0,10% -1,15 -3,83%
40 20,110 0,110 0,55% 31,25 1,25 4,17% 40 19,940 -0,060 -0,30% 32,60 2,60 8,67% 40 0,170 0,85% -1,35 -4,50%
41 19,990 -0,010 -0,05% 29,50 -0,50 -1,67% 41 19,920 -0,080 -0,40% 29,90 -0,10 -0,33% 41 0,070 0,35% -0,40 -1,33%
42 20,080 0,080 0,40% 30,50 0,50 1,67% 42 20,000 0,000 0,00% 32,20 2,20 7,33% 42 0,080 0,40% -1,70 -5,67%
43 19,940 -0,060 -0,30% 28,25 -1,75 -5,83% 43 20,030 0,030 0,15% 29,40 -0,60 -2,00% 43 -0,090 -0,45% -1,15 -3,83%
44 20,070 0,070 0,35% 30,75 0,75 2,50% 44 19,950 -0,050 -0,25% 32,60 2,60 8,67% 44 0,120 0,60% -1,85 -6,17%
45 19,840 -0,160 -0,80% 28,25 -1,75 -5,83% 45 19,910 -0,090 -0,45% 28,60 -1,40 -4,67% 45 -0,070 -0,35% -0,35 -1,17%
46 20,180 0,180 0,90% 31,50 1,50 5,00% 46 19,960 -0,040 -0,20% 32,50 2,50 8,33% 46 0,220 1,10% -1,00 -3,33%
47 19,940 -0,060 -0,30% 29,50 -0,50 -1,67% 47 19,990 -0,010 -0,05% 31,20 1,20 4,00% 47 -0,050 -0,25% -1,70 -5,67%
48 19,930 -0,070 -0,35% 27,50 -2,50 -8,33% 48 19,960 -0,040 -0,20% 29,00 -1,00 -3,33% 48 -0,030 -0,15% -1,50 -5,00%
49 19,930 -0,070 -0,35% 29,00 -1,00 -3,33% 49 19,960 -0,040 -0,20% 29,90 -0,10 -0,33% 49 -0,030 -0,15% -0,90 -3,00%
50 19,970 -0,030 -0,15% 29,75 -0,25 -0,83% 50 19,960 -0,040 -0,20% 31,70 1,70 5,67% 50 0,010 0,05% -1,95 -6,50%
51 19,920 -0,080 -0,40% 29,00 -1,00 -3,33% 51 19,920 -0,080 -0,40% 29,40 -0,60 -2,00% 51 0,000 0,00% -0,40 -1,33%
52 19,960 -0,040 -0,20% 30,75 0,75 2,50% 52 19,920 -0,080 -0,40% 32,00 2,00 6,67% 52 0,040 0,20% -1,25 -4,17%
53 20,140 0,140 0,70% 31,50 1,50 5,00% 53 19,990 -0,010 -0,05% 32,40 2,40 8,00% 53 0,150 0,75% -0,90 -3,00%
54 20,020 0,020 0,10% 30,75 0,75 2,50% 54 19,980 -0,020 -0,10% 32,30 2,30 7,67% 54 0,040 0,20% -1,55 -5,17%
55 20,150 0,150 0,75% 32,00 2,00 6,67% 55 20,030 0,030 0,15% 32,90 2,90 9,67% 55 0,120 0,60% -0,90 -3,00%
56 19,920 -0,080 -0,40% 29,50 -0,50 -1,67% 56 19,920 -0,080 -0,40% 30,00 0,00 0,00% 56 0,000 0,00% -0,50 -1,67%
57 20,020 0,020 0,10% 30,75 0,75 2,50% 57 20,100 0,100 0,50% 32,00 2,00 6,67% 57 -0,080 -0,40% -1,25 -4,17%
58 20,410 0,410 2,05% 32,75 2,75 9,17% 58 20,030 0,030 0,15% 33,80 3,80 12,67% 58 0,380 1,90% -1,05 -3,50%
59 20,020 0,020 0,10% 30,50 0,50 1,67% 59 19,960 -0,040 -0,20% 32,00 2,00 6,67% 59 0,060 0,30% -1,50 -5,00%
60 19,890 -0,110 -0,55% 24,75 -5,25 -17,50% 60 19,910 -0,090 -0,45% 25,50 -4,50 -15,00% 60 -0,020 -0,10% -0,75 -2,50%
61 20,220 0,220 1,10% 31,75 1,75 5,83% 61 20,020 0,020 0,10% 32,50 2,50 8,33% 61 0,200 1,00% -0,75 -2,50%
62 20,040 0,040 0,20% 29,25 -0,75 -2,50% 62 20,000 0,000 0,00% 30,90 0,90 3,00% 62 0,040 0,20% -1,65 -5,50%
63 20,410 0,410 2,05% 33,75 3,75 12,50% 63 20,060 0,060 0,30% 34,60 4,60 15,33% 63 0,350 1,75% -0,85 -2,83%
64 19,970 -0,030 -0,15% 30,00 0,00 0,00% 64 19,990 -0,010 -0,05% 31,70 1,70 5,67% 64 -0,020 -0,10% -1,70 -5,67%
65 19,940 -0,060 -0,30% 29,50 -0,50 -1,67% 65 20,030 0,030 0,15% 30,80 0,80 2,67% 65 -0,090 -0,45% -1,30 -4,33%
66 20,070 0,070 0,35% 31,00 1,00 3,33% 66 20,020 0,020 0,10% 32,20 2,20 7,33% 66 0,050 0,25% -1,20 -4,00%
67 20,280 0,280 1,40% 31,25 1,25 4,17% 67 19,950 -0,050 -0,25% 32,70 2,70 9,00% 67 0,330 1,65% -1,45 -4,83%
68 20,180 0,180 0,90% 31,00 1,00 3,33% 68 19,990 -0,010 -0,05% 32,50 2,50 8,33% 68 0,190 0,95% -1,50 -5,00%
69 20,130 0,130 0,65% 29,75 -0,25 -0,83% 69 20,060 0,060 0,30% 30,60 0,60 2,00% 69 0,070 0,35% -0,85 -2,83%
70 20,200 0,200 1,00% 31,50 1,50 5,00% 70 20,050 0,050 0,25% 32,20 2,20 7,33% 70 0,150 0,75% -0,70 -2,33%
71 19,880 -0,120 -0,60% 27,00 -3,00 -10,00% 71 19,950 -0,050 -0,25% 28,40 -1,60 -5,33% 71 -0,070 -0,35% -1,40 -4,67%
72 19,910 -0,090 -0,45% 27,75 -2,25 -7,50% 72 20,030 0,030 0,15% 29,90 -0,10 -0,33% 72 -0,120 -0,60% -2,15 -7,17%
73 19,890 -0,110 -0,55% 27,75 -2,25 -7,50% 73 19,910 -0,090 -0,45% 28,90 -1,10 -3,67% 73 -0,020 -0,10% -1,15 -3,83%
74 20,020 0,020 0,10% 28,00 -2,00 -6,67% 74 19,950 -0,050 -0,25% 29,40 -0,60 -2,00% 74 0,070 0,35% -1,40 -4,67%
75 19,980 -0,020 -0,10% 27,25 -2,75 -9,17% 75 19,940 -0,060 -0,30% 28,10 -1,90 -6,33% 75 0,040 0,20% -0,85 -2,83%
76 20,000 0,000 0,00% 28,25 -1,75 -5,83% 76 20,020 0,020 0,10% 29,80 -0,20 -0,67% 76 -0,020 -0,10% -1,55 -5,17%
77 20,120 0,120 0,60% 30,50 0,50 1,67% 77 20,060 0,060 0,30% 31,50 1,50 5,00% 77 0,060 0,30% -1,00 -3,33%
78 19,880 -0,120 -0,60% 27,25 -2,75 -9,17% 78 19,960 -0,040 -0,20% 28,10 -1,90 -6,33% 78 -0,080 -0,40% -0,85 -2,83%
79 19,920 -0,080 -0,40% 27,25 -2,75 -9,17% 79 19,910 -0,090 -0,45% 28,30 -1,70 -5,67% 79 0,010 0,05% -1,05 -3,50%
80 20,110 0,110 0,55% 30,75 0,75 2,50% 80 19,910 -0,090 -0,45% 31,30 1,30 4,33% 80 0,200 1,00% -0,55 -1,83%
81 19,910 -0,090 -0,45% 29,50 -0,50 -1,67% 81 19,920 -0,080 -0,40% 30,80 0,80 2,67% 81 -0,010 -0,05% -1,30 -4,33%
82 19,950 -0,050 -0,25% 26,25 -3,75 -12,50% 82 19,960 -0,040 -0,20% 28,10 -1,90 -6,33% 82 -0,010 -0,05% -1,85 -6,17%
83 19,970 -0,030 -0,15% 30,00 0,00 0,00% 83 20,000 0,000 0,00% 31,20 1,20 4,00% 83 -0,030 -0,15% -1,20 -4,00%
84 20,010 0,010 0,05% 30,75 0,75 2,50% 84 19,940 -0,060 -0,30% 32,20 2,20 7,33% 84 0,070 0,35% -1,45 -4,83%
85 20,250 0,250 1,25% 32,75 2,75 9,17% 85 20,030 0,030 0,15% 33,10 3,10 10,33% 85 0,220 1,10% -0,35 -1,17%
86 19,880 -0,120 -0,60% 26,75 -3,25 -10,83% 86 19,950 -0,050 -0,25% 27,40 -2,60 -8,67% 86 -0,070 -0,35% -0,65 -2,17%
87 20,030 0,030 0,15% 30,00 0,00 0,00% 87 19,990 -0,010 -0,05% 30,80 0,80 2,67% 87 0,040 0,20% -0,80 -2,67%
88 19,840 -0,160 -0,80% 27,50 -2,50 -8,33% 88 19,910 -0,090 -0,45% 29,10 -0,90 -3,00% 88 -0,070 -0,35% -1,60 -5,33%
89 20,190 0,190 0,95% 32,50 2,50 8,33% 89 20,020 0,020 0,10% 33,20 3,20 10,67% 89 0,170 0,85% -0,70 -2,33%
90 20,200 0,200 1,00% 31,50 1,50 5,00% 90 20,000 0,000 0,00% 33,00 3,00 10,00% 90 0,200 1,00% -1,50 -5,00%
91 20,020 0,020 0,10% 31,50 1,50 5,00% 91 19,990 -0,010 -0,05% 33,30 3,30 11,00% 91 0,030 0,15% -1,80 -6,00%
92 20,090 0,090 0,45% 31,00 1,00 3,33% 92 20,000 0,000 0,00% 32,80 2,80 9,33% 92 0,090 0,45% -1,80 -6,00%
93 20,190 0,190 0,95% 32,25 2,25 7,50% 93 20,100 0,100 0,50% 33,60 3,60 12,00% 93 0,090 0,45% -1,35 -4,50%
94 20,060 0,060 0,30% 30,25 0,25 0,83% 94 19,960 -0,040 -0,20% 32,30 2,30 7,67% 94 0,100 0,50% -2,05 -6,83%
95 19,920 -0,080 -0,40% 28,00 -2,00 -6,67% 95 19,990 -0,010 -0,05% 29,00 -1,00 -3,33% 95 -0,070 -0,35% -1,00 -3,33%
96 20,060 0,060 0,30% 30,50 0,50 1,67% 96 20,020 0,020 0,10% 31,80 1,80 6,00% 96 0,040 0,20% -1,30 -4,33%
97 20,280 0,280 1,40% 32,75 2,75 9,17% 97 20,050 0,050 0,25% 33,30 3,30 11,00% 97 0,230 1,15% -0,55 -1,83%
98 20,080 0,080 0,40% 30,75 0,75 2,50% 98 20,090 0,090 0,45% 32,50 2,50 8,33% 98 -0,010 -0,05% -1,75 -5,83%
99 19,970 -0,030 -0,15% 30,00 0,00 0,00% 99 20,020 0,020 0,10% 32,10 2,10 7,00% 99 -0,050 -0,25% -2,10 -7,00%
100 20,140 0,140 0,70% 31,25 1,25 4,17% 100 20,030 0,030 0,15% 33,20 3,20 10,67% 100 0,110 0,55% -1,95 -6,50%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

1-100%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 1  -  100% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

100 % 100 % 100 %

20,000 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 20,00 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

1,4 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 1,4 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

1,4 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 1,4 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

21,4 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 21,4 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

18,6 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 18,6 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
20,0721 Mittelwert Drehmoment X̅ 359,2350 20,0444 Mittelwert Drehmoment X̅ 359,6430 0,0277 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,4080
20,3100 Maximalwert Drehmoment  max. 384,5000 20,1700 Maximalwert Drehmoment  max. 386,5000 0,2100 Maximalwert Drehmoment  max. 5,7500
19,9200 Minimalwert Drehmoment min. 340,2500 19,9600 Minimalwert Drehmoment min. 342,7000 -0,1400 Minimalwert Drehmoment min. -5,9000
0,3900 Streubereich R 44,2500 0,2100 Streubereich R 43,8000 0,3500 Streubereich R 11,6500
0,0833 Standardabweichung  s 7,7528 0,0476 Standardabweichung  s 7,8190 0,0671 Standardabweichung  s 2,2863
0,4999 6 x Standardabweichung 6 s 46,5168 0,2854 6 x Standardabweichung 6 s 46,9140 0,4025 6 x Standardabweichung 6 s 13,7181

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

5,60 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,64 9,81 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,64 3,97 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,19

5,31 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,61 9,50 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,62 3,83 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,13

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 20,030 0,030 0,15% 357,00 -3,00 -0,83% 1 20,070 0,070 0,35% 356,60 -3,40 -0,94% 1 -0,040 -0,20% 0,40 0,11%
2 20,230 0,230 1,15% 384,50 24,50 6,81% 2 20,100 0,100 0,50% 386,50 26,50 7,36% 2 0,130 0,65% -2,00 -0,56%
3 19,960 -0,040 -0,20% 360,00 0,00 0,00% 3 19,980 -0,020 -0,10% 361,40 1,40 0,39% 3 -0,020 -0,10% -1,40 -0,39%
4 20,120 0,120 0,60% 358,25 -1,75 -0,49% 4 20,030 0,030 0,15% 360,10 0,10 0,03% 4 0,090 0,45% -1,85 -0,51%
5 20,050 0,050 0,25% 364,25 4,25 1,18% 5 20,050 0,050 0,25% 363,00 3,00 0,83% 5 0,000 0,00% 1,25 0,35%
6 19,980 -0,020 -0,10% 356,75 -3,25 -0,90% 6 19,990 -0,010 -0,05% 352,00 -8,00 -2,22% 6 -0,010 -0,05% 4,75 1,32%
7 20,160 0,160 0,80% 360,75 0,75 0,21% 7 20,160 0,160 0,80% 363,30 3,30 0,92% 7 0,000 0,00% -2,55 -0,71%
8 20,090 0,090 0,45% 369,25 9,25 2,57% 8 20,020 0,020 0,10% 370,70 10,70 2,97% 8 0,070 0,35% -1,45 -0,40%
9 20,110 0,110 0,55% 358,50 -1,50 -0,42% 9 20,110 0,110 0,55% 359,30 -0,70 -0,19% 9 0,000 0,00% -0,80 -0,22%
10 20,060 0,060 0,30% 351,75 -8,25 -2,29% 10 20,030 0,030 0,15% 357,10 -2,90 -0,81% 10 0,030 0,15% -5,35 -1,49%
11 20,080 0,080 0,40% 370,50 10,50 2,92% 11 19,980 -0,020 -0,10% 371,70 11,70 3,25% 11 0,100 0,50% -1,20 -0,33%
12 20,030 0,030 0,15% 360,50 0,50 0,14% 12 20,060 0,060 0,30% 361,70 1,70 0,47% 12 -0,030 -0,15% -1,20 -0,33%
13 20,060 0,060 0,30% 356,00 -4,00 -1,11% 13 20,060 0,060 0,30% 358,40 -1,60 -0,44% 13 0,000 0,00% -2,40 -0,67%
14 19,970 -0,030 -0,15% 361,50 1,50 0,42% 14 20,030 0,030 0,15% 360,90 0,90 0,25% 14 -0,060 -0,30% 0,60 0,17%
15 20,080 0,080 0,40% 355,75 -4,25 -1,18% 15 20,020 0,020 0,10% 358,00 -2,00 -0,56% 15 0,060 0,30% -2,25 -0,62%
16 20,050 0,050 0,25% 366,25 6,25 1,74% 16 20,130 0,130 0,65% 371,20 11,20 3,11% 16 -0,080 -0,40% -4,95 -1,37%
17 20,180 0,180 0,90% 360,25 0,25 0,07% 17 20,070 0,070 0,35% 360,40 0,40 0,11% 17 0,110 0,55% -0,15 -0,04%
18 20,200 0,200 1,00% 368,25 8,25 2,29% 18 20,110 0,110 0,55% 370,50 10,50 2,92% 18 0,090 0,45% -2,25 -0,62%
19 20,080 0,080 0,40% 367,50 7,50 2,08% 19 19,990 -0,010 -0,05% 363,30 3,30 0,92% 19 0,090 0,45% 4,20 1,17%
20 20,080 0,080 0,40% 352,75 -7,25 -2,01% 20 20,050 0,050 0,25% 356,00 -4,00 -1,11% 20 0,030 0,15% -3,25 -0,90%
21 20,040 0,040 0,20% 362,00 2,00 0,56% 21 20,110 0,110 0,55% 362,00 2,00 0,56% 21 -0,070 -0,35% 0,00 0,00%
22 20,100 0,100 0,50% 354,50 -5,50 -1,53% 22 20,070 0,070 0,35% 355,40 -4,60 -1,28% 22 0,030 0,15% -0,90 -0,25%
23 20,220 0,220 1,10% 356,25 -3,75 -1,04% 23 20,030 0,030 0,15% 355,40 -4,60 -1,28% 23 0,190 0,95% 0,85 0,24%
24 20,080 0,080 0,40% 377,00 17,00 4,72% 24 20,020 0,020 0,10% 378,40 18,40 5,11% 24 0,060 0,30% -1,40 -0,39%
25 20,100 0,100 0,50% 357,00 -3,00 -0,83% 25 20,060 0,060 0,30% 359,40 -0,60 -0,17% 25 0,040 0,20% -2,40 -0,67%
26 20,080 0,080 0,40% 364,00 4,00 1,11% 26 20,060 0,060 0,30% 363,80 3,80 1,06% 26 0,020 0,10% 0,20 0,06%
27 20,040 0,040 0,20% 353,00 -7,00 -1,94% 27 20,060 0,060 0,30% 358,60 -1,40 -0,39% 27 -0,020 -0,10% -5,60 -1,56%
28 19,930 -0,070 -0,35% 351,50 -8,50 -2,36% 28 20,070 0,070 0,35% 351,20 -8,80 -2,44% 28 -0,140 -0,70% 0,30 0,08%
29 20,020 0,020 0,10% 360,75 0,75 0,21% 29 19,980 -0,020 -0,10% 360,70 0,70 0,19% 29 0,040 0,20% 0,05 0,01%
30 20,120 0,120 0,60% 365,75 5,75 1,60% 30 20,000 0,000 0,00% 361,90 1,90 0,53% 30 0,120 0,60% 3,85 1,07%
31 20,090 0,090 0,45% 351,75 -8,25 -2,29% 31 20,050 0,050 0,25% 348,40 -11,60 -3,22% 31 0,040 0,20% 3,35 0,93%
32 20,010 0,010 0,05% 352,75 -7,25 -2,01% 32 20,110 0,110 0,55% 350,80 -9,20 -2,56% 32 -0,100 -0,50% 1,95 0,54%
33 20,150 0,150 0,75% 358,50 -1,50 -0,42% 33 20,020 0,020 0,10% 357,70 -2,30 -0,64% 33 0,130 0,65% 0,80 0,22%
34 20,000 0,000 0,00% 357,25 -2,75 -0,76% 34 20,060 0,060 0,30% 358,80 -1,20 -0,33% 34 -0,060 -0,30% -1,55 -0,43%
35 20,070 0,070 0,35% 368,75 8,75 2,43% 35 20,000 0,000 0,00% 372,00 12,00 3,33% 35 0,070 0,35% -3,25 -0,90%
36 20,130 0,130 0,65% 352,00 -8,00 -2,22% 36 20,070 0,070 0,35% 353,20 -6,80 -1,89% 36 0,060 0,30% -1,20 -0,33%
37 20,230 0,230 1,15% 374,75 14,75 4,10% 37 20,160 0,160 0,80% 374,70 14,70 4,08% 37 0,070 0,35% 0,05 0,01%
38 20,140 0,140 0,70% 356,50 -3,50 -0,97% 38 20,070 0,070 0,35% 358,10 -1,90 -0,53% 38 0,070 0,35% -1,60 -0,44%
39 20,160 0,160 0,80% 364,25 4,25 1,18% 39 20,130 0,130 0,65% 362,50 2,50 0,69% 39 0,030 0,15% 1,75 0,49%
40 20,070 0,070 0,35% 369,00 9,00 2,50% 40 20,070 0,070 0,35% 372,60 12,60 3,50% 40 0,000 0,00% -3,60 -1,00%
41 20,030 0,030 0,15% 340,25 -19,75 -5,49% 41 20,060 0,060 0,30% 342,70 -17,30 -4,81% 41 -0,030 -0,15% -2,45 -0,68%
42 19,940 -0,060 -0,30% 362,50 2,50 0,69% 42 19,980 -0,020 -0,10% 362,00 2,00 0,56% 42 -0,040 -0,20% 0,50 0,14%
43 20,220 0,220 1,10% 366,00 6,00 1,67% 43 20,100 0,100 0,50% 369,90 9,90 2,75% 43 0,120 0,60% -3,90 -1,08%
44 20,260 0,260 1,30% 359,75 -0,25 -0,07% 44 20,050 0,050 0,25% 358,60 -1,40 -0,39% 44 0,210 1,05% 1,15 0,32%
45 19,980 -0,020 -0,10% 361,75 1,75 0,49% 45 19,990 -0,010 -0,05% 363,80 3,80 1,06% 45 -0,010 -0,05% -2,05 -0,57%
46 20,090 0,090 0,45% 363,00 3,00 0,83% 46 20,050 0,050 0,25% 363,20 3,20 0,89% 46 0,040 0,20% -0,20 -0,06%
47 20,150 0,150 0,75% 362,00 2,00 0,56% 47 20,060 0,060 0,30% 362,10 2,10 0,58% 47 0,090 0,45% -0,10 -0,03%
48 20,010 0,010 0,05% 345,50 -14,50 -4,03% 48 19,980 -0,020 -0,10% 347,60 -12,40 -3,44% 48 0,030 0,15% -2,10 -0,58%
49 19,960 -0,040 -0,20% 352,00 -8,00 -2,22% 49 19,980 -0,020 -0,10% 352,70 -7,30 -2,03% 49 -0,020 -0,10% -0,70 -0,19%
50 20,110 0,110 0,55% 361,25 1,25 0,35% 50 20,030 0,030 0,15% 361,60 1,60 0,44% 50 0,080 0,40% -0,35 -0,10%
51 19,960 -0,040 -0,20% 359,50 -0,50 -0,14% 51 19,990 -0,010 -0,05% 360,90 0,90 0,25% 51 -0,030 -0,15% -1,40 -0,39%
52 20,050 0,050 0,25% 355,25 -4,75 -1,32% 52 20,110 0,110 0,55% 357,70 -2,30 -0,64% 52 -0,060 -0,30% -2,45 -0,68%
53 20,000 0,000 0,00% 360,50 0,50 0,14% 53 20,020 0,020 0,10% 362,80 2,80 0,78% 53 -0,020 -0,10% -2,30 -0,64%
54 20,100 0,100 0,50% 346,25 -13,75 -3,82% 54 19,990 -0,010 -0,05% 346,40 -13,60 -3,78% 54 0,110 0,55% -0,15 -0,04%
55 20,240 0,240 1,20% 352,75 -7,25 -2,01% 55 20,110 0,110 0,55% 355,10 -4,90 -1,36% 55 0,130 0,65% -2,35 -0,65%
56 20,090 0,090 0,45% 356,00 -4,00 -1,11% 56 20,060 0,060 0,30% 358,70 -1,30 -0,36% 56 0,030 0,15% -2,70 -0,75%
57 20,240 0,240 1,20% 368,25 8,25 2,29% 57 20,170 0,170 0,85% 369,70 9,70 2,69% 57 0,070 0,35% -1,45 -0,40%
58 20,060 0,060 0,30% 365,25 5,25 1,46% 58 20,070 0,070 0,35% 364,00 4,00 1,11% 58 -0,010 -0,05% 1,25 0,35%
59 20,310 0,310 1,55% 350,50 -9,50 -2,64% 59 20,130 0,130 0,65% 352,70 -7,30 -2,03% 59 0,180 0,90% -2,20 -0,61%
60 20,080 0,080 0,40% 368,25 8,25 2,29% 60 20,090 0,090 0,45% 367,40 7,40 2,06% 60 -0,010 -0,05% 0,85 0,24%
61 19,950 -0,050 -0,25% 351,75 -8,25 -2,29% 61 19,980 -0,020 -0,10% 349,70 -10,30 -2,86% 61 -0,030 -0,15% 2,05 0,57%
62 20,070 0,070 0,35% 360,25 0,25 0,07% 62 20,060 0,060 0,30% 361,20 1,20 0,33% 62 0,010 0,05% -0,95 -0,26%
63 19,960 -0,040 -0,20% 352,25 -7,75 -2,15% 63 20,020 0,020 0,10% 351,00 -9,00 -2,50% 63 -0,060 -0,30% 1,25 0,35%
64 20,110 0,110 0,55% 360,00 0,00 0,00% 64 20,060 0,060 0,30% 359,90 -0,10 -0,03% 64 0,050 0,25% 0,10 0,03%
65 20,000 0,000 0,00% 353,50 -6,50 -1,81% 65 19,960 -0,040 -0,20% 349,40 -10,60 -2,94% 65 0,040 0,20% 4,10 1,14%
66 20,050 0,050 0,25% 351,50 -8,50 -2,36% 66 20,030 0,030 0,15% 351,70 -8,30 -2,31% 66 0,020 0,10% -0,20 -0,06%
67 20,130 0,130 0,65% 365,25 5,25 1,46% 67 20,050 0,050 0,25% 364,10 4,10 1,14% 67 0,080 0,40% 1,15 0,32%
68 20,060 0,060 0,30% 367,75 7,75 2,15% 68 20,050 0,050 0,25% 365,50 5,50 1,53% 68 0,010 0,05% 2,25 0,63%
69 19,990 -0,010 -0,05% 360,00 0,00 0,00% 69 20,000 0,000 0,00% 360,30 0,30 0,08% 69 -0,010 -0,05% -0,30 -0,08%
70 20,080 0,080 0,40% 352,00 -8,00 -2,22% 70 20,090 0,090 0,45% 350,80 -9,20 -2,56% 70 -0,010 -0,05% 1,20 0,33%
71 20,160 0,160 0,80% 360,25 0,25 0,07% 71 20,090 0,090 0,45% 360,10 0,10 0,03% 71 0,070 0,35% 0,15 0,04%
72 20,100 0,100 0,50% 365,00 5,00 1,39% 72 20,100 0,100 0,50% 362,50 2,50 0,69% 72 0,000 0,00% 2,50 0,69%
73 20,070 0,070 0,35% 347,00 -13,00 -3,61% 73 20,020 0,020 0,10% 347,40 -12,60 -3,50% 73 0,050 0,25% -0,40 -0,11%
74 20,210 0,210 1,05% 353,50 -6,50 -1,81% 74 20,160 0,160 0,80% 355,80 -4,20 -1,17% 74 0,050 0,25% -2,30 -0,64%
75 20,160 0,160 0,80% 364,00 4,00 1,11% 75 20,050 0,050 0,25% 362,60 2,60 0,72% 75 0,110 0,55% 1,40 0,39%
76 19,990 -0,010 -0,05% 363,25 3,25 0,90% 76 20,000 0,000 0,00% 363,50 3,50 0,97% 76 -0,010 -0,05% -0,25 -0,07%
77 20,040 0,040 0,20% 347,00 -13,00 -3,61% 77 20,030 0,030 0,15% 349,10 -10,90 -3,03% 77 0,010 0,05% -2,10 -0,58%
78 19,970 -0,030 -0,15% 347,75 -12,25 -3,40% 78 20,000 0,000 0,00% 349,10 -10,90 -3,03% 78 -0,030 -0,15% -1,35 -0,38%
79 20,020 0,020 0,10% 360,50 0,50 0,14% 79 20,030 0,030 0,15% 359,00 -1,00 -0,28% 79 -0,010 -0,05% 1,50 0,42%
80 20,070 0,070 0,35% 357,00 -3,00 -0,83% 80 20,070 0,070 0,35% 358,70 -1,30 -0,36% 80 0,000 0,00% -1,70 -0,47%
81 20,000 0,000 0,00% 350,00 -10,00 -2,78% 81 20,030 0,030 0,15% 355,60 -4,40 -1,22% 81 -0,030 -0,15% -5,60 -1,56%
82 19,990 -0,010 -0,05% 362,00 2,00 0,56% 82 20,000 0,000 0,00% 362,90 2,90 0,81% 82 -0,010 -0,05% -0,90 -0,25%
83 19,970 -0,030 -0,15% 349,75 -10,25 -2,85% 83 20,060 0,060 0,30% 347,80 -12,20 -3,39% 83 -0,090 -0,45% 1,95 0,54%
84 20,030 0,030 0,15% 344,00 -16,00 -4,44% 84 19,990 -0,010 -0,05% 344,80 -15,20 -4,22% 84 0,040 0,20% -0,80 -0,22%
85 20,130 0,130 0,65% 359,50 -0,50 -0,14% 85 20,000 0,000 0,00% 360,40 0,40 0,11% 85 0,130 0,65% -0,90 -0,25%
86 20,090 0,090 0,45% 355,50 -4,50 -1,25% 86 20,050 0,050 0,25% 358,10 -1,90 -0,53% 86 0,040 0,20% -2,60 -0,72%
87 20,040 0,040 0,20% 350,75 -9,25 -2,57% 87 20,020 0,020 0,10% 355,10 -4,90 -1,36% 87 0,020 0,10% -4,35 -1,21%
88 19,970 -0,030 -0,15% 363,50 3,50 0,97% 88 19,980 -0,020 -0,10% 361,40 1,40 0,39% 88 -0,010 -0,05% 2,10 0,58%
89 20,070 0,070 0,35% 363,50 3,50 0,97% 89 20,000 0,000 0,00% 361,40 1,40 0,39% 89 0,070 0,35% 2,10 0,58%
90 19,930 -0,070 -0,35% 349,25 -10,75 -2,99% 90 19,990 -0,010 -0,05% 346,80 -13,20 -3,67% 90 -0,060 -0,30% 2,45 0,68%
91 20,120 0,120 0,60% 364,00 4,00 1,11% 91 20,000 0,000 0,00% 369,90 9,90 2,75% 91 0,120 0,60% -5,90 -1,64%
92 19,980 -0,020 -0,10% 362,25 2,25 0,63% 92 20,000 0,000 0,00% 361,30 1,30 0,36% 92 -0,020 -0,10% 0,95 0,26%
93 20,220 0,220 1,10% 373,00 13,00 3,61% 93 20,070 0,070 0,35% 370,70 10,70 2,97% 93 0,150 0,75% 2,30 0,64%
94 20,110 0,110 0,55% 373,50 13,50 3,75% 94 20,020 0,020 0,10% 371,50 11,50 3,19% 94 0,090 0,45% 2,00 0,56%
95 19,920 -0,080 -0,40% 355,50 -4,50 -1,25% 95 20,020 0,020 0,10% 353,00 -7,00 -1,94% 95 -0,100 -0,50% 2,50 0,69%
96 20,080 0,080 0,40% 367,25 7,25 2,01% 96 20,070 0,070 0,35% 366,00 6,00 1,67% 96 0,010 0,05% 1,25 0,35%
97 20,030 0,030 0,15% 353,75 -6,25 -1,74% 97 20,050 0,050 0,25% 348,00 -12,00 -3,33% 97 -0,020 -0,10% 5,75 1,60%
98 20,010 0,010 0,05% 348,75 -11,25 -3,13% 98 19,980 -0,020 -0,10% 349,10 -10,90 -3,03% 98 0,030 0,15% -0,35 -0,10%
99 19,940 -0,060 -0,30% 359,25 -0,75 -0,21% 99 20,000 0,000 0,00% 358,70 -1,30 -0,36% 99 -0,060 -0,30% 0,55 0,15%

100 20,130 0,130 0,65% 375,00 15,00 4,17% 100 20,000 0,000 0,00% 373,10 13,10 3,64% 100 0,130 0,65% 1,90 0,53%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

1-100%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 2  -  30% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

30 % 30 % 30 %

9,500 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 9,50 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

0,665 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,665 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

0,665 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 0,665 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

10,165 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 10,165 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

8,835 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 8,835 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
9,5193 Mittelwert Drehmoment X̅ 29,9125 9,5581 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,8910 -0,0388 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,9785
9,7100 Maximalwert Drehmoment  max. 33,7500 9,6600 Maximalwert Drehmoment  max. 36,1000 0,1500 Maximalwert Drehmoment  max. 0,7000
9,3700 Minimalwert Drehmoment min. 26,7500 9,4700 Minimalwert Drehmoment min. 26,7000 -0,1900 Minimalwert Drehmoment min. -3,0500
0,3400 Streubereich R 7,0000 0,1900 Streubereich R 9,4000 0,3400 Streubereich R 3,7500
0,0819 Standardabweichung  s 1,5943 0,0425 Standardabweichung  s 1,7721 0,0703 Standardabweichung  s 0,7244
0,4911 6 x Standardabweichung 6 s 9,5657 0,2548 6 x Standardabweichung 6 s 10,6327 0,4221 6 x Standardabweichung 6 s 4,3462

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

2,7080 Fähigkeitsindex Cm Cm 1,05 5,2198 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,94 3,7813 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,30

2,6294 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 1,03 4,7638 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,77 3,5975 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 1,85

SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 9,500 0,000 0,00% 27,75 -2,25 -7,50% 1 9,520 0,020 0,21% 28,10 -1,90 -6,33% 1 -0,020 -0,21% -0,35 -1,17%
2 9,410 -0,090 -0,95% 26,75 -3,25 -10,83% 2 9,510 0,010 0,11% 26,70 -3,30 -11,00% 2 -0,100 -1,05% 0,05 0,17%
3 9,460 -0,040 -0,42% 29,75 -0,25 -0,83% 3 9,610 0,110 1,16% 31,80 1,80 6,00% 3 -0,150 -1,58% -2,05 -6,83%
4 9,510 0,010 0,11% 31,25 1,25 4,17% 4 9,510 0,010 0,11% 31,30 1,30 4,33% 4 0,000 0,00% -0,05 -0,17%
5 9,410 -0,090 -0,95% 31,25 1,25 4,17% 5 9,540 0,040 0,42% 33,30 3,30 11,00% 5 -0,130 -1,37% -2,05 -6,83%
6 9,680 0,180 1,89% 32,50 2,50 8,33% 6 9,580 0,080 0,84% 32,90 2,90 9,67% 6 0,100 1,05% -0,40 -1,33%
7 9,620 0,120 1,26% 30,25 0,25 0,83% 7 9,590 0,090 0,95% 31,40 1,40 4,67% 7 0,030 0,32% -1,15 -3,83%
8 9,660 0,160 1,68% 28,25 -1,75 -5,83% 8 9,560 0,060 0,63% 29,20 -0,80 -2,67% 8 0,100 1,05% -0,95 -3,17%
9 9,640 0,140 1,47% 29,75 -0,25 -0,83% 9 9,580 0,080 0,84% 30,90 0,90 3,00% 9 0,060 0,63% -1,15 -3,83%

10 9,460 -0,040 -0,42% 28,00 -2,00 -6,67% 10 9,490 -0,010 -0,11% 29,30 -0,70 -2,33% 10 -0,030 -0,32% -1,30 -4,33%
11 9,420 -0,080 -0,84% 29,50 -0,50 -1,67% 11 9,550 0,050 0,53% 30,60 0,60 2,00% 11 -0,130 -1,37% -1,10 -3,67%
12 9,690 0,190 2,00% 31,50 1,50 5,00% 12 9,540 0,040 0,42% 31,50 1,50 5,00% 12 0,150 1,58% 0,00 0,00%
13 9,460 -0,040 -0,42% 30,25 0,25 0,83% 13 9,520 0,020 0,21% 31,10 1,10 3,67% 13 -0,060 -0,63% -0,85 -2,83%
14 9,430 -0,070 -0,74% 29,50 -0,50 -1,67% 14 9,510 0,010 0,11% 31,10 1,10 3,67% 14 -0,080 -0,84% -1,60 -5,33%
15 9,430 -0,070 -0,74% 27,50 -2,50 -8,33% 15 9,520 0,020 0,21% 28,10 -1,90 -6,33% 15 -0,090 -0,95% -0,60 -2,00%
16 9,510 0,010 0,11% 28,00 -2,00 -6,67% 16 9,520 0,020 0,21% 29,90 -0,10 -0,33% 16 -0,010 -0,11% -1,90 -6,33%
17 9,540 0,040 0,42% 30,25 0,25 0,83% 17 9,520 0,020 0,21% 31,20 1,20 4,00% 17 0,020 0,21% -0,95 -3,17%
18 9,660 0,160 1,68% 31,75 1,75 5,83% 18 9,590 0,090 0,95% 32,80 2,80 9,33% 18 0,070 0,74% -1,05 -3,50%
19 9,460 -0,040 -0,42% 29,00 -1,00 -3,33% 19 9,550 0,050 0,53% 29,60 -0,40 -1,33% 19 -0,090 -0,95% -0,60 -2,00%
20 9,400 -0,100 -1,05% 28,75 -1,25 -4,17% 20 9,520 0,020 0,21% 29,70 -0,30 -1,00% 20 -0,120 -1,26% -0,95 -3,17%
21 9,620 0,120 1,26% 30,75 0,75 2,50% 21 9,550 0,050 0,53% 31,60 1,60 5,33% 21 0,070 0,74% -0,85 -2,83%
22 9,610 0,110 1,16% 30,00 0,00 0,00% 22 9,560 0,060 0,63% 30,30 0,30 1,00% 22 0,050 0,53% -0,30 -1,00%
23 9,520 0,020 0,21% 29,00 -1,00 -3,33% 23 9,580 0,080 0,84% 30,10 0,10 0,33% 23 -0,060 -0,63% -1,10 -3,67%
24 9,640 0,140 1,47% 32,00 2,00 6,67% 24 9,650 0,150 1,58% 32,80 2,80 9,33% 24 -0,010 -0,11% -0,80 -2,67%
25 9,530 0,030 0,32% 31,00 1,00 3,33% 25 9,560 0,060 0,63% 32,10 2,10 7,00% 25 -0,030 -0,32% -1,10 -3,67%
26 9,400 -0,100 -1,05% 31,50 1,50 5,00% 26 9,520 0,020 0,21% 32,50 2,50 8,33% 26 -0,120 -1,26% -1,00 -3,33%
27 9,490 -0,010 -0,11% 28,50 -1,50 -5,00% 27 9,470 -0,030 -0,32% 27,80 -2,20 -7,33% 27 0,020 0,21% 0,70 2,33%
28 9,640 0,140 1,47% 31,00 1,00 3,33% 28 9,590 0,090 0,95% 31,90 1,90 6,33% 28 0,050 0,53% -0,90 -3,00%
29 9,490 -0,010 -0,11% 27,00 -3,00 -10,00% 29 9,590 0,090 0,95% 29,00 -1,00 -3,33% 29 -0,100 -1,05% -2,00 -6,67%
30 9,610 0,110 1,16% 28,25 -1,75 -5,83% 30 9,580 0,080 0,84% 29,50 -0,50 -1,67% 30 0,030 0,32% -1,25 -4,17%
31 9,460 -0,040 -0,42% 30,50 0,50 1,67% 31 9,590 0,090 0,95% 31,70 1,70 5,67% 31 -0,130 -1,37% -1,20 -4,00%
32 9,510 0,010 0,11% 29,25 -0,75 -2,50% 32 9,610 0,110 1,16% 31,00 1,00 3,33% 32 -0,100 -1,05% -1,75 -5,83%
33 9,610 0,110 1,16% 33,75 3,75 12,50% 33 9,550 0,050 0,53% 36,10 6,10 20,33% 33 0,060 0,63% -2,35 -7,83%
34 9,460 -0,040 -0,42% 28,25 -1,75 -5,83% 34 9,520 0,020 0,21% 28,40 -1,60 -5,33% 34 -0,060 -0,63% -0,15 -0,50%
35 9,650 0,150 1,58% 30,25 0,25 0,83% 35 9,560 0,060 0,63% 31,40 1,40 4,67% 35 0,090 0,95% -1,15 -3,83%
36 9,410 -0,090 -0,95% 28,00 -2,00 -6,67% 36 9,510 0,010 0,11% 28,10 -1,90 -6,33% 36 -0,100 -1,05% -0,10 -0,33%
37 9,450 -0,050 -0,53% 28,75 -1,25 -4,17% 37 9,590 0,090 0,95% 28,80 -1,20 -4,00% 37 -0,140 -1,47% -0,05 -0,17%
38 9,500 0,000 0,00% 29,25 -0,75 -2,50% 38 9,510 0,010 0,11% 30,30 0,30 1,00% 38 -0,010 -0,11% -1,05 -3,50%
39 9,620 0,120 1,26% 31,50 1,50 5,00% 39 9,660 0,160 1,68% 32,50 2,50 8,33% 39 -0,040 -0,42% -1,00 -3,33%
40 9,530 0,030 0,32% 30,25 0,25 0,83% 40 9,620 0,120 1,26% 33,30 3,30 11,00% 40 -0,090 -0,95% -3,05 -10,17%
41 9,530 0,030 0,32% 30,75 0,75 2,50% 41 9,590 0,090 0,95% 31,10 1,10 3,67% 41 -0,060 -0,63% -0,35 -1,17%
42 9,520 0,020 0,21% 31,00 1,00 3,33% 42 9,560 0,060 0,63% 31,80 1,80 6,00% 42 -0,040 -0,42% -0,80 -2,67%
43 9,460 -0,040 -0,42% 27,50 -2,50 -8,33% 43 9,620 0,120 1,26% 28,20 -1,80 -6,00% 43 -0,160 -1,68% -0,70 -2,33%
44 9,550 0,050 0,53% 29,25 -0,75 -2,50% 44 9,520 0,020 0,21% 30,20 0,20 0,67% 44 0,030 0,32% -0,95 -3,17%
45 9,480 -0,020 -0,21% 28,25 -1,75 -5,83% 45 9,470 -0,030 -0,32% 28,40 -1,60 -5,33% 45 0,010 0,11% -0,15 -0,50%
46 9,560 0,060 0,63% 30,50 0,50 1,67% 46 9,610 0,110 1,16% 31,40 1,40 4,67% 46 -0,050 -0,53% -0,90 -3,00%
47 9,540 0,040 0,42% 29,00 -1,00 -3,33% 47 9,580 0,080 0,84% 30,10 0,10 0,33% 47 -0,040 -0,42% -1,10 -3,67%
48 9,420 -0,080 -0,84% 31,25 1,25 4,17% 48 9,510 0,010 0,11% 30,60 0,60 2,00% 48 -0,090 -0,95% 0,65 2,17%
49 9,710 0,210 2,21% 32,00 2,00 6,67% 49 9,590 0,090 0,95% 32,40 2,40 8,00% 49 0,120 1,26% -0,40 -1,33%
50 9,600 0,100 1,05% 30,00 0,00 0,00% 50 9,580 0,080 0,84% 31,00 1,00 3,33% 50 0,020 0,21% -1,00 -3,33%
51 9,490 -0,010 -0,11% 30,00 0,00 0,00% 51 9,590 0,090 0,95% 31,20 1,20 4,00% 51 -0,100 -1,05% -1,20 -4,00%
52 9,520 0,020 0,21% 30,25 0,25 0,83% 52 9,560 0,060 0,63% 30,80 0,80 2,67% 52 -0,040 -0,42% -0,55 -1,83%
53 9,450 -0,050 -0,53% 29,75 -0,25 -0,83% 53 9,510 0,010 0,11% 31,10 1,10 3,67% 53 -0,060 -0,63% -1,35 -4,50%
54 9,460 -0,040 -0,42% 32,00 2,00 6,67% 54 9,540 0,040 0,42% 34,20 4,20 14,00% 54 -0,080 -0,84% -2,20 -7,33%
55 9,450 -0,050 -0,53% 31,00 1,00 3,33% 55 9,610 0,110 1,16% 32,30 2,30 7,67% 55 -0,160 -1,68% -1,30 -4,33%
56 9,390 -0,110 -1,16% 28,00 -2,00 -6,67% 56 9,470 -0,030 -0,32% 27,40 -2,60 -8,67% 56 -0,080 -0,84% 0,60 2,00%
57 9,460 -0,040 -0,42% 26,75 -3,25 -10,83% 57 9,540 0,040 0,42% 29,10 -0,90 -3,00% 57 -0,080 -0,84% -2,35 -7,83%
58 9,480 -0,020 -0,21% 28,75 -1,25 -4,17% 58 9,590 0,090 0,95% 31,00 1,00 3,33% 58 -0,110 -1,16% -2,25 -7,50%
59 9,410 -0,090 -0,95% 28,75 -1,25 -4,17% 59 9,540 0,040 0,42% 29,60 -0,40 -1,33% 59 -0,130 -1,37% -0,85 -2,83%
60 9,530 0,030 0,32% 30,25 0,25 0,83% 60 9,590 0,090 0,95% 32,60 2,60 8,67% 60 -0,060 -0,63% -2,35 -7,83%
61 9,590 0,090 0,95% 32,50 2,50 8,33% 61 9,580 0,080 0,84% 33,70 3,70 12,33% 61 0,010 0,11% -1,20 -4,00%
62 9,440 -0,060 -0,63% 31,75 1,75 5,83% 62 9,540 0,040 0,42% 31,90 1,90 6,33% 62 -0,100 -1,05% -0,15 -0,50%
63 9,480 -0,020 -0,21% 30,00 0,00 0,00% 63 9,610 0,110 1,16% 31,20 1,20 4,00% 63 -0,130 -1,37% -1,20 -4,00%
64 9,560 0,060 0,63% 29,50 -0,50 -1,67% 64 9,510 0,010 0,11% 30,70 0,70 2,33% 64 0,050 0,53% -1,20 -4,00%
65 9,580 0,080 0,84% 29,50 -0,50 -1,67% 65 9,540 0,040 0,42% 31,00 1,00 3,33% 65 0,040 0,42% -1,50 -5,00%
66 9,550 0,050 0,53% 30,75 0,75 2,50% 66 9,610 0,110 1,16% 30,80 0,80 2,67% 66 -0,060 -0,63% -0,05 -0,17%
67 9,480 -0,020 -0,21% 30,50 0,50 1,67% 67 9,550 0,050 0,53% 31,90 1,90 6,33% 67 -0,070 -0,74% -1,40 -4,67%
68 9,540 0,040 0,42% 31,00 1,00 3,33% 68 9,550 0,050 0,53% 31,70 1,70 5,67% 68 -0,010 -0,11% -0,70 -2,33%
69 9,390 -0,110 -1,16% 31,50 1,50 5,00% 69 9,550 0,050 0,53% 32,60 2,60 8,67% 69 -0,160 -1,68% -1,10 -3,67%
70 9,510 0,010 0,11% 31,50 1,50 5,00% 70 9,540 0,040 0,42% 32,10 2,10 7,00% 70 -0,030 -0,32% -0,60 -2,00%
71 9,710 0,210 2,21% 29,50 -0,50 -1,67% 71 9,620 0,120 1,26% 30,40 0,40 1,33% 71 0,090 0,95% -0,90 -3,00%
72 9,540 0,040 0,42% 28,75 -1,25 -4,17% 72 9,590 0,090 0,95% 30,60 0,60 2,00% 72 -0,050 -0,53% -1,85 -6,17%
73 9,510 0,010 0,11% 29,25 -0,75 -2,50% 73 9,550 0,050 0,53% 30,00 0,00 0,00% 73 -0,040 -0,42% -0,75 -2,50%
74 9,390 -0,110 -1,16% 28,00 -2,00 -6,67% 74 9,580 0,080 0,84% 30,10 0,10 0,33% 74 -0,190 -2,00% -2,10 -7,00%
75 9,400 -0,100 -1,05% 26,75 -3,25 -10,83% 75 9,480 -0,020 -0,21% 27,90 -2,10 -7,00% 75 -0,080 -0,84% -1,15 -3,83%
76 9,500 0,000 0,00% 32,50 2,50 8,33% 76 9,540 0,040 0,42% 33,90 3,90 13,00% 76 -0,040 -0,42% -1,40 -4,67%
77 9,520 0,020 0,21% 31,25 1,25 4,17% 77 9,580 0,080 0,84% 31,70 1,70 5,67% 77 -0,060 -0,63% -0,45 -1,50%
78 9,460 -0,040 -0,42% 27,50 -2,50 -8,33% 78 9,540 0,040 0,42% 27,20 -2,80 -9,33% 78 -0,080 -0,84% 0,30 1,00%
79 9,690 0,190 2,00% 30,25 0,25 0,83% 79 9,630 0,130 1,37% 32,10 2,10 7,00% 79 0,060 0,63% -1,85 -6,17%
80 9,480 -0,020 -0,21% 29,75 -0,25 -0,83% 80 9,510 0,010 0,11% 30,40 0,40 1,33% 80 -0,030 -0,32% -0,65 -2,17%
81 9,660 0,160 1,68% 32,25 2,25 7,50% 81 9,610 0,110 1,16% 32,20 2,20 7,33% 81 0,050 0,53% 0,05 0,17%
82 9,550 0,050 0,53% 33,25 3,25 10,83% 82 9,610 0,110 1,16% 34,70 4,70 15,67% 82 -0,060 -0,63% -1,45 -4,83%
83 9,500 0,000 0,00% 28,75 -1,25 -4,17% 83 9,610 0,110 1,16% 29,90 -0,10 -0,33% 83 -0,110 -1,16% -1,15 -3,83%
84 9,490 -0,010 -0,11% 28,75 -1,25 -4,17% 84 9,550 0,050 0,53% 28,90 -1,10 -3,67% 84 -0,060 -0,63% -0,15 -0,50%
85 9,530 0,030 0,32% 28,75 -1,25 -4,17% 85 9,580 0,080 0,84% 29,90 -0,10 -0,33% 85 -0,050 -0,53% -1,15 -3,83%
86 9,490 -0,010 -0,11% 29,50 -0,50 -1,67% 86 9,480 -0,020 -0,21% 30,10 0,10 0,33% 86 0,010 0,11% -0,60 -2,00%
87 9,530 0,030 0,32% 31,50 1,50 5,00% 87 9,560 0,060 0,63% 32,60 2,60 8,67% 87 -0,030 -0,32% -1,10 -3,67%
88 9,570 0,070 0,74% 32,00 2,00 6,67% 88 9,560 0,060 0,63% 32,00 2,00 6,67% 88 0,010 0,11% 0,00 0,00%
89 9,480 -0,020 -0,21% 32,50 2,50 8,33% 89 9,550 0,050 0,53% 34,10 4,10 13,67% 89 -0,070 -0,74% -1,60 -5,33%
90 9,580 0,080 0,84% 33,00 3,00 10,00% 90 9,520 0,020 0,21% 33,50 3,50 11,67% 90 0,060 0,63% -0,50 -1,67%
91 9,620 0,120 1,26% 30,25 0,25 0,83% 91 9,620 0,120 1,26% 31,10 1,10 3,67% 91 0,000 0,00% -0,85 -2,83%
92 9,510 0,010 0,11% 27,25 -2,75 -9,17% 92 9,510 0,010 0,11% 28,50 -1,50 -5,00% 92 0,000 0,00% -1,25 -4,17%
93 9,460 -0,040 -0,42% 28,50 -1,50 -5,00% 93 9,520 0,020 0,21% 28,90 -1,10 -3,67% 93 -0,060 -0,63% -0,40 -1,33%
94 9,580 0,080 0,84% 29,50 -0,50 -1,67% 94 9,610 0,110 1,16% 30,40 0,40 1,33% 94 -0,030 -0,32% -0,90 -3,00%
95 9,450 -0,050 -0,53% 29,25 -0,75 -2,50% 95 9,510 0,010 0,11% 30,60 0,60 2,00% 95 -0,060 -0,63% -1,35 -4,50%
96 9,370 -0,130 -1,37% 27,00 -3,00 -10,00% 96 9,520 0,020 0,21% 27,50 -2,50 -8,33% 96 -0,150 -1,58% -0,50 -1,67%
97 9,480 -0,020 -0,21% 29,25 -0,75 -2,50% 97 9,540 0,040 0,42% 31,50 1,50 5,00% 97 -0,060 -0,63% -2,25 -7,50%
98 9,540 0,040 0,42% 31,25 1,25 4,17% 98 9,590 0,090 0,95% 31,70 1,70 5,67% 98 -0,050 -0,53% -0,45 -1,50%
99 9,630 0,130 1,37% 30,75 0,75 2,50% 99 9,650 0,150 1,58% 31,40 1,40 4,67% 99 -0,020 -0,21% -0,65 -2,17%

100 9,480 -0,020 -0,21% 30,75 0,75 2,50% 100 9,540 0,040 0,42% 33,50 3,50 11,67% 100 -0,060 -0,63% -2,75 -9,17%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023

2-30%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 2  - 30% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

30 % 30 % 30 %

9,500 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 9,50 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

0,665 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,665 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

0,665 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 0,665 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

10,165 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 10,165 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

8,835 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 8,835 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
9,5192 Mittelwert Drehmoment X̅ 360,5125 9,5492 Mittelwert Drehmoment X̅ 362,6590 -0,0300 Mittelwert Drehmoment X̅ -2,1465
9,6600 Maximalwert Drehmoment  max. 414,0000 9,6200 Maximalwert Drehmoment  max. 415,6000 0,0800 Maximalwert Drehmoment  max. 2,2000
9,3900 Minimalwert Drehmoment min. 308,0000 9,5100 Minimalwert Drehmoment min. 311,3000 -0,1300 Minimalwert Drehmoment min. -10,9500
0,2700 Streubereich R 106,0000 0,1100 Streubereich R 104,3000 0,2100 Streubereich R 13,1500
0,0540 Standardabweichung  s 19,0315 0,0250 Standardabweichung  s 19,2072 0,0480 Standardabweichung  s 2,1369
0,3240 6 x Standardabweichung 6 s 114,1888 0,1503 6 x Standardabweichung 6 s 115,2433 0,2879 6 x Standardabweichung 6 s 12,8212

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

4,1054 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,26 8,8500 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,26 5,5441 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,34

3,9869 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,25 8,1952 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,21 5,3356 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,01

SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 9,560 0,060 0,63% 368,50 8,50 2,36% 1 9,550 0,050 0,53% 371,00 11,00 3,06% 1 0,010 0,11% -2,50 -0,69%
2 9,460 -0,040 -0,42% 368,50 8,50 2,36% 2 9,560 0,060 0,63% 369,50 9,50 2,64% 2 -0,100 -1,05% -1,00 -0,28%
3 9,490 -0,010 -0,11% 367,50 7,50 2,08% 3 9,550 0,050 0,53% 366,40 6,40 1,78% 3 -0,060 -0,63% 1,10 0,31%
4 9,490 -0,010 -0,11% 320,25 -39,75 -11,04% 4 9,520 0,020 0,21% 322,70 -37,30 -10,36% 4 -0,030 -0,32% -2,45 -0,68%
5 9,420 -0,080 -0,84% 358,25 -1,75 -0,49% 5 9,520 0,020 0,21% 361,20 1,20 0,33% 5 -0,100 -1,05% -2,95 -0,82%
6 9,530 0,030 0,32% 360,50 0,50 0,14% 6 9,540 0,040 0,42% 361,30 1,30 0,36% 6 -0,010 -0,11% -0,80 -0,22%
7 9,450 -0,050 -0,53% 359,25 -0,75 -0,21% 7 9,560 0,060 0,63% 361,70 1,70 0,47% 7 -0,110 -1,16% -2,45 -0,68%
8 9,480 -0,020 -0,21% 388,00 28,00 7,78% 8 9,590 0,090 0,95% 389,70 29,70 8,25% 8 -0,110 -1,16% -1,70 -0,47%
9 9,560 0,060 0,63% 367,00 7,00 1,94% 9 9,550 0,050 0,53% 365,30 5,30 1,47% 9 0,010 0,11% 1,70 0,47%
10 9,520 0,020 0,21% 393,25 33,25 9,24% 10 9,560 0,060 0,63% 394,90 34,90 9,69% 10 -0,040 -0,42% -1,65 -0,46%
11 9,580 0,080 0,84% 362,75 2,75 0,76% 11 9,560 0,060 0,63% 361,60 1,60 0,44% 11 0,020 0,21% 1,15 0,32%
12 9,530 0,030 0,32% 357,00 -3,00 -0,83% 12 9,540 0,040 0,42% 358,10 -1,90 -0,53% 12 -0,010 -0,11% -1,10 -0,31%
13 9,500 0,000 0,00% 358,50 -1,50 -0,42% 13 9,540 0,040 0,42% 359,30 -0,70 -0,19% 13 -0,040 -0,42% -0,80 -0,22%
14 9,560 0,060 0,63% 355,75 -4,25 -1,18% 14 9,540 0,040 0,42% 357,60 -2,40 -0,67% 14 0,020 0,21% -1,85 -0,51%
15 9,540 0,040 0,42% 371,50 11,50 3,19% 15 9,540 0,040 0,42% 373,30 13,30 3,69% 15 0,000 0,00% -1,80 -0,50%
16 9,430 -0,070 -0,74% 354,00 -6,00 -1,67% 16 9,510 0,010 0,11% 353,40 -6,60 -1,83% 16 -0,080 -0,84% 0,60 0,17%
17 9,420 -0,080 -0,84% 357,25 -2,75 -0,76% 17 9,510 0,010 0,11% 357,00 -3,00 -0,83% 17 -0,090 -0,95% 0,25 0,07%
18 9,590 0,090 0,95% 379,25 19,25 5,35% 18 9,590 0,090 0,95% 377,40 17,40 4,83% 18 0,000 0,00% 1,85 0,51%
19 9,480 -0,020 -0,21% 310,75 -49,25 -13,68% 19 9,550 0,050 0,53% 313,70 -46,30 -12,86% 19 -0,070 -0,74% -2,95 -0,82%
20 9,460 -0,040 -0,42% 360,75 0,75 0,21% 20 9,550 0,050 0,53% 360,60 0,60 0,17% 20 -0,090 -0,95% 0,15 0,04%
21 9,540 0,040 0,42% 348,25 -11,75 -3,26% 21 9,510 0,010 0,11% 347,00 -13,00 -3,61% 21 0,030 0,32% 1,25 0,35%
22 9,500 0,000 0,00% 377,25 17,25 4,79% 22 9,540 0,040 0,42% 380,20 20,20 5,61% 22 -0,040 -0,42% -2,95 -0,82%
23 9,540 0,040 0,42% 368,50 8,50 2,36% 23 9,560 0,060 0,63% 370,20 10,20 2,83% 23 -0,020 -0,21% -1,70 -0,47%
24 9,410 -0,090 -0,95% 352,00 -8,00 -2,22% 24 9,520 0,020 0,21% 353,90 -6,10 -1,69% 24 -0,110 -1,16% -1,90 -0,53%
25 9,480 -0,020 -0,21% 351,00 -9,00 -2,50% 25 9,510 0,010 0,11% 348,80 -11,20 -3,11% 25 -0,030 -0,32% 2,20 0,61%
26 9,580 0,080 0,84% 360,00 0,00 0,00% 26 9,550 0,050 0,53% 361,10 1,10 0,31% 26 0,030 0,32% -1,10 -0,31%
27 9,570 0,070 0,74% 386,25 26,25 7,29% 27 9,580 0,080 0,84% 389,20 29,20 8,11% 27 -0,010 -0,11% -2,95 -0,82%
28 9,530 0,030 0,32% 366,00 6,00 1,67% 28 9,590 0,090 0,95% 368,20 8,20 2,28% 28 -0,060 -0,63% -2,20 -0,61%
29 9,460 -0,040 -0,42% 353,50 -6,50 -1,81% 29 9,550 0,050 0,53% 356,00 -4,00 -1,11% 29 -0,090 -0,95% -2,50 -0,69%
30 9,530 0,030 0,32% 388,75 28,75 7,99% 30 9,550 0,050 0,53% 390,30 30,30 8,42% 30 -0,020 -0,21% -1,55 -0,43%
31 9,460 -0,040 -0,42% 361,25 1,25 0,35% 31 9,560 0,060 0,63% 363,80 3,80 1,06% 31 -0,100 -1,05% -2,55 -0,71%
32 9,530 0,030 0,32% 391,00 31,00 8,61% 32 9,520 0,020 0,21% 394,90 34,90 9,69% 32 0,010 0,11% -3,90 -1,08%
33 9,460 -0,040 -0,42% 362,00 2,00 0,56% 33 9,540 0,040 0,42% 363,20 3,20 0,89% 33 -0,080 -0,84% -1,20 -0,33%
34 9,660 0,160 1,68% 414,00 54,00 15,00% 34 9,620 0,120 1,26% 415,60 55,60 15,44% 34 0,040 0,42% -1,60 -0,44%
35 9,490 -0,010 -0,11% 367,75 7,75 2,15% 35 9,540 0,040 0,42% 369,60 9,60 2,67% 35 -0,050 -0,53% -1,85 -0,51%
36 9,390 -0,110 -1,16% 353,25 -6,75 -1,88% 36 9,520 0,020 0,21% 353,00 -7,00 -1,94% 36 -0,130 -1,37% 0,25 0,07%
37 9,480 -0,020 -0,21% 383,25 23,25 6,46% 37 9,580 0,080 0,84% 385,20 25,20 7,00% 37 -0,100 -1,05% -1,95 -0,54%
38 9,510 0,010 0,11% 345,75 -14,25 -3,96% 38 9,560 0,060 0,63% 347,30 -12,70 -3,53% 38 -0,050 -0,53% -1,55 -0,43%
39 9,530 0,030 0,32% 339,25 -20,75 -5,76% 39 9,540 0,040 0,42% 340,20 -19,80 -5,50% 39 -0,010 -0,11% -0,95 -0,26%
40 9,480 -0,020 -0,21% 351,00 -9,00 -2,50% 40 9,540 0,040 0,42% 351,00 -9,00 -2,50% 40 -0,060 -0,63% 0,00 0,00%
41 9,510 0,010 0,11% 350,00 -10,00 -2,78% 41 9,540 0,040 0,42% 353,30 -6,70 -1,86% 41 -0,030 -0,32% -3,30 -0,92%
42 9,560 0,060 0,63% 376,75 16,75 4,65% 42 9,560 0,060 0,63% 378,50 18,50 5,14% 42 0,000 0,00% -1,75 -0,49%
43 9,510 0,010 0,11% 364,75 4,75 1,32% 43 9,550 0,050 0,53% 366,30 6,30 1,75% 43 -0,040 -0,42% -1,55 -0,43%
44 9,490 -0,010 -0,11% 351,75 -8,25 -2,29% 44 9,560 0,060 0,63% 354,10 -5,90 -1,64% 44 -0,070 -0,74% -2,35 -0,65%
45 9,490 -0,010 -0,11% 387,25 27,25 7,57% 45 9,580 0,080 0,84% 389,10 29,10 8,08% 45 -0,090 -0,95% -1,85 -0,51%
46 9,540 0,040 0,42% 379,00 19,00 5,28% 46 9,510 0,010 0,11% 382,40 22,40 6,22% 46 0,030 0,32% -3,40 -0,94%
47 9,490 -0,010 -0,11% 370,25 10,25 2,85% 47 9,550 0,050 0,53% 377,00 17,00 4,72% 47 -0,060 -0,63% -6,75 -1,88%
48 9,490 -0,010 -0,11% 347,00 -13,00 -3,61% 48 9,510 0,010 0,11% 347,00 -13,00 -3,61% 48 -0,020 -0,21% 0,00 0,00%
49 9,500 0,000 0,00% 340,00 -20,00 -5,56% 49 9,550 0,050 0,53% 343,40 -16,60 -4,61% 49 -0,050 -0,53% -3,40 -0,94%
50 9,570 0,070 0,74% 383,25 23,25 6,46% 50 9,560 0,060 0,63% 387,30 27,30 7,58% 50 0,010 0,11% -4,05 -1,13%
51 9,490 -0,010 -0,11% 347,75 -12,25 -3,40% 51 9,550 0,050 0,53% 348,50 -11,50 -3,19% 51 -0,060 -0,63% -0,75 -0,21%
52 9,570 0,070 0,74% 362,75 2,75 0,76% 52 9,540 0,040 0,42% 366,80 6,80 1,89% 52 0,030 0,32% -4,05 -1,13%
53 9,530 0,030 0,32% 327,75 -32,25 -8,96% 53 9,560 0,060 0,63% 331,10 -28,90 -8,03% 53 -0,030 -0,32% -3,35 -0,93%
54 9,580 0,080 0,84% 351,75 -8,25 -2,29% 54 9,550 0,050 0,53% 354,40 -5,60 -1,56% 54 0,030 0,32% -2,65 -0,74%
55 9,590 0,090 0,95% 366,75 6,75 1,88% 55 9,610 0,110 1,16% 370,80 10,80 3,00% 55 -0,020 -0,21% -4,05 -1,13%
56 9,420 -0,080 -0,84% 370,00 10,00 2,78% 56 9,540 0,040 0,42% 375,40 15,40 4,28% 56 -0,120 -1,26% -5,40 -1,50%
57 9,490 -0,010 -0,11% 361,75 1,75 0,49% 57 9,540 0,040 0,42% 362,40 2,40 0,67% 57 -0,050 -0,53% -0,65 -0,18%
58 9,530 0,030 0,32% 326,50 -33,50 -9,31% 58 9,560 0,060 0,63% 329,70 -30,30 -8,42% 58 -0,030 -0,32% -3,20 -0,89%
59 9,460 -0,040 -0,42% 312,00 -48,00 -13,33% 59 9,580 0,080 0,84% 313,20 -46,80 -13,00% 59 -0,120 -1,26% -1,20 -0,33%
60 9,450 -0,050 -0,53% 339,00 -21,00 -5,83% 60 9,520 0,020 0,21% 344,10 -15,90 -4,42% 60 -0,070 -0,74% -5,10 -1,42%
61 9,450 -0,050 -0,53% 365,75 5,75 1,60% 61 9,520 0,020 0,21% 366,70 6,70 1,86% 61 -0,070 -0,74% -0,95 -0,26%
62 9,510 0,010 0,11% 373,00 13,00 3,61% 62 9,510 0,010 0,11% 374,20 14,20 3,94% 62 0,000 0,00% -1,20 -0,33%
63 9,540 0,040 0,42% 355,75 -4,25 -1,18% 63 9,520 0,020 0,21% 359,90 -0,10 -0,03% 63 0,020 0,21% -4,15 -1,15%
64 9,580 0,080 0,84% 377,00 17,00 4,72% 64 9,550 0,050 0,53% 384,20 24,20 6,72% 64 0,030 0,32% -7,20 -2,00%
65 9,500 0,000 0,00% 350,75 -9,25 -2,57% 65 9,550 0,050 0,53% 352,80 -7,20 -2,00% 65 -0,050 -0,53% -2,05 -0,57%
66 9,570 0,070 0,74% 354,25 -5,75 -1,60% 66 9,520 0,020 0,21% 356,50 -3,50 -0,97% 66 0,050 0,53% -2,25 -0,63%
67 9,420 -0,080 -0,84% 370,00 10,00 2,78% 67 9,520 0,020 0,21% 374,40 14,40 4,00% 67 -0,100 -1,05% -4,40 -1,22%
68 9,450 -0,050 -0,53% 378,25 18,25 5,07% 68 9,540 0,040 0,42% 389,20 29,20 8,11% 68 -0,090 -0,95% -10,95 -3,04%
69 9,590 0,090 0,95% 359,00 -1,00 -0,28% 69 9,560 0,060 0,63% 359,60 -0,40 -0,11% 69 0,030 0,32% -0,60 -0,17%
70 9,550 0,050 0,53% 401,00 41,00 11,39% 70 9,590 0,090 0,95% 403,60 43,60 12,11% 70 -0,040 -0,42% -2,60 -0,72%
71 9,640 0,140 1,47% 367,00 7,00 1,94% 71 9,590 0,090 0,95% 367,60 7,60 2,11% 71 0,050 0,53% -0,60 -0,17%
72 9,510 0,010 0,11% 320,00 -40,00 -11,11% 72 9,550 0,050 0,53% 323,30 -36,70 -10,19% 72 -0,040 -0,42% -3,30 -0,92%
73 9,520 0,020 0,21% 309,75 -50,25 -13,96% 73 9,510 0,010 0,11% 312,70 -47,30 -13,14% 73 0,010 0,11% -2,95 -0,82%
74 9,480 -0,020 -0,21% 352,25 -7,75 -2,15% 74 9,540 0,040 0,42% 350,50 -9,50 -2,64% 74 -0,060 -0,63% 1,75 0,49%
75 9,490 -0,010 -0,11% 354,25 -5,75 -1,60% 75 9,550 0,050 0,53% 359,50 -0,50 -0,14% 75 -0,060 -0,63% -5,25 -1,46%
76 9,560 0,060 0,63% 359,00 -1,00 -0,28% 76 9,590 0,090 0,95% 362,50 2,50 0,69% 76 -0,030 -0,32% -3,50 -0,97%
77 9,490 -0,010 -0,11% 355,50 -4,50 -1,25% 77 9,550 0,050 0,53% 360,40 0,40 0,11% 77 -0,060 -0,63% -4,90 -1,36%
78 9,560 0,060 0,63% 350,75 -9,25 -2,57% 78 9,540 0,040 0,42% 354,10 -5,90 -1,64% 78 0,020 0,21% -3,35 -0,93%
79 9,540 0,040 0,42% 360,25 0,25 0,07% 79 9,610 0,110 1,16% 360,50 0,50 0,14% 79 -0,070 -0,74% -0,25 -0,07%
80 9,620 0,120 1,26% 372,50 12,50 3,47% 80 9,560 0,060 0,63% 374,40 14,40 4,00% 80 0,060 0,63% -1,90 -0,53%
81 9,580 0,080 0,84% 377,75 17,75 4,93% 81 9,550 0,050 0,53% 386,30 26,30 7,31% 81 0,030 0,32% -8,55 -2,38%
82 9,560 0,060 0,63% 354,50 -5,50 -1,53% 82 9,550 0,050 0,53% 355,30 -4,70 -1,31% 82 0,010 0,11% -0,80 -0,22%
83 9,540 0,040 0,42% 358,75 -1,25 -0,35% 83 9,550 0,050 0,53% 362,50 2,50 0,69% 83 -0,010 -0,11% -3,75 -1,04%
84 9,460 -0,040 -0,42% 396,50 36,50 10,14% 84 9,540 0,040 0,42% 395,30 35,30 9,81% 84 -0,080 -0,84% 1,20 0,33%
85 9,540 0,040 0,42% 357,25 -2,75 -0,76% 85 9,560 0,060 0,63% 361,90 1,90 0,53% 85 -0,020 -0,21% -4,65 -1,29%
86 9,510 0,010 0,11% 382,25 22,25 6,18% 86 9,540 0,040 0,42% 386,60 26,60 7,39% 86 -0,030 -0,32% -4,35 -1,21%
87 9,630 0,130 1,37% 355,00 -5,00 -1,39% 87 9,550 0,050 0,53% 356,10 -3,90 -1,08% 87 0,080 0,84% -1,10 -0,31%
88 9,500 0,000 0,00% 383,75 23,75 6,60% 88 9,510 0,010 0,11% 385,30 25,30 7,03% 88 -0,010 -0,11% -1,55 -0,43%
89 9,620 0,120 1,26% 368,50 8,50 2,36% 89 9,610 0,110 1,16% 372,30 12,30 3,42% 89 0,010 0,11% -3,80 -1,06%
90 9,490 -0,010 -0,11% 308,00 -52,00 -14,44% 90 9,580 0,080 0,84% 311,30 -48,70 -13,53% 90 -0,090 -0,95% -3,30 -0,92%
91 9,510 0,010 0,11% 343,00 -17,00 -4,72% 91 9,520 0,020 0,21% 344,30 -15,70 -4,36% 91 -0,010 -0,11% -1,30 -0,36%
92 9,490 -0,010 -0,11% 356,00 -4,00 -1,11% 92 9,560 0,060 0,63% 358,50 -1,50 -0,42% 92 -0,070 -0,74% -2,50 -0,69%
93 9,520 0,020 0,21% 352,50 -7,50 -2,08% 93 9,510 0,010 0,11% 354,10 -5,90 -1,64% 93 0,010 0,11% -1,60 -0,44%
94 9,580 0,080 0,84% 349,25 -10,75 -2,99% 94 9,550 0,050 0,53% 354,70 -5,30 -1,47% 94 0,030 0,32% -5,45 -1,51%
95 9,590 0,090 0,95% 367,50 7,50 2,08% 95 9,540 0,040 0,42% 370,00 10,00 2,78% 95 0,050 0,53% -2,50 -0,69%
96 9,590 0,090 0,95% 361,25 1,25 0,35% 96 9,560 0,060 0,63% 360,80 0,80 0,22% 96 0,030 0,32% 0,45 0,12%
97 9,580 0,080 0,84% 361,25 1,25 0,35% 97 9,590 0,090 0,95% 361,80 1,80 0,50% 97 -0,010 -0,11% -0,55 -0,15%
98 9,580 0,080 0,84% 354,00 -6,00 -1,67% 98 9,580 0,080 0,84% 356,20 -3,80 -1,06% 98 0,000 0,00% -2,20 -0,61%
99 9,510 0,010 0,11% 345,25 -14,75 -4,10% 99 9,520 0,020 0,21% 347,80 -12,20 -3,39% 99 -0,010 -0,11% -2,55 -0,71%
100 9,530 0,030 0,32% 378,50 18,50 5,14% 100 9,550 0,050 0,53% 379,00 19,00 5,28% 100 -0,020 -0,21% -0,50 -0,14%

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

n n n
Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)

X̅ X̅ X̅
 max.  max.  max.

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Winkel (° Grad)

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU MFU

 s  s  s

min. min. min.

DrehwinkelDrehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

2-30%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 2  -  80% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

80 % 80 % 80 %

17,000 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 17,00 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

1,19 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 1,19 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

1,19 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 1,19 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

18,19 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 18,19 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

15,81 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 15,81 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
17,0126 Mittelwert Drehmoment X̅ 29,1300 17,0100 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,5380 0,0026 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,4080
17,2800 Maximalwert Drehmoment  max. 33,0000 17,2100 Maximalwert Drehmoment  max. 34,9000 0,2900 Maximalwert Drehmoment  max. -0,1500
16,7700 Minimalwert Drehmoment min. 22,0000 16,8800 Minimalwert Drehmoment min. 23,5000 -0,2200 Minimalwert Drehmoment min. -2,2000
0,5100 Streubereich R 11,0000 0,3300 Streubereich R 11,4000 0,5100 Streubereich R 2,0500
0,1285 Standardabweichung  s 3,0685 0,0711 Standardabweichung  s 3,1502 0,1174 Standardabweichung  s 0,4884
0,7709 6 x Standardabweichung 6 s 18,4109 0,4269 6 x Standardabweichung 6 s 18,9010 0,7044 6 x Standardabweichung 6 s 2,9304

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,0872 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,54 5,5753 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,53 2,2657 Fähigkeitsindex Cm Cm 3,41

3,0545 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,45 5,5284 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,47 2,2583 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,45

SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 17,140 0,140 0,82% 31,50 1,50 5,00% 1 17,070 0,070 0,41% 32,40 2,40 8,00% 1 0,070 0,41% -0,90 -3,00%
2 17,020 0,020 0,12% 30,75 0,75 2,50% 2 16,980 -0,020 -0,12% 32,10 2,10 7,00% 2 0,040 0,24% -1,35 -4,50%
3 16,870 -0,130 -0,76% 24,25 -5,75 -19,17% 3 16,960 -0,040 -0,24% 25,60 -4,40 -14,67% 3 -0,090 -0,53% -1,35 -4,50%
4 16,830 -0,170 -1,00% 24,00 -6,00 -20,00% 4 16,930 -0,070 -0,41% 24,90 -5,10 -17,00% 4 -0,100 -0,59% -0,90 -3,00%
5 17,030 0,030 0,18% 30,50 0,50 1,67% 5 17,110 0,110 0,65% 32,10 2,10 7,00% 5 -0,080 -0,47% -1,60 -5,33%
6 17,230 0,230 1,35% 31,75 1,75 5,83% 6 16,980 -0,020 -0,12% 32,70 2,70 9,00% 6 0,250 1,47% -0,95 -3,17%
7 16,920 -0,080 -0,47% 31,25 1,25 4,17% 7 16,990 -0,010 -0,06% 32,50 2,50 8,33% 7 -0,070 -0,41% -1,25 -4,17%
8 16,950 -0,050 -0,29% 31,50 1,50 5,00% 8 17,070 0,070 0,41% 33,30 3,30 11,00% 8 -0,120 -0,71% -1,80 -6,00%
9 17,180 0,180 1,06% 31,75 1,75 5,83% 9 17,060 0,060 0,35% 33,30 3,30 11,00% 9 0,120 0,71% -1,55 -5,17%

10 17,120 0,120 0,71% 30,25 0,25 0,83% 10 17,050 0,050 0,29% 31,30 1,30 4,33% 10 0,070 0,41% -1,05 -3,50%
11 16,980 -0,020 -0,12% 29,25 -0,75 -2,50% 11 16,960 -0,040 -0,24% 30,80 0,80 2,67% 11 0,020 0,12% -1,55 -5,17%
12 16,900 -0,100 -0,59% 28,25 -1,75 -5,83% 12 16,930 -0,070 -0,41% 29,70 -0,30 -1,00% 12 -0,030 -0,18% -1,45 -4,83%
13 17,150 0,150 0,88% 22,50 -7,50 -25,00% 13 16,930 -0,070 -0,41% 24,30 -5,70 -19,00% 13 0,220 1,29% -1,80 -6,00%
14 16,870 -0,130 -0,76% 25,75 -4,25 -14,17% 14 16,880 -0,120 -0,71% 26,70 -3,30 -11,00% 14 -0,010 -0,06% -0,95 -3,17%
15 16,940 -0,060 -0,35% 22,00 -8,00 -26,67% 15 16,960 -0,040 -0,24% 23,60 -6,40 -21,33% 15 -0,020 -0,12% -1,60 -5,33%
16 17,190 0,190 1,12% 30,00 0,00 0,00% 16 17,020 0,020 0,12% 32,00 2,00 6,67% 16 0,170 1,00% -2,00 -6,67%
17 17,200 0,200 1,18% 30,75 0,75 2,50% 17 17,070 0,070 0,41% 32,80 2,80 9,33% 17 0,130 0,76% -2,05 -6,83%
18 17,110 0,110 0,65% 32,50 2,50 8,33% 18 17,090 0,090 0,53% 33,10 3,10 10,33% 18 0,020 0,12% -0,60 -2,00%
19 17,170 0,170 1,00% 33,00 3,00 10,00% 19 17,070 0,070 0,41% 33,90 3,90 13,00% 19 0,100 0,59% -0,90 -3,00%
20 16,930 -0,070 -0,41% 30,00 0,00 0,00% 20 16,980 -0,020 -0,12% 31,60 1,60 5,33% 20 -0,050 -0,29% -1,60 -5,33%
21 16,820 -0,180 -1,06% 30,50 0,50 1,67% 21 16,950 -0,050 -0,29% 32,30 2,30 7,67% 21 -0,130 -0,76% -1,80 -6,00%
22 16,890 -0,110 -0,65% 28,25 -1,75 -5,83% 22 16,990 -0,010 -0,06% 29,60 -0,40 -1,33% 22 -0,100 -0,59% -1,35 -4,50%
23 17,140 0,140 0,82% 27,50 -2,50 -8,33% 23 16,920 -0,080 -0,47% 28,40 -1,60 -5,33% 23 0,220 1,29% -0,90 -3,00%
24 16,950 -0,050 -0,29% 28,00 -2,00 -6,67% 24 17,030 0,030 0,18% 30,20 0,20 0,67% 24 -0,080 -0,47% -2,20 -7,33%
25 16,850 -0,150 -0,88% 24,25 -5,75 -19,17% 25 16,960 -0,040 -0,24% 25,30 -4,70 -15,67% 25 -0,110 -0,65% -1,05 -3,50%
26 17,160 0,160 0,94% 27,50 -2,50 -8,33% 26 16,920 -0,080 -0,47% 28,70 -1,30 -4,33% 26 0,240 1,41% -1,20 -4,00%
27 16,960 -0,040 -0,24% 30,00 0,00 0,00% 27 17,020 0,020 0,12% 31,60 1,60 5,33% 27 -0,060 -0,35% -1,60 -5,33%
28 17,020 0,020 0,12% 30,50 0,50 1,67% 28 17,050 0,050 0,29% 32,20 2,20 7,33% 28 -0,030 -0,18% -1,70 -5,67%
29 17,020 0,020 0,12% 33,00 3,00 10,00% 29 17,100 0,100 0,59% 34,90 4,90 16,33% 29 -0,080 -0,47% -1,90 -6,33%
30 17,060 0,060 0,35% 32,50 2,50 8,33% 30 17,140 0,140 0,82% 33,80 3,80 12,67% 30 -0,080 -0,47% -1,30 -4,33%
31 17,230 0,230 1,35% 32,50 2,50 8,33% 31 16,980 -0,020 -0,12% 33,00 3,00 10,00% 31 0,250 1,47% -0,50 -1,67%
32 16,970 -0,030 -0,18% 29,00 -1,00 -3,33% 32 16,920 -0,080 -0,47% 29,60 -0,40 -1,33% 32 0,050 0,29% -0,60 -2,00%
33 17,120 0,120 0,71% 29,25 -0,75 -2,50% 33 16,920 -0,080 -0,47% 30,20 0,20 0,67% 33 0,200 1,18% -0,95 -3,17%
34 16,930 -0,070 -0,41% 31,00 1,00 3,33% 34 17,090 0,090 0,53% 33,20 3,20 10,67% 34 -0,160 -0,94% -2,20 -7,33%
35 16,950 -0,050 -0,29% 30,00 0,00 0,00% 35 17,050 0,050 0,29% 31,90 1,90 6,33% 35 -0,100 -0,59% -1,90 -6,33%
36 16,850 -0,150 -0,88% 31,25 1,25 4,17% 36 17,000 0,000 0,00% 32,50 2,50 8,33% 36 -0,150 -0,88% -1,25 -4,17%
37 17,050 0,050 0,29% 31,50 1,50 5,00% 37 17,110 0,110 0,65% 33,30 3,30 11,00% 37 -0,060 -0,35% -1,80 -6,00%
38 17,070 0,070 0,41% 30,50 0,50 1,67% 38 17,030 0,030 0,18% 31,10 1,10 3,67% 38 0,040 0,24% -0,60 -2,00%
39 16,880 -0,120 -0,71% 22,75 -7,25 -24,17% 39 16,890 -0,110 -0,65% 24,90 -5,10 -17,00% 39 -0,010 -0,06% -2,15 -7,17%
40 16,980 -0,020 -0,12% 29,50 -0,50 -1,67% 40 17,060 0,060 0,35% 31,50 1,50 5,00% 40 -0,080 -0,47% -2,00 -6,67%
41 17,160 0,160 0,94% 30,50 0,50 1,67% 41 17,060 0,060 0,35% 31,90 1,90 6,33% 41 0,100 0,59% -1,40 -4,67%
42 17,050 0,050 0,29% 31,75 1,75 5,83% 42 17,020 0,020 0,12% 33,60 3,60 12,00% 42 0,030 0,18% -1,85 -6,17%
43 17,250 0,250 1,47% 32,25 2,25 7,50% 43 17,090 0,090 0,53% 33,30 3,30 11,00% 43 0,160 0,94% -1,05 -3,50%
44 17,060 0,060 0,35% 32,75 2,75 9,17% 44 16,980 -0,020 -0,12% 34,90 4,90 16,33% 44 0,080 0,47% -2,15 -7,17%
45 16,850 -0,150 -0,88% 30,50 0,50 1,67% 45 17,050 0,050 0,29% 32,60 2,60 8,67% 45 -0,200 -1,18% -2,10 -7,00%
46 17,110 0,110 0,65% 30,00 0,00 0,00% 46 17,050 0,050 0,29% 31,90 1,90 6,33% 46 0,060 0,35% -1,90 -6,33%
47 16,860 -0,140 -0,82% 29,00 -1,00 -3,33% 47 17,030 0,030 0,18% 30,10 0,10 0,33% 47 -0,170 -1,00% -1,10 -3,67%
48 17,010 0,010 0,06% 23,50 -6,50 -21,67% 48 16,990 -0,010 -0,06% 24,40 -5,60 -18,67% 48 0,020 0,12% -0,90 -3,00%
49 17,090 0,090 0,53% 29,25 -0,75 -2,50% 49 16,910 -0,090 -0,53% 30,50 0,50 1,67% 49 0,180 1,06% -1,25 -4,17%
50 16,870 -0,130 -0,76% 29,25 -0,75 -2,50% 50 16,980 -0,020 -0,12% 30,90 0,90 3,00% 50 -0,110 -0,65% -1,65 -5,50%
51 17,150 0,150 0,88% 32,50 2,50 8,33% 51 17,070 0,070 0,41% 34,10 4,10 13,67% 51 0,080 0,47% -1,60 -5,33%
52 16,880 -0,120 -0,71% 31,00 1,00 3,33% 52 17,060 0,060 0,35% 32,90 2,90 9,67% 52 -0,180 -1,06% -1,90 -6,33%
53 17,280 0,280 1,65% 31,75 1,75 5,83% 53 17,200 0,200 1,18% 32,40 2,40 8,00% 53 0,080 0,47% -0,65 -2,17%
54 17,060 0,060 0,35% 27,50 -2,50 -8,33% 54 16,880 -0,120 -0,71% 29,20 -0,80 -2,67% 54 0,180 1,06% -1,70 -5,67%
55 16,930 -0,070 -0,41% 28,75 -1,25 -4,17% 55 16,990 -0,010 -0,06% 30,80 0,80 2,67% 55 -0,060 -0,35% -2,05 -6,83%
56 17,010 0,010 0,06% 29,00 -1,00 -3,33% 56 16,980 -0,020 -0,12% 30,00 0,00 0,00% 56 0,030 0,18% -1,00 -3,33%
57 17,190 0,190 1,12% 24,50 -5,50 -18,33% 57 16,980 -0,020 -0,12% 26,10 -3,90 -13,00% 57 0,210 1,24% -1,60 -5,33%
58 17,050 0,050 0,29% 25,75 -4,25 -14,17% 58 16,950 -0,050 -0,29% 27,60 -2,40 -8,00% 58 0,100 0,59% -1,85 -6,17%
59 16,810 -0,190 -1,12% 24,50 -5,50 -18,33% 59 16,880 -0,120 -0,71% 24,70 -5,30 -17,67% 59 -0,070 -0,41% -0,20 -0,67%
60 16,860 -0,140 -0,82% 23,75 -6,25 -20,83% 60 16,960 -0,040 -0,24% 24,60 -5,40 -18,00% 60 -0,100 -0,59% -0,85 -2,83%
61 16,860 -0,140 -0,82% 24,75 -5,25 -17,50% 61 16,930 -0,070 -0,41% 25,60 -4,40 -14,67% 61 -0,070 -0,41% -0,85 -2,83%
62 16,940 -0,060 -0,35% 23,25 -6,75 -22,50% 62 16,880 -0,120 -0,71% 23,90 -6,10 -20,33% 62 0,060 0,35% -0,65 -2,17%
63 17,210 0,210 1,24% 23,00 -7,00 -23,33% 63 17,160 0,160 0,94% 25,10 -4,90 -16,33% 63 0,050 0,29% -2,10 -7,00%
64 17,000 0,000 0,00% 30,75 0,75 2,50% 64 17,020 0,020 0,12% 32,60 2,60 8,67% 64 -0,020 -0,12% -1,85 -6,17%
65 17,010 0,010 0,06% 31,50 1,50 5,00% 65 17,130 0,130 0,76% 33,10 3,10 10,33% 65 -0,120 -0,71% -1,60 -5,33%
66 17,080 0,080 0,47% 33,00 3,00 10,00% 66 17,070 0,070 0,41% 34,30 4,30 14,33% 66 0,010 0,06% -1,30 -4,33%
67 16,890 -0,110 -0,65% 31,25 1,25 4,17% 67 17,050 0,050 0,29% 32,80 2,80 9,33% 67 -0,160 -0,94% -1,55 -5,17%
68 17,280 0,280 1,65% 32,25 2,25 7,50% 68 17,060 0,060 0,35% 33,30 3,30 11,00% 68 0,220 1,29% -1,05 -3,50%
69 17,050 0,050 0,29% 31,75 1,75 5,83% 69 17,110 0,110 0,65% 33,70 3,70 12,33% 69 -0,060 -0,35% -1,95 -6,50%
70 16,850 -0,150 -0,88% 25,00 -5,00 -16,67% 70 16,990 -0,010 -0,06% 25,80 -4,20 -14,00% 70 -0,140 -0,82% -0,80 -2,67%
71 17,190 0,190 1,12% 32,50 2,50 8,33% 71 17,090 0,090 0,53% 34,00 4,00 13,33% 71 0,100 0,59% -1,50 -5,00%
72 16,890 -0,110 -0,65% 30,75 0,75 2,50% 72 17,030 0,030 0,18% 32,00 2,00 6,67% 72 -0,140 -0,82% -1,25 -4,17%
73 17,050 0,050 0,29% 32,25 2,25 7,50% 73 17,070 0,070 0,41% 32,40 2,40 8,00% 73 -0,020 -0,12% -0,15 -0,50%
74 17,270 0,270 1,59% 33,00 3,00 10,00% 74 16,980 -0,020 -0,12% 34,00 4,00 13,33% 74 0,290 1,71% -1,00 -3,33%
75 16,960 -0,040 -0,24% 30,00 0,00 0,00% 75 16,910 -0,090 -0,53% 31,30 1,30 4,33% 75 0,050 0,29% -1,30 -4,33%
76 17,060 0,060 0,35% 30,50 0,50 1,67% 76 17,030 0,030 0,18% 32,60 2,60 8,67% 76 0,030 0,18% -2,10 -7,00%
77 17,010 0,010 0,06% 27,75 -2,25 -7,50% 77 16,960 -0,040 -0,24% 29,00 -1,00 -3,33% 77 0,050 0,29% -1,25 -4,17%
78 16,770 -0,230 -1,35% 24,00 -6,00 -20,00% 78 16,990 -0,010 -0,06% 25,10 -4,90 -16,33% 78 -0,220 -1,29% -1,10 -3,67%
79 16,770 -0,230 -1,35% 26,00 -4,00 -13,33% 79 16,980 -0,020 -0,12% 27,40 -2,60 -8,67% 79 -0,210 -1,24% -1,40 -4,67%
80 16,850 -0,150 -0,88% 22,50 -7,50 -25,00% 80 16,980 -0,020 -0,12% 23,50 -6,50 -21,67% 80 -0,130 -0,76% -1,00 -3,33%
81 16,960 -0,040 -0,24% 31,00 1,00 3,33% 81 17,070 0,070 0,41% 32,90 2,90 9,67% 81 -0,110 -0,65% -1,90 -6,33%
82 16,880 -0,120 -0,71% 30,50 0,50 1,67% 82 16,980 -0,020 -0,12% 32,30 2,30 7,67% 82 -0,100 -0,59% -1,80 -6,00%
83 17,020 0,020 0,12% 32,50 2,50 8,33% 83 17,110 0,110 0,65% 33,80 3,80 12,67% 83 -0,090 -0,53% -1,30 -4,33%
84 17,010 0,010 0,06% 32,00 2,00 6,67% 84 17,050 0,050 0,29% 33,90 3,90 13,00% 84 -0,040 -0,24% -1,90 -6,33%
85 17,040 0,040 0,24% 30,00 0,00 0,00% 85 17,020 0,020 0,12% 31,80 1,80 6,00% 85 0,020 0,12% -1,80 -6,00%
86 16,820 -0,180 -1,06% 27,50 -2,50 -8,33% 86 16,930 -0,070 -0,41% 29,30 -0,70 -2,33% 86 -0,110 -0,65% -1,80 -6,00%
87 17,100 0,100 0,59% 29,50 -0,50 -1,67% 87 17,000 0,000 0,00% 30,90 0,90 3,00% 87 0,100 0,59% -1,40 -4,67%
88 17,150 0,150 0,88% 27,25 -2,75 -9,17% 88 17,030 0,030 0,18% 29,30 -0,70 -2,33% 88 0,120 0,71% -2,05 -6,83%
89 16,840 -0,160 -0,94% 25,50 -4,50 -15,00% 89 16,890 -0,110 -0,65% 26,80 -3,20 -10,67% 89 -0,050 -0,29% -1,30 -4,33%
90 17,000 0,000 0,00% 31,00 1,00 3,33% 90 17,030 0,030 0,18% 32,10 2,10 7,00% 90 -0,030 -0,18% -1,10 -3,67%
91 17,020 0,020 0,12% 31,75 1,75 5,83% 91 16,920 -0,080 -0,47% 33,00 3,00 10,00% 91 0,100 0,59% -1,25 -4,17%
92 16,890 -0,110 -0,65% 32,75 2,75 9,17% 92 17,030 0,030 0,18% 34,00 4,00 13,33% 92 -0,140 -0,82% -1,25 -4,17%
93 16,930 -0,070 -0,41% 31,75 1,75 5,83% 93 16,980 -0,020 -0,12% 33,70 3,70 12,33% 93 -0,050 -0,29% -1,95 -6,50%
94 17,260 0,260 1,53% 31,00 1,00 3,33% 94 17,210 0,210 1,24% 32,80 2,80 9,33% 94 0,050 0,29% -1,80 -6,00%
95 16,940 -0,060 -0,35% 25,75 -4,25 -14,17% 95 16,910 -0,090 -0,53% 27,30 -2,70 -9,00% 95 0,030 0,18% -1,55 -5,17%
96 16,990 -0,010 -0,06% 26,25 -3,75 -12,50% 96 16,930 -0,070 -0,41% 26,50 -3,50 -11,67% 96 0,060 0,35% -0,25 -0,83%
97 17,110 0,110 0,65% 25,00 -5,00 -16,67% 97 17,030 0,030 0,18% 27,20 -2,80 -9,33% 97 0,080 0,47% -2,20 -7,33%
98 17,050 0,050 0,29% 25,50 -4,50 -15,00% 98 17,050 0,050 0,29% 26,90 -3,10 -10,33% 98 0,000 0,00% -1,40 -4,67%
99 17,150 0,150 0,88% 32,00 2,00 6,67% 99 17,060 0,060 0,35% 33,20 3,20 10,67% 99 0,090 0,53% -1,20 -4,00%

100 16,950 -0,050 -0,29% 30,25 0,25 0,83% 100 17,020 0,020 0,12% 31,20 1,20 4,00% 100 -0,070 -0,41% -0,95 -3,17%

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

n n n
Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)

X̅ X̅ X̅
 max.  max.  max.

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Winkel (° Grad)

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU MFU

 s  s  s

min. min. min.

DrehwinkelDrehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

2-80%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 2  -  80% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

80 % 80 % 80 %

17,000 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 17,00 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

1,19 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 1,19 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

1,19 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 1,19 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

18,19 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 18,19 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

15,81 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 15,81 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
17,0664 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,5000 17,0671 Mittelwert Drehmoment X̅ 360,3980 -0,0007 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,8980
17,2800 Maximalwert Drehmoment  max. 385,0000 17,1800 Maximalwert Drehmoment  max. 388,7000 0,1700 Maximalwert Drehmoment  max. 1,3500
16,9200 Minimalwert Drehmoment min. 340,7500 17,0000 Minimalwert Drehmoment min. 343,7000 -0,1400 Minimalwert Drehmoment min. -6,6000
0,3600 Streubereich R 44,2500 0,1800 Streubereich R 45,0000 0,3100 Streubereich R 7,9500
0,0906 Standardabweichung  s 9,3984 0,0446 Standardabweichung  s 9,4984 0,0655 Standardabweichung  s 1,7463
0,5435 6 x Standardabweichung 6 s 56,3904 0,2678 6 x Standardabweichung 6 s 56,9906 0,3930 6 x Standardabweichung 6 s 10,4780

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

4,3791 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,53 8,8862 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,53 4,0609 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,86

4,1348 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,48 8,3852 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,51 4,0574 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,50

SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 17,000 0,000 0,00% 370,00 10,00 2,78% 1 17,030 0,030 0,18% 370,90 10,90 3,03% 1 -0,030 -0,18% -0,90 -0,25%
2 16,930 -0,070 -0,41% 361,00 1,00 0,28% 2 17,020 0,020 0,12% 362,90 2,90 0,81% 2 -0,090 -0,53% -1,90 -0,53%
3 17,010 0,010 0,06% 366,25 6,25 1,74% 3 17,090 0,090 0,53% 367,40 7,40 2,06% 3 -0,080 -0,47% -1,15 -0,32%
4 17,130 0,130 0,76% 349,25 -10,75 -2,99% 4 17,070 0,070 0,41% 355,00 -5,00 -1,39% 4 0,060 0,35% -5,75 -1,60%
5 17,160 0,160 0,94% 372,00 12,00 3,33% 5 17,140 0,140 0,82% 376,00 16,00 4,44% 5 0,020 0,12% -4,00 -1,11%
6 17,160 0,160 0,94% 371,50 11,50 3,19% 6 17,090 0,090 0,53% 375,60 15,60 4,33% 6 0,070 0,41% -4,10 -1,14%
7 17,170 0,170 1,00% 346,50 -13,50 -3,75% 7 17,090 0,090 0,53% 346,90 -13,10 -3,64% 7 0,080 0,47% -0,40 -0,11%
8 17,100 0,100 0,59% 346,50 -13,50 -3,75% 8 17,060 0,060 0,35% 345,20 -14,80 -4,11% 8 0,040 0,24% 1,30 0,36%
9 17,160 0,160 0,94% 366,50 6,50 1,81% 9 17,050 0,050 0,29% 368,70 8,70 2,42% 9 0,110 0,65% -2,20 -0,61%

10 17,010 0,010 0,06% 363,50 3,50 0,97% 10 17,050 0,050 0,29% 364,90 4,90 1,36% 10 -0,040 -0,24% -1,40 -0,39%
11 17,110 0,110 0,65% 350,25 -9,75 -2,71% 11 17,020 0,020 0,12% 353,90 -6,10 -1,69% 11 0,090 0,53% -3,65 -1,01%
12 16,930 -0,070 -0,41% 341,25 -18,75 -5,21% 12 17,030 0,030 0,18% 345,30 -14,70 -4,08% 12 -0,100 -0,59% -4,05 -1,13%
13 16,920 -0,080 -0,47% 341,50 -18,50 -5,14% 13 17,020 0,020 0,12% 345,10 -14,90 -4,14% 13 -0,100 -0,59% -3,60 -1,00%
14 17,090 0,090 0,53% 367,50 7,50 2,08% 14 17,160 0,160 0,94% 370,00 10,00 2,78% 14 -0,070 -0,41% -2,50 -0,69%
15 17,020 0,020 0,12% 361,50 1,50 0,42% 15 17,030 0,030 0,18% 360,90 0,90 0,25% 15 -0,010 -0,06% 0,60 0,17%
16 16,950 -0,050 -0,29% 356,25 -3,75 -1,04% 16 17,050 0,050 0,29% 359,10 -0,90 -0,25% 16 -0,100 -0,59% -2,85 -0,79%
17 17,100 0,100 0,59% 347,00 -13,00 -3,61% 17 17,130 0,130 0,76% 353,60 -6,40 -1,78% 17 -0,030 -0,18% -6,60 -1,83%
18 16,930 -0,070 -0,41% 340,75 -19,25 -5,35% 18 17,020 0,020 0,12% 344,40 -15,60 -4,33% 18 -0,090 -0,53% -3,65 -1,01%
19 17,010 0,010 0,06% 352,25 -7,75 -2,15% 19 17,020 0,020 0,12% 355,70 -4,30 -1,19% 19 -0,010 -0,06% -3,45 -0,96%
20 17,000 0,000 0,00% 361,50 1,50 0,42% 20 17,030 0,030 0,18% 364,90 4,90 1,36% 20 -0,030 -0,18% -3,40 -0,94%
21 17,080 0,080 0,47% 359,75 -0,25 -0,07% 21 17,060 0,060 0,35% 360,90 0,90 0,25% 21 0,020 0,12% -1,15 -0,32%
22 17,050 0,050 0,29% 385,00 25,00 6,94% 22 17,060 0,060 0,35% 388,70 28,70 7,97% 22 -0,010 -0,06% -3,70 -1,03%
23 16,980 -0,020 -0,12% 345,25 -14,75 -4,10% 23 17,070 0,070 0,41% 348,20 -11,80 -3,28% 23 -0,090 -0,53% -2,95 -0,82%
24 16,920 -0,080 -0,47% 351,25 -8,75 -2,43% 24 17,030 0,030 0,18% 350,70 -9,30 -2,58% 24 -0,110 -0,65% 0,55 0,15%
25 17,000 0,000 0,00% 352,50 -7,50 -2,08% 25 17,050 0,050 0,29% 353,50 -6,50 -1,81% 25 -0,050 -0,29% -1,00 -0,28%
26 17,100 0,100 0,59% 349,75 -10,25 -2,85% 26 17,100 0,100 0,59% 352,70 -7,30 -2,03% 26 0,000 0,00% -2,95 -0,82%
27 17,150 0,150 0,88% 370,50 10,50 2,92% 27 17,090 0,090 0,53% 372,80 12,80 3,56% 27 0,060 0,35% -2,30 -0,64%
28 17,150 0,150 0,88% 358,00 -2,00 -0,56% 28 17,100 0,100 0,59% 359,90 -0,10 -0,03% 28 0,050 0,29% -1,90 -0,53%
29 16,990 -0,010 -0,06% 365,00 5,00 1,39% 29 17,000 0,000 0,00% 367,00 7,00 1,94% 29 -0,010 -0,06% -2,00 -0,56%
30 17,190 0,190 1,12% 373,50 13,50 3,75% 30 17,100 0,100 0,59% 376,80 16,80 4,67% 30 0,090 0,53% -3,30 -0,92%
31 17,060 0,060 0,35% 349,75 -10,25 -2,85% 31 17,050 0,050 0,29% 355,90 -4,10 -1,14% 31 0,010 0,06% -6,15 -1,71%
32 17,130 0,130 0,76% 366,00 6,00 1,67% 32 17,060 0,060 0,35% 370,30 10,30 2,86% 32 0,070 0,41% -4,30 -1,19%
33 17,100 0,100 0,59% 345,25 -14,75 -4,10% 33 17,050 0,050 0,29% 346,00 -14,00 -3,89% 33 0,050 0,29% -0,75 -0,21%
34 17,070 0,070 0,41% 364,25 4,25 1,18% 34 17,020 0,020 0,12% 363,80 3,80 1,06% 34 0,050 0,29% 0,45 0,12%
35 17,050 0,050 0,29% 348,25 -11,75 -3,26% 35 17,020 0,020 0,12% 346,90 -13,10 -3,64% 35 0,030 0,18% 1,35 0,38%
36 17,030 0,030 0,18% 351,00 -9,00 -2,50% 36 17,090 0,090 0,53% 350,40 -9,60 -2,67% 36 -0,060 -0,35% 0,60 0,17%
37 17,130 0,130 0,76% 365,50 5,50 1,53% 37 17,090 0,090 0,53% 368,40 8,40 2,33% 37 0,040 0,24% -2,90 -0,81%
38 16,940 -0,060 -0,35% 345,00 -15,00 -4,17% 38 17,000 0,000 0,00% 346,70 -13,30 -3,69% 38 -0,060 -0,35% -1,70 -0,47%
39 17,200 0,200 1,18% 373,75 13,75 3,82% 39 17,100 0,100 0,59% 375,50 15,50 4,31% 39 0,100 0,59% -1,75 -0,49%
40 17,060 0,060 0,35% 349,25 -10,75 -2,99% 40 17,090 0,090 0,53% 350,40 -9,60 -2,67% 40 -0,030 -0,18% -1,15 -0,32%
41 17,100 0,100 0,59% 364,25 4,25 1,18% 41 17,140 0,140 0,82% 365,10 5,10 1,42% 41 -0,040 -0,24% -0,85 -0,24%
42 17,000 0,000 0,00% 354,25 -5,75 -1,60% 42 17,090 0,090 0,53% 359,00 -1,00 -0,28% 42 -0,090 -0,53% -4,75 -1,32%
43 17,060 0,060 0,35% 359,25 -0,75 -0,21% 43 17,050 0,050 0,29% 362,20 2,20 0,61% 43 0,010 0,06% -2,95 -0,82%
44 17,080 0,080 0,47% 360,75 0,75 0,21% 44 17,090 0,090 0,53% 363,50 3,50 0,97% 44 -0,010 -0,06% -2,75 -0,76%
45 17,220 0,220 1,29% 365,75 5,75 1,60% 45 17,140 0,140 0,82% 367,80 7,80 2,17% 45 0,080 0,47% -2,05 -0,57%
46 16,980 -0,020 -0,12% 363,50 3,50 0,97% 46 17,030 0,030 0,18% 366,00 6,00 1,67% 46 -0,050 -0,29% -2,50 -0,69%
47 17,170 0,170 1,00% 371,75 11,75 3,26% 47 17,100 0,100 0,59% 375,20 15,20 4,22% 47 0,070 0,41% -3,45 -0,96%
48 17,150 0,150 0,88% 371,75 11,75 3,26% 48 17,070 0,070 0,41% 375,40 15,40 4,28% 48 0,080 0,47% -3,65 -1,01%
49 17,030 0,030 0,18% 365,75 5,75 1,60% 49 17,060 0,060 0,35% 365,90 5,90 1,64% 49 -0,030 -0,18% -0,15 -0,04%
50 17,070 0,070 0,41% 367,00 7,00 1,94% 50 17,090 0,090 0,53% 367,10 7,10 1,97% 50 -0,020 -0,12% -0,10 -0,03%
51 17,060 0,060 0,35% 361,00 1,00 0,28% 51 17,110 0,110 0,65% 362,20 2,20 0,61% 51 -0,050 -0,29% -1,20 -0,33%
52 16,960 -0,040 -0,24% 362,50 2,50 0,69% 52 17,020 0,020 0,12% 362,40 2,40 0,67% 52 -0,060 -0,35% 0,10 0,03%
53 17,090 0,090 0,53% 348,25 -11,75 -3,26% 53 17,050 0,050 0,29% 348,40 -11,60 -3,22% 53 0,040 0,24% -0,15 -0,04%
54 16,950 -0,050 -0,29% 365,50 5,50 1,53% 54 17,020 0,020 0,12% 365,40 5,40 1,50% 54 -0,070 -0,41% 0,10 0,03%
55 17,050 0,050 0,29% 367,00 7,00 1,94% 55 17,030 0,030 0,18% 370,40 10,40 2,89% 55 0,020 0,12% -3,40 -0,94%
56 17,030 0,030 0,18% 367,50 7,50 2,08% 56 17,060 0,060 0,35% 367,70 7,70 2,14% 56 -0,030 -0,18% -0,20 -0,06%
57 17,080 0,080 0,47% 366,50 6,50 1,81% 57 17,110 0,110 0,65% 367,70 7,70 2,14% 57 -0,030 -0,18% -1,20 -0,33%
58 17,020 0,020 0,12% 360,75 0,75 0,21% 58 17,070 0,070 0,41% 363,60 3,60 1,00% 58 -0,050 -0,29% -2,85 -0,79%
59 17,090 0,090 0,53% 367,25 7,25 2,01% 59 17,060 0,060 0,35% 371,50 11,50 3,19% 59 0,030 0,18% -4,25 -1,18%
60 17,230 0,230 1,35% 372,25 12,25 3,40% 60 17,110 0,110 0,65% 373,80 13,80 3,83% 60 0,120 0,71% -1,55 -0,43%
61 16,980 -0,020 -0,12% 349,25 -10,75 -2,99% 61 17,050 0,050 0,29% 349,50 -10,50 -2,92% 61 -0,070 -0,41% -0,25 -0,07%
62 16,950 -0,050 -0,29% 348,25 -11,75 -3,26% 62 17,020 0,020 0,12% 348,20 -11,80 -3,28% 62 -0,070 -0,41% 0,05 0,01%
63 17,230 0,230 1,35% 361,25 1,25 0,35% 63 17,160 0,160 0,94% 360,90 0,90 0,25% 63 0,070 0,41% 0,35 0,10%
64 17,010 0,010 0,06% 363,50 3,50 0,97% 64 17,000 0,000 0,00% 364,50 4,50 1,25% 64 0,010 0,06% -1,00 -0,28%
65 17,090 0,090 0,53% 351,50 -8,50 -2,36% 65 17,070 0,070 0,41% 354,00 -6,00 -1,67% 65 0,020 0,12% -2,50 -0,69%
66 17,040 0,040 0,24% 350,75 -9,25 -2,57% 66 17,050 0,050 0,29% 349,70 -10,30 -2,86% 66 -0,010 -0,06% 1,05 0,29%
67 16,980 -0,020 -0,12% 343,25 -16,75 -4,65% 67 17,030 0,030 0,18% 343,70 -16,30 -4,53% 67 -0,050 -0,29% -0,45 -0,12%
68 17,080 0,080 0,47% 344,75 -15,25 -4,24% 68 17,160 0,160 0,94% 346,80 -13,20 -3,67% 68 -0,080 -0,47% -2,05 -0,57%
69 16,930 -0,070 -0,41% 362,75 2,75 0,76% 69 17,000 0,000 0,00% 362,20 2,20 0,61% 69 -0,070 -0,41% 0,55 0,15%
70 17,000 0,000 0,00% 348,00 -12,00 -3,33% 70 17,060 0,060 0,35% 350,70 -9,30 -2,58% 70 -0,060 -0,35% -2,70 -0,75%
71 16,920 -0,080 -0,47% 356,50 -3,50 -0,97% 71 17,000 0,000 0,00% 358,00 -2,00 -0,56% 71 -0,080 -0,47% -1,50 -0,42%
72 16,950 -0,050 -0,29% 347,50 -12,50 -3,47% 72 17,030 0,030 0,18% 351,00 -9,00 -2,50% 72 -0,080 -0,47% -3,50 -0,97%
73 17,050 0,050 0,29% 358,25 -1,75 -0,49% 73 17,030 0,030 0,18% 360,80 0,80 0,22% 73 0,020 0,12% -2,55 -0,71%
74 16,930 -0,070 -0,41% 356,25 -3,75 -1,04% 74 17,070 0,070 0,41% 360,00 0,00 0,00% 74 -0,140 -0,82% -3,75 -1,04%
75 17,280 0,280 1,65% 358,50 -1,50 -0,42% 75 17,180 0,180 1,06% 360,70 0,70 0,19% 75 0,100 0,59% -2,20 -0,61%
76 17,020 0,020 0,12% 346,75 -13,25 -3,68% 76 17,070 0,070 0,41% 350,40 -9,60 -2,67% 76 -0,050 -0,29% -3,65 -1,01%
77 17,030 0,030 0,18% 364,75 4,75 1,32% 77 17,020 0,020 0,12% 364,80 4,80 1,33% 77 0,010 0,06% -0,05 -0,01%
78 17,210 0,210 1,24% 352,50 -7,50 -2,08% 78 17,100 0,100 0,59% 353,80 -6,20 -1,72% 78 0,110 0,65% -1,30 -0,36%
79 17,220 0,220 1,29% 362,00 2,00 0,56% 79 17,130 0,130 0,76% 364,30 4,30 1,19% 79 0,090 0,53% -2,30 -0,64%
80 17,050 0,050 0,29% 347,50 -12,50 -3,47% 80 17,060 0,060 0,35% 348,80 -11,20 -3,11% 80 -0,010 -0,06% -1,30 -0,36%
81 17,020 0,020 0,12% 354,00 -6,00 -1,67% 81 17,060 0,060 0,35% 356,10 -3,90 -1,08% 81 -0,040 -0,24% -2,10 -0,58%
82 16,930 -0,070 -0,41% 357,25 -2,75 -0,76% 82 17,000 0,000 0,00% 359,50 -0,50 -0,14% 82 -0,070 -0,41% -2,25 -0,62%
83 17,280 0,280 1,65% 360,25 0,25 0,07% 83 17,110 0,110 0,65% 360,00 0,00 0,00% 83 0,170 1,00% 0,25 0,07%
84 17,200 0,200 1,18% 360,00 0,00 0,00% 84 17,180 0,180 1,06% 359,80 -0,20 -0,06% 84 0,020 0,12% 0,20 0,06%
85 17,150 0,150 0,88% 368,25 8,25 2,29% 85 17,060 0,060 0,35% 370,60 10,60 2,94% 85 0,090 0,53% -2,35 -0,65%
86 16,930 -0,070 -0,41% 344,00 -16,00 -4,44% 86 17,000 0,000 0,00% 344,80 -15,20 -4,22% 86 -0,070 -0,41% -0,80 -0,22%
87 17,200 0,200 1,18% 359,75 -0,25 -0,07% 87 17,170 0,170 1,00% 359,40 -0,60 -0,17% 87 0,030 0,18% 0,35 0,10%
88 16,990 -0,010 -0,06% 355,00 -5,00 -1,39% 88 17,000 0,000 0,00% 356,40 -3,60 -1,00% 88 -0,010 -0,06% -1,40 -0,39%
89 17,130 0,130 0,76% 364,75 4,75 1,32% 89 17,030 0,030 0,18% 363,60 3,60 1,00% 89 0,100 0,59% 1,15 0,32%
90 17,050 0,050 0,29% 349,00 -11,00 -3,06% 90 17,100 0,100 0,59% 349,60 -10,40 -2,89% 90 -0,050 -0,29% -0,60 -0,17%
91 17,060 0,060 0,35% 373,00 13,00 3,61% 91 17,070 0,070 0,41% 374,60 14,60 4,06% 91 -0,010 -0,06% -1,60 -0,44%
92 16,980 -0,020 -0,12% 366,75 6,75 1,88% 92 17,000 0,000 0,00% 366,70 6,70 1,86% 92 -0,020 -0,12% 0,05 0,01%
93 17,220 0,220 1,29% 376,25 16,25 4,51% 93 17,130 0,130 0,76% 377,50 17,50 4,86% 93 0,090 0,53% -1,25 -0,35%
94 17,120 0,120 0,71% 355,50 -4,50 -1,25% 94 17,070 0,070 0,41% 359,10 -0,90 -0,25% 94 0,050 0,29% -3,60 -1,00%
95 17,150 0,150 0,88% 357,75 -2,25 -0,62% 95 17,060 0,060 0,35% 358,00 -2,00 -0,56% 95 0,090 0,53% -0,25 -0,07%
96 17,060 0,060 0,35% 354,50 -5,50 -1,53% 96 17,070 0,070 0,41% 359,80 -0,20 -0,06% 96 -0,010 -0,06% -5,30 -1,47%
97 17,180 0,180 1,06% 360,00 0,00 0,00% 97 17,130 0,130 0,76% 361,30 1,30 0,36% 97 0,050 0,29% -1,30 -0,36%
98 17,070 0,070 0,41% 356,00 -4,00 -1,11% 98 17,100 0,100 0,59% 359,70 -0,30 -0,08% 98 -0,030 -0,18% -3,70 -1,03%
99 17,100 0,100 0,59% 347,50 -12,50 -3,47% 99 17,090 0,090 0,53% 352,70 -7,30 -2,03% 99 0,010 0,06% -5,20 -1,44%

100 17,180 0,180 1,06% 373,00 13,00 3,61% 100 17,060 0,060 0,35% 375,60 15,60 4,33% 100 0,120 0,71% -2,60 -0,72%

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

n n n
Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)

X̅ X̅ X̅
 max.  max.  max.

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Winkel (° Grad)

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU MFU

 s  s  s

min. min. min.

DrehwinkelDrehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

2-80%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 2  - 100% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

100 % 100 % 100 %

20,000 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 20,00 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

1,4 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 1,4 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

1,4 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 1,4 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

21,4 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 21,4 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

18,6 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 18,6 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
20,0614 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,0900 20,0372 Mittelwert Drehmoment X̅ 31,6560 0,0242 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,5660
20,4600 Maximalwert Drehmoment  max. 33,0000 20,3000 Maximalwert Drehmoment  max. 34,4000 0,3000 Maximalwert Drehmoment  max. -0,4500
19,7100 Minimalwert Drehmoment min. 27,2500 19,8400 Minimalwert Drehmoment min. 28,2000 -0,2400 Minimalwert Drehmoment min. -2,5000
0,7500 Streubereich R 5,7500 0,4600 Streubereich R 6,2000 0,5400 Streubereich R 2,0500
0,1517 Standardabweichung  s 1,2055 0,0879 Standardabweichung  s 1,2017 0,1321 Standardabweichung  s 0,4305
0,9103 6 x Standardabweichung 6 s 7,2328 0,5275 6 x Standardabweichung 6 s 7,2102 0,7925 6 x Standardabweichung 6 s 2,5827

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,0758 Fähigkeitsindex Cm Cm 1,38 5,3078 Fähigkeitsindex Cm Cm 1,39 2,0139 Fähigkeitsindex Cm Cm 3,87

2,9409 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 1,36 5,1667 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,93 1,9528 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,66

SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 19,940 -0,060 -0,30% 31,75 1,75 5,83% 1 19,950 -0,050 -0,25% 33,10 3,10 10,33% 1 -0,010 -0,05% -1,35 -4,50%
2 19,950 -0,050 -0,25% 30,00 0,00 0,00% 2 19,960 -0,040 -0,20% 31,30 1,30 4,33% 2 -0,010 -0,05% -1,30 -4,33%
3 20,130 0,130 0,65% 29,25 -0,75 -2,50% 3 19,990 -0,010 -0,05% 30,60 0,60 2,00% 3 0,140 0,70% -1,35 -4,50%
4 19,860 -0,140 -0,70% 30,25 0,25 0,83% 4 19,990 -0,010 -0,05% 31,50 1,50 5,00% 4 -0,130 -0,65% -1,25 -4,17%
5 20,180 0,180 0,90% 31,75 1,75 5,83% 5 20,000 0,000 0,00% 32,60 2,60 8,67% 5 0,180 0,90% -0,85 -2,83%
6 20,200 0,200 1,00% 31,00 1,00 3,33% 6 20,130 0,130 0,65% 33,00 3,00 10,00% 6 0,070 0,35% -2,00 -6,67%
7 19,830 -0,170 -0,85% 30,25 0,25 0,83% 7 20,010 0,010 0,05% 32,10 2,10 7,00% 7 -0,180 -0,90% -1,85 -6,17%
8 20,170 0,170 0,85% 31,00 1,00 3,33% 8 20,100 0,100 0,50% 32,40 2,40 8,00% 8 0,070 0,35% -1,40 -4,67%
9 19,830 -0,170 -0,85% 29,25 -0,75 -2,50% 9 20,000 0,000 0,00% 30,80 0,80 2,67% 9 -0,170 -0,85% -1,55 -5,17%

10 20,140 0,140 0,70% 31,75 1,75 5,83% 10 20,020 0,020 0,10% 32,50 2,50 8,33% 10 0,120 0,60% -0,75 -2,50%
11 20,000 0,000 0,00% 28,00 -2,00 -6,67% 11 20,110 0,110 0,55% 30,10 0,10 0,33% 11 -0,110 -0,55% -2,10 -7,00%
12 20,190 0,190 0,95% 30,25 0,25 0,83% 12 20,130 0,130 0,65% 32,00 2,00 6,67% 12 0,060 0,30% -1,75 -5,83%
13 19,880 -0,120 -0,60% 28,50 -1,50 -5,00% 13 20,030 0,030 0,15% 30,00 0,00 0,00% 13 -0,150 -0,75% -1,50 -5,00%
14 20,460 0,460 2,30% 32,00 2,00 6,67% 14 20,300 0,300 1,50% 33,10 3,10 10,33% 14 0,160 0,80% -1,10 -3,67%
15 19,980 -0,020 -0,10% 31,25 1,25 4,17% 15 20,110 0,110 0,55% 33,10 3,10 10,33% 15 -0,130 -0,65% -1,85 -6,17%
16 20,090 0,090 0,45% 31,25 1,25 4,17% 16 19,950 -0,050 -0,25% 32,60 2,60 8,67% 16 0,140 0,70% -1,35 -4,50%
17 20,030 0,030 0,15% 31,00 1,00 3,33% 17 19,960 -0,040 -0,20% 32,30 2,30 7,67% 17 0,070 0,35% -1,30 -4,33%
18 20,000 0,000 0,00% 30,50 0,50 1,67% 18 19,950 -0,050 -0,25% 33,00 3,00 10,00% 18 0,050 0,25% -2,50 -8,33%
19 20,080 0,080 0,40% 29,00 -1,00 -3,33% 19 19,940 -0,060 -0,30% 30,80 0,80 2,67% 19 0,140 0,70% -1,80 -6,00%
20 19,860 -0,140 -0,70% 27,75 -2,25 -7,50% 20 19,920 -0,080 -0,40% 28,70 -1,30 -4,33% 20 -0,060 -0,30% -0,95 -3,17%
21 20,370 0,370 1,85% 31,75 1,75 5,83% 21 20,190 0,190 0,95% 32,40 2,40 8,00% 21 0,180 0,90% -0,65 -2,17%
22 19,890 -0,110 -0,55% 30,50 0,50 1,67% 22 19,980 -0,020 -0,10% 32,40 2,40 8,00% 22 -0,090 -0,45% -1,90 -6,33%
23 20,050 0,050 0,25% 30,75 0,75 2,50% 23 20,170 0,170 0,85% 32,50 2,50 8,33% 23 -0,120 -0,60% -1,75 -5,83%
24 19,950 -0,050 -0,25% 28,25 -1,75 -5,83% 24 20,060 0,060 0,30% 30,50 0,50 1,67% 24 -0,110 -0,55% -2,25 -7,50%
25 20,300 0,300 1,50% 31,25 1,25 4,17% 25 20,150 0,150 0,75% 32,50 2,50 8,33% 25 0,150 0,75% -1,25 -4,17%
26 20,030 0,030 0,15% 29,75 -0,25 -0,83% 26 20,140 0,140 0,70% 31,20 1,20 4,00% 26 -0,110 -0,55% -1,45 -4,83%
27 19,960 -0,040 -0,20% 30,50 0,50 1,67% 27 20,020 0,020 0,10% 32,00 2,00 6,67% 27 -0,060 -0,30% -1,50 -5,00%
28 20,200 0,200 1,00% 30,00 0,00 0,00% 28 19,990 -0,010 -0,05% 31,80 1,80 6,00% 28 0,210 1,05% -1,80 -6,00%
29 20,370 0,370 1,85% 31,50 1,50 5,00% 29 20,140 0,140 0,70% 33,30 3,30 11,00% 29 0,230 1,15% -1,80 -6,00%
30 19,860 -0,140 -0,70% 29,50 -0,50 -1,67% 30 19,880 -0,120 -0,60% 31,80 1,80 6,00% 30 -0,020 -0,10% -2,30 -7,67%
31 20,310 0,310 1,55% 31,75 1,75 5,83% 31 20,030 0,030 0,15% 32,90 2,90 9,67% 31 0,280 1,40% -1,15 -3,83%
32 20,200 0,200 1,00% 29,25 -0,75 -2,50% 32 20,110 0,110 0,55% 30,60 0,60 2,00% 32 0,090 0,45% -1,35 -4,50%
33 20,240 0,240 1,20% 29,25 -0,75 -2,50% 33 20,090 0,090 0,45% 30,50 0,50 1,67% 33 0,150 0,75% -1,25 -4,17%
34 20,320 0,320 1,60% 31,50 1,50 5,00% 34 20,100 0,100 0,50% 33,20 3,20 10,67% 34 0,220 1,10% -1,70 -5,67%
35 19,950 -0,050 -0,25% 29,50 -0,50 -1,67% 35 19,920 -0,080 -0,40% 31,00 1,00 3,33% 35 0,030 0,15% -1,50 -5,00%
36 20,040 0,040 0,20% 29,25 -0,75 -2,50% 36 20,070 0,070 0,35% 30,80 0,80 2,67% 36 -0,030 -0,15% -1,55 -5,17%
37 20,110 0,110 0,55% 29,25 -0,75 -2,50% 37 20,030 0,030 0,15% 30,50 0,50 1,67% 37 0,080 0,40% -1,25 -4,17%
38 20,270 0,270 1,35% 30,00 0,00 0,00% 38 20,100 0,100 0,50% 31,60 1,60 5,33% 38 0,170 0,85% -1,60 -5,33%
39 20,110 0,110 0,55% 30,50 0,50 1,67% 39 20,130 0,130 0,65% 31,80 1,80 6,00% 39 -0,020 -0,10% -1,30 -4,33%
40 20,000 0,000 0,00% 29,25 -0,75 -2,50% 40 20,060 0,060 0,30% 31,30 1,30 4,33% 40 -0,060 -0,30% -2,05 -6,83%
41 20,100 0,100 0,50% 28,75 -1,25 -4,17% 41 19,890 -0,110 -0,55% 30,40 0,40 1,33% 41 0,210 1,05% -1,65 -5,50%
42 19,930 -0,070 -0,35% 30,25 0,25 0,83% 42 19,870 -0,130 -0,65% 32,60 2,60 8,67% 42 0,060 0,30% -2,35 -7,83%
43 19,710 -0,290 -1,45% 29,25 -0,75 -2,50% 43 19,940 -0,060 -0,30% 31,50 1,50 5,00% 43 -0,230 -1,15% -2,25 -7,50%
44 19,980 -0,020 -0,10% 30,25 0,25 0,83% 44 19,950 -0,050 -0,25% 31,30 1,30 4,33% 44 0,030 0,15% -1,05 -3,50%
45 19,900 -0,100 -0,50% 27,25 -2,75 -9,17% 45 20,000 0,000 0,00% 28,20 -1,80 -6,00% 45 -0,100 -0,50% -0,95 -3,17%
46 20,140 0,140 0,70% 29,75 -0,25 -0,83% 46 20,110 0,110 0,55% 31,20 1,20 4,00% 46 0,030 0,15% -1,45 -4,83%
47 20,140 0,140 0,70% 32,25 2,25 7,50% 47 20,160 0,160 0,80% 33,50 3,50 11,67% 47 -0,020 -0,10% -1,25 -4,17%
48 20,080 0,080 0,40% 31,00 1,00 3,33% 48 20,090 0,090 0,45% 32,80 2,80 9,33% 48 -0,010 -0,05% -1,80 -6,00%
49 19,980 -0,020 -0,10% 31,00 1,00 3,33% 49 20,100 0,100 0,50% 32,70 2,70 9,00% 49 -0,120 -0,60% -1,70 -5,67%
50 19,930 -0,070 -0,35% 28,75 -1,25 -4,17% 50 20,170 0,170 0,85% 31,00 1,00 3,33% 50 -0,240 -1,20% -2,25 -7,50%
51 19,900 -0,100 -0,50% 28,50 -1,50 -5,00% 51 20,060 0,060 0,30% 30,40 0,40 1,33% 51 -0,160 -0,80% -1,90 -6,33%
52 20,040 0,040 0,20% 28,75 -1,25 -4,17% 52 20,020 0,020 0,10% 30,60 0,60 2,00% 52 0,020 0,10% -1,85 -6,17%
53 20,230 0,230 1,15% 30,25 0,25 0,83% 53 19,950 -0,050 -0,25% 31,20 1,20 4,00% 53 0,280 1,40% -0,95 -3,17%
54 20,060 0,060 0,30% 30,25 0,25 0,83% 54 20,060 0,060 0,30% 31,40 1,40 4,67% 54 0,000 0,00% -1,15 -3,83%
55 19,980 -0,020 -0,10% 30,00 0,00 0,00% 55 19,980 -0,020 -0,10% 32,10 2,10 7,00% 55 0,000 0,00% -2,10 -7,00%
56 19,990 -0,010 -0,05% 28,25 -1,75 -5,83% 56 20,090 0,090 0,45% 30,50 0,50 1,67% 56 -0,100 -0,50% -2,25 -7,50%
57 20,250 0,250 1,25% 31,50 1,50 5,00% 57 20,100 0,100 0,50% 33,50 3,50 11,67% 57 0,150 0,75% -2,00 -6,67%
58 20,020 0,020 0,10% 30,00 0,00 0,00% 58 20,000 0,000 0,00% 31,20 1,20 4,00% 58 0,020 0,10% -1,20 -4,00%
59 19,950 -0,050 -0,25% 30,00 0,00 0,00% 59 19,840 -0,160 -0,80% 31,80 1,80 6,00% 59 0,110 0,55% -1,80 -6,00%
60 19,970 -0,030 -0,15% 30,25 0,25 0,83% 60 20,100 0,100 0,50% 32,30 2,30 7,67% 60 -0,130 -0,65% -2,05 -6,83%
61 20,220 0,220 1,10% 30,00 0,00 0,00% 61 20,030 0,030 0,15% 30,60 0,60 2,00% 61 0,190 0,95% -0,60 -2,00%
62 19,920 -0,080 -0,40% 30,25 0,25 0,83% 62 20,050 0,050 0,25% 31,80 1,80 6,00% 62 -0,130 -0,65% -1,55 -5,17%
63 20,280 0,280 1,40% 32,00 2,00 6,67% 63 19,980 -0,020 -0,10% 33,30 3,30 11,00% 63 0,300 1,50% -1,30 -4,33%
64 20,310 0,310 1,55% 33,00 3,00 10,00% 64 20,020 0,020 0,10% 34,40 4,40 14,67% 64 0,290 1,45% -1,40 -4,67%
65 20,030 0,030 0,15% 31,00 1,00 3,33% 65 19,880 -0,120 -0,60% 32,80 2,80 9,33% 65 0,150 0,75% -1,80 -6,00%
66 20,410 0,410 2,05% 30,75 0,75 2,50% 66 20,170 0,170 0,85% 32,20 2,20 7,33% 66 0,240 1,20% -1,45 -4,83%
67 19,820 -0,180 -0,90% 29,00 -1,00 -3,33% 67 20,030 0,030 0,15% 30,50 0,50 1,67% 67 -0,210 -1,05% -1,50 -5,00%
68 20,160 0,160 0,80% 30,75 0,75 2,50% 68 20,210 0,210 1,05% 32,50 2,50 8,33% 68 -0,050 -0,25% -1,75 -5,83%
69 19,970 -0,030 -0,15% 28,25 -1,75 -5,83% 69 19,950 -0,050 -0,25% 30,20 0,20 0,67% 69 0,020 0,10% -1,95 -6,50%
70 20,170 0,170 0,85% 30,25 0,25 0,83% 70 20,090 0,090 0,45% 32,20 2,20 7,33% 70 0,080 0,40% -1,95 -6,50%
71 20,060 0,060 0,30% 28,75 -1,25 -4,17% 71 20,020 0,020 0,10% 29,20 -0,80 -2,67% 71 0,040 0,20% -0,45 -1,50%
72 19,930 -0,070 -0,35% 27,25 -2,75 -9,17% 72 19,920 -0,080 -0,40% 28,90 -1,10 -3,67% 72 0,010 0,05% -1,65 -5,50%
73 19,900 -0,100 -0,50% 29,25 -0,75 -2,50% 73 19,880 -0,120 -0,60% 30,70 0,70 2,33% 73 0,020 0,10% -1,45 -4,83%
74 20,190 0,190 0,95% 30,00 0,00 0,00% 74 20,100 0,100 0,50% 31,60 1,60 5,33% 74 0,090 0,45% -1,60 -5,33%
75 19,960 -0,040 -0,20% 30,25 0,25 0,83% 75 19,950 -0,050 -0,25% 31,50 1,50 5,00% 75 0,010 0,05% -1,25 -4,17%
76 20,050 0,050 0,25% 30,50 0,50 1,67% 76 20,100 0,100 0,50% 32,10 2,10 7,00% 76 -0,050 -0,25% -1,60 -5,33%
77 19,920 -0,080 -0,40% 28,00 -2,00 -6,67% 77 19,950 -0,050 -0,25% 29,60 -0,40 -1,33% 77 -0,030 -0,15% -1,60 -5,33%
78 20,270 0,270 1,35% 31,25 1,25 4,17% 78 20,020 0,020 0,10% 33,30 3,30 11,00% 78 0,250 1,25% -2,05 -6,83%
79 19,960 -0,040 -0,20% 30,75 0,75 2,50% 79 19,980 -0,020 -0,10% 32,10 2,10 7,00% 79 -0,020 -0,10% -1,35 -4,50%
80 19,940 -0,060 -0,30% 30,00 0,00 0,00% 80 19,950 -0,050 -0,25% 31,00 1,00 3,33% 80 -0,010 -0,05% -1,00 -3,33%
81 19,900 -0,100 -0,50% 29,75 -0,25 -0,83% 81 19,990 -0,010 -0,05% 31,90 1,90 6,33% 81 -0,090 -0,45% -2,15 -7,17%
82 20,170 0,170 0,85% 30,25 0,25 0,83% 82 20,160 0,160 0,80% 32,00 2,00 6,67% 82 0,010 0,05% -1,75 -5,83%
83 20,060 0,060 0,30% 31,00 1,00 3,33% 83 20,090 0,090 0,45% 32,50 2,50 8,33% 83 -0,030 -0,15% -1,50 -5,00%
84 20,160 0,160 0,80% 32,00 2,00 6,67% 84 19,880 -0,120 -0,60% 33,50 3,50 11,67% 84 0,280 1,40% -1,50 -5,00%
85 19,970 -0,030 -0,15% 30,50 0,50 1,67% 85 20,130 0,130 0,65% 32,30 2,30 7,67% 85 -0,160 -0,80% -1,80 -6,00%
86 20,270 0,270 1,35% 32,25 2,25 7,50% 86 20,210 0,210 1,05% 34,00 4,00 13,33% 86 0,060 0,30% -1,75 -5,83%
87 19,980 -0,020 -0,10% 28,25 -1,75 -5,83% 87 20,050 0,050 0,25% 30,50 0,50 1,67% 87 -0,070 -0,35% -2,25 -7,50%
88 20,140 0,140 0,70% 29,25 -0,75 -2,50% 88 20,000 0,000 0,00% 29,90 -0,10 -0,33% 88 0,140 0,70% -0,65 -2,17%
89 19,970 -0,030 -0,15% 29,75 -0,25 -0,83% 89 19,950 -0,050 -0,25% 30,90 0,90 3,00% 89 0,020 0,10% -1,15 -3,83%
90 20,080 0,080 0,40% 30,00 0,00 0,00% 90 20,030 0,030 0,15% 31,30 1,30 4,33% 90 0,050 0,25% -1,30 -4,33%
91 19,890 -0,110 -0,55% 30,00 0,00 0,00% 91 20,030 0,030 0,15% 32,10 2,10 7,00% 91 -0,140 -0,70% -2,10 -7,00%
92 19,880 -0,120 -0,60% 27,75 -2,25 -7,50% 92 20,000 0,000 0,00% 29,80 -0,20 -0,67% 92 -0,120 -0,60% -2,05 -6,83%
93 20,250 0,250 1,25% 30,50 0,50 1,67% 93 20,050 0,050 0,25% 31,50 1,50 5,00% 93 0,200 1,00% -1,00 -3,33%
94 19,980 -0,020 -0,10% 30,25 0,25 0,83% 94 20,100 0,100 0,50% 31,90 1,90 6,33% 94 -0,120 -0,60% -1,65 -5,50%
95 20,170 0,170 0,85% 31,50 1,50 5,00% 95 20,000 0,000 0,00% 33,20 3,20 10,67% 95 0,170 0,85% -1,70 -5,67%
96 19,900 -0,100 -0,50% 30,75 0,75 2,50% 96 20,050 0,050 0,25% 32,80 2,80 9,33% 96 -0,150 -0,75% -2,05 -6,83%
97 19,870 -0,130 -0,65% 27,50 -2,50 -8,33% 97 20,060 0,060 0,30% 29,50 -0,50 -1,67% 97 -0,190 -0,95% -2,00 -6,67%
98 20,250 0,250 1,25% 30,75 0,75 2,50% 98 20,180 0,180 0,90% 31,80 1,80 6,00% 98 0,070 0,35% -1,05 -3,50%
99 20,040 0,040 0,20% 29,75 -0,25 -0,83% 99 20,000 0,000 0,00% 30,80 0,80 2,67% 99 0,040 0,20% -1,05 -3,50%

100 20,130 0,130 0,65% 30,75 0,75 2,50% 100 20,090 0,090 0,45% 32,50 2,50 8,33% 100 0,040 0,20% -1,75 -5,83%

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

n n n
Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)

X̅ X̅ X̅
 max.  max.  max.

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Winkel (° Grad)

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU MFU

 s  s  s

min. min. min.

DrehwinkelDrehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

2-100%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 2  -  100% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

100 % 100 % 100 %

20,000 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 20,00 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

1,4 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 1,4 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

1,4 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 1,4 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

21,4 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 21,4 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

18,6 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 18,6 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
20,0840 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,3850 20,0846 Mittelwert Drehmoment X̅ 359,3490 -0,0006 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,9640
20,3300 Maximalwert Drehmoment  max. 375,7500 20,2300 Maximalwert Drehmoment  max. 370,8000 0,1800 Maximalwert Drehmoment  max. 13,2500
19,9200 Minimalwert Drehmoment min. 340,0000 20,0000 Minimalwert Drehmoment min. 343,6000 -0,1400 Minimalwert Drehmoment min. -6,1500
0,4100 Streubereich R 35,7500 0,2300 Streubereich R 27,2000 0,3200 Streubereich R 19,4000
0,0904 Standardabweichung  s 5,5975 0,0520 Standardabweichung  s 5,3032 0,0679 Standardabweichung  s 2,5645
0,5427 6 x Standardabweichung 6 s 33,5849 0,3117 6 x Standardabweichung 6 s 31,8193 0,4072 6 x Standardabweichung 6 s 15,3869

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

5,1598 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,89 8,9829 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,94 3,9196 Fähigkeitsindex Cm Cm 1,95

4,8502 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,80 8,4401 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,90 3,9166 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 1,82

SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017 SN: 17140023 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 20,060 0,060 0,30% 358,75 -1,25 -0,35% 1 20,100 0,100 0,50% 361,80 1,80 0,50% 1 -0,040 -0,20% -3,05 -0,85%
2 20,000 0,000 0,00% 356,00 -4,00 -1,11% 2 20,050 0,050 0,25% 361,90 1,90 0,53% 2 -0,050 -0,25% -5,90 -1,64%
3 20,010 0,010 0,05% 356,50 -3,50 -0,97% 3 20,100 0,100 0,50% 362,60 2,60 0,72% 3 -0,090 -0,45% -6,10 -1,69%
4 20,030 0,030 0,15% 363,50 3,50 0,97% 4 20,060 0,060 0,30% 366,80 6,80 1,89% 4 -0,030 -0,15% -3,30 -0,92%
5 19,990 -0,010 -0,05% 359,75 -0,25 -0,07% 5 20,070 0,070 0,35% 362,60 2,60 0,72% 5 -0,080 -0,40% -2,85 -0,79%
6 20,130 0,130 0,65% 366,25 6,25 1,74% 6 20,140 0,140 0,70% 369,20 9,20 2,56% 6 -0,010 -0,05% -2,95 -0,82%
7 20,180 0,180 0,90% 361,75 1,75 0,49% 7 20,200 0,200 1,00% 361,50 1,50 0,42% 7 -0,020 -0,10% 0,25 0,07%
8 19,920 -0,080 -0,40% 353,75 -6,25 -1,74% 8 20,020 0,020 0,10% 352,00 -8,00 -2,22% 8 -0,100 -0,50% 1,75 0,49%
9 20,150 0,150 0,75% 361,50 1,50 0,42% 9 20,130 0,130 0,65% 361,60 1,60 0,44% 9 0,020 0,10% -0,10 -0,03%

10 20,010 0,010 0,05% 359,00 -1,00 -0,28% 10 20,070 0,070 0,35% 360,70 0,70 0,19% 10 -0,060 -0,30% -1,70 -0,47%
11 20,040 0,040 0,20% 357,00 -3,00 -0,83% 11 20,130 0,130 0,65% 361,30 1,30 0,36% 11 -0,090 -0,45% -4,30 -1,19%
12 20,010 0,010 0,05% 355,50 -4,50 -1,25% 12 20,030 0,030 0,15% 359,70 -0,30 -0,08% 12 -0,020 -0,10% -4,20 -1,17%
13 20,060 0,060 0,30% 358,75 -1,25 -0,35% 13 20,110 0,110 0,55% 362,60 2,60 0,72% 13 -0,050 -0,25% -3,85 -1,07%
14 20,300 0,300 1,50% 362,50 2,50 0,69% 14 20,170 0,170 0,85% 361,50 1,50 0,42% 14 0,130 0,65% 1,00 0,28%
15 20,190 0,190 0,95% 364,25 4,25 1,18% 15 20,160 0,160 0,80% 363,50 3,50 0,97% 15 0,030 0,15% 0,75 0,21%
16 19,960 -0,040 -0,20% 352,00 -8,00 -2,22% 16 20,000 0,000 0,00% 349,30 -10,70 -2,97% 16 -0,040 -0,20% 2,70 0,75%
17 20,110 0,110 0,55% 356,50 -3,50 -0,97% 17 20,070 0,070 0,35% 358,40 -1,60 -0,44% 17 0,040 0,20% -1,90 -0,53%
18 20,090 0,090 0,45% 359,25 -0,75 -0,21% 18 20,070 0,070 0,35% 359,80 -0,20 -0,06% 18 0,020 0,10% -0,55 -0,15%
19 20,330 0,330 1,65% 363,00 3,00 0,83% 19 20,160 0,160 0,80% 362,30 2,30 0,64% 19 0,170 0,85% 0,70 0,19%
20 20,110 0,110 0,55% 361,25 1,25 0,35% 20 20,110 0,110 0,55% 362,50 2,50 0,69% 20 0,000 0,00% -1,25 -0,35%
21 20,100 0,100 0,50% 360,50 0,50 0,14% 21 20,100 0,100 0,50% 362,20 2,20 0,61% 21 0,000 0,00% -1,70 -0,47%
22 20,160 0,160 0,80% 375,75 15,75 4,38% 22 20,090 0,090 0,45% 362,50 2,50 0,69% 22 0,070 0,35% 13,25 3,68%
23 20,090 0,090 0,45% 355,00 -5,00 -1,39% 23 20,110 0,110 0,55% 358,30 -1,70 -0,47% 23 -0,020 -0,10% -3,30 -0,92%
24 20,220 0,220 1,10% 362,75 2,75 0,76% 24 20,100 0,100 0,50% 362,40 2,40 0,67% 24 0,120 0,60% 0,35 0,10%
25 19,980 -0,020 -0,10% 356,25 -3,75 -1,04% 25 20,060 0,060 0,30% 358,00 -2,00 -0,56% 25 -0,080 -0,40% -1,75 -0,49%
26 20,200 0,200 1,00% 361,00 1,00 0,28% 26 20,180 0,180 0,90% 360,70 0,70 0,19% 26 0,020 0,10% 0,30 0,08%
27 20,030 0,030 0,15% 355,75 -4,25 -1,18% 27 20,000 0,000 0,00% 352,20 -7,80 -2,17% 27 0,030 0,15% 3,55 0,99%
28 19,990 -0,010 -0,05% 340,00 -20,00 -5,56% 28 20,060 0,060 0,30% 343,60 -16,40 -4,56% 28 -0,070 -0,35% -3,60 -1,00%
29 20,130 0,130 0,65% 359,50 -0,50 -0,14% 29 20,090 0,090 0,45% 362,80 2,80 0,78% 29 0,040 0,20% -3,30 -0,92%
30 20,030 0,030 0,15% 355,00 -5,00 -1,39% 30 20,130 0,130 0,65% 359,40 -0,60 -0,17% 30 -0,100 -0,50% -4,40 -1,22%
31 20,110 0,110 0,55% 361,75 1,75 0,49% 31 20,090 0,090 0,45% 363,10 3,10 0,86% 31 0,020 0,10% -1,35 -0,37%
32 20,140 0,140 0,70% 360,50 0,50 0,14% 32 20,070 0,070 0,35% 360,60 0,60 0,17% 32 0,070 0,35% -0,10 -0,03%
33 20,240 0,240 1,20% 365,50 5,50 1,53% 33 20,180 0,180 0,90% 369,90 9,90 2,75% 33 0,060 0,30% -4,40 -1,22%
34 20,180 0,180 0,90% 363,50 3,50 0,97% 34 20,110 0,110 0,55% 363,10 3,10 0,86% 34 0,070 0,35% 0,40 0,11%
35 20,080 0,080 0,40% 362,25 2,25 0,63% 35 20,100 0,100 0,50% 361,10 1,10 0,31% 35 -0,020 -0,10% 1,15 0,32%
36 20,050 0,050 0,25% 362,25 2,25 0,63% 36 20,100 0,100 0,50% 362,00 2,00 0,56% 36 -0,050 -0,25% 0,25 0,07%
37 19,990 -0,010 -0,05% 358,75 -1,25 -0,35% 37 20,130 0,130 0,65% 363,70 3,70 1,03% 37 -0,140 -0,70% -4,95 -1,38%
38 19,930 -0,070 -0,35% 343,75 -16,25 -4,51% 38 20,070 0,070 0,35% 345,00 -15,00 -4,17% 38 -0,140 -0,70% -1,25 -0,35%
39 20,010 0,010 0,05% 353,00 -7,00 -1,94% 39 20,050 0,050 0,25% 351,70 -8,30 -2,31% 39 -0,040 -0,20% 1,30 0,36%
40 20,030 0,030 0,15% 359,50 -0,50 -0,14% 40 20,160 0,160 0,80% 362,20 2,20 0,61% 40 -0,130 -0,65% -2,70 -0,75%
41 20,080 0,080 0,40% 351,00 -9,00 -2,50% 41 20,090 0,090 0,45% 349,50 -10,50 -2,92% 41 -0,010 -0,05% 1,50 0,42%
42 20,030 0,030 0,15% 359,25 -0,75 -0,21% 42 20,030 0,030 0,15% 360,30 0,30 0,08% 42 0,000 0,00% -1,05 -0,29%
43 20,040 0,040 0,20% 358,50 -1,50 -0,42% 43 20,030 0,030 0,15% 360,30 0,30 0,08% 43 0,010 0,05% -1,80 -0,50%
44 20,180 0,180 0,90% 370,00 10,00 2,78% 44 20,030 0,030 0,15% 370,80 10,80 3,00% 44 0,150 0,75% -0,80 -0,22%
45 20,160 0,160 0,80% 362,75 2,75 0,76% 45 20,060 0,060 0,30% 359,90 -0,10 -0,03% 45 0,100 0,50% 2,85 0,79%
46 20,030 0,030 0,15% 361,50 1,50 0,42% 46 20,050 0,050 0,25% 360,60 0,60 0,17% 46 -0,020 -0,10% 0,90 0,25%
47 20,050 0,050 0,25% 358,25 -1,75 -0,49% 47 20,060 0,060 0,30% 359,90 -0,10 -0,03% 47 -0,010 -0,05% -1,65 -0,46%
48 20,210 0,210 1,05% 363,00 3,00 0,83% 48 20,170 0,170 0,85% 362,30 2,30 0,64% 48 0,040 0,20% 0,70 0,19%
49 20,260 0,260 1,30% 358,75 -1,25 -0,35% 49 20,230 0,230 1,15% 359,00 -1,00 -0,28% 49 0,030 0,15% -0,25 -0,07%
50 20,130 0,130 0,65% 363,75 3,75 1,04% 50 20,100 0,100 0,50% 364,60 4,60 1,28% 50 0,030 0,15% -0,85 -0,24%
51 20,080 0,080 0,40% 354,00 -6,00 -1,67% 51 20,070 0,070 0,35% 355,60 -4,40 -1,22% 51 0,010 0,05% -1,60 -0,44%
52 19,980 -0,020 -0,10% 354,75 -5,25 -1,46% 52 20,020 0,020 0,10% 352,30 -7,70 -2,14% 52 -0,040 -0,20% 2,45 0,68%
53 20,170 0,170 0,85% 358,75 -1,25 -0,35% 53 20,070 0,070 0,35% 361,00 1,00 0,28% 53 0,100 0,50% -2,25 -0,62%
54 20,230 0,230 1,15% 362,00 2,00 0,56% 54 20,130 0,130 0,65% 363,50 3,50 0,97% 54 0,100 0,50% -1,50 -0,42%
55 20,250 0,250 1,25% 361,50 1,50 0,42% 55 20,110 0,110 0,55% 363,00 3,00 0,83% 55 0,140 0,70% -1,50 -0,42%
56 20,030 0,030 0,15% 357,00 -3,00 -0,83% 56 20,090 0,090 0,45% 358,40 -1,60 -0,44% 56 -0,060 -0,30% -1,40 -0,39%
57 20,080 0,080 0,40% 349,00 -11,00 -3,06% 57 20,030 0,030 0,15% 347,20 -12,80 -3,56% 57 0,050 0,25% 1,80 0,50%
58 20,140 0,140 0,70% 352,25 -7,75 -2,15% 58 20,070 0,070 0,35% 355,70 -4,30 -1,19% 58 0,070 0,35% -3,45 -0,96%
59 20,080 0,080 0,40% 359,25 -0,75 -0,21% 59 20,070 0,070 0,35% 360,70 0,70 0,19% 59 0,010 0,05% -1,45 -0,40%
60 20,240 0,240 1,20% 364,25 4,25 1,18% 60 20,090 0,090 0,45% 361,30 1,30 0,36% 60 0,150 0,75% 2,95 0,82%
61 20,110 0,110 0,55% 359,25 -0,75 -0,21% 61 20,030 0,030 0,15% 360,90 0,90 0,25% 61 0,080 0,40% -1,65 -0,46%
62 19,970 -0,030 -0,15% 354,75 -5,25 -1,46% 62 20,050 0,050 0,25% 352,00 -8,00 -2,22% 62 -0,080 -0,40% 2,75 0,76%
63 20,060 0,060 0,30% 356,75 -3,25 -0,90% 63 20,020 0,020 0,10% 354,90 -5,10 -1,42% 63 0,040 0,20% 1,85 0,51%
64 19,970 -0,030 -0,15% 351,75 -8,25 -2,29% 64 20,050 0,050 0,25% 352,50 -7,50 -2,08% 64 -0,080 -0,40% -0,75 -0,21%
65 20,130 0,130 0,65% 358,50 -1,50 -0,42% 65 20,130 0,130 0,65% 361,00 1,00 0,28% 65 0,000 0,00% -2,50 -0,69%
66 20,150 0,150 0,75% 360,00 0,00 0,00% 66 20,140 0,140 0,70% 359,60 -0,40 -0,11% 66 0,010 0,05% 0,40 0,11%
67 20,200 0,200 1,00% 364,25 4,25 1,18% 67 20,020 0,020 0,10% 363,80 3,80 1,06% 67 0,180 0,90% 0,45 0,12%
68 20,020 0,020 0,10% 356,50 -3,50 -0,97% 68 20,050 0,050 0,25% 358,50 -1,50 -0,42% 68 -0,030 -0,15% -2,00 -0,56%
69 20,040 0,040 0,20% 344,00 -16,00 -4,44% 69 20,070 0,070 0,35% 346,80 -13,20 -3,67% 69 -0,030 -0,15% -2,80 -0,78%
70 20,040 0,040 0,20% 342,50 -17,50 -4,86% 70 20,070 0,070 0,35% 345,60 -14,40 -4,00% 70 -0,030 -0,15% -3,10 -0,86%
71 20,080 0,080 0,40% 362,25 2,25 0,63% 71 20,130 0,130 0,65% 363,20 3,20 0,89% 71 -0,050 -0,25% -0,95 -0,26%
72 20,050 0,050 0,25% 352,00 -8,00 -2,22% 72 20,070 0,070 0,35% 354,70 -5,30 -1,47% 72 -0,020 -0,10% -2,70 -0,75%
73 20,020 0,020 0,10% 357,50 -2,50 -0,69% 73 20,060 0,060 0,30% 362,10 2,10 0,58% 73 -0,040 -0,20% -4,60 -1,28%
74 20,130 0,130 0,65% 366,00 6,00 1,67% 74 20,100 0,100 0,50% 364,50 4,50 1,25% 74 0,030 0,15% 1,50 0,42%
75 20,230 0,230 1,15% 364,50 4,50 1,25% 75 20,160 0,160 0,80% 362,30 2,30 0,64% 75 0,070 0,35% 2,20 0,61%
76 20,180 0,180 0,90% 365,25 5,25 1,46% 76 20,140 0,140 0,70% 363,20 3,20 0,89% 76 0,040 0,20% 2,05 0,57%
77 20,090 0,090 0,45% 361,25 1,25 0,35% 77 20,180 0,180 0,90% 361,10 1,10 0,31% 77 -0,090 -0,45% 0,15 0,04%
78 19,990 -0,010 -0,05% 356,25 -3,75 -1,04% 78 20,050 0,050 0,25% 358,40 -1,60 -0,44% 78 -0,060 -0,30% -2,15 -0,60%
79 19,980 -0,020 -0,10% 347,75 -12,25 -3,40% 79 20,000 0,000 0,00% 349,10 -10,90 -3,03% 79 -0,020 -0,10% -1,35 -0,38%
80 20,000 0,000 0,00% 359,50 -0,50 -0,14% 80 20,020 0,020 0,10% 360,90 0,90 0,25% 80 -0,020 -0,10% -1,40 -0,39%
81 19,980 -0,020 -0,10% 357,75 -2,25 -0,62% 81 20,000 0,000 0,00% 360,50 0,50 0,14% 81 -0,020 -0,10% -2,75 -0,76%
82 20,010 0,010 0,05% 357,75 -2,25 -0,62% 82 20,090 0,090 0,45% 361,20 1,20 0,33% 82 -0,080 -0,40% -3,45 -0,96%
83 20,100 0,100 0,50% 350,25 -9,75 -2,71% 83 20,050 0,050 0,25% 356,40 -3,60 -1,00% 83 0,050 0,25% -6,15 -1,71%
84 19,980 -0,020 -0,10% 357,00 -3,00 -0,83% 84 20,060 0,060 0,30% 358,90 -1,10 -0,31% 84 -0,080 -0,40% -1,90 -0,53%
85 20,020 0,020 0,10% 359,75 -0,25 -0,07% 85 20,060 0,060 0,30% 359,60 -0,40 -0,11% 85 -0,040 -0,20% 0,15 0,04%
86 20,050 0,050 0,25% 360,00 0,00 0,00% 86 20,050 0,050 0,25% 361,40 1,40 0,39% 86 0,000 0,00% -1,40 -0,39%
87 20,220 0,220 1,10% 356,25 -3,75 -1,04% 87 20,200 0,200 1,00% 357,50 -2,50 -0,69% 87 0,020 0,10% -1,25 -0,35%
88 19,930 -0,070 -0,35% 350,75 -9,25 -2,57% 88 20,020 0,020 0,10% 348,80 -11,20 -3,11% 88 -0,090 -0,45% 1,95 0,54%
89 20,270 0,270 1,35% 364,75 4,75 1,32% 89 20,180 0,180 0,90% 363,70 3,70 1,03% 89 0,090 0,45% 1,05 0,29%
90 19,990 -0,010 -0,05% 356,50 -3,50 -0,97% 90 20,030 0,030 0,15% 359,70 -0,30 -0,08% 90 -0,040 -0,20% -3,20 -0,89%
91 19,990 -0,010 -0,05% 345,50 -14,50 -4,03% 91 20,000 0,000 0,00% 345,90 -14,10 -3,92% 91 -0,010 -0,05% -0,40 -0,11%
92 20,070 0,070 0,35% 357,25 -2,75 -0,76% 92 20,070 0,070 0,35% 360,30 0,30 0,08% 92 0,000 0,00% -3,05 -0,85%
93 20,060 0,060 0,30% 363,00 3,00 0,83% 93 20,020 0,020 0,10% 362,60 2,60 0,72% 93 0,040 0,20% 0,40 0,11%
94 20,020 0,020 0,10% 360,50 0,50 0,14% 94 20,050 0,050 0,25% 362,70 2,70 0,75% 94 -0,030 -0,15% -2,20 -0,61%
95 20,190 0,190 0,95% 362,00 2,00 0,56% 95 20,160 0,160 0,80% 361,70 1,70 0,47% 95 0,030 0,15% 0,30 0,08%
96 20,020 0,020 0,10% 360,00 0,00 0,00% 96 20,030 0,030 0,15% 362,20 2,20 0,61% 96 -0,010 -0,05% -2,20 -0,61%
97 20,030 0,030 0,15% 359,50 -0,50 -0,14% 97 20,070 0,070 0,35% 359,80 -0,20 -0,06% 97 -0,040 -0,20% -0,30 -0,08%
98 20,100 0,100 0,50% 361,50 1,50 0,42% 98 20,140 0,140 0,70% 362,00 2,00 0,56% 98 -0,040 -0,20% -0,50 -0,14%
99 19,970 -0,030 -0,15% 358,25 -1,75 -0,49% 99 20,050 0,050 0,25% 360,60 0,60 0,17% 99 -0,080 -0,40% -2,35 -0,65%

100 20,140 0,140 0,70% 361,25 1,25 0,35% 100 20,060 0,060 0,30% 362,30 2,30 0,64% 100 0,080 0,40% -1,05 -0,29%

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140023 15.05.2017

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

n n n
Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)

X̅ X̅ X̅
 max.  max.  max.

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Winkel (° Grad)

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU MFU

 s  s  s

min. min. min.

DrehwinkelDrehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

2-100%-360°soft 22.05.2017



Schrauber 3  -  30% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

30 % 30 % 30 %

9,500 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 9,50 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

0,665 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,665 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

0,665 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 0,665 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

10,165 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 10,165 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

8,835 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 8,835 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
9,5926 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,0275 9,5652 Mittelwert Drehmoment X̅ 30,7340 0,0274 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,7065
9,7400 Maximalwert Drehmoment  max. 40,2500 9,6600 Maximalwert Drehmoment  max. 41,0000 0,2100 Maximalwert Drehmoment  max. 1,3000
9,4600 Minimalwert Drehmoment min. 25,7500 9,4700 Minimalwert Drehmoment min. 25,3000 -0,1000 Minimalwert Drehmoment min. -3,9500
0,2800 Streubereich R 14,5000 0,1900 Streubereich R 15,7000 0,3100 Streubereich R 5,2500
0,0678 Standardabweichung  s 3,3571 0,0416 Standardabweichung  s 3,6378 0,0729 Standardabweichung  s 0,8405
0,4068 6 x Standardabweichung 6 s 20,1424 0,2496 6 x Standardabweichung 6 s 21,8268 0,4376 6 x Standardabweichung 6 s 5,0428

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,2693 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,50 5,3279 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,46 3,6472 Fähigkeitsindex Cm Cm 1,98

2,8140 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,49 4,8055 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,39 3,5219 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 1,70

SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 9,570 0,070 0,74% 28,00 -2,00 -6,67% 1 9,510 0,010 0,11% 27,50 -2,50 -8,33% 1 0,060 0,63% 0,50 1,67%
2 9,680 0,180 1,89% 30,00 0,00 0,00% 2 9,520 0,020 0,21% 29,90 -0,10 -0,33% 2 0,160 1,68% 0,10 0,33%
3 9,640 0,140 1,47% 30,25 0,25 0,83% 3 9,560 0,060 0,63% 30,90 0,90 3,00% 3 0,080 0,84% -0,65 -2,17%
4 9,550 0,050 0,53% 28,75 -1,25 -4,17% 4 9,620 0,120 1,26% 30,70 0,70 2,33% 4 -0,070 -0,74% -1,95 -6,50%
5 9,530 0,030 0,32% 26,25 -3,75 -12,50% 5 9,560 0,060 0,63% 27,20 -2,80 -9,33% 5 -0,030 -0,32% -0,95 -3,17%
6 9,720 0,220 2,32% 28,00 -2,00 -6,67% 6 9,510 0,010 0,11% 28,40 -1,60 -5,33% 6 0,210 2,21% -0,40 -1,33%
7 9,670 0,170 1,79% 39,00 9,00 30,00% 7 9,540 0,040 0,42% 39,70 9,70 32,33% 7 0,130 1,37% -0,70 -2,33%
8 9,460 -0,040 -0,42% 27,50 -2,50 -8,33% 8 9,520 0,020 0,21% 27,20 -2,80 -9,33% 8 -0,060 -0,63% 0,30 1,00%
9 9,570 0,070 0,74% 28,25 -1,75 -5,83% 9 9,560 0,060 0,63% 28,90 -1,10 -3,67% 9 0,010 0,11% -0,65 -2,17%
10 9,540 0,040 0,42% 27,50 -2,50 -8,33% 10 9,550 0,050 0,53% 28,20 -1,80 -6,00% 10 -0,010 -0,11% -0,70 -2,33%
11 9,660 0,160 1,68% 31,25 1,25 4,17% 11 9,520 0,020 0,21% 32,30 2,30 7,67% 11 0,140 1,47% -1,05 -3,50%
12 9,490 -0,010 -0,11% 30,25 0,25 0,83% 12 9,560 0,060 0,63% 31,80 1,80 6,00% 12 -0,070 -0,74% -1,55 -5,17%
13 9,680 0,180 1,89% 28,75 -1,25 -4,17% 13 9,520 0,020 0,21% 29,70 -0,30 -1,00% 13 0,160 1,68% -0,95 -3,17%
14 9,530 0,030 0,32% 27,75 -2,25 -7,50% 14 9,480 -0,020 -0,21% 29,50 -0,50 -1,67% 14 0,050 0,53% -1,75 -5,83%
15 9,580 0,080 0,84% 37,50 7,50 25,00% 15 9,660 0,160 1,68% 38,30 8,30 27,67% 15 -0,080 -0,84% -0,80 -2,67%
16 9,460 -0,040 -0,42% 28,25 -1,75 -5,83% 16 9,550 0,050 0,53% 28,70 -1,30 -4,33% 16 -0,090 -0,95% -0,45 -1,50%
17 9,530 0,030 0,32% 28,50 -1,50 -5,00% 17 9,520 0,020 0,21% 29,70 -0,30 -1,00% 17 0,010 0,11% -1,20 -4,00%
18 9,600 0,100 1,05% 26,75 -3,25 -10,83% 18 9,480 -0,020 -0,21% 27,20 -2,80 -9,33% 18 0,120 1,26% -0,45 -1,50%
19 9,640 0,140 1,47% 35,00 5,00 16,67% 19 9,610 0,110 1,16% 34,30 4,30 14,33% 19 0,030 0,32% 0,70 2,33%
20 9,620 0,120 1,26% 31,75 1,75 5,83% 20 9,610 0,110 1,16% 31,80 1,80 6,00% 20 0,010 0,11% -0,05 -0,17%
21 9,500 0,000 0,00% 27,00 -3,00 -10,00% 21 9,580 0,080 0,84% 26,90 -3,10 -10,33% 21 -0,080 -0,84% 0,10 0,33%
22 9,510 0,010 0,11% 34,50 4,50 15,00% 22 9,550 0,050 0,53% 34,80 4,80 16,00% 22 -0,040 -0,42% -0,30 -1,00%
23 9,550 0,050 0,53% 31,25 1,25 4,17% 23 9,560 0,060 0,63% 33,40 3,40 11,33% 23 -0,010 -0,11% -2,15 -7,17%
24 9,650 0,150 1,58% 28,25 -1,75 -5,83% 24 9,630 0,130 1,37% 29,10 -0,90 -3,00% 24 0,020 0,21% -0,85 -2,83%
25 9,510 0,010 0,11% 34,25 4,25 14,17% 25 9,490 -0,010 -0,11% 34,70 4,70 15,67% 25 0,020 0,21% -0,45 -1,50%
26 9,700 0,200 2,11% 33,25 3,25 10,83% 26 9,630 0,130 1,37% 35,40 5,40 18,00% 26 0,070 0,74% -2,15 -7,17%
27 9,670 0,170 1,79% 29,25 -0,75 -2,50% 27 9,480 -0,020 -0,21% 28,90 -1,10 -3,67% 27 0,190 2,00% 0,35 1,17%
28 9,500 0,000 0,00% 29,00 -1,00 -3,33% 28 9,540 0,040 0,42% 30,10 0,10 0,33% 28 -0,040 -0,42% -1,10 -3,67%
29 9,530 0,030 0,32% 27,75 -2,25 -7,50% 29 9,490 -0,010 -0,11% 27,90 -2,10 -7,00% 29 0,040 0,42% -0,15 -0,50%
30 9,490 -0,010 -0,11% 27,75 -2,25 -7,50% 30 9,590 0,090 0,95% 28,50 -1,50 -5,00% 30 -0,100 -1,05% -0,75 -2,50%
31 9,610 0,110 1,16% 31,25 1,25 4,17% 31 9,610 0,110 1,16% 31,90 1,90 6,33% 31 0,000 0,00% -0,65 -2,17%
32 9,580 0,080 0,84% 27,50 -2,50 -8,33% 32 9,580 0,080 0,84% 27,60 -2,40 -8,00% 32 0,000 0,00% -0,10 -0,33%
33 9,580 0,080 0,84% 26,50 -3,50 -11,67% 33 9,610 0,110 1,16% 26,50 -3,50 -11,67% 33 -0,030 -0,32% 0,00 0,00%
34 9,650 0,150 1,58% 30,75 0,75 2,50% 34 9,610 0,110 1,16% 31,30 1,30 4,33% 34 0,040 0,42% -0,55 -1,83%
35 9,690 0,190 2,00% 32,25 2,25 7,50% 35 9,540 0,040 0,42% 33,30 3,30 11,00% 35 0,150 1,58% -1,05 -3,50%
36 9,630 0,130 1,37% 27,50 -2,50 -8,33% 36 9,590 0,090 0,95% 29,10 -0,90 -3,00% 36 0,040 0,42% -1,60 -5,33%
37 9,560 0,060 0,63% 31,50 1,50 5,00% 37 9,590 0,090 0,95% 33,40 3,40 11,33% 37 -0,030 -0,32% -1,90 -6,33%
38 9,600 0,100 1,05% 30,50 0,50 1,67% 38 9,550 0,050 0,53% 31,20 1,20 4,00% 38 0,050 0,53% -0,70 -2,33%
39 9,500 0,000 0,00% 26,75 -3,25 -10,83% 39 9,550 0,050 0,53% 27,60 -2,40 -8,00% 39 -0,050 -0,53% -0,85 -2,83%
40 9,730 0,230 2,42% 35,50 5,50 18,33% 40 9,610 0,110 1,16% 36,40 6,40 21,33% 40 0,120 1,26% -0,90 -3,00%
41 9,600 0,100 1,05% 32,50 2,50 8,33% 41 9,590 0,090 0,95% 33,70 3,70 12,33% 41 0,010 0,11% -1,20 -4,00%
42 9,670 0,170 1,79% 29,00 -1,00 -3,33% 42 9,520 0,020 0,21% 29,70 -0,30 -1,00% 42 0,150 1,58% -0,70 -2,33%
43 9,550 0,050 0,53% 28,00 -2,00 -6,67% 43 9,540 0,040 0,42% 28,70 -1,30 -4,33% 43 0,010 0,11% -0,70 -2,33%
44 9,580 0,080 0,84% 27,00 -3,00 -10,00% 44 9,590 0,090 0,95% 27,40 -2,60 -8,67% 44 -0,010 -0,11% -0,40 -1,33%
45 9,740 0,240 2,53% 29,75 -0,25 -0,83% 45 9,650 0,150 1,58% 30,50 0,50 1,67% 45 0,090 0,95% -0,75 -2,50%
46 9,630 0,130 1,37% 32,75 2,75 9,17% 46 9,630 0,130 1,37% 34,50 4,50 15,00% 46 0,000 0,00% -1,75 -5,83%
47 9,520 0,020 0,21% 27,50 -2,50 -8,33% 47 9,580 0,080 0,84% 29,10 -0,90 -3,00% 47 -0,060 -0,63% -1,60 -5,33%
48 9,550 0,050 0,53% 26,75 -3,25 -10,83% 48 9,550 0,050 0,53% 26,60 -3,40 -11,33% 48 0,000 0,00% 0,15 0,50%
49 9,660 0,160 1,68% 32,75 2,75 9,17% 49 9,590 0,090 0,95% 33,30 3,30 11,00% 49 0,070 0,74% -0,55 -1,83%
50 9,570 0,070 0,74% 31,50 1,50 5,00% 50 9,540 0,040 0,42% 33,90 3,90 13,00% 50 0,030 0,32% -2,40 -8,00%
51 9,520 0,020 0,21% 26,00 -4,00 -13,33% 51 9,560 0,060 0,63% 26,60 -3,40 -11,33% 51 -0,040 -0,42% -0,60 -2,00%
52 9,640 0,140 1,47% 32,50 2,50 8,33% 52 9,590 0,090 0,95% 33,10 3,10 10,33% 52 0,050 0,53% -0,60 -2,00%
53 9,550 0,050 0,53% 31,00 1,00 3,33% 53 9,590 0,090 0,95% 33,70 3,70 12,33% 53 -0,040 -0,42% -2,70 -9,00%
54 9,610 0,110 1,16% 28,00 -2,00 -6,67% 54 9,550 0,050 0,53% 28,90 -1,10 -3,67% 54 0,060 0,63% -0,90 -3,00%
55 9,570 0,070 0,74% 34,50 4,50 15,00% 55 9,590 0,090 0,95% 34,90 4,90 16,33% 55 -0,020 -0,21% -0,40 -1,33%
56 9,570 0,070 0,74% 31,75 1,75 5,83% 56 9,590 0,090 0,95% 32,40 2,40 8,00% 56 -0,020 -0,21% -0,65 -2,17%
57 9,650 0,150 1,58% 28,00 -2,00 -6,67% 57 9,590 0,090 0,95% 28,80 -1,20 -4,00% 57 0,060 0,63% -0,80 -2,67%
58 9,550 0,050 0,53% 27,75 -2,25 -7,50% 58 9,540 0,040 0,42% 28,10 -1,90 -6,33% 58 0,010 0,11% -0,35 -1,17%
59 9,580 0,080 0,84% 28,50 -1,50 -5,00% 59 9,520 0,020 0,21% 27,20 -2,80 -9,33% 59 0,060 0,63% 1,30 4,33%
60 9,580 0,080 0,84% 27,25 -2,75 -9,17% 60 9,550 0,050 0,53% 27,80 -2,20 -7,33% 60 0,030 0,32% -0,55 -1,83%
61 9,480 -0,020 -0,21% 25,75 -4,25 -14,17% 61 9,540 0,040 0,42% 26,20 -3,80 -12,67% 61 -0,060 -0,63% -0,45 -1,50%
62 9,650 0,150 1,58% 35,25 5,25 17,50% 62 9,470 -0,030 -0,32% 36,40 6,40 21,33% 62 0,180 1,89% -1,15 -3,83%
63 9,530 0,030 0,32% 30,75 0,75 2,50% 63 9,590 0,090 0,95% 32,40 2,40 8,00% 63 -0,060 -0,63% -1,65 -5,50%
64 9,520 0,020 0,21% 28,00 -2,00 -6,67% 64 9,550 0,050 0,53% 28,70 -1,30 -4,33% 64 -0,030 -0,32% -0,70 -2,33%
65 9,600 0,100 1,05% 30,75 0,75 2,50% 65 9,540 0,040 0,42% 32,40 2,40 8,00% 65 0,060 0,63% -1,65 -5,50%
66 9,590 0,090 0,95% 40,25 10,25 34,17% 66 9,610 0,110 1,16% 40,00 10,00 33,33% 66 -0,020 -0,21% 0,25 0,83%
67 9,700 0,200 2,11% 27,75 -2,25 -7,50% 67 9,650 0,150 1,58% 28,10 -1,90 -6,33% 67 0,050 0,53% -0,35 -1,17%
68 9,640 0,140 1,47% 27,25 -2,75 -9,17% 68 9,590 0,090 0,95% 26,50 -3,50 -11,67% 68 0,050 0,53% 0,75 2,50%
69 9,550 0,050 0,53% 38,75 8,75 29,17% 69 9,630 0,130 1,37% 41,00 11,00 36,67% 69 -0,080 -0,84% -2,25 -7,50%
70 9,660 0,160 1,68% 29,00 -1,00 -3,33% 70 9,560 0,060 0,63% 29,30 -0,70 -2,33% 70 0,100 1,05% -0,30 -1,00%
71 9,660 0,160 1,68% 28,00 -2,00 -6,67% 71 9,590 0,090 0,95% 28,70 -1,30 -4,33% 71 0,070 0,74% -0,70 -2,33%
72 9,630 0,130 1,37% 31,25 1,25 4,17% 72 9,560 0,060 0,63% 31,60 1,60 5,33% 72 0,070 0,74% -0,35 -1,17%
73 9,520 0,020 0,21% 29,25 -0,75 -2,50% 73 9,560 0,060 0,63% 33,20 3,20 10,67% 73 -0,040 -0,42% -3,95 -13,17%
74 9,630 0,130 1,37% 27,50 -2,50 -8,33% 74 9,540 0,040 0,42% 28,40 -1,60 -5,33% 74 0,090 0,95% -0,90 -3,00%
75 9,570 0,070 0,74% 33,50 3,50 11,67% 75 9,590 0,090 0,95% 33,30 3,30 11,00% 75 -0,020 -0,21% 0,20 0,67%
76 9,600 0,100 1,05% 32,50 2,50 8,33% 76 9,580 0,080 0,84% 31,80 1,80 6,00% 76 0,020 0,21% 0,70 2,33%
77 9,560 0,060 0,63% 27,00 -3,00 -10,00% 77 9,510 0,010 0,11% 28,00 -2,00 -6,67% 77 0,050 0,53% -1,00 -3,33%
78 9,500 0,000 0,00% 26,50 -3,50 -11,67% 78 9,560 0,060 0,63% 26,30 -3,70 -12,33% 78 -0,060 -0,63% 0,20 0,67%
79 9,590 0,090 0,95% 34,50 4,50 15,00% 79 9,620 0,120 1,26% 35,60 5,60 18,67% 79 -0,030 -0,32% -1,10 -3,67%
80 9,580 0,080 0,84% 27,50 -2,50 -8,33% 80 9,520 0,020 0,21% 27,60 -2,40 -8,00% 80 0,060 0,63% -0,10 -0,33%
81 9,550 0,050 0,53% 26,50 -3,50 -11,67% 81 9,560 0,060 0,63% 27,00 -3,00 -10,00% 81 -0,010 -0,11% -0,50 -1,67%
82 9,690 0,190 2,00% 31,50 1,50 5,00% 82 9,550 0,050 0,53% 30,80 0,80 2,67% 82 0,140 1,47% 0,70 2,33%
83 9,530 0,030 0,32% 31,75 1,75 5,83% 83 9,540 0,040 0,42% 33,10 3,10 10,33% 83 -0,010 -0,11% -1,35 -4,50%
84 9,670 0,170 1,79% 29,00 -1,00 -3,33% 84 9,550 0,050 0,53% 29,20 -0,80 -2,67% 84 0,120 1,26% -0,20 -0,67%
85 9,650 0,150 1,58% 36,00 6,00 20,00% 85 9,550 0,050 0,53% 37,30 7,30 24,33% 85 0,100 1,05% -1,30 -4,33%
86 9,680 0,180 1,89% 32,00 2,00 6,67% 86 9,650 0,150 1,58% 31,60 1,60 5,33% 86 0,030 0,32% 0,40 1,33%
87 9,580 0,080 0,84% 27,50 -2,50 -8,33% 87 9,590 0,090 0,95% 27,10 -2,90 -9,67% 87 -0,010 -0,11% 0,40 1,33%
88 9,570 0,070 0,74% 27,25 -2,75 -9,17% 88 9,560 0,060 0,63% 26,80 -3,20 -10,67% 88 0,010 0,11% 0,45 1,50%
89 9,710 0,210 2,21% 38,75 8,75 29,17% 89 9,620 0,120 1,26% 40,50 10,50 35,00% 89 0,090 0,95% -1,75 -5,83%
90 9,490 -0,010 -0,11% 26,50 -3,50 -11,67% 90 9,580 0,080 0,84% 27,20 -2,80 -9,33% 90 -0,090 -0,95% -0,70 -2,33%
91 9,720 0,220 2,32% 26,50 -3,50 -11,67% 91 9,510 0,010 0,11% 26,70 -3,30 -11,00% 91 0,210 2,21% -0,20 -0,67%
92 9,600 0,100 1,05% 29,50 -0,50 -1,67% 92 9,590 0,090 0,95% 30,60 0,60 2,00% 92 0,010 0,11% -1,10 -3,67%
93 9,730 0,230 2,42% 31,25 1,25 4,17% 93 9,610 0,110 1,16% 33,50 3,50 11,67% 93 0,120 1,26% -2,25 -7,50%
94 9,510 0,010 0,11% 27,50 -2,50 -8,33% 94 9,540 0,040 0,42% 27,90 -2,10 -7,00% 94 -0,030 -0,32% -0,40 -1,33%
95 9,590 0,090 0,95% 27,50 -2,50 -8,33% 95 9,580 0,080 0,84% 27,70 -2,30 -7,67% 95 0,010 0,11% -0,20 -0,67%
96 9,560 0,060 0,63% 39,00 9,00 30,00% 96 9,610 0,110 1,16% 40,70 10,70 35,67% 96 -0,050 -0,53% -1,70 -5,67%
97 9,650 0,150 1,58% 27,75 -2,25 -7,50% 97 9,490 -0,010 -0,11% 28,80 -1,20 -4,00% 97 0,160 1,68% -1,05 -3,50%
98 9,530 0,030 0,32% 26,00 -4,00 -13,33% 98 9,550 0,050 0,53% 25,30 -4,70 -15,67% 98 -0,020 -0,21% 0,70 2,33%
99 9,600 0,100 1,05% 28,75 -1,25 -4,17% 99 9,560 0,060 0,63% 29,30 -0,70 -2,33% 99 0,040 0,42% -0,55 -1,83%

100 9,540 0,040 0,42% 27,00 -3,00 -10,00% 100 9,580 0,080 0,84% 28,00 -2,00 -6,67% 100 -0,040 -0,42% -1,00 -3,33%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026

3-30%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 3  - 30% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

30 % 30 % 30 %

9,500 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 9,50 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 4,750 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

0,665 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,665 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

0,665 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 0,665 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

10,165 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 10,165 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

8,835 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 8,835 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
9,5263 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,8300 9,5405 Mittelwert Drehmoment X̅ 361,7370 -0,0142 Mittelwert Drehmoment X̅ -2,9070
9,6300 Maximalwert Drehmoment  max. 387,2500 9,6100 Maximalwert Drehmoment  max. 397,4000 0,0800 Maximalwert Drehmoment  max. 3,2500
9,4100 Minimalwert Drehmoment min. 338,0000 9,5100 Minimalwert Drehmoment min. 336,8000 -0,1200 Minimalwert Drehmoment min. -10,1500
0,2200 Streubereich R 49,2500 0,1000 Streubereich R 60,6000 0,2000 Streubereich R 13,4000
0,0516 Standardabweichung  s 11,1963 0,0241 Standardabweichung  s 11,5601 0,0481 Standardabweichung  s 2,3625
0,3099 6 x Standardabweichung 6 s 67,1779 0,1446 6 x Standardabweichung 6 s 69,3607 0,2886 6 x Standardabweichung 6 s 14,1752

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

4,2920 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,45 9,1983 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,43 5,5292 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,12

4,1223 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,41 8,6381 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,38 5,4309 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 1,71

SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 9,600 0,100 1,05% 341,25 -18,75 -5,21% 1 9,610 0,110 1,16% 341,00 -19,00 -5,28% 1 -0,010 -0,11% 0,25 0,07%
2 9,480 -0,020 -0,21% 360,00 0,00 0,00% 2 9,540 0,040 0,42% 364,20 4,20 1,17% 2 -0,060 -0,63% -4,20 -1,17%
3 9,580 0,080 0,84% 375,00 15,00 4,17% 3 9,560 0,060 0,63% 375,60 15,60 4,33% 3 0,020 0,21% -0,60 -0,17%
4 9,510 0,010 0,11% 352,75 -7,25 -2,01% 4 9,560 0,060 0,63% 359,40 -0,60 -0,17% 4 -0,050 -0,53% -6,65 -1,85%
5 9,490 -0,010 -0,11% 344,75 -15,25 -4,24% 5 9,560 0,060 0,63% 349,50 -10,50 -2,92% 5 -0,070 -0,74% -4,75 -1,32%
6 9,590 0,090 0,95% 380,25 20,25 5,62% 6 9,540 0,040 0,42% 387,40 27,40 7,61% 6 0,050 0,53% -7,15 -1,99%
7 9,570 0,070 0,74% 359,25 -0,75 -0,21% 7 9,560 0,060 0,63% 361,80 1,80 0,50% 7 0,010 0,11% -2,55 -0,71%
8 9,580 0,080 0,84% 349,25 -10,75 -2,99% 8 9,550 0,050 0,53% 355,20 -4,80 -1,33% 8 0,030 0,32% -5,95 -1,65%
9 9,530 0,030 0,32% 351,25 -8,75 -2,43% 9 9,540 0,040 0,42% 359,50 -0,50 -0,14% 9 -0,010 -0,11% -8,25 -2,29%
10 9,570 0,070 0,74% 355,50 -4,50 -1,25% 10 9,550 0,050 0,53% 360,00 0,00 0,00% 10 0,020 0,21% -4,50 -1,25%
11 9,440 -0,060 -0,63% 359,50 -0,50 -0,14% 11 9,540 0,040 0,42% 361,20 1,20 0,33% 11 -0,100 -1,05% -1,70 -0,47%
12 9,490 -0,010 -0,11% 346,75 -13,25 -3,68% 12 9,520 0,020 0,21% 348,30 -11,70 -3,25% 12 -0,030 -0,32% -1,55 -0,43%
13 9,510 0,010 0,11% 358,00 -2,00 -0,56% 13 9,520 0,020 0,0021 362,80 2,80 0,78% 13 -0,010 -0,11% -4,80 -1,33%
14 9,510 0,010 0,11% 373,00 13,00 3,61% 14 9,560 0,060 0,63% 377,70 17,70 4,92% 14 -0,050 -0,53% -4,70 -1,31%
15 9,540 0,040 0,42% 362,25 2,25 0,63% 15 9,590 0,090 0,95% 365,70 5,70 1,58% 15 -0,050 -0,53% -3,45 -0,96%
16 9,620 0,120 1,26% 356,25 -3,75 -1,04% 16 9,580 0,080 0,84% 358,70 -1,30 -0,36% 16 0,040 0,42% -2,45 -0,68%
17 9,460 -0,040 -0,42% 371,25 11,25 3,13% 17 9,540 0,040 0,42% 375,70 15,70 4,36% 17 -0,080 -0,84% -4,45 -1,24%
18 9,630 0,130 1,37% 387,25 27,25 7,57% 18 9,550 0,050 0,53% 397,40 37,40 10,39% 18 0,080 0,84% -10,15 -2,82%
19 9,510 0,010 0,11% 354,00 -6,00 -1,67% 19 9,510 0,010 0,11% 354,50 -5,50 -1,53% 19 0,000 0,00% -0,50 -0,14%
20 9,450 -0,050 -0,53% 356,25 -3,75 -1,04% 20 9,540 0,040 0,42% 359,00 -1,00 -0,28% 20 -0,090 -0,95% -2,75 -0,76%
21 9,500 0,000 0,00% 372,75 12,75 3,54% 21 9,510 0,010 0,11% 375,60 15,60 4,33% 21 -0,010 -0,11% -2,85 -0,79%
22 9,490 -0,010 -0,11% 338,00 -22,00 -6,11% 22 9,540 0,040 0,42% 336,80 -23,20 -6,44% 22 -0,050 -0,53% 1,20 0,33%
23 9,620 0,120 1,26% 352,25 -7,75 -2,15% 23 9,550 0,050 0,53% 355,50 -4,50 -1,25% 23 0,070 0,74% -3,25 -0,90%
24 9,500 0,000 0,00% 338,75 -21,25 -5,90% 24 9,550 0,050 0,53% 343,70 -16,30 -4,53% 24 -0,050 -0,53% -4,95 -1,37%
25 9,570 0,070 0,74% 352,00 -8,00 -2,22% 25 9,540 0,040 0,42% 360,80 0,80 0,22% 25 0,030 0,32% -8,80 -2,44%
26 9,420 -0,080 -0,84% 372,00 12,00 3,33% 26 9,510 0,010 0,11% 376,90 16,90 4,69% 26 -0,090 -0,95% -4,90 -1,36%
27 9,520 0,020 0,21% 369,50 9,50 2,64% 27 9,550 0,050 0,53% 369,40 9,40 2,61% 27 -0,030 -0,32% 0,10 0,03%
28 9,430 -0,070 -0,74% 349,50 -10,50 -2,92% 28 9,550 0,050 0,53% 352,10 -7,90 -2,19% 28 -0,120 -1,26% -2,60 -0,72%
29 9,510 0,010 0,11% 365,50 5,50 1,53% 29 9,560 0,060 0,63% 365,00 5,00 1,39% 29 -0,050 -0,53% 0,50 0,14%
30 9,580 0,080 0,84% 385,25 25,25 7,01% 30 9,560 0,060 0,63% 388,80 28,80 8,00% 30 0,020 0,21% -3,55 -0,99%
31 9,530 0,030 0,32% 358,25 -1,75 -0,49% 31 9,550 0,050 0,53% 362,20 2,20 0,61% 31 -0,020 -0,21% -3,95 -1,10%
32 9,580 0,080 0,84% 349,50 -10,50 -2,92% 32 9,540 0,040 0,42% 354,60 -5,40 -1,50% 32 0,040 0,42% -5,10 -1,42%
33 9,430 -0,070 -0,74% 354,00 -6,00 -1,67% 33 9,510 0,010 0,11% 363,00 3,00 0,83% 33 -0,080 -0,84% -9,00 -2,50%
34 9,590 0,090 0,95% 356,75 -3,25 -0,90% 34 9,590 0,090 0,95% 360,00 0,00 0,00% 34 0,000 0,00% -3,25 -0,90%
35 9,510 0,010 0,11% 354,75 -5,25 -1,46% 35 9,550 0,050 0,53% 356,40 -3,60 -1,00% 35 -0,040 -0,42% -1,65 -0,46%
36 9,510 0,010 0,11% 369,75 9,75 2,71% 36 9,560 0,060 0,63% 372,40 12,40 3,44% 36 -0,050 -0,53% -2,65 -0,74%
37 9,530 0,030 0,32% 350,75 -9,25 -2,57% 37 9,560 0,060 0,63% 352,40 -7,60 -2,11% 37 -0,030 -0,32% -1,65 -0,46%
38 9,540 0,040 0,42% 369,00 9,00 2,50% 38 9,550 0,050 0,53% 368,10 8,10 2,25% 38 -0,010 -0,11% 0,90 0,25%
39 9,460 -0,040 -0,42% 376,75 16,75 4,65% 39 9,510 0,010 0,11% 378,90 18,90 5,25% 39 -0,050 -0,53% -2,15 -0,60%
40 9,500 0,000 0,00% 367,75 7,75 2,15% 40 9,550 0,050 0,53% 374,70 14,70 4,08% 40 -0,050 -0,53% -6,95 -1,93%
41 9,510 0,010 0,11% 354,75 -5,25 -1,46% 41 9,540 0,040 0,42% 357,60 -2,40 -0,67% 41 -0,030 -0,32% -2,85 -0,79%
42 9,510 0,010 0,11% 360,75 0,75 0,21% 42 9,510 0,010 0,11% 362,90 2,90 0,81% 42 0,000 0,00% -2,15 -0,60%
43 9,490 -0,010 -0,11% 352,50 -7,50 -2,08% 43 9,520 0,020 0,21% 356,20 -3,80 -1,06% 43 -0,030 -0,32% -3,70 -1,03%
44 9,500 0,000 0,00% 361,75 1,75 0,49% 44 9,540 0,040 0,42% 363,70 3,70 1,03% 44 -0,040 -0,42% -1,95 -0,54%
45 9,460 -0,040 -0,42% 351,25 -8,75 -2,43% 45 9,560 0,060 0,63% 352,60 -7,40 -2,06% 45 -0,100 -1,05% -1,35 -0,38%
46 9,530 0,030 0,32% 362,50 2,50 0,69% 46 9,520 0,020 0,21% 363,10 3,10 0,86% 46 0,010 0,11% -0,60 -0,17%
47 9,530 0,030 0,32% 344,50 -15,50 -4,31% 47 9,580 0,080 0,84% 351,00 -9,00 -2,50% 47 -0,050 -0,53% -6,50 -1,81%
48 9,560 0,060 0,63% 358,00 -2,00 -0,56% 48 9,580 0,080 0,84% 361,80 1,80 0,50% 48 -0,020 -0,21% -3,80 -1,06%
49 9,580 0,080 0,84% 345,50 -14,50 -4,03% 49 9,540 0,040 0,42% 352,20 -7,80 -2,17% 49 0,040 0,42% -6,70 -1,86%
50 9,420 -0,080 -0,84% 373,75 13,75 3,82% 50 9,510 0,010 0,11% 377,30 17,30 4,81% 50 -0,090 -0,95% -3,55 -0,99%
51 9,410 -0,090 -0,95% 376,50 16,50 4,58% 51 9,510 0,010 0,11% 378,40 18,40 5,11% 51 -0,100 -1,05% -1,90 -0,53%
52 9,500 0,000 0,00% 353,50 -6,50 -1,81% 52 9,540 0,040 0,42% 359,50 -0,50 -0,14% 52 -0,040 -0,42% -6,00 -1,67%
53 9,570 0,070 0,74% 382,00 22,00 6,11% 53 9,520 0,020 0,21% 384,30 24,30 6,75% 53 0,050 0,53% -2,30 -0,64%
54 9,570 0,070 0,74% 355,00 -5,00 -1,39% 54 9,520 0,020 0,21% 355,60 -4,40 -1,22% 54 0,050 0,53% -0,60 -0,17%
55 9,530 0,030 0,32% 372,50 12,50 3,47% 55 9,560 0,060 0,63% 374,40 14,40 4,00% 55 -0,030 -0,32% -1,90 -0,53%
56 9,560 0,060 0,63% 358,25 -1,75 -0,49% 56 9,520 0,020 0,21% 359,50 -0,50 -0,14% 56 0,040 0,42% -1,25 -0,35%
57 9,630 0,130 1,37% 355,25 -4,75 -1,32% 57 9,550 0,050 0,53% 357,90 -2,10 -0,58% 57 0,080 0,84% -2,65 -0,74%
58 9,550 0,050 0,53% 355,00 -5,00 -1,39% 58 9,510 0,010 0,11% 357,60 -2,40 -0,67% 58 0,040 0,42% -2,60 -0,72%
59 9,540 0,040 0,42% 369,25 9,25 2,57% 59 9,520 0,020 0,21% 372,80 12,80 3,56% 59 0,020 0,21% -3,55 -0,99%
60 9,480 -0,020 -0,21% 358,75 -1,25 -0,35% 60 9,540 0,040 0,42% 360,60 0,60 0,17% 60 -0,060 -0,63% -1,85 -0,51%
61 9,530 0,030 0,32% 351,75 -8,25 -2,29% 61 9,550 0,050 0,53% 355,90 -4,10 -1,14% 61 -0,020 -0,21% -4,15 -1,15%
62 9,530 0,030 0,32% 361,00 1,00 0,28% 62 9,580 0,080 0,84% 362,30 2,30 0,64% 62 -0,050 -0,53% -1,30 -0,36%
63 9,550 0,050 0,53% 350,50 -9,50 -2,64% 63 9,510 0,010 0,11% 352,30 -7,70 -2,14% 63 0,040 0,42% -1,80 -0,50%
64 9,590 0,090 0,95% 365,75 5,75 1,60% 64 9,590 0,090 0,95% 369,90 9,90 2,75% 64 0,000 0,00% -4,15 -1,15%
65 9,500 0,000 0,00% 349,25 -10,75 -2,99% 65 9,520 0,020 0,21% 348,40 -11,60 -3,22% 65 -0,020 -0,21% 0,85 0,24%
66 9,440 -0,060 -0,63% 349,00 -11,00 -3,06% 66 9,540 0,040 0,42% 351,10 -8,90 -2,47% 66 -0,100 -1,05% -2,10 -0,58%
67 9,440 -0,060 -0,63% 376,25 16,25 4,51% 67 9,510 0,010 0,11% 378,50 18,50 5,14% 67 -0,070 -0,74% -2,25 -0,63%
68 9,550 0,050 0,53% 342,25 -17,75 -4,93% 68 9,520 0,020 0,21% 343,90 -16,10 -4,47% 68 0,030 0,32% -1,65 -0,46%
69 9,570 0,070 0,74% 354,00 -6,00 -1,67% 69 9,520 0,020 0,21% 354,90 -5,10 -1,42% 69 0,050 0,53% -0,90 -0,25%
70 9,480 -0,020 -0,21% 347,50 -12,50 -3,47% 70 9,510 0,010 0,11% 349,50 -10,50 -2,92% 70 -0,030 -0,32% -2,00 -0,56%
71 9,590 0,090 0,95% 361,00 1,00 0,28% 71 9,540 0,040 0,42% 364,10 4,10 1,14% 71 0,050 0,53% -3,10 -0,86%
72 9,550 0,050 0,53% 370,25 10,25 2,85% 72 9,540 0,040 0,42% 373,70 13,70 3,81% 72 0,010 0,11% -3,45 -0,96%
73 9,600 0,100 1,05% 359,00 -1,00 -0,28% 73 9,560 0,060 0,63% 360,80 0,80 0,22% 73 0,040 0,42% -1,80 -0,50%
74 9,520 0,020 0,21% 351,50 -8,50 -2,36% 74 9,610 0,110 1,16% 351,90 -8,10 -2,25% 74 -0,090 -0,95% -0,40 -0,11%
75 9,530 0,030 0,32% 367,25 7,25 2,01% 75 9,550 0,050 0,53% 368,50 8,50 2,36% 75 -0,020 -0,21% -1,25 -0,35%
76 9,580 0,080 0,84% 356,25 -3,75 -1,04% 76 9,610 0,110 1,16% 360,10 0,10 0,03% 76 -0,030 -0,32% -3,85 -1,07%
77 9,570 0,070 0,74% 354,75 -5,25 -1,46% 77 9,540 0,040 0,42% 356,70 -3,30 -0,92% 77 0,030 0,32% -1,95 -0,54%
78 9,460 -0,040 -0,42% 371,75 11,75 3,26% 78 9,510 0,010 0,11% 368,50 8,50 2,36% 78 -0,050 -0,53% 3,25 0,90%
79 9,530 0,030 0,32% 358,50 -1,50 -0,42% 79 9,550 0,050 0,53% 361,90 1,90 0,53% 79 -0,020 -0,21% -3,40 -0,94%
80 9,570 0,070 0,74% 346,25 -13,75 -3,82% 80 9,510 0,010 0,11% 345,10 -14,90 -4,14% 80 0,060 0,63% 1,15 0,32%
81 9,510 0,010 0,11% 365,00 5,00 1,39% 81 9,540 0,040 0,42% 366,70 6,70 1,86% 81 -0,030 -0,32% -1,70 -0,47%
82 9,550 0,050 0,53% 381,75 21,75 6,04% 82 9,520 0,020 0,21% 382,20 22,20 6,17% 82 0,030 0,32% -0,45 -0,12%
83 9,560 0,060 0,63% 345,50 -14,50 -4,03% 83 9,520 0,020 0,21% 348,30 -11,70 -3,25% 83 0,040 0,42% -2,80 -0,78%
84 9,550 0,050 0,53% 356,25 -3,75 -1,04% 84 9,540 0,040 0,42% 359,20 -0,80 -0,22% 84 0,010 0,11% -2,95 -0,82%
85 9,560 0,060 0,63% 344,75 -15,25 -4,24% 85 9,520 0,020 0,21% 346,50 -13,50 -3,75% 85 0,040 0,42% -1,75 -0,49%
86 9,460 -0,040 -0,42% 338,50 -21,50 -5,97% 86 9,520 0,020 0,21% 341,70 -18,30 -5,08% 86 -0,060 -0,63% -3,20 -0,89%
87 9,600 0,100 1,05% 364,50 4,50 1,25% 87 9,550 0,050 0,53% 371,90 11,90 3,31% 87 0,050 0,53% -7,40 -2,06%
88 9,440 -0,060 -0,63% 347,25 -12,75 -3,54% 88 9,520 0,020 0,21% 350,20 -9,80 -2,72% 88 -0,080 -0,84% -2,95 -0,82%
89 9,570 0,070 0,74% 352,75 -7,25 -2,01% 89 9,540 0,040 0,42% 356,40 -3,60 -1,00% 89 0,030 0,32% -3,65 -1,01%
90 9,500 0,000 0,00% 349,25 -10,75 -2,99% 90 9,520 0,020 0,21% 348,30 -11,70 -3,25% 90 -0,020 -0,21% 0,95 0,26%
91 9,440 -0,060 -0,63% 375,00 15,00 4,17% 91 9,510 0,010 0,11% 375,50 15,50 4,31% 91 -0,070 -0,74% -0,50 -0,14%
92 9,460 -0,040 -0,42% 349,75 -10,25 -2,85% 92 9,550 0,050 0,53% 349,90 -10,10 -2,81% 92 -0,090 -0,95% -0,15 -0,04%
93 9,510 0,010 0,11% 347,75 -12,25 -3,40% 93 9,520 0,020 0,21% 350,50 -9,50 -2,64% 93 -0,010 -0,11% -2,75 -0,76%
94 9,550 0,050 0,53% 370,00 10,00 2,78% 94 9,520 0,020 0,21% 374,60 14,60 4,06% 94 0,030 0,32% -4,60 -1,28%
95 9,520 0,020 0,21% 362,00 2,00 0,56% 95 9,540 0,040 0,42% 362,10 2,10 0,58% 95 -0,020 -0,21% -0,10 -0,03%
96 9,550 0,050 0,53% 353,50 -6,50 -1,81% 96 9,550 0,050 0,53% 359,00 -1,00 -0,28% 96 0,000 0,00% -5,50 -1,53%
97 9,530 0,030 0,32% 381,75 21,75 6,04% 97 9,510 0,010 0,11% 385,80 25,80 7,17% 97 0,020 0,21% -4,05 -1,13%
98 9,510 0,010 0,11% 358,00 -2,00 -0,56% 98 9,520 0,020 0,21% 360,60 0,60 0,17% 98 -0,010 -0,11% -2,60 -0,72%
99 9,590 0,090 0,95% 353,25 -6,75 -1,88% 99 9,520 0,020 0,21% 357,80 -2,20 -0,61% 99 0,070 0,74% -4,55 -1,26%

100 9,580 0,080 0,84% 345,00 -15,00 -4,17% 100 9,550 0,050 0,53% 347,60 -12,40 -3,44% 100 0,030 0,32% -2,60 -0,72%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026

3-30%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 3  -  80% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

80 % 80 % 80 %

17,000 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 17,00 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

1,19 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 1,19 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

1,19 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 1,19 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

18,19 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 18,19 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

15,81 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 15,81 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
17,0692 Mittelwert Drehmoment X̅ 26,1950 17,0110 Mittelwert Drehmoment X̅ 27,4080 0,0582 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,2130
17,3400 Maximalwert Drehmoment  max. 36,0000 17,1700 Maximalwert Drehmoment  max. 38,1000 0,3500 Maximalwert Drehmoment  max. -0,1500
16,8800 Minimalwert Drehmoment min. 16,7500 16,9200 Minimalwert Drehmoment min. 18,1000 -0,1400 Minimalwert Drehmoment min. -2,1500
0,4600 Streubereich R 19,2500 0,2500 Streubereich R 20,0000 0,4900 Streubereich R 2,0000
0,1078 Standardabweichung  s 6,5655 0,0502 Standardabweichung  s 6,6244 0,1116 Standardabweichung  s 0,4700
0,6469 6 x Standardabweichung 6 s 39,3930 0,3014 6 x Standardabweichung 6 s 39,7463 0,6695 6 x Standardabweichung 6 s 2,8199

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,68 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,25 7,90 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,25 2,38 Fähigkeitsindex Cm Cm 3,55

3,47 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,06 7,82 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,12 2,21 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,69

SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 17,140 0,140 0,82% 30,00 0,00 0,00% 1 16,980 -0,020 -0,12% 31,40 1,40 4,67% 1 0,160 0,94% -1,40 -4,67%
2 17,070 0,070 0,41% 31,25 1,25 4,17% 2 17,030 0,030 0,18% 32,50 2,50 8,33% 2 0,040 0,24% -1,25 -4,17%
3 16,970 -0,030 -0,18% 31,25 1,25 4,17% 3 16,990 -0,010 -0,06% 32,40 2,40 8,00% 3 -0,020 -0,12% -1,15 -3,83%
4 17,010 0,010 0,06% 21,75 -8,25 -27,50% 4 16,930 -0,070 -0,41% 22,60 -7,40 -24,67% 4 0,080 0,47% -0,85 -2,83%
5 17,250 0,250 1,47% 19,00 -11,00 -36,67% 5 16,960 -0,040 -0,24% 20,70 -9,30 -31,00% 5 0,290 1,71% -1,70 -5,67%
6 17,020 0,020 0,12% 18,50 -11,50 -38,33% 6 17,070 0,070 0,41% 19,10 -10,90 -36,33% 6 -0,050 -0,29% -0,60 -2,00%
7 17,320 0,320 1,88% 20,25 -9,75 -32,50% 7 17,050 0,050 0,29% 21,30 -8,70 -29,00% 7 0,270 1,59% -1,05 -3,50%
8 17,150 0,150 0,88% 19,25 -10,75 -35,83% 8 17,030 0,030 0,18% 20,70 -9,30 -31,00% 8 0,120 0,71% -1,45 -4,83%
9 16,930 -0,070 -0,41% 16,75 -13,25 -44,17% 9 17,030 0,030 0,18% 18,10 -11,90 -39,67% 9 -0,100 -0,59% -1,35 -4,50%

10 16,970 -0,030 -0,18% 17,50 -12,50 -41,67% 10 17,050 0,050 0,29% 18,40 -11,60 -38,67% 10 -0,080 -0,47% -0,90 -3,00%
11 17,080 0,080 0,47% 17,50 -12,50 -41,67% 11 17,170 0,170 1,00% 19,10 -10,90 -36,33% 11 -0,090 -0,53% -1,60 -5,33%
12 17,020 0,020 0,12% 17,00 -13,00 -43,33% 12 17,060 0,060 0,35% 18,50 -11,50 -38,33% 12 -0,040 -0,24% -1,50 -5,00%
13 17,060 0,060 0,35% 19,50 -10,50 -35,00% 13 16,930 -0,070 -0,41% 20,50 -9,50 -31,67% 13 0,130 0,76% -1,00 -3,33%
14 16,990 -0,010 -0,06% 19,00 -11,00 -36,67% 14 16,980 -0,020 -0,12% 20,10 -9,90 -33,00% 14 0,010 0,06% -1,10 -3,67%
15 17,020 0,020 0,12% 29,75 -0,25 -0,83% 15 17,060 0,060 0,35% 31,90 1,90 6,33% 15 -0,040 -0,24% -2,15 -7,17%
16 17,120 0,120 0,71% 33,25 3,25 10,83% 16 17,000 0,000 0,00% 34,50 4,50 15,00% 16 0,120 0,71% -1,25 -4,17%
17 17,030 0,030 0,18% 32,25 2,25 7,50% 17 17,020 0,020 0,12% 34,10 4,10 13,67% 17 0,010 0,06% -1,85 -6,17%
18 16,940 -0,060 -0,35% 23,25 -6,75 -22,50% 18 16,950 -0,050 -0,29% 23,80 -6,20 -20,67% 18 -0,010 -0,06% -0,55 -1,83%
19 17,140 0,140 0,82% 21,00 -9,00 -30,00% 19 17,000 0,000 0,00% 22,40 -7,60 -25,33% 19 0,140 0,82% -1,40 -4,67%
20 17,000 0,000 0,00% 19,75 -10,25 -34,17% 20 17,060 0,060 0,35% 20,80 -9,20 -30,67% 20 -0,060 -0,35% -1,05 -3,50%
21 17,050 0,050 0,29% 18,75 -11,25 -37,50% 21 17,140 0,140 0,82% 20,30 -9,70 -32,33% 21 -0,090 -0,53% -1,55 -5,17%
22 17,190 0,190 1,12% 20,25 -9,75 -32,50% 22 16,950 -0,050 -0,29% 21,70 -8,30 -27,67% 22 0,240 1,41% -1,45 -4,83%
23 17,280 0,280 1,65% 33,50 3,50 11,67% 23 17,060 0,060 0,35% 34,30 4,30 14,33% 23 0,220 1,29% -0,80 -2,67%
24 17,020 0,020 0,12% 32,50 2,50 8,33% 24 17,050 0,050 0,29% 34,00 4,00 13,33% 24 -0,030 -0,18% -1,50 -5,00%
25 17,280 0,280 1,65% 34,75 4,75 15,83% 25 17,000 0,000 0,00% 36,90 6,90 23,00% 25 0,280 1,65% -2,15 -7,17%
26 16,950 -0,050 -0,29% 30,75 0,75 2,50% 26 17,000 0,000 0,00% 32,40 2,40 8,00% 26 -0,050 -0,29% -1,65 -5,50%
27 17,030 0,030 0,18% 28,75 -1,25 -4,17% 27 16,950 -0,050 -0,29% 29,20 -0,80 -2,67% 27 0,080 0,47% -0,45 -1,50%
28 17,200 0,200 1,18% 22,00 -8,00 -26,67% 28 17,020 0,020 0,12% 23,30 -6,70 -22,33% 28 0,180 1,06% -1,30 -4,33%
29 17,170 0,170 1,00% 19,50 -10,50 -35,00% 29 16,990 -0,010 -0,06% 20,50 -9,50 -31,67% 29 0,180 1,06% -1,00 -3,33%
30 16,960 -0,040 -0,24% 22,00 -8,00 -26,67% 30 16,950 -0,050 -0,29% 23,40 -6,60 -22,00% 30 0,010 0,06% -1,40 -4,67%
31 17,230 0,230 1,35% 34,25 4,25 14,17% 31 17,050 0,050 0,29% 36,10 6,10 20,33% 31 0,180 1,06% -1,85 -6,17%
32 16,880 -0,120 -0,71% 32,75 2,75 9,17% 32 17,020 0,020 0,12% 34,60 4,60 15,33% 32 -0,140 -0,82% -1,85 -6,17%
33 16,880 -0,120 -0,71% 33,50 3,50 11,67% 33 16,950 -0,050 -0,29% 34,60 4,60 15,33% 33 -0,070 -0,41% -1,10 -3,67%
34 17,070 0,070 0,41% 20,25 -9,75 -32,50% 34 17,030 0,030 0,18% 21,50 -8,50 -28,33% 34 0,040 0,24% -1,25 -4,17%
35 17,080 0,080 0,47% 19,50 -10,50 -35,00% 35 17,020 0,020 0,12% 20,50 -9,50 -31,67% 35 0,060 0,35% -1,00 -3,33%
36 17,070 0,070 0,41% 22,00 -8,00 -26,67% 36 16,960 -0,040 -0,24% 23,40 -6,60 -22,00% 36 0,110 0,65% -1,40 -4,67%
37 17,020 0,020 0,12% 31,75 1,75 5,83% 37 17,020 0,020 0,12% 33,30 3,30 11,00% 37 0,000 0,00% -1,55 -5,17%
38 17,240 0,240 1,41% 33,00 3,00 10,00% 38 17,020 0,020 0,12% 34,90 4,90 16,33% 38 0,220 1,29% -1,90 -6,33%
39 17,250 0,250 1,47% 34,50 4,50 15,00% 39 16,980 -0,020 -0,12% 36,50 6,50 21,67% 39 0,270 1,59% -2,00 -6,67%
40 16,990 -0,010 -0,06% 32,75 2,75 9,17% 40 17,020 0,020 0,12% 33,70 3,70 12,33% 40 -0,030 -0,18% -0,95 -3,17%
41 16,970 -0,030 -0,18% 30,75 0,75 2,50% 41 16,920 -0,080 -0,47% 31,10 1,10 3,67% 41 0,050 0,29% -0,35 -1,17%
42 16,970 -0,030 -0,18% 20,25 -9,75 -32,50% 42 17,000 0,000 0,00% 22,00 -8,00 -26,67% 42 -0,030 -0,18% -1,75 -5,83%
43 17,030 0,030 0,18% 19,25 -10,75 -35,83% 43 17,100 0,100 0,59% 20,60 -9,40 -31,33% 43 -0,070 -0,41% -1,35 -4,50%
44 16,940 -0,060 -0,35% 21,25 -8,75 -29,17% 44 16,960 -0,040 -0,24% 22,40 -7,60 -25,33% 44 -0,020 -0,12% -1,15 -3,83%
45 17,340 0,340 2,00% 32,75 2,75 9,17% 45 16,990 -0,010 -0,06% 34,60 4,60 15,33% 45 0,350 2,06% -1,85 -6,17%
46 17,000 0,000 0,00% 34,25 4,25 14,17% 46 17,000 0,000 0,00% 34,40 4,40 14,67% 46 0,000 0,00% -0,15 -0,50%
47 17,020 0,020 0,12% 33,50 3,50 11,67% 47 17,020 0,020 0,12% 34,60 4,60 15,33% 47 0,000 0,00% -1,10 -3,67%
48 17,060 0,060 0,35% 33,75 3,75 12,50% 48 16,990 -0,010 -0,06% 35,50 5,50 18,33% 48 0,070 0,41% -1,75 -5,83%
49 17,100 0,100 0,59% 24,00 -6,00 -20,00% 49 16,990 -0,010 -0,06% 26,00 -4,00 -13,33% 49 0,110 0,65% -2,00 -6,67%
50 16,960 -0,040 -0,24% 20,75 -9,25 -30,83% 50 16,980 -0,020 -0,12% 21,70 -8,30 -27,67% 50 -0,020 -0,12% -0,95 -3,17%
51 16,970 -0,030 -0,18% 21,50 -8,50 -28,33% 51 17,000 0,000 0,00% 21,80 -8,20 -27,33% 51 -0,030 -0,18% -0,30 -1,00%
52 16,980 -0,020 -0,12% 18,50 -11,50 -38,33% 52 17,050 0,050 0,29% 19,60 -10,40 -34,67% 52 -0,070 -0,41% -1,10 -3,67%
53 16,900 -0,100 -0,59% 31,50 1,50 5,00% 53 17,020 0,020 0,12% 33,20 3,20 10,67% 53 -0,120 -0,71% -1,70 -5,67%
54 17,020 0,020 0,12% 34,25 4,25 14,17% 54 17,050 0,050 0,29% 35,80 5,80 19,33% 54 -0,030 -0,18% -1,55 -5,17%
55 17,120 0,120 0,71% 34,00 4,00 13,33% 55 17,000 0,000 0,00% 34,60 4,60 15,33% 55 0,120 0,71% -0,60 -2,00%
56 16,980 -0,020 -0,12% 20,50 -9,50 -31,67% 56 17,030 0,030 0,18% 21,50 -8,50 -28,33% 56 -0,050 -0,29% -1,00 -3,33%
57 16,980 -0,020 -0,12% 19,50 -10,50 -35,00% 57 17,020 0,020 0,12% 20,70 -9,30 -31,00% 57 -0,040 -0,24% -1,20 -4,00%
58 17,050 0,050 0,29% 33,00 3,00 10,00% 58 16,980 -0,020 -0,12% 33,90 3,90 13,00% 58 0,070 0,41% -0,90 -3,00%
59 16,960 -0,040 -0,24% 35,00 5,00 16,67% 59 16,980 -0,020 -0,12% 35,20 5,20 17,33% 59 -0,020 -0,12% -0,20 -0,67%
60 17,010 0,010 0,06% 35,00 5,00 16,67% 60 17,050 0,050 0,29% 35,30 5,30 17,67% 60 -0,040 -0,24% -0,30 -1,00%
61 16,970 -0,030 -0,18% 22,75 -7,25 -24,17% 61 16,930 -0,070 -0,41% 23,20 -6,80 -22,67% 61 0,040 0,24% -0,45 -1,50%
62 17,040 0,040 0,24% 20,25 -9,75 -32,50% 62 17,050 0,050 0,29% 21,00 -9,00 -30,00% 62 -0,010 -0,06% -0,75 -2,50%
63 17,050 0,050 0,29% 19,75 -10,25 -34,17% 63 17,030 0,030 0,18% 20,80 -9,20 -30,67% 63 0,020 0,12% -1,05 -3,50%
64 17,220 0,220 1,29% 19,75 -10,25 -34,17% 64 17,160 0,160 0,94% 21,10 -8,90 -29,67% 64 0,060 0,35% -1,35 -4,50%
65 17,030 0,030 0,18% 22,00 -8,00 -26,67% 65 16,960 -0,040 -0,24% 23,40 -6,60 -22,00% 65 0,070 0,41% -1,40 -4,67%
66 17,070 0,070 0,41% 20,50 -9,50 -31,67% 66 17,030 0,030 0,18% 21,20 -8,80 -29,33% 66 0,040 0,24% -0,70 -2,33%
67 16,980 -0,020 -0,12% 21,25 -8,75 -29,17% 67 17,050 0,050 0,29% 22,30 -7,70 -25,67% 67 -0,070 -0,41% -1,05 -3,50%
68 17,040 0,040 0,24% 20,25 -9,75 -32,50% 68 17,070 0,070 0,41% 21,30 -8,70 -29,00% 68 -0,030 -0,18% -1,05 -3,50%
69 17,290 0,290 1,71% 19,25 -10,75 -35,83% 69 17,050 0,050 0,29% 20,80 -9,20 -30,67% 69 0,240 1,41% -1,55 -5,17%
70 17,020 0,020 0,12% 19,75 -10,25 -34,17% 70 17,060 0,060 0,35% 21,00 -9,00 -30,00% 70 -0,040 -0,24% -1,25 -4,17%
71 17,090 0,090 0,53% 33,25 3,25 10,83% 71 16,950 -0,050 -0,29% 34,20 4,20 14,00% 71 0,140 0,82% -0,95 -3,17%
72 17,090 0,090 0,53% 34,25 4,25 14,17% 72 17,020 0,020 0,12% 35,70 5,70 19,00% 72 0,070 0,41% -1,45 -4,83%
73 17,150 0,150 0,88% 36,00 6,00 20,00% 73 16,990 -0,010 -0,06% 38,10 8,10 27,00% 73 0,160 0,94% -2,10 -7,00%
74 17,300 0,300 1,76% 35,75 5,75 19,17% 74 16,990 -0,010 -0,06% 36,90 6,90 23,00% 74 0,310 1,82% -1,15 -3,83%
75 17,180 0,180 1,06% 33,00 3,00 10,00% 75 16,950 -0,050 -0,29% 34,10 4,10 13,67% 75 0,230 1,35% -1,10 -3,67%
76 16,980 -0,020 -0,12% 20,00 -10,00 -33,33% 76 17,030 0,030 0,18% 21,50 -8,50 -28,33% 76 -0,050 -0,29% -1,50 -5,00%
77 16,920 -0,080 -0,47% 21,50 -8,50 -28,33% 77 16,950 -0,050 -0,29% 22,60 -7,40 -24,67% 77 -0,030 -0,18% -1,10 -3,67%
78 16,950 -0,050 -0,29% 31,25 1,25 4,17% 78 16,920 -0,080 -0,47% 32,10 2,10 7,00% 78 0,030 0,18% -0,85 -2,83%
79 17,020 0,020 0,12% 20,75 -9,25 -30,83% 79 17,090 0,090 0,53% 22,20 -7,80 -26,00% 79 -0,070 -0,41% -1,45 -4,83%
80 17,220 0,220 1,29% 34,25 4,25 14,17% 80 17,030 0,030 0,18% 35,30 5,30 17,67% 80 0,190 1,12% -1,05 -3,50%
81 16,900 -0,100 -0,59% 33,75 3,75 12,50% 81 16,950 -0,050 -0,29% 35,10 5,10 17,00% 81 -0,050 -0,29% -1,35 -4,50%
82 17,190 0,190 1,12% 36,00 6,00 20,00% 82 17,100 0,100 0,59% 37,30 7,30 24,33% 82 0,090 0,53% -1,30 -4,33%
83 17,100 0,100 0,59% 34,75 4,75 15,83% 83 16,980 -0,020 -0,12% 36,20 6,20 20,67% 83 0,120 0,71% -1,45 -4,83%
84 16,990 -0,010 -0,06% 31,75 1,75 5,83% 84 17,000 0,000 0,00% 33,20 3,20 10,67% 84 -0,010 -0,06% -1,45 -4,83%
85 17,040 0,040 0,24% 22,00 -8,00 -26,67% 85 16,930 -0,070 -0,41% 22,60 -7,40 -24,67% 85 0,110 0,65% -0,60 -2,00%
86 17,140 0,140 0,82% 20,50 -9,50 -31,67% 86 17,020 0,020 0,12% 21,90 -8,10 -27,00% 86 0,120 0,71% -1,40 -4,67%
87 17,050 0,050 0,29% 21,25 -8,75 -29,17% 87 17,000 0,000 0,00% 22,00 -8,00 -26,67% 87 0,050 0,29% -0,75 -2,50%
88 17,240 0,240 1,41% 22,75 -7,25 -24,17% 88 17,050 0,050 0,29% 24,40 -5,60 -18,67% 88 0,190 1,12% -1,65 -5,50%
89 17,250 0,250 1,47% 20,75 -9,25 -30,83% 89 17,030 0,030 0,18% 22,90 -7,10 -23,67% 89 0,220 1,29% -2,15 -7,17%
90 17,010 0,010 0,06% 19,50 -10,50 -35,00% 90 17,030 0,030 0,18% 20,00 -10,00 -33,33% 90 -0,020 -0,12% -0,50 -1,67%
91 17,060 0,060 0,35% 34,50 4,50 15,00% 91 17,050 0,050 0,29% 35,20 5,20 17,33% 91 0,010 0,06% -0,70 -2,33%
92 17,020 0,020 0,12% 34,00 4,00 13,33% 92 17,060 0,060 0,35% 35,60 5,60 18,67% 92 -0,040 -0,24% -1,60 -5,33%
93 17,020 0,020 0,12% 35,00 5,00 16,67% 93 17,020 0,020 0,12% 36,00 6,00 20,00% 93 0,000 0,00% -1,00 -3,33%
94 17,000 0,000 0,00% 25,75 -4,25 -14,17% 94 16,930 -0,070 -0,41% 27,30 -2,70 -9,00% 94 0,070 0,41% -1,55 -5,17%
95 17,200 0,200 1,18% 22,00 -8,00 -26,67% 95 16,920 -0,080 -0,47% 22,60 -7,40 -24,67% 95 0,280 1,65% -0,60 -2,00%
96 17,070 0,070 0,41% 21,25 -8,75 -29,17% 96 17,030 0,030 0,18% 21,60 -8,40 -28,00% 96 0,040 0,24% -0,35 -1,17%
97 17,080 0,080 0,47% 20,50 -9,50 -31,67% 97 16,930 -0,070 -0,41% 21,50 -8,50 -28,33% 97 0,150 0,88% -1,00 -3,33%
98 17,220 0,220 1,29% 21,00 -9,00 -30,00% 98 17,020 0,020 0,12% 22,90 -7,10 -23,67% 98 0,200 1,18% -1,90 -6,33%
99 17,180 0,180 1,06% 35,25 5,25 17,50% 99 17,050 0,050 0,29% 36,80 6,80 22,67% 99 0,130 0,76% -1,55 -5,17%

100 17,120 0,120 0,71% 33,75 3,75 12,50% 100 17,030 0,030 0,18% 34,40 4,40 14,67% 100 0,090 0,53% -0,65 -2,17%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026

3-80%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 3  -  80% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

80 % 80 % 80 %

17,000 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 17,00 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 8,500 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

1,19 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 1,19 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

1,19 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 1,19 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

18,19 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 18,19 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

15,81 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 15,81 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
17,0478 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,1975 17,0305 Mittelwert Drehmoment X̅ 358,9550 0,0173 Mittelwert Drehmoment X̅ -0,7575
17,2400 Maximalwert Drehmoment  max. 383,0000 17,1300 Maximalwert Drehmoment  max. 385,9000 0,1700 Maximalwert Drehmoment  max. 4,4000
16,9200 Minimalwert Drehmoment min. 335,5000 16,9800 Minimalwert Drehmoment min. 334,7000 -0,1300 Minimalwert Drehmoment min. -5,8000
0,3200 Streubereich R 47,5000 0,1500 Streubereich R 51,2000 0,3000 Streubereich R 10,2000
0,0710 Standardabweichung  s 9,1891 0,0351 Standardabweichung  s 9,7045 0,0606 Standardabweichung  s 2,2218
0,4261 6 x Standardabweichung 6 s 55,1349 0,2107 6 x Standardabweichung 6 s 58,2273 0,3639 6 x Standardabweichung 6 s 13,3308

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

5,59 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,54 11,30 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,52 4,39 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,25

5,36 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,48 11,01 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,48 4,29 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,14

SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 17,030 0,030 0,18% 359,00 -1,00 -0,28% 1 17,000 0,000 0,00% 360,00 0,00 0,00% 1 0,030 0,18% -1,00 -0,28%
2 17,090 0,090 0,53% 383,00 23,00 6,39% 2 17,050 0,050 0,29% 385,90 25,90 7,19% 2 0,040 0,24% -2,90 -0,81%
3 17,070 0,070 0,41% 357,25 -2,75 -0,76% 3 17,090 0,090 0,53% 361,30 1,30 0,36% 3 -0,020 -0,12% -4,05 -1,13%
4 17,010 0,010 0,06% 371,75 11,75 3,26% 4 16,990 -0,010 -0,06% 373,70 13,70 3,81% 4 0,020 0,12% -1,95 -0,54%
5 16,980 -0,020 -0,12% 359,00 -1,00 -0,28% 5 17,060 0,060 0,35% 359,90 -0,10 -0,03% 5 -0,080 -0,47% -0,90 -0,25%
6 17,080 0,080 0,47% 347,25 -12,75 -3,54% 6 17,060 0,060 0,35% 348,20 -11,80 -3,28% 6 0,020 0,12% -0,95 -0,26%
7 16,970 -0,030 -0,18% 347,75 -12,25 -3,40% 7 17,030 0,030 0,18% 348,30 -11,70 -3,25% 7 -0,060 -0,35% -0,55 -0,15%
8 16,940 -0,060 -0,35% 353,75 -6,25 -1,74% 8 16,980 -0,020 -0,12% 352,30 -7,70 -2,14% 8 -0,040 -0,24% 1,45 0,40%
9 17,040 0,040 0,24% 359,25 -0,75 -0,21% 9 17,000 0,000 0,00% 359,60 -0,40 -0,11% 9 0,040 0,24% -0,35 -0,10%
10 17,050 0,050 0,29% 347,75 -12,25 -3,40% 10 17,020 0,020 0,12% 348,20 -11,80 -3,28% 10 0,030 0,18% -0,45 -0,12%
11 16,960 -0,040 -0,24% 369,75 9,75 2,71% 11 16,990 -0,010 -0,06% 368,40 8,40 2,33% 11 -0,030 -0,18% 1,35 0,38%
12 16,990 -0,010 -0,06% 345,00 -15,00 -4,17% 12 16,980 -0,020 -0,12% 346,30 -13,70 -3,81% 12 0,010 0,06% -1,30 -0,36%
13 16,980 -0,020 -0,12% 363,25 3,25 0,90% 13 16,980 -0,020 -0,12% 362,70 2,70 0,75% 13 0,000 0,00% 0,55 0,15%
14 17,080 0,080 0,47% 360,50 0,50 0,14% 14 17,050 0,050 0,29% 360,50 0,50 0,14% 14 0,030 0,18% 0,00 0,00%
15 17,030 0,030 0,18% 355,00 -5,00 -1,39% 15 17,050 0,050 0,29% 357,20 -2,80 -0,78% 15 -0,020 -0,12% -2,20 -0,61%
16 16,970 -0,030 -0,18% 352,75 -7,25 -2,01% 16 17,020 0,020 0,12% 351,70 -8,30 -2,31% 16 -0,050 -0,29% 1,05 0,29%
17 16,940 -0,060 -0,35% 360,00 0,00 0,00% 17 17,070 0,070 0,41% 362,30 2,30 0,64% 17 -0,130 -0,76% -2,30 -0,64%
18 17,000 0,000 0,00% 340,25 -19,75 -5,49% 18 17,070 0,070 0,41% 338,80 -21,20 -5,89% 18 -0,070 -0,41% 1,45 0,40%
19 16,980 -0,020 -0,12% 362,75 2,75 0,76% 19 17,050 0,050 0,29% 366,30 6,30 1,75% 19 -0,070 -0,41% -3,55 -0,99%
20 17,150 0,150 0,88% 349,75 -10,25 -2,85% 20 17,090 0,090 0,53% 353,00 -7,00 -1,94% 20 0,060 0,35% -3,25 -0,90%
21 17,020 0,020 0,12% 356,75 -3,25 -0,90% 21 16,990 -0,010 -0,06% 357,60 -2,40 -0,67% 21 0,030 0,18% -0,85 -0,24%
22 16,970 -0,030 -0,18% 353,00 -7,00 -1,94% 22 17,020 0,020 0,12% 358,80 -1,20 -0,33% 22 -0,050 -0,29% -5,80 -1,61%
23 17,040 0,040 0,24% 346,50 -13,50 -3,75% 23 17,000 0,000 0,00% 346,10 -13,90 -3,86% 23 0,040 0,24% 0,40 0,11%
24 16,990 -0,010 -0,06% 358,50 -1,50 -0,42% 24 16,980 -0,020 -0,12% 361,90 1,90 0,53% 24 0,010 0,06% -3,40 -0,94%
25 17,000 0,000 0,00% 352,25 -7,75 -2,15% 25 17,020 0,020 0,12% 351,10 -8,90 -2,47% 25 -0,020 -0,12% 1,15 0,32%
26 17,040 0,040 0,24% 365,00 5,00 1,39% 26 17,060 0,060 0,35% 364,20 4,20 1,17% 26 -0,020 -0,12% 0,80 0,22%
27 16,990 -0,010 -0,06% 349,00 -11,00 -3,06% 27 17,000 0,000 0,00% 349,30 -10,70 -2,97% 27 -0,010 -0,06% -0,30 -0,08%
28 17,040 0,040 0,24% 365,00 5,00 1,39% 28 17,050 0,050 0,29% 363,60 3,60 1,00% 28 -0,010 -0,06% 1,40 0,39%
29 16,980 -0,020 -0,12% 350,00 -10,00 -2,78% 29 17,050 0,050 0,29% 351,50 -8,50 -2,36% 29 -0,070 -0,41% -1,50 -0,42%
30 17,070 0,070 0,41% 376,50 16,50 4,58% 30 17,050 0,050 0,29% 376,90 16,90 4,69% 30 0,020 0,12% -0,40 -0,11%
31 17,010 0,010 0,06% 357,00 -3,00 -0,83% 31 17,030 0,030 0,18% 359,90 -0,10 -0,03% 31 -0,020 -0,12% -2,90 -0,81%
32 17,120 0,120 0,71% 370,75 10,75 2,99% 32 17,090 0,090 0,53% 375,70 15,70 4,36% 32 0,030 0,18% -4,95 -1,37%
33 17,090 0,090 0,53% 366,50 6,50 1,81% 33 16,990 -0,010 -0,06% 362,10 2,10 0,58% 33 0,100 0,59% 4,40 1,22%
34 17,020 0,020 0,12% 337,75 -22,25 -6,18% 34 17,020 0,020 0,12% 341,20 -18,80 -5,22% 34 0,000 0,00% -3,45 -0,96%
35 17,010 0,010 0,06% 357,00 -3,00 -0,83% 35 17,050 0,050 0,29% 360,40 0,40 0,11% 35 -0,040 -0,24% -3,40 -0,94%
36 17,050 0,050 0,29% 350,00 -10,00 -2,78% 36 17,060 0,060 0,35% 347,50 -12,50 -3,47% 36 -0,010 -0,06% 2,50 0,69%
37 16,930 -0,070 -0,41% 361,50 1,50 0,42% 37 17,020 0,020 0,12% 363,70 3,70 1,03% 37 -0,090 -0,53% -2,20 -0,61%
38 16,920 -0,080 -0,47% 335,50 -24,50 -6,81% 38 16,980 -0,020 -0,12% 334,70 -25,30 -7,03% 38 -0,060 -0,35% 0,80 0,22%
39 17,020 0,020 0,12% 361,00 1,00 0,28% 39 17,050 0,050 0,29% 361,70 1,70 0,47% 39 -0,030 -0,18% -0,70 -0,19%
40 17,070 0,070 0,41% 365,50 5,50 1,53% 40 17,000 0,000 0,00% 363,00 3,00 0,83% 40 0,070 0,41% 2,50 0,69%
41 17,110 0,110 0,65% 361,50 1,50 0,42% 41 17,030 0,030 0,18% 359,10 -0,90 -0,25% 41 0,080 0,47% 2,40 0,67%
42 16,990 -0,010 -0,06% 352,25 -7,75 -2,15% 42 17,000 0,000 0,00% 357,20 -2,80 -0,78% 42 -0,010 -0,06% -4,95 -1,38%
43 17,150 0,150 0,88% 366,75 6,75 1,88% 43 17,030 0,030 0,18% 367,60 7,60 2,11% 43 0,120 0,71% -0,85 -0,24%
44 17,010 0,010 0,06% 353,00 -7,00 -1,94% 44 16,980 -0,020 -0,12% 356,10 -3,90 -1,08% 44 0,030 0,18% -3,10 -0,86%
45 17,010 0,010 0,06% 351,25 -8,75 -2,43% 45 16,990 -0,010 -0,06% 348,20 -11,80 -3,28% 45 0,020 0,12% 3,05 0,85%
46 17,010 0,010 0,06% 344,00 -16,00 -4,44% 46 17,050 0,050 0,29% 347,60 -12,40 -3,44% 46 -0,040 -0,24% -3,60 -1,00%
47 17,090 0,090 0,53% 367,50 7,50 2,08% 47 17,070 0,070 0,41% 370,70 10,70 2,97% 47 0,020 0,12% -3,20 -0,89%
48 17,090 0,090 0,53% 352,00 -8,00 -2,22% 48 16,990 -0,010 -0,06% 354,10 -5,90 -1,64% 48 0,100 0,59% -2,10 -0,58%
49 17,070 0,070 0,41% 371,25 11,25 3,13% 49 17,020 0,020 0,12% 375,40 15,40 4,28% 49 0,050 0,29% -4,15 -1,15%
50 17,020 0,020 0,12% 347,75 -12,25 -3,40% 50 17,000 0,000 0,00% 347,00 -13,00 -3,61% 50 0,020 0,12% 0,75 0,21%
51 17,130 0,130 0,76% 366,25 6,25 1,74% 51 17,090 0,090 0,53% 371,50 11,50 3,19% 51 0,040 0,24% -5,25 -1,46%
52 17,070 0,070 0,41% 361,50 1,50 0,42% 52 16,990 -0,010 -0,06% 362,10 2,10 0,58% 52 0,080 0,47% -0,60 -0,17%
53 16,990 -0,010 -0,06% 349,25 -10,75 -2,99% 53 16,980 -0,020 -0,12% 347,50 -12,50 -3,47% 53 0,010 0,06% 1,75 0,49%
54 17,110 0,110 0,65% 369,00 9,00 2,50% 54 17,000 0,000 0,00% 372,60 12,60 3,50% 54 0,110 0,65% -3,60 -1,00%
55 17,050 0,050 0,29% 356,00 -4,00 -1,11% 55 17,020 0,020 0,12% 358,30 -1,70 -0,47% 55 0,030 0,18% -2,30 -0,64%
56 17,150 0,150 0,88% 371,75 11,75 3,26% 56 17,030 0,030 0,18% 372,00 12,00 3,33% 56 0,120 0,71% -0,25 -0,07%
57 16,990 -0,010 -0,06% 358,00 -2,00 -0,56% 57 17,000 0,000 0,00% 360,30 0,30 0,08% 57 -0,010 -0,06% -2,30 -0,64%
58 17,020 0,020 0,12% 345,50 -14,50 -4,03% 58 17,030 0,030 0,18% 347,50 -12,50 -3,47% 58 -0,010 -0,06% -2,00 -0,56%
59 16,990 -0,010 -0,06% 364,75 4,75 1,32% 59 17,060 0,060 0,35% 363,20 3,20 0,89% 59 -0,070 -0,41% 1,55 0,43%
60 16,970 -0,030 -0,18% 345,25 -14,75 -4,10% 60 17,000 0,000 0,00% 346,30 -13,70 -3,81% 60 -0,030 -0,18% -1,05 -0,29%
61 17,160 0,160 0,94% 360,75 0,75 0,21% 61 17,020 0,020 0,12% 360,70 0,70 0,19% 61 0,140 0,82% 0,05 0,01%
62 17,020 0,020 0,12% 357,00 -3,00 -0,83% 62 16,980 -0,020 -0,12% 353,50 -6,50 -1,81% 62 0,040 0,24% 3,50 0,97%
63 17,050 0,050 0,29% 370,50 10,50 2,92% 63 17,020 0,020 0,12% 373,70 13,70 3,81% 63 0,030 0,18% -3,20 -0,89%
64 17,170 0,170 1,00% 366,50 6,50 1,81% 64 17,050 0,050 0,29% 367,90 7,90 2,19% 64 0,120 0,71% -1,40 -0,39%
65 17,020 0,020 0,12% 362,00 2,00 0,56% 65 17,000 0,000 0,00% 361,70 1,70 0,47% 65 0,020 0,12% 0,30 0,08%
66 17,240 0,240 1,41% 368,75 8,75 2,43% 66 17,130 0,130 0,76% 371,50 11,50 3,19% 66 0,110 0,65% -2,75 -0,76%
67 17,040 0,040 0,24% 356,00 -4,00 -1,11% 67 17,050 0,050 0,29% 355,80 -4,20 -1,17% 67 -0,010 -0,06% 0,20 0,06%
68 17,030 0,030 0,18% 361,75 1,75 0,49% 68 17,020 0,020 0,12% 362,60 2,60 0,72% 68 0,010 0,06% -0,85 -0,24%
69 17,020 0,020 0,12% 357,50 -2,50 -0,69% 69 17,020 0,020 0,12% 356,60 -3,40 -0,94% 69 0,000 0,00% 0,90 0,25%
70 17,080 0,080 0,47% 364,00 4,00 1,11% 70 17,050 0,050 0,29% 364,00 4,00 1,11% 70 0,030 0,18% 0,00 0,00%
71 16,970 -0,030 -0,18% 339,75 -20,25 -5,63% 71 17,020 0,020 0,12% 336,20 -23,80 -6,61% 71 -0,050 -0,29% 3,55 0,99%
72 16,940 -0,060 -0,35% 362,00 2,00 0,56% 72 16,990 -0,010 -0,06% 361,10 1,10 0,31% 72 -0,050 -0,29% 0,90 0,25%
73 17,140 0,140 0,82% 363,00 3,00 0,83% 73 17,000 0,000 0,00% 361,80 1,80 0,50% 73 0,140 0,82% 1,20 0,33%
74 17,110 0,110 0,65% 354,50 -5,50 -1,53% 74 17,030 0,030 0,18% 355,40 -4,60 -1,28% 74 0,080 0,47% -0,90 -0,25%
75 17,140 0,140 0,82% 366,00 6,00 1,67% 75 17,030 0,030 0,18% 369,40 9,40 2,61% 75 0,110 0,65% -3,40 -0,94%
76 17,070 0,070 0,41% 350,75 -9,25 -2,57% 76 17,060 0,060 0,35% 347,90 -12,10 -3,36% 76 0,010 0,06% 2,85 0,79%
77 17,150 0,150 0,88% 362,50 2,50 0,69% 77 17,070 0,070 0,41% 360,40 0,40 0,11% 77 0,080 0,47% 2,10 0,58%
78 16,970 -0,030 -0,18% 357,75 -2,25 -0,62% 78 16,990 -0,010 -0,06% 360,60 0,60 0,17% 78 -0,020 -0,12% -2,85 -0,79%
79 17,010 0,010 0,06% 360,25 0,25 0,07% 79 17,050 0,050 0,29% 362,40 2,40 0,67% 79 -0,040 -0,24% -2,15 -0,60%
80 17,210 0,210 1,24% 342,50 -17,50 -4,86% 80 17,100 0,100 0,59% 344,00 -16,00 -4,44% 80 0,110 0,65% -1,50 -0,42%
81 17,170 0,170 1,00% 365,75 5,75 1,60% 81 17,100 0,100 0,59% 370,10 10,10 2,81% 81 0,070 0,41% -4,35 -1,21%
82 17,000 0,000 0,00% 353,50 -6,50 -1,81% 82 17,050 0,050 0,29% 350,70 -9,30 -2,58% 82 -0,050 -0,29% 2,80 0,78%
83 17,140 0,140 0,82% 353,00 -7,00 -1,94% 83 17,100 0,100 0,59% 354,60 -5,40 -1,50% 83 0,040 0,24% -1,60 -0,44%
84 16,990 -0,010 -0,06% 360,75 0,75 0,21% 84 17,030 0,030 0,18% 363,10 3,10 0,86% 84 -0,040 -0,24% -2,35 -0,65%
85 17,140 0,140 0,82% 356,75 -3,25 -0,90% 85 16,990 -0,010 -0,06% 356,20 -3,80 -1,06% 85 0,150 0,88% 0,55 0,15%
86 17,040 0,040 0,24% 371,50 11,50 3,19% 86 17,020 0,020 0,12% 372,80 12,80 3,56% 86 0,020 0,12% -1,30 -0,36%
87 17,170 0,170 1,00% 365,50 5,50 1,53% 87 17,030 0,030 0,18% 363,30 3,30 0,92% 87 0,140 0,82% 2,20 0,61%
88 16,990 -0,010 -0,06% 346,50 -13,50 -3,75% 88 17,000 0,000 0,00% 345,80 -14,20 -3,94% 88 -0,010 -0,06% 0,70 0,19%
89 17,230 0,230 1,35% 366,00 6,00 1,67% 89 17,100 0,100 0,59% 367,70 7,70 2,14% 89 0,130 0,76% -1,70 -0,47%
90 17,030 0,030 0,18% 358,00 -2,00 -0,56% 90 17,050 0,050 0,29% 358,80 -1,20 -0,33% 90 -0,020 -0,12% -0,80 -0,22%
91 17,050 0,050 0,29% 341,50 -18,50 -5,14% 91 17,030 0,030 0,18% 345,20 -14,80 -4,11% 91 0,020 0,12% -3,70 -1,03%
92 17,010 0,010 0,06% 369,25 9,25 2,57% 92 17,070 0,070 0,41% 366,60 6,60 1,83% 92 -0,060 -0,35% 2,65 0,74%
93 16,940 -0,060 -0,35% 354,25 -5,75 -1,60% 93 16,990 -0,010 -0,06% 351,70 -8,30 -2,31% 93 -0,050 -0,29% 2,55 0,71%
94 16,980 -0,020 -0,12% 371,75 11,75 3,26% 94 16,980 -0,020 -0,12% 372,00 12,00 3,33% 94 0,000 0,00% -0,25 -0,07%
95 17,070 0,070 0,41% 352,25 -7,75 -2,15% 95 17,050 0,050 0,29% 351,30 -8,70 -2,42% 95 0,020 0,12% 0,95 0,26%
96 17,130 0,130 0,76% 363,25 3,25 0,90% 96 17,090 0,090 0,53% 362,50 2,50 0,69% 96 0,040 0,24% 0,75 0,21%
97 17,220 0,220 1,29% 367,50 7,50 2,08% 97 17,050 0,050 0,29% 369,50 9,50 2,64% 97 0,170 1,00% -2,00 -0,56%
98 17,060 0,060 0,35% 349,25 -10,75 -2,99% 98 17,060 0,060 0,35% 349,70 -10,30 -2,86% 98 0,000 0,00% -0,45 -0,12%
99 17,070 0,070 0,41% 372,00 12,00 3,33% 99 17,020 0,020 0,12% 374,20 14,20 3,94% 99 0,050 0,29% -2,20 -0,61%

100 17,070 0,070 0,41% 363,50 3,50 0,97% 100 17,060 0,060 0,35% 362,70 2,70 0,75% 100 0,010 0,06% 0,80 0,22%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140026 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140026

3-80%-360°-soft 22.05.2017



Schrauber 3  - 100% - hard - 30°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

100 % 100 % 100 %

20,000 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 20,00 Nm Sollwert : 30,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 5,00 ° Grad

1,4 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 1,4 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 5,00 ° Grad

1,4 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad 1,4 Nm - Toleranz : 5,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -5,00 ° Grad

21,4 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 21,4 Nm (To / Mmax) : 35,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 5,00 ° Grad

18,6 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad 18,6 Nm (Tu / Mmin) : 25,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -5,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
20,0715 Mittelwert Drehmoment X̅ 29,9225 19,9778 Mittelwert Drehmoment X̅ 31,0340 0,0937 Mittelwert Drehmoment X̅ -1,1115
20,4700 Maximalwert Drehmoment  max. 34,0000 20,1300 Maximalwert Drehmoment  max. 34,9000 0,4400 Maximalwert Drehmoment  max. -0,1000
19,8600 Minimalwert Drehmoment min. 22,2500 19,9100 Minimalwert Drehmoment min. 22,9000 -0,1000 Minimalwert Drehmoment min. -2,2000
0,6100 Streubereich R 11,7500 0,2200 Streubereich R 12,0000 0,5400 Streubereich R 2,1000
0,1453 Standardabweichung  s 2,2541 0,0534 Standardabweichung  s 2,2561 0,1278 Standardabweichung  s 0,4312
0,8716 6 x Standardabweichung 6 s 13,5245 0,3203 6 x Standardabweichung 6 s 13,5364 0,7668 6 x Standardabweichung 6 s 2,5873

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

3,21 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,74 8,74 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,74 2,08 Fähigkeitsindex Cm Cm 3,87

3,05 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,73 8,60 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,59 1,84 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 3,01

SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017 SN: 17140019 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 20,060 0,060 0,30% 25,00 -5,00 -16,67% 1 19,960 -0,040 -0,20% 26,30 -3,70 -12,33% 1 0,100 0,50% -1,30 -4,33%
2 19,990 -0,010 -0,05% 22,25 -7,75 -25,83% 2 19,940 -0,060 -0,30% 22,90 -7,10 -23,67% 2 0,050 0,25% -0,65 -2,17%
3 20,260 0,260 1,30% 32,00 2,00 6,67% 3 20,070 0,070 0,35% 34,20 4,20 14,00% 3 0,190 0,95% -2,20 -7,33%
4 20,020 0,020 0,10% 29,00 -1,00 -3,33% 4 19,920 -0,080 -0,40% 29,10 -0,90 -3,00% 4 0,100 0,50% -0,10 -0,33%
5 19,970 -0,030 -0,15% 29,75 -0,25 -0,83% 5 19,990 -0,010 -0,05% 31,40 1,40 4,67% 5 -0,020 -0,10% -1,65 -5,50%
6 20,000 0,000 0,00% 29,75 -0,25 -0,83% 6 19,920 -0,080 -0,40% 31,10 1,10 3,67% 6 0,080 0,40% -1,35 -4,50%
7 20,260 0,260 1,30% 33,00 3,00 10,00% 7 20,020 0,020 0,10% 33,80 3,80 12,67% 7 0,240 1,20% -0,80 -2,67%
8 20,410 0,410 2,05% 32,50 2,50 8,33% 8 19,990 -0,010 -0,05% 33,30 3,30 11,00% 8 0,420 2,10% -0,80 -2,67%
9 19,930 -0,070 -0,35% 29,00 -1,00 -3,33% 9 20,000 0,000 0,00% 30,50 0,50 1,67% 9 -0,070 -0,35% -1,50 -5,00%

10 19,990 -0,010 -0,05% 28,00 -2,00 -6,67% 10 19,980 -0,020 -0,10% 29,60 -0,40 -1,33% 10 0,010 0,05% -1,60 -5,33%
11 20,090 0,090 0,45% 27,00 -3,00 -10,00% 11 19,980 -0,020 -0,10% 28,80 -1,20 -4,00% 11 0,110 0,55% -1,80 -6,00%
12 20,110 0,110 0,55% 29,75 -0,25 -0,83% 12 19,990 -0,010 -0,05% 30,30 0,30 1,00% 12 0,120 0,60% -0,55 -1,83%
13 20,170 0,170 0,85% 29,75 -0,25 -0,83% 13 20,050 0,050 0,25% 31,00 1,00 3,33% 13 0,120 0,60% -1,25 -4,17%
14 20,010 0,010 0,05% 29,25 -0,75 -2,50% 14 19,990 -0,010 -0,05% 30,70 0,70 2,33% 14 0,020 0,10% -1,45 -4,83%
15 19,900 -0,100 -0,50% 27,50 -2,50 -8,33% 15 19,920 -0,080 -0,40% 28,60 -1,40 -4,67% 15 -0,020 -0,10% -1,10 -3,67%
16 19,950 -0,050 -0,25% 29,00 -1,00 -3,33% 16 19,960 -0,040 -0,20% 30,80 0,80 2,67% 16 -0,010 -0,05% -1,80 -6,00%
17 19,920 -0,080 -0,40% 26,25 -3,75 -12,50% 17 19,920 -0,080 -0,40% 27,70 -2,30 -7,67% 17 0,000 0,00% -1,45 -4,83%
18 19,880 -0,120 -0,60% 27,75 -2,25 -7,50% 18 19,920 -0,080 -0,40% 28,10 -1,90 -6,33% 18 -0,040 -0,20% -0,35 -1,17%
19 20,020 0,020 0,10% 30,00 0,00 0,00% 19 19,990 -0,010 -0,05% 31,40 1,40 4,67% 19 0,030 0,15% -1,40 -4,67%
20 19,980 -0,020 -0,10% 29,75 -0,25 -0,83% 20 19,920 -0,080 -0,40% 30,50 0,50 1,67% 20 0,060 0,30% -0,75 -2,50%
21 19,960 -0,040 -0,20% 28,50 -1,50 -5,00% 21 19,980 -0,020 -0,10% 30,10 0,10 0,33% 21 -0,020 -0,10% -1,60 -5,33%
22 20,200 0,200 1,00% 32,75 2,75 9,17% 22 20,060 0,060 0,30% 33,70 3,70 12,33% 22 0,140 0,70% -0,95 -3,17%
23 19,900 -0,100 -0,50% 27,75 -2,25 -7,50% 23 19,910 -0,090 -0,45% 28,40 -1,60 -5,33% 23 -0,010 -0,05% -0,65 -2,17%
24 20,410 0,410 2,05% 33,00 3,00 10,00% 24 20,000 0,000 0,00% 33,40 3,40 11,33% 24 0,410 2,05% -0,40 -1,33%
25 20,080 0,080 0,40% 32,25 2,25 7,50% 25 19,990 -0,010 -0,05% 33,60 3,60 12,00% 25 0,090 0,45% -1,35 -4,50%
26 20,380 0,380 1,90% 34,00 4,00 13,33% 26 20,050 0,050 0,25% 34,60 4,60 15,33% 26 0,330 1,65% -0,60 -2,00%
27 20,340 0,340 1,70% 33,00 3,00 10,00% 27 19,960 -0,040 -0,20% 34,90 4,90 16,33% 27 0,380 1,90% -1,90 -6,33%
28 20,080 0,080 0,40% 31,50 1,50 5,00% 28 20,020 0,020 0,10% 32,80 2,80 9,33% 28 0,060 0,30% -1,30 -4,33%
29 19,880 -0,120 -0,60% 27,25 -2,75 -9,17% 29 19,920 -0,080 -0,40% 28,50 -1,50 -5,00% 29 -0,040 -0,20% -1,25 -4,17%
30 19,990 -0,010 -0,05% 29,25 -0,75 -2,50% 30 19,950 -0,050 -0,25% 30,60 0,60 2,00% 30 0,040 0,20% -1,35 -4,50%
31 19,940 -0,060 -0,30% 30,00 0,00 0,00% 31 19,980 -0,020 -0,10% 31,50 1,50 5,00% 31 -0,040 -0,20% -1,50 -5,00%
32 20,340 0,340 1,70% 33,00 3,00 10,00% 32 20,130 0,130 0,65% 33,90 3,90 13,00% 32 0,210 1,05% -0,90 -3,00%
33 20,270 0,270 1,35% 32,00 2,00 6,67% 33 20,100 0,100 0,50% 33,40 3,40 11,33% 33 0,170 0,85% -1,40 -4,67%
34 20,350 0,350 1,75% 33,00 3,00 10,00% 34 20,030 0,030 0,15% 33,80 3,80 12,67% 34 0,320 1,60% -0,80 -2,67%
35 19,910 -0,090 -0,45% 29,50 -0,50 -1,67% 35 19,920 -0,080 -0,40% 31,20 1,20 4,00% 35 -0,010 -0,05% -1,70 -5,67%
36 20,320 0,320 1,60% 32,25 2,25 7,50% 36 20,000 0,000 0,00% 33,50 3,50 11,67% 36 0,320 1,60% -1,25 -4,17%
37 20,130 0,130 0,65% 29,25 -0,75 -2,50% 37 20,090 0,090 0,45% 30,80 0,80 2,67% 37 0,040 0,20% -1,55 -5,17%
38 20,080 0,080 0,40% 27,25 -2,75 -9,17% 38 19,980 -0,020 -0,10% 28,40 -1,60 -5,33% 38 0,100 0,50% -1,15 -3,83%
39 20,300 0,300 1,50% 32,50 2,50 8,33% 39 19,960 -0,040 -0,20% 33,40 3,40 11,33% 39 0,340 1,70% -0,90 -3,00%
40 19,980 -0,020 -0,10% 28,75 -1,25 -4,17% 40 20,000 0,000 0,00% 30,10 0,10 0,33% 40 -0,020 -0,10% -1,35 -4,50%
41 19,950 -0,050 -0,25% 28,50 -1,50 -5,00% 41 19,960 -0,040 -0,20% 29,90 -0,10 -0,33% 41 -0,010 -0,05% -1,40 -4,67%
42 19,970 -0,030 -0,15% 29,00 -1,00 -3,33% 42 19,940 -0,060 -0,30% 29,90 -0,10 -0,33% 42 0,030 0,15% -0,90 -3,00%
43 19,900 -0,100 -0,50% 29,50 -0,50 -1,67% 43 19,910 -0,090 -0,45% 30,50 0,50 1,67% 43 -0,010 -0,05% -1,00 -3,33%
44 20,210 0,210 1,05% 30,00 0,00 0,00% 44 20,000 0,000 0,00% 31,20 1,20 4,00% 44 0,210 1,05% -1,20 -4,00%
45 20,090 0,090 0,45% 30,75 0,75 2,50% 45 20,060 0,060 0,30% 32,40 2,40 8,00% 45 0,030 0,15% -1,65 -5,50%
46 20,250 0,250 1,25% 32,75 2,75 9,17% 46 20,060 0,060 0,30% 33,30 3,30 11,00% 46 0,190 0,95% -0,55 -1,83%
47 20,270 0,270 1,35% 32,00 2,00 6,67% 47 19,940 -0,060 -0,30% 33,30 3,30 11,00% 47 0,330 1,65% -1,30 -4,33%
48 20,280 0,280 1,40% 33,00 3,00 10,00% 48 19,960 -0,040 -0,20% 33,30 3,30 11,00% 48 0,320 1,60% -0,30 -1,00%
49 19,900 -0,100 -0,50% 26,00 -4,00 -13,33% 49 19,950 -0,050 -0,25% 27,20 -2,80 -9,33% 49 -0,050 -0,25% -1,20 -4,00%
50 19,970 -0,030 -0,15% 27,50 -2,50 -8,33% 50 19,960 -0,040 -0,20% 29,10 -0,90 -3,00% 50 0,010 0,05% -1,60 -5,33%
51 20,050 0,050 0,25% 30,50 0,50 1,67% 51 20,030 0,030 0,15% 31,80 1,80 6,00% 51 0,020 0,10% -1,30 -4,33%
52 20,070 0,070 0,35% 28,75 -1,25 -4,17% 52 19,940 -0,060 -0,30% 29,50 -0,50 -1,67% 52 0,130 0,65% -0,75 -2,50%
53 20,030 0,030 0,15% 31,00 1,00 3,33% 53 20,000 0,000 0,00% 32,00 2,00 6,67% 53 0,030 0,15% -1,00 -3,33%
54 20,000 0,000 0,00% 29,75 -0,25 -0,83% 54 19,960 -0,040 -0,20% 30,90 0,90 3,00% 54 0,040 0,20% -1,15 -3,83%
55 19,900 -0,100 -0,50% 26,00 -4,00 -13,33% 55 19,940 -0,060 -0,30% 26,50 -3,50 -11,67% 55 -0,040 -0,20% -0,50 -1,67%
56 20,090 0,090 0,45% 29,25 -0,75 -2,50% 56 20,020 0,020 0,10% 31,00 1,00 3,33% 56 0,070 0,35% -1,75 -5,83%
57 20,090 0,090 0,45% 32,50 2,50 8,33% 57 19,990 -0,010 -0,05% 33,80 3,80 12,67% 57 0,100 0,50% -1,30 -4,33%
58 19,960 -0,040 -0,20% 28,25 -1,75 -5,83% 58 19,960 -0,040 -0,20% 29,20 -0,80 -2,67% 58 0,000 0,00% -0,95 -3,17%
59 20,200 0,200 1,00% 33,50 3,50 11,67% 59 20,060 0,060 0,30% 34,30 4,30 14,33% 59 0,140 0,70% -0,80 -2,67%
60 20,160 0,160 0,80% 31,00 1,00 3,33% 60 19,990 -0,010 -0,05% 32,00 2,00 6,67% 60 0,170 0,85% -1,00 -3,33%
61 19,960 -0,040 -0,20% 26,50 -3,50 -11,67% 61 19,960 -0,040 -0,20% 27,40 -2,60 -8,67% 61 0,000 0,00% -0,90 -3,00%
62 20,190 0,190 0,95% 29,75 -0,25 -0,83% 62 19,990 -0,010 -0,05% 30,80 0,80 2,67% 62 0,200 1,00% -1,05 -3,50%
63 19,890 -0,110 -0,55% 28,25 -1,75 -5,83% 63 19,910 -0,090 -0,45% 29,60 -0,40 -1,33% 63 -0,020 -0,10% -1,35 -4,50%
64 19,950 -0,050 -0,25% 28,25 -1,75 -5,83% 64 19,920 -0,080 -0,40% 28,70 -1,30 -4,33% 64 0,030 0,15% -0,45 -1,50%
65 20,200 0,200 1,00% 32,50 2,50 8,33% 65 20,030 0,030 0,15% 33,50 3,50 11,67% 65 0,170 0,85% -1,00 -3,33%
66 20,300 0,300 1,50% 33,00 3,00 10,00% 66 19,920 -0,080 -0,40% 33,70 3,70 12,33% 66 0,380 1,90% -0,70 -2,33%
67 19,910 -0,090 -0,45% 27,25 -2,75 -9,17% 67 19,910 -0,090 -0,45% 28,10 -1,90 -6,33% 67 0,000 0,00% -0,85 -2,83%
68 20,040 0,040 0,20% 31,50 1,50 5,00% 68 19,990 -0,010 -0,05% 32,50 2,50 8,33% 68 0,050 0,25% -1,00 -3,33%
69 19,980 -0,020 -0,10% 29,00 -1,00 -3,33% 69 19,910 -0,090 -0,45% 30,40 0,40 1,33% 69 0,070 0,35% -1,40 -4,67%
70 20,470 0,470 2,35% 33,50 3,50 11,67% 70 20,030 0,030 0,15% 34,10 4,10 13,67% 70 0,440 2,20% -0,60 -2,00%
71 20,000 0,000 0,00% 29,75 -0,25 -0,83% 71 19,950 -0,050 -0,25% 31,20 1,20 4,00% 71 0,050 0,25% -1,45 -4,83%
72 20,060 0,060 0,30% 31,25 1,25 4,17% 72 19,910 -0,090 -0,45% 31,80 1,80 6,00% 72 0,150 0,75% -0,55 -1,83%
73 20,070 0,070 0,35% 29,75 -0,25 -0,83% 73 20,020 0,020 0,10% 31,30 1,30 4,33% 73 0,050 0,25% -1,55 -5,17%
74 20,090 0,090 0,45% 27,50 -2,50 -8,33% 74 19,940 -0,060 -0,30% 28,20 -1,80 -6,00% 74 0,150 0,75% -0,70 -2,33%
75 20,050 0,050 0,25% 29,75 -0,25 -0,83% 75 20,090 0,090 0,45% 31,00 1,00 3,33% 75 -0,040 -0,20% -1,25 -4,17%
76 20,180 0,180 0,90% 28,50 -1,50 -5,00% 76 19,920 -0,080 -0,40% 29,70 -0,30 -1,00% 76 0,260 1,30% -1,20 -4,00%
77 20,030 0,030 0,15% 27,00 -3,00 -10,00% 77 20,000 0,000 0,00% 27,80 -2,20 -7,33% 77 0,030 0,15% -0,80 -2,67%
78 20,170 0,170 0,85% 29,25 -0,75 -2,50% 78 19,920 -0,080 -0,40% 30,30 0,30 1,00% 78 0,250 1,25% -1,05 -3,50%
79 19,910 -0,090 -0,45% 31,00 1,00 3,33% 79 19,980 -0,020 -0,10% 32,30 2,30 7,67% 79 -0,070 -0,35% -1,30 -4,33%
80 19,950 -0,050 -0,25% 29,50 -0,50 -1,67% 80 19,920 -0,080 -0,40% 29,80 -0,20 -0,67% 80 0,030 0,15% -0,30 -1,00%
81 19,900 -0,100 -0,50% 29,25 -0,75 -2,50% 81 19,910 -0,090 -0,45% 30,00 0,00 0,00% 81 -0,010 -0,05% -0,75 -2,50%
82 19,900 -0,100 -0,50% 27,75 -2,25 -7,50% 82 19,940 -0,060 -0,30% 29,10 -0,90 -3,00% 82 -0,040 -0,20% -1,35 -4,50%
83 20,000 0,000 0,00% 32,25 2,25 7,50% 83 20,060 0,060 0,30% 33,90 3,90 13,00% 83 -0,060 -0,30% -1,65 -5,50%
84 19,980 -0,020 -0,10% 30,75 0,75 2,50% 84 19,910 -0,090 -0,45% 31,70 1,70 5,67% 84 0,070 0,35% -0,95 -3,17%
85 19,940 -0,060 -0,30% 30,75 0,75 2,50% 85 19,990 -0,010 -0,05% 32,10 2,10 7,00% 85 -0,050 -0,25% -1,35 -4,50%
86 20,070 0,070 0,35% 30,00 0,00 0,00% 86 19,910 -0,090 -0,45% 30,80 0,80 2,67% 86 0,160 0,80% -0,80 -2,67%
87 20,170 0,170 0,85% 32,25 2,25 7,50% 87 20,020 0,020 0,10% 32,80 2,80 9,33% 87 0,150 0,75% -0,55 -1,83%
88 19,940 -0,060 -0,30% 31,00 1,00 3,33% 88 19,940 -0,060 -0,30% 32,80 2,80 9,33% 88 0,000 0,00% -1,80 -6,00%
89 20,140 0,140 0,70% 30,50 0,50 1,67% 89 19,910 -0,090 -0,45% 30,70 0,70 2,33% 89 0,230 1,15% -0,20 -0,67%
90 20,080 0,080 0,40% 31,00 1,00 3,33% 90 20,000 0,000 0,00% 31,90 1,90 6,33% 90 0,080 0,40% -0,90 -3,00%
91 19,860 -0,140 -0,70% 24,00 -6,00 -20,00% 91 19,910 -0,090 -0,45% 25,10 -4,90 -16,33% 91 -0,050 -0,25% -1,10 -3,67%
92 19,940 -0,060 -0,30% 28,50 -1,50 -5,00% 92 19,940 -0,060 -0,30% 29,30 -0,70 -2,33% 92 0,000 0,00% -0,80 -2,67%
93 20,260 0,260 1,30% 33,00 3,00 10,00% 93 19,940 -0,060 -0,30% 34,60 4,60 15,33% 93 0,320 1,60% -1,60 -5,33%
94 20,260 0,260 1,30% 33,75 3,75 12,50% 94 20,090 0,090 0,45% 34,00 4,00 13,33% 94 0,170 0,85% -0,25 -0,83%
95 20,000 0,000 0,00% 32,00 2,00 6,67% 95 20,100 0,100 0,50% 33,10 3,10 10,33% 95 -0,100 -0,50% -1,10 -3,67%
96 19,990 -0,010 -0,05% 29,25 -0,75 -2,50% 96 19,990 -0,010 -0,05% 30,80 0,80 2,67% 96 0,000 0,00% -1,55 -5,17%
97 20,080 0,080 0,40% 30,25 0,25 0,83% 97 19,960 -0,040 -0,20% 31,70 1,70 5,67% 97 0,120 0,60% -1,45 -4,83%
98 20,000 0,000 0,00% 31,25 1,25 4,17% 98 19,950 -0,050 -0,25% 32,60 2,60 8,67% 98 0,050 0,25% -1,35 -4,50%
99 19,970 -0,030 -0,15% 29,00 -1,00 -3,33% 99 20,000 0,000 0,00% 30,80 0,80 2,67% 99 -0,030 -0,15% -1,80 -6,00%

100 20,170 0,170 0,85% 30,50 0,50 1,67% 100 20,000 0,000 0,00% 31,60 1,60 5,33% 100 0,170 0,85% -1,10 -3,67%

Drehwinkel

TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment

MFU

Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)

Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) : Obere Toleranz (To / Mmax) :

Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) : Untere Toleranz (Tu / Mmin) :

Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm) Winkel (° Grad) Drehmoment (Nm)

+ Toleranz : + Toleranz : + Toleranz :

- Toleranz : - Toleranz : - Toleranz :

Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) : Prüfdrehmoment (Msoll) :

± Toleranz : ± Toleranz : ± Toleranz :

Prüfpunkt : Prüfpunkt : Prüfpunkt :

15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017

Prüfanzahl : Prüfanzahl : Prüfanzahl :

Master - Prüfbank Differenzauswertung - Prüfbank zu Schrauber
TB-A-EC-20 TB-A-EC-20 TB-A-EC-20

Serien-Nr.: 17140019 15.05.2017 Serien-Nr.: 17140019

3-100%-30°-hard 22.05.2017



Schrauber 3  -  100% - soft - 360°

EC - Schrauber
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Typ:

Datum: Datum: Datum:

Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20 Arbeitsbereich (Nm) : 5 bis 20

100 Stück 100 Stück 100 Stück

100 % 100 % 100 %

20,000 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 20,00 Nm Sollwert : 360,00 ° Grad 0,00 Nm Sollwert : 0,00 ° Grad

Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 10,000 Nm Drehwinkelstartmoment (MαO) : 0,000 Nm

7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad 7,00 % ± Toleranz : 15,00 ° Grad

1,4 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 1,4 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad 0,798 Nm + Toleranz : 15,00 ° Grad

1,4 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad 1,4 Nm - Toleranz : 15,00 ° Grad -0,798 Nm - Toleranz : -15,00 ° Grad

21,4 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 21,4 Nm (To / Mmax) : 375,00 ° Grad 0,798 Nm (To / Mmax) : 15,00 ° Grad

18,6 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad 18,6 Nm (Tu / Mmin) : 345,00 ° Grad -0,798 Nm (Tu / Mmin) : -15,00 ° Grad

Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min. Drehzahl : 1.Stufe : 380 U/min 2.Stufe : 50 U/min.

Auswertungseinheit Auswertungseinheit Auswertungseinheit

100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100 100 Anzahl Messwerte n 100
20,0774 Mittelwert Drehmoment X̅ 361,7275 20,0402 Mittelwert Drehmoment X̅ 361,6470 0,0372 Mittelwert Drehmoment X̅ 0,0805
20,2800 Maximalwert Drehmoment  max. 374,7500 20,1700 Maximalwert Drehmoment  max. 374,9000 0,2200 Maximalwert Drehmoment  max. 4,6000
19,9300 Minimalwert Drehmoment min. 337,5000 19,9600 Minimalwert Drehmoment min. 335,0000 -0,1100 Minimalwert Drehmoment min. -3,9000
0,3500 Streubereich R 37,2500 0,2100 Streubereich R 39,9000 0,3300 Streubereich R 8,5000
0,0842 Standardabweichung  s 7,0421 0,0475 Standardabweichung  s 7,6122 0,0660 Standardabweichung  s 2,1000
0,5053 6 x Standardabweichung 6 s 42,2527 0,2850 6 x Standardabweichung 6 s 45,6731 0,3963 6 x Standardabweichung 6 s 12,6001

  Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit   Maschinen- / Prozessfähigkeit

5,54 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,71 9,83 Fähigkeitsindex Cm Cm 0,66 4,03 Fähigkeitsindex Cm Cm 2,38

5,24 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,63 9,54 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 0,58 3,84 Fähigkeitsindex Cmk Cmk 2,37

SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017 SN: 17140026 Datum: 15.05.2017

Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Moment       

(Nm)

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Winkel             

(°)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%) Nr.

Differenz       

(Nm)

Differenz            

(%)

Differenz         

(°) 

Differenz                                 

(%)

1 20,030 0,030 0,15% 345,00 -15,00 -4,17% 1 20,030 0,030 0,15% 344,00 -16,00 -4,44% 1 0,000 0,00% 1,00 0,28%
2 20,270 0,270 1,35% 358,25 -1,75 -0,49% 2 20,170 0,170 0,85% 358,00 -2,00 -0,56% 2 0,100 0,50% 0,25 0,07%
3 20,070 0,070 0,35% 351,50 -8,50 -2,36% 3 20,070 0,070 0,35% 352,80 -7,20 -2,00% 3 0,000 0,00% -1,30 -0,36%
4 19,980 -0,020 -0,10% 349,00 -11,00 -3,06% 4 19,960 -0,040 -0,20% 349,60 -10,40 -2,89% 4 0,020 0,10% -0,60 -0,17%
5 20,230 0,230 1,15% 362,25 2,25 0,63% 5 20,140 0,140 0,70% 361,40 1,40 0,39% 5 0,090 0,45% 0,85 0,24%
6 20,280 0,280 1,40% 361,00 1,00 0,28% 6 20,090 0,090 0,45% 361,60 1,60 0,44% 6 0,190 0,95% -0,60 -0,17%
7 19,950 -0,050 -0,25% 355,00 -5,00 -1,39% 7 20,000 0,000 0,00% 358,90 -1,10 -0,31% 7 -0,050 -0,25% -3,90 -1,08%
8 20,060 0,060 0,30% 349,50 -10,50 -2,92% 8 20,060 0,060 0,30% 348,90 -11,10 -3,08% 8 0,000 0,00% 0,60 0,17%
9 20,190 0,190 0,95% 359,25 -0,75 -0,21% 9 20,140 0,140 0,70% 360,20 0,20 0,06% 9 0,050 0,25% -0,95 -0,26%

10 19,980 -0,020 -0,10% 355,75 -4,25 -1,18% 10 20,030 0,030 0,15% 359,50 -0,50 -0,14% 10 -0,050 -0,25% -3,75 -1,04%
11 20,010 0,010 0,05% 356,25 -3,75 -1,04% 11 20,000 0,000 0,00% 354,20 -5,80 -1,61% 11 0,010 0,05% 2,05 0,57%
12 20,020 0,020 0,10% 350,75 -9,25 -2,57% 12 19,990 -0,010 -0,05% 348,40 -11,60 -3,22% 12 0,030 0,15% 2,35 0,65%
13 20,090 0,090 0,45% 350,25 -9,75 -2,71% 13 20,070 0,070 0,35% 348,10 -11,90 -3,31% 13 0,020 0,10% 2,15 0,60%
14 19,990 -0,010 -0,05% 351,75 -8,25 -2,29% 14 20,090 0,090 0,45% 351,60 -8,40 -2,33% 14 -0,100 -0,50% 0,15 0,04%
15 19,980 -0,020 -0,10% 359,75 -0,25 -0,07% 15 20,070 0,070 0,35% 360,80 0,80 0,22% 15 -0,090 -0,45% -1,05 -0,29%
16 20,000 0,000 0,00% 360,25 0,25 0,07% 16 19,980 -0,020 -0,10% 362,80 2,80 0,78% 16 0,020 0,10% -2,55 -0,71%
17 19,950 -0,050 -0,25% 359,00 -1,00 -0,28% 17 19,990 -0,010 -0,05% 362,80 2,80 0,78% 17 -0,040 -0,20% -3,80 -1,06%
18 20,000 0,000 0,00% 337,50 -22,50 -6,25% 18 20,020 0,020 0,10% 335,00 -25,00 -6,94% 18 -0,020 -0,10% 2,50 0,69%
19 20,020 0,020 0,10% 352,00 -8,00 -2,22% 19 20,030 0,030 0,15% 349,70 -10,30 -2,86% 19 -0,010 -0,05% 2,30 0,64%
20 20,220 0,220 1,10% 361,75 1,75 0,49% 20 20,090 0,090 0,45% 360,80 0,80 0,22% 20 0,130 0,65% 0,95 0,26%
21 20,160 0,160 0,80% 365,25 5,25 1,46% 21 20,030 0,030 0,15% 362,00 2,00 0,56% 21 0,130 0,65% 3,25 0,90%
22 20,040 0,040 0,20% 345,75 -14,25 -3,96% 22 19,960 -0,040 -0,20% 346,40 -13,60 -3,78% 22 0,080 0,40% -0,65 -0,18%
23 20,160 0,160 0,80% 349,50 -10,50 -2,92% 23 20,030 0,030 0,15% 345,80 -14,20 -3,94% 23 0,130 0,65% 3,70 1,03%
24 20,110 0,110 0,55% 370,00 10,00 2,78% 24 20,110 0,110 0,55% 371,10 11,10 3,08% 24 0,000 0,00% -1,10 -0,31%
25 20,220 0,220 1,10% 365,50 5,50 1,53% 25 20,030 0,030 0,15% 367,80 7,80 2,17% 25 0,190 0,95% -2,30 -0,64%
26 20,120 0,120 0,60% 367,00 7,00 1,94% 26 20,070 0,070 0,35% 364,80 4,80 1,33% 26 0,050 0,25% 2,20 0,61%
27 20,200 0,200 1,00% 366,25 6,25 1,74% 27 20,090 0,090 0,45% 369,40 9,40 2,61% 27 0,110 0,55% -3,15 -0,87%
28 20,170 0,170 0,85% 367,00 7,00 1,94% 28 20,110 0,110 0,55% 363,60 3,60 1,00% 28 0,060 0,30% 3,40 0,94%
29 20,250 0,250 1,25% 368,50 8,50 2,36% 29 20,160 0,160 0,80% 370,90 10,90 3,03% 29 0,090 0,45% -2,40 -0,67%
30 20,110 0,110 0,55% 365,75 5,75 1,60% 30 20,020 0,020 0,10% 368,90 8,90 2,47% 30 0,090 0,45% -3,15 -0,87%
31 20,150 0,150 0,75% 370,25 10,25 2,85% 31 20,090 0,090 0,45% 371,60 11,60 3,22% 31 0,060 0,30% -1,35 -0,38%
32 19,990 -0,010 -0,05% 366,00 6,00 1,67% 32 20,030 0,030 0,15% 366,40 6,40 1,78% 32 -0,040 -0,20% -0,40 -0,11%
33 20,100 0,100 0,50% 357,25 -2,75 -0,76% 33 20,090 0,090 0,45% 360,60 0,60 0,17% 33 0,010 0,05% -3,35 -0,93%
34 19,930 -0,070 -0,35% 357,25 -2,75 -0,76% 34 19,960 -0,040 -0,20% 360,20 0,20 0,06% 34 -0,030 -0,15% -2,95 -0,82%
35 20,020 0,020 0,10% 363,50 3,50 0,97% 35 19,980 -0,020 -0,10% 362,60 2,60 0,72% 35 0,040 0,20% 0,90 0,25%
36 20,170 0,170 0,85% 359,00 -1,00 -0,28% 36 19,990 -0,010 -0,05% 355,80 -4,20 -1,17% 36 0,180 0,90% 3,20 0,89%
37 19,930 -0,070 -0,35% 355,25 -4,75 -1,32% 37 19,960 -0,040 -0,20% 351,40 -8,60 -2,39% 37 -0,030 -0,15% 3,85 1,07%
38 20,090 0,090 0,45% 363,00 3,00 0,83% 38 20,050 0,050 0,25% 362,10 2,10 0,58% 38 0,040 0,20% 0,90 0,25%
39 20,240 0,240 1,20% 347,50 -12,50 -3,47% 39 20,090 0,090 0,45% 344,60 -15,40 -4,28% 39 0,150 0,75% 2,90 0,81%
40 19,930 -0,070 -0,35% 338,50 -21,50 -5,97% 40 19,990 -0,010 -0,05% 336,20 -23,80 -6,61% 40 -0,060 -0,30% 2,30 0,64%
41 20,070 0,070 0,35% 362,75 2,75 0,76% 41 20,030 0,030 0,15% 361,80 1,80 0,50% 41 0,040 0,20% 0,95 0,26%
42 20,050 0,050 0,25% 362,75 2,75 0,76% 42 20,020 0,020 0,10% 361,50 1,50 0,42% 42 0,030 0,15% 1,25 0,35%
43 20,180 0,180 0,90% 364,75 4,75 1,32% 43 20,020 0,020 0,10% 367,90 7,90 2,19% 43 0,160 0,80% -3,15 -0,87%
44 20,150 0,150 0,75% 367,75 7,75 2,15% 44 20,030 0,030 0,15% 368,80 8,80 2,44% 44 0,120 0,60% -1,05 -0,29%
45 20,120 0,120 0,60% 362,00 2,00 0,56% 45 20,000 0,000 0,00% 359,30 -0,70 -0,19% 45 0,120 0,60% 2,70 0,75%
46 20,020 0,020 0,10% 364,75 4,75 1,32% 46 20,030 0,030 0,15% 363,90 3,90 1,08% 46 -0,010 -0,05% 0,85 0,24%
47 19,990 -0,010 -0,05% 361,50 1,50 0,42% 47 19,980 -0,020 -0,10% 362,60 2,60 0,72% 47 0,010 0,05% -1,10 -0,31%
48 20,180 0,180 0,90% 368,25 8,25 2,29% 48 20,100 0,100 0,50% 370,60 10,60 2,94% 48 0,080 0,40% -2,35 -0,65%
49 20,050 0,050 0,25% 363,25 3,25 0,90% 49 20,050 0,050 0,25% 365,10 5,10 1,42% 49 0,000 0,00% -1,85 -0,51%
50 20,020 0,020 0,10% 358,75 -1,25 -0,35% 50 19,980 -0,020 -0,10% 361,30 1,30 0,36% 50 0,040 0,20% -2,55 -0,71%
51 20,150 0,150 0,75% 367,00 7,00 1,94% 51 20,050 0,050 0,25% 370,10 10,10 2,81% 51 0,100 0,50% -3,10 -0,86%
52 20,050 0,050 0,25% 368,75 8,75 2,43% 52 20,000 0,000 0,00% 366,30 6,30 1,75% 52 0,050 0,25% 2,45 0,68%
53 20,050 0,050 0,25% 367,75 7,75 2,15% 53 20,000 0,000 0,00% 365,10 5,10 1,42% 53 0,050 0,25% 2,65 0,74%
54 20,010 0,010 0,05% 361,25 1,25 0,35% 54 20,060 0,060 0,30% 363,10 3,10 0,86% 54 -0,050 -0,25% -1,85 -0,51%
55 20,090 0,090 0,45% 359,75 -0,25 -0,07% 55 19,960 -0,040 -0,20% 362,30 2,30 0,64% 55 0,130 0,65% -2,55 -0,71%
56 20,030 0,030 0,15% 357,75 -2,25 -0,62% 56 19,980 -0,020 -0,10% 357,30 -2,70 -0,75% 56 0,050 0,25% 0,45 0,12%
57 20,080 0,080 0,40% 369,25 9,25 2,57% 57 20,030 0,030 0,15% 365,80 5,80 1,61% 57 0,050 0,25% 3,45 0,96%
58 20,040 0,040 0,20% 365,00 5,00 1,39% 58 20,020 0,020 0,10% 363,30 3,30 0,92% 58 0,020 0,10% 1,70 0,47%
59 20,060 0,060 0,30% 366,25 6,25 1,74% 59 20,020 0,020 0,10% 363,20 3,20 0,89% 59 0,040 0,20% 3,05 0,85%
60 20,120 0,120 0,60% 368,50 8,50 2,36% 60 20,000 0,000 0,00% 369,80 9,80 2,72% 60 0,120 0,60% -1,30 -0,36%
61 20,020 0,020 0,10% 352,75 -7,25 -2,01% 61 20,000 0,000 0,00% 349,10 -10,90 -3,03% 61 0,020 0,10% 3,65 1,01%
62 20,180 0,180 0,90% 366,50 6,50 1,81% 62 20,110 0,110 0,55% 361,90 1,90 0,53% 62 0,070 0,35% 4,60 1,28%
63 20,040 0,040 0,20% 361,00 1,00 0,28% 63 20,060 0,060 0,30% 361,80 1,80 0,50% 63 -0,020 -0,10% -0,80 -0,22%
64 20,060 0,060 0,30% 361,25 1,25 0,35% 64 20,070 0,070 0,35% 362,90 2,90 0,81% 64 -0,010 -0,05% -1,65 -0,46%
65 20,140 0,140 0,70% 365,00 5,00 1,39% 65 20,090 0,090 0,45% 362,20 2,20 0,61% 65 0,050 0,25% 2,80 0,78%
66 20,060 0,060 0,30% 363,50 3,50 0,97% 66 20,050 0,050 0,25% 363,50 3,50 0,97% 66 0,010 0,05% 0,00 0,00%
67 19,960 -0,040 -0,20% 364,50 4,50 1,25% 67 20,000 0,000 0,00% 363,20 3,20 0,89% 67 -0,040 -0,20% 1,30 0,36%
68 20,100 0,100 0,50% 368,25 8,25 2,29% 68 20,020 0,020 0,10% 370,80 10,80 3,00% 68 0,080 0,40% -2,55 -0,71%
69 20,140 0,140 0,70% 369,50 9,50 2,64% 69 20,060 0,060 0,30% 371,90 11,90 3,31% 69 0,080 0,40% -2,40 -0,67%
70 20,060 0,060 0,30% 360,75 0,75 0,21% 70 20,020 0,020 0,10% 360,30 0,30 0,08% 70 0,040 0,20% 0,45 0,12%
71 20,000 0,000 0,00% 365,00 5,00 1,39% 71 20,110 0,110 0,55% 363,90 3,90 1,08% 71 -0,110 -0,55% 1,10 0,31%
72 19,970 -0,030 -0,15% 366,25 6,25 1,74% 72 20,020 0,020 0,10% 365,30 5,30 1,47% 72 -0,050 -0,25% 0,95 0,26%
73 20,080 0,080 0,40% 363,50 3,50 0,97% 73 20,060 0,060 0,30% 364,70 4,70 1,31% 73 0,020 0,10% -1,20 -0,33%
74 20,030 0,030 0,15% 365,00 5,00 1,39% 74 20,020 0,020 0,10% 364,20 4,20 1,17% 74 0,010 0,05% 0,80 0,22%
75 20,150 0,150 0,75% 362,75 2,75 0,76% 75 20,090 0,090 0,45% 362,40 2,40 0,67% 75 0,060 0,30% 0,35 0,10%
76 20,030 0,030 0,15% 374,00 14,00 3,89% 76 20,000 0,000 0,00% 374,50 14,50 4,03% 76 0,030 0,15% -0,50 -0,14%
77 20,110 0,110 0,55% 366,00 6,00 1,67% 77 20,060 0,060 0,30% 362,40 2,40 0,67% 77 0,050 0,25% 3,60 1,00%
78 19,960 -0,040 -0,20% 365,00 5,00 1,39% 78 19,990 -0,010 -0,05% 363,80 3,80 1,06% 78 -0,030 -0,15% 1,20 0,33%
79 19,990 -0,010 -0,05% 367,50 7,50 2,08% 79 20,000 0,000 0,00% 365,70 5,70 1,58% 79 -0,010 -0,05% 1,80 0,50%
80 20,110 0,110 0,55% 367,75 7,75 2,15% 80 20,060 0,060 0,30% 370,70 10,70 2,97% 80 0,050 0,25% -2,95 -0,82%
81 20,000 0,000 0,00% 363,00 3,00 0,83% 81 20,050 0,050 0,25% 363,60 3,60 1,00% 81 -0,050 -0,25% -0,60 -0,17%
82 20,030 0,030 0,15% 364,25 4,25 1,18% 82 20,000 0,000 0,00% 363,60 3,60 1,00% 82 0,030 0,15% 0,65 0,18%
83 20,050 0,050 0,25% 366,00 6,00 1,67% 83 19,990 -0,010 -0,05% 363,70 3,70 1,03% 83 0,060 0,30% 2,30 0,64%
84 20,200 0,200 1,00% 372,75 12,75 3,54% 84 19,980 -0,020 -0,10% 373,20 13,20 3,67% 84 0,220 1,10% -0,45 -0,12%
85 20,170 0,170 0,85% 369,00 9,00 2,50% 85 20,070 0,070 0,35% 370,40 10,40 2,89% 85 0,100 0,50% -1,40 -0,39%
86 20,150 0,150 0,75% 374,75 14,75 4,10% 86 20,130 0,130 0,65% 374,90 14,90 4,14% 86 0,020 0,10% -0,15 -0,04%
87 19,990 -0,010 -0,05% 362,00 2,00 0,56% 87 20,050 0,050 0,25% 362,50 2,50 0,69% 87 -0,060 -0,30% -0,50 -0,14%
88 19,980 -0,020 -0,10% 363,50 3,50 0,97% 88 19,980 -0,020 -0,10% 364,30 4,30 1,19% 88 0,000 0,00% -0,80 -0,22%
89 20,110 0,110 0,55% 364,50 4,50 1,25% 89 20,030 0,030 0,15% 363,00 3,00 0,83% 89 0,080 0,40% 1,50 0,42%
90 19,990 -0,010 -0,05% 354,75 -5,25 -1,46% 90 20,050 0,050 0,25% 357,50 -2,50 -0,69% 90 -0,060 -0,30% -2,75 -0,76%
91 20,130 0,130 0,65% 358,75 -1,25 -0,35% 91 20,030 0,030 0,15% 360,10 0,10 0,03% 91 0,100 0,50% -1,35 -0,38%
92 20,140 0,140 0,70% 363,50 3,50 0,97% 92 20,050 0,050 0,25% 362,60 2,60 0,72% 92 0,090 0,45% 0,90 0,25%
93 20,010 0,010 0,05% 358,50 -1,50 -0,42% 93 20,020 0,020 0,10% 361,40 1,40 0,39% 93 -0,010 -0,05% -2,90 -0,81%
94 20,050 0,050 0,25% 363,75 3,75 1,04% 94 20,090 0,090 0,45% 361,90 1,90 0,53% 94 -0,040 -0,20% 1,85 0,51%
95 20,150 0,150 0,75% 365,00 5,00 1,39% 95 20,060 0,060 0,30% 364,00 4,00 1,11% 95 0,090 0,45% 1,00 0,28%
96 20,000 0,000 0,00% 365,50 5,50 1,53% 96 20,030 0,030 0,15% 365,30 5,30 1,47% 96 -0,030 -0,15% 0,20 0,06%
97 20,030 0,030 0,15% 365,50 5,50 1,53% 97 20,020 0,020 0,10% 365,80 5,80 1,61% 97 0,010 0,05% -0,30 -0,08%
98 20,050 0,050 0,25% 366,50 6,50 1,81% 98 20,050 0,050 0,25% 366,30 6,30 1,75% 98 0,000 0,00% 0,20 0,06%
99 20,210 0,210 1,05% 371,75 11,75 3,26% 99 20,140 0,140 0,70% 372,40 12,40 3,44% 99 0,070 0,35% -0,65 -0,18%

100 20,190 0,190 0,95% 362,25 2,25 0,63% 100 20,090 0,090 0,45% 362,60 2,60 0,72% 100 0,100 0,50% -0,35 -0,10%

Drehwinkel
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Messergebnisse Messergebnisse Messergebnisse

Drehmoment Drehwinkel Drehmoment Drehwinkel Drehmoment
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Cm Cm Cm

Cmk Cmk Cmk

6 s 6 s 6 s

MFU MFU MFU MFU MFU

R (99,73%) R (99,73%) R (99,73%)
 s  s  s

 max.  max.  max.
min. min. min.

n n n
X̅ X̅ X̅

Winkel (° Grad)
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Kalibrierschein nach VDI^/DE 2646
Calibration certificate according to VDINDE 2646
Kalibrerlaboratorium fürde l.lessgröße
Calilnatan laboratary for the measuring

scHArz
Drehmoment und Drehwinkel
value tarque anc! angle

Nr./No.: V-46904

Gegenstandl
abject

Sersor / Sersor:

Nennwert /,r,/oh h/ue. :

Serien-Nr. / Seria/ rumber:
Eeßtel et I Mahufaclurer :

l,lessgeräi / Measurlrg box :

Serien-Nr / Seräl nrdber:
Neßtel et I Manufa.,turet:

Auftraggeber:

Drehmomentauf nehmer mit Messserät
totque tnnsclucet with neasuing box

5413-4820/50

90145010
50Nm
1016249
Schats AG, 42897 Remscheid

5413-5392/304W4
'10000014

1011437
Schatz AG, 42E97 Remscheid

HSTechnik GmbH

79588 Ef ringen-Kirchen

v6h,,fr6m 2nl6-n5-2,

D eser Kalibrerschein dokumenteft d e Ergebn se
aus der Erm t ung des Zlsammenhangs &ischen
den angezegten We,ter deses l,4essgerätes b&.
d *r l',4esse nrichtLng Lnd den zugehörqen, durch
Nomale i6tgelegler Werten der Messgrbße
Drehhomenl unter vorgegebenen Bedingungen
De vede.delen Normale slnd rüd<geführt äL.I das
DAkkS Laboratorlm der SCHATZ AG. wedies
nädl D N EN ISO/IEC 17025 arbeitet
Das angtuandte Ka ibriederfah ren istvaidier-l.
Für de EnhaltLng ener angemenen Frist zur
Wiederholng der Kaibrerung ist der Benuzer

This calit{atian docunent üoves ke result lian 1:h-.

deterninat@n af the @hercnc bel.eeen displayed
wlues af this neasuring insltDnenl rcsp. devi@
and cönespandng tüque values, that have been
fixe.t by canpansanstahdards unde, given

The ünpai@n dan.latus app\ed arc tta@able ta
the DAkkS tabyatdy of SCHATZ AG vkich watus
acüding la DMN ISO,1EC 1 7025.
Ihe applied calibratian pra@dure isvalidated
The ust is abliged tö have the abjec! re
Alituated at apS*op*iate inteNals.

Auftragsnummeri

Anzahl der Seiten des Kalibrießcheinesl
Nunbet af pases of the certificate

Datum der Kalibrierurg

16-06-27

SCHATZ AG
Kalibrier a boratoriu m

Le ier des Kal brierlaboraiori!ms
Head öl the aliüaiöh taborat tu

Telelon-DurchwahVIe/epho, exlersb,

201$06-23

Dieser KarbreGchen darr nur vo lsGndig und unveräided@rterye/oßlel werden. AuszLjse oderÄndetungen bedüra€n
dd C6-6 nq q oF. ä.... e de- k:'b'F dboiäon.n.
Ka bnerscheneohneUnteßchnfi undStempelhaben keneGütgket.
fhis ülittatiöh cedfi.ate h.y n.t ba EpftAMd .ther theh in loll text etcept with the pernissian af tha issuihg l.tdatöty
Cahbaü@ cedfieates withöut sgnature and seat aE not vetid
Ihis Callbratian Ceftifrcate ]s besad an the german langua@ ln case af d.ubt onlf the gemn veßian is valid

(l

',.=''-.
,/ lz,-z'4''24 7'

Dr rer nat Lldwio Freise

021S1/60023



Seite 2 zum Ka ibiersche n V-46904
Page 2 atthe cat)bßti.n e tiate

1 Kalibrier€inrichtung / Cali*ation Unitt D K 17572'01-00

Bezuqsorma / Referere Slardard: 100SOl
Msunsicherhe t / Ur.erralrty af Measurenent 1,00 %

2 Ka librieE nordnung / Catibration Mounting I

Ei.baü aAe I Maunting Pasilian verlikal / vert €l
Eirbatte el tlounhng Pans: 3/8'

3 Umgebungsb€dingun gon I conditiohs: 24,4'C
4 Kalibri€rv€rtahren / c alibhtion prcce<lm I in SiLis nach !D ryD E 2646 / Slepw se a@rding VD L^/D E 2M6

5.1 Kälibri..€rgebnis für das Rechtsdrehmoment / Calibrction resutl lot cl$kwise totqu.:

b= 0.020Nm 'z I fn=0,010Nnr

Nnr

0 0,00 0,01
10 10,00 10,01 10,01 0.01 0.01 0.00 100 101
2A 20,o2 20,03 24,42 0,00 0,01 0.02 1.00 101
30 30,03 30,03 30,02 0,01 0,00 0.02 1.00 1.01
40 40,04 44.44 40,03 0,07 000 0,03 1.00 1.01
50 50,04 50,04 0,00 0,04 1,00 1.00

5.2 Kalibrterergebnis für däs Linksdrehmment / Caltbtati.n resultlot counlercl@kwise tüq@:

h= ' I f"=

Nm Nm Nm

Bemerkung.n / FeDärts :

VeNsdeler Just eMert rechts I üsed Adjus;tmenl Vatue .ighl : 5{ 75 N m
PGM:12.212.18

Dqr iFM-1 -rencr..co e u goF Dtü>-Bru.L" "7- q

durch das Pa€lels.haLten e nes Präzis onswidtrslandes von

the Adjusinenl Valüe (Catbrat@h VaiLa) is nechanically equ alent Ia. datunin1 öfthe sthtn gage tf,idge.
generated by the püa el cannectian oi e prqisian rcsislar at

40,000 ko i 0,1%



Messgerätefäh i gke itsu nters uch u n g
M easurement Capabi I ity Te st
Ka brier a boratoriu m für d e l/lessqröße Drehmoment und Drehwlnkel
Caliblation labarataty for the neasuring value torque and angle

scHArz
Nr./No.: V-46908

Gegensiand:
Object

Nerrwst/ Nom.€/ue.:
Seren-Nr. / Ser/a/ rlrrber l

Hersreller I Manufacturer :

Ilessgeräi / Measurrg box :

Serien-Nr / Seriä/ nrnber
Aeßte et I Manufacluter:

Auftraggeber:

Drehmomentauf rehmer mit Messgerät
torque transducet with nr€asu ngbox

5413-1820150
90145010
50Nm
1016249
Schalz AG, 42897 Remscheid

5413-5392/304WA
10000014
1014137
Schat AG, 42897 Remscheid

HgTechnik GmbH

79588 Ef ringen"Kirchen

w6mrlr6m 2016-0t24

Diesq Ka b sschelr dokümentert d e Ergebnlsse
aus der Emlt!ng des Zusammenhängs aischen
den änAezeioten Werlen deses tr/essaedtes b&.
d esr Messeinrc*rtung !nd den zugehörgeh durch
Noma€ f6t9e elten Werten der Messgröße
Drehmoment !nter !o.9egebenen Bedingungen.
D e veMendeten Normae sind dd<gefühi. aL.t das
DAkks-Laborato um der SCHATZ AG weldres
nacn DIN EN SOIEC 17025 arbe tet
Das ange@rdle Kalibr eryerfahren lst va d ert.
Für dle Elnhalung einer angem*ns Frist zur
Wiederhoung der Kalbrieruns st der Benlter

Ihis alilyatian docurent ptöves the res!]t f.on the
deterninatjan af lhe @herehe bet\|een displayed
values af this neasuring insltunent rcsp. device
an.] nnespandtng lüque vaiues. that have beeh
fixe.1 by bnpaisanstandatds undet given

The @mpa.i&n srandards applied are taeable to
the DAkkS labüatqy af SCHA|Z AG which wot*s
ac@r.|ing ta DIN EN lSO,llEC 17025.
fhe applied calibrction p.ace.lure is vali.lated
The u@t is abliged ta have the abject re-
calibated ät apgagiate inteNals.AnTahl.ier Seäen des Kalibr -arscheines:

Number of pages of the ceftncarc

Datum der Ka brierung:

SCHATZ AG
Kalibrerlaboratorium
KölnerStr.71

Le ler des Ka bredaboEtor ums

Head al the calibtu ön hbatatory

201G06-23

Diese. Ka breßche n darf nurvo ständ g uad unveräiden re eNeörelet werden. Auszüge ode.Anderunqen bedürfen
derGenehm qun! d6s ausstelenden Ka ibned.boEloriums.
K! bneßcheneolrneUileßchrtlundStempelhaben keneGüllqkel
fh)s cähbt.tion cenifi.ate nay nat be r1pr.xluced ather then in lull bn eftept w'th the penntssian al the issuing labsatary
Cetib@ljq cenficätes tunhoDt sßn.tDrc and seal are natvaiid.
Ihis calibratbn cenificate ß based on lhe oeman lahgua1e ln case ofdaubtanly the qet@h vet6ian tshlid

2016-06-27:
!t* ta 'f.1-Zt'7"-'z-!

Te elon Durchwahl/7elephon exrerso,
Dr rer nat Ludwio Freise

,/2,/'
02191160023



Seite 2 zur Messgerätefähigkeitsuntersuchung V-46908
Page 2 of lhe lvleasurement Capabilily Test

'1 Kalibriereinrichtu ng I Calibtation Unit.

Bezugsnormä I Reference Standard. 1005661

l,lessuns cherhe t / urceftainty of lüeasuremenl: 1 00 %

2 Kalibrieranordnung I Calibfttion Mounting:

E nbaulage I Maunting Pasilion: vertikal / ve.tical

E nbarlele I Maunling Pafts: 3i8"

3 Kalibriertemperatlur ITemperaturet 24 0'C

4 Kalibrierverfahren I calibralion procedure: Messgeräiefäh gkeitsuntersLrchung

nach VDIA,/DE 2647

5 Kalibrierergebnis für das Rechtsdrehmoment / Calibfttion rcsult fot clockwise toque:
JrsIeMe l Adjustment vaiue: 50 75 N m

Messergebnisse in N m

\ esswed€ €.20%v.E. Sollwen

10,00
rv4essw€rte €. 60% v.E. Sol rert

30,00
M6srerte 1000Ä So lw6r1

50 00
10,00

0' 10,01
10,01

10,00

10 01

30,03
30,02
30 02
3a 02

30.03

50,04
50,04
50,0s
s0.04
50.05

10 00
l0' 10,01

10,01
10,o2
10.01

30,01
30,02
30,02
30,01
30.03

50,04
50,05
50,04
50,03
50 04

'10,00

180' 10,00
10,00
'10,00

10.00

30,01
30,01
30,01
34,42
30 02

50,04
50,03
50,04
50,03
50.03

10 00
270' 10 00

10,00
10,00
10 00

30,02
30,02
30,02
30,02
30.02

50,03
50,03
50,03
50,03
50 03

standadabweidruns (s)

Prc@ßtol6Enz

Sollvorgabe
Cg
cgk
Erqebnis

'10,004

0,006
0,004
10 0%

30,019
0,006
0,019
10,0%

50,036
0,007
0,036
10,0%

1,33
11,14
10.92

1,33
31,21
30 23

1,33
48,98
47,22

fähiq fähio fähio

6 Beme*ungen / Remarks:

PGM 1221218



Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO
Datum/Uhrzeit 20.05.2017 16:41:27
Prüfer/Name HM.Hanke
Firma / Abteilung HS-Technik /  QS

Simulator Serien-Nr.
50Simulator
1014431

N.m

8,84 10,169,500 9,525 0,0541 4,099 3,948
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,240 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 9,540 0,42 350,50 20.05.2017 16:41:2750,67N.m % grd U/min431,17 U/min

2 9,590 0,95 395,50 20.05.2017 16:41:3552,04N.m % grd U/min431,50 U/min

3 9,530 0,32 384,00 20.05.2017 16:41:4351,88N.m % grd U/min431,33 U/min

4 9,560 0,63 373,75 20.05.2017 16:41:5151,33N.m % grd U/min431,50 U/min

5 9,520 0,21 363,25 20.05.2017 16:41:5950,17N.m % grd U/min431,67 U/min

6 9,520 0,21 343,75 20.05.2017 16:42:0750,71N.m % grd U/min431,33 U/min

7 9,530 0,32 369,50 20.05.2017 16:42:1550,42N.m % grd U/min431,00 U/min

8 9,620 1,26 320,50 20.05.2017 16:42:2349,67N.m % grd U/min431,33 U/min

9 9,530 0,32 336,25 20.05.2017 16:42:3149,42N.m % grd U/min430,83 U/min

10 9,460 -0,42 330,75 20.05.2017 16:42:3950,17N.m % grd U/min431,67 U/min

11 9,500 0,00 339,75 20.05.2017 16:42:4750,71N.m % grd U/min431,50 U/min

12 9,480 -0,21 370,75 20.05.2017 16:42:5550,67N.m % grd U/min431,17 U/min

13 9,540 0,42 363,75 20.05.2017 16:43:0350,46N.m % grd U/min431,67 U/min

14 9,550 0,53 370,75 20.05.2017 16:43:1150,75N.m % grd U/min431,00 U/min

15 9,540 0,42 360,75 20.05.2017 16:43:1949,58N.m % grd U/min430,83 U/min

16 9,540 0,42 363,75 20.05.2017 16:43:2749,25N.m % grd U/min431,33 U/min

17 9,560 0,63 359,50 20.05.2017 16:43:3549,33N.m % grd U/min431,17 U/min

18 9,520 0,21 390,25 20.05.2017 16:43:4352,42N.m % grd U/min431,00 U/min

19 9,530 0,32 395,00 20.05.2017 16:43:5151,29N.m % grd U/min431,33 U/min

20 9,520 0,21 389,50 20.05.2017 16:43:5951,96N.m % grd U/min431,17 U/min

21 9,440 -0,63 372,25 20.05.2017 16:44:0751,54N.m % grd U/min431,67 U/min

22 9,530 0,32 361,75 20.05.2017 16:44:1552,71N.m % grd U/min431,67 U/min

23 9,520 0,21 367,75 20.05.2017 16:44:2351,50N.m % grd U/min431,00 U/min

24 9,440 -0,63 357,00 20.05.2017 16:44:3150,96N.m % grd U/min431,67 U/min

25 9,530 0,32 365,00 20.05.2017 16:44:3952,58N.m % grd U/min431,50 U/min

26 9,450 -0,53 338,75 20.05.2017 16:44:4751,63N.m % grd U/min431,00 U/min

27 9,500 0,00 330,25 20.05.2017 16:44:5550,75N.m % grd U/min431,67 U/min

28 9,500 0,00 343,00 20.05.2017 16:45:0350,96N.m % grd U/min431,33 U/min

29 9,490 -0,11 352,50 20.05.2017 16:45:1151,58N.m % grd U/min432,00 U/min

30 9,400 -1,05 341,50 20.05.2017 16:45:1951,13N.m % grd U/min431,67 U/min

31 9,580 0,84 360,75 20.05.2017 16:45:2750,71N.m % grd U/min430,83 U/min

32 9,480 -0,21 346,75 20.05.2017 16:45:3550,96N.m % grd U/min431,67 U/min

33 9,560 0,63 349,50 20.05.2017 16:45:4351,13N.m % grd U/min431,50 U/min

34 9,500 0,00 331,25 20.05.2017 16:45:5149,33N.m % grd U/min431,00 U/min

35 9,460 -0,42 349,00 20.05.2017 16:45:5949,42N.m % grd U/min431,67 U/min

36 9,510 0,11 361,00 20.05.2017 16:46:0749,46N.m % grd U/min431,17 U/min

37 9,610 1,16 403,25 20.05.2017 16:46:1552,79N.m % grd U/min430,83 U/min

38 9,510 0,11 403,75 20.05.2017 16:46:2352,67N.m % grd U/min431,50 U/min

39 9,450 -0,53 380,25 20.05.2017 16:46:3152,33N.m % grd U/min431,00 U/min

40 9,480 -0,21 356,00 20.05.2017 16:46:3953,13N.m % grd U/min431,83 U/min

41 9,450 -0,53 343,25 20.05.2017 16:46:4750,67N.m % grd U/min431,50 U/min

42 9,520 0,21 369,00 20.05.2017 16:46:5551,38N.m % grd U/min430,83 U/min

43 9,460 -0,42 351,50 20.05.2017 16:47:0351,04N.m % grd U/min431,67 U/min

44 9,460 -0,42 340,50 20.05.2017 16:47:1150,67N.m % grd U/min431,50 U/min

45 9,580 0,84 343,50 20.05.2017 16:47:1950,50N.m % grd U/min431,17 U/min

46 9,500 0,00 353,75 20.05.2017 16:47:2750,71N.m % grd U/min431,67 U/min

47 9,460 -0,42 337,25 20.05.2017 16:47:3550,54N.m % grd U/min431,33 U/min

48 9,490 -0,11 364,00 20.05.2017 16:47:4351,25N.m % grd U/min431,67 U/min

49 9,480 -0,21 343,25 20.05.2017 16:47:5150,50N.m % grd U/min431,50 U/min

50 9,450 -0,53 391,25 20.05.2017 16:47:5951,42N.m % grd U/min431,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,525 0,0541 4,099 3,948
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,240 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

51 9,460 -0,42 342,75 20.05.2017 16:48:0750,63N.m % grd U/min431,67 U/min

52 9,620 1,26 378,75 20.05.2017 16:48:1550,25N.m % grd U/min431,33 U/min

53 9,590 0,95 356,75 20.05.2017 16:48:2350,92N.m % grd U/min431,00 U/min

54 9,550 0,53 363,00 20.05.2017 16:48:3149,67N.m % grd U/min431,50 U/min

55 9,530 0,32 418,00 20.05.2017 16:48:3952,46N.m % grd U/min431,17 U/min

56 9,560 0,63 355,50 20.05.2017 16:48:4751,58N.m % grd U/min432,00 U/min

57 9,630 1,37 392,50 20.05.2017 16:48:5552,54N.m % grd U/min431,50 U/min

58 9,560 0,63 370,50 20.05.2017 16:49:0351,67N.m % grd U/min430,83 U/min

59 9,450 -0,53 356,50 20.05.2017 16:49:1152,96N.m % grd U/min431,83 U/min

60 9,550 0,53 375,75 20.05.2017 16:49:1952,38N.m % grd U/min431,50 U/min

61 9,570 0,74 387,00 20.05.2017 16:49:2752,38N.m % grd U/min431,00 U/min

62 9,530 0,32 376,75 20.05.2017 16:49:3551,88N.m % grd U/min431,83 U/min

63 9,490 -0,11 355,00 20.05.2017 16:49:4353,75N.m % grd U/min431,17 U/min

64 9,620 1,26 330,25 20.05.2017 16:49:5151,46N.m % grd U/min431,17 U/min

65 9,500 0,00 323,00 20.05.2017 16:49:5951,71N.m % grd U/min431,67 U/min

66 9,530 0,32 329,00 20.05.2017 16:50:0751,42N.m % grd U/min431,33 U/min

67 9,560 0,63 328,00 20.05.2017 16:50:1551,33N.m % grd U/min431,67 U/min

68 9,530 0,32 343,00 20.05.2017 16:50:2351,38N.m % grd U/min431,67 U/min

69 9,550 0,53 351,00 20.05.2017 16:50:3150,58N.m % grd U/min431,17 U/min

70 9,500 0,00 335,00 20.05.2017 16:50:3950,71N.m % grd U/min431,83 U/min

71 9,620 1,26 332,25 20.05.2017 16:50:4751,54N.m % grd U/min431,67 U/min

72 9,640 1,47 358,50 20.05.2017 16:50:5550,50N.m % grd U/min431,00 U/min

73 9,580 0,84 338,50 20.05.2017 16:51:0351,42N.m % grd U/min431,33 U/min

74 9,550 0,53 342,25 20.05.2017 16:51:1151,17N.m % grd U/min431,17 U/min

75 9,640 1,47 363,75 20.05.2017 16:51:1950,54N.m % grd U/min431,67 U/min

76 9,560 0,63 349,25 20.05.2017 16:51:2750,96N.m % grd U/min431,50 U/min

77 9,540 0,42 345,00 20.05.2017 16:51:3551,17N.m % grd U/min431,33 U/min

78 9,520 0,21 320,50 20.05.2017 16:51:4350,42N.m % grd U/min431,83 U/min

79 9,590 0,95 355,50 20.05.2017 16:51:5151,21N.m % grd U/min431,67 U/min

80 9,500 0,00 357,75 20.05.2017 16:51:5951,13N.m % grd U/min430,83 U/min

81 9,430 -0,74 340,75 20.05.2017 16:52:0750,21N.m % grd U/min431,83 U/min

82 9,480 -0,21 385,00 20.05.2017 16:52:1552,58N.m % grd U/min431,17 U/min

83 9,400 -1,05 342,25 20.05.2017 16:52:2350,17N.m % grd U/min431,83 U/min

84 9,440 -0,63 352,00 20.05.2017 16:52:3150,58N.m % grd U/min431,50 U/min

85 9,520 0,21 364,75 20.05.2017 16:52:3950,42N.m % grd U/min430,83 U/min

86 9,500 0,00 346,75 20.05.2017 16:52:4750,00N.m % grd U/min431,67 U/min

87 9,560 0,63 362,25 20.05.2017 16:52:5551,08N.m % grd U/min431,17 U/min

88 9,570 0,74 359,00 20.05.2017 16:53:0350,92N.m % grd U/min431,17 U/min

89 9,610 1,16 362,00 20.05.2017 16:53:1151,25N.m % grd U/min431,83 U/min

90 9,460 -0,42 339,25 20.05.2017 16:53:1950,21N.m % grd U/min431,50 U/min

91 9,580 0,84 364,50 20.05.2017 16:53:2750,88N.m % grd U/min431,33 U/min

92 9,590 0,95 360,50 20.05.2017 16:53:3550,67N.m % grd U/min431,83 U/min

93 9,530 0,32 349,00 20.05.2017 16:53:4350,21N.m % grd U/min431,17 U/min

94 9,520 0,21 354,25 20.05.2017 16:53:5150,79N.m % grd U/min431,67 U/min

95 9,480 -0,21 341,75 20.05.2017 16:53:5950,38N.m % grd U/min431,67 U/min

96 9,460 -0,42 364,25 20.05.2017 16:54:0750,71N.m % grd U/min431,33 U/min

97 9,530 0,32 391,75 20.05.2017 16:54:1550,29N.m % grd U/min431,33 U/min

98 9,610 1,16 373,75 20.05.2017 16:54:2349,29N.m % grd U/min431,50 U/min

99 9,540 0,42 393,00 20.05.2017 16:54:3151,38N.m % grd U/min431,00 U/min

100 9,550 0,53 357,25 20.05.2017 16:54:3949,50N.m % grd U/min431,17 U/min
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Drehmoment [N.m]
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Histogramm
Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140019

Erstmuster-MFU (3, 1) Schicht

HS-Technik GmbH

Test auf Normalv.

Test auf Ausreißer



Grafik
Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140019

Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20 HS-Technik GmbH
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Grafik
Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140019

Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20 HS-Technik GmbH
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,538 0,0766 2,895 2,729

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,290 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 9,520 0,21 30,75 21.05.2017 12:30:2249,79N.m % grd U/min126,50 U/min

2 9,520 0,21 26,25 21.05.2017 12:30:3051,42N.m % grd U/min124,83 U/min

3 9,400 -1,05 26,75 21.05.2017 12:30:3850,92N.m % grd U/min123,67 U/min

4 9,400 -1,05 29,50 21.05.2017 12:30:4649,88N.m % grd U/min126,00 U/min

5 9,410 -0,95 27,25 21.05.2017 12:30:5451,29N.m % grd U/min126,00 U/min

6 9,550 0,53 28,50 21.05.2017 12:31:0255,17N.m % grd U/min123,50 U/min

7 9,450 -0,53 28,00 21.05.2017 12:31:1051,46N.m % grd U/min125,00 U/min

8 9,450 -0,53 28,25 21.05.2017 12:31:1951,79N.m % grd U/min123,33 U/min

9 9,450 -0,53 31,25 21.05.2017 12:31:2648,75N.m % grd U/min126,33 U/min

10 9,600 1,05 31,00 21.05.2017 12:31:3452,08N.m % grd U/min126,33 U/min

11 9,580 0,84 32,25 21.05.2017 12:31:4252,67N.m % grd U/min123,67 U/min

12 9,450 -0,53 28,50 21.05.2017 12:31:5052,71N.m % grd U/min125,00 U/min

13 9,480 -0,21 29,50 21.05.2017 12:31:5952,08N.m % grd U/min126,00 U/min

14 9,690 2,00 32,75 21.05.2017 12:32:0656,33N.m % grd U/min123,67 U/min

15 9,510 0,11 27,25 21.05.2017 12:32:1454,79N.m % grd U/min124,50 U/min

16 9,670 1,79 33,00 21.05.2017 12:32:2350,92N.m % grd U/min126,17 U/min

17 9,500 0,00 29,50 21.05.2017 12:32:3051,79N.m % grd U/min123,67 U/min

18 9,550 0,53 31,25 21.05.2017 12:32:3852,71N.m % grd U/min124,67 U/min

19 9,620 1,26 29,50 21.05.2017 12:32:4752,71N.m % grd U/min125,67 U/min

20 9,500 0,00 28,00 21.05.2017 12:32:5452,54N.m % grd U/min123,50 U/min

21 9,590 0,95 31,75 21.05.2017 12:33:0251,50N.m % grd U/min125,50 U/min

22 9,420 -0,84 27,75 21.05.2017 12:33:1051,33N.m % grd U/min126,33 U/min

23 9,510 0,11 31,25 21.05.2017 12:33:1856,04N.m % grd U/min123,33 U/min

24 9,500 0,00 26,50 21.05.2017 12:33:2654,13N.m % grd U/min124,67 U/min

25 9,620 1,26 28,25 21.05.2017 12:33:3554,21N.m % grd U/min123,50 U/min

26 9,520 0,21 29,25 21.05.2017 12:33:4250,92N.m % grd U/min126,67 U/min

27 9,610 1,16 28,25 21.05.2017 12:33:5051,58N.m % grd U/min125,50 U/min

28 9,410 -0,95 32,25 21.05.2017 12:33:5948,08N.m % grd U/min126,00 U/min

29 9,600 1,05 31,75 21.05.2017 12:34:0651,17N.m % grd U/min124,83 U/min

30 9,600 1,05 29,50 21.05.2017 12:34:1552,71N.m % grd U/min126,17 U/min

31 9,640 1,47 35,00 21.05.2017 12:34:2254,96N.m % grd U/min124,00 U/min

32 9,590 0,95 30,75 21.05.2017 12:34:3053,88N.m % grd U/min124,17 U/min

33 9,460 -0,42 31,00 21.05.2017 12:34:3952,08N.m % grd U/min126,17 U/min

34 9,500 0,00 31,50 21.05.2017 12:34:4654,88N.m % grd U/min123,50 U/min

35 9,640 1,47 30,25 21.05.2017 12:34:5451,46N.m % grd U/min125,00 U/min

36 9,490 -0,11 30,25 21.05.2017 12:35:0351,79N.m % grd U/min126,00 U/min

37 9,620 1,26 30,25 21.05.2017 12:35:1052,54N.m % grd U/min123,83 U/min

38 9,610 1,16 30,00 21.05.2017 12:35:1852,71N.m % grd U/min124,67 U/min

39 9,610 1,16 29,75 21.05.2017 12:35:2754,17N.m % grd U/min123,83 U/min

40 9,530 0,32 28,25 21.05.2017 12:35:3552,71N.m % grd U/min123,33 U/min

41 9,550 0,53 32,25 21.05.2017 12:35:4250,83N.m % grd U/min126,50 U/min

42 9,490 -0,11 24,50 21.05.2017 12:35:5054,83N.m % grd U/min125,50 U/min

43 9,650 1,58 33,75 21.05.2017 12:35:5949,92N.m % grd U/min126,17 U/min

44 9,610 1,16 32,00 21.05.2017 12:36:0650,88N.m % grd U/min124,67 U/min

45 9,640 1,47 30,00 21.05.2017 12:36:1453,33N.m % grd U/min124,17 U/min

46 9,530 0,32 30,25 21.05.2017 12:36:2252,08N.m % grd U/min126,17 U/min

47 9,650 1,58 30,50 21.05.2017 12:36:3052,08N.m % grd U/min125,83 U/min

48 9,690 2,00 31,50 21.05.2017 12:36:3853,33N.m % grd U/min123,50 U/min

49 9,520 0,21 27,25 21.05.2017 12:36:4652,08N.m % grd U/min125,33 U/min

50 9,510 0,11 30,00 21.05.2017 12:36:5451,46N.m % grd U/min125,67 U/min

51 9,520 0,21 29,75 21.05.2017 12:37:0252,71N.m % grd U/min123,50 U/min

52 9,500 0,00 28,75 21.05.2017 12:37:1053,29N.m % grd U/min125,17 U/min

53 9,530 0,32 27,75 21.05.2017 12:37:1852,08N.m % grd U/min126,33 U/min

54 9,610 1,16 29,25 21.05.2017 12:37:2652,08N.m % grd U/min124,17 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,538 0,0766 2,895 2,729

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,290 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 9,620 1,26 29,50 21.05.2017 12:37:3452,08N.m % grd U/min124,00 U/min

56 9,520 0,21 30,75 21.05.2017 12:37:4252,71N.m % grd U/min126,33 U/min

57 9,690 2,00 28,50 21.05.2017 12:37:5052,08N.m % grd U/min125,17 U/min

58 9,620 1,26 31,25 21.05.2017 12:37:5852,71N.m % grd U/min123,50 U/min

59 9,610 1,16 29,25 21.05.2017 12:38:0652,08N.m % grd U/min125,17 U/min

60 9,510 0,11 28,50 21.05.2017 12:38:1451,46N.m % grd U/min126,50 U/min

61 9,440 -0,63 27,75 21.05.2017 12:38:2251,46N.m % grd U/min124,50 U/min

62 9,500 0,00 30,00 21.05.2017 12:38:3053,33N.m % grd U/min124,33 U/min

63 9,420 -0,84 29,00 21.05.2017 12:38:3850,92N.m % grd U/min126,33 U/min

64 9,610 1,16 28,25 21.05.2017 12:38:4652,08N.m % grd U/min125,00 U/min

65 9,520 0,21 28,00 21.05.2017 12:38:5453,38N.m % grd U/min123,50 U/min

66 9,500 0,00 29,75 21.05.2017 12:39:0251,50N.m % grd U/min125,67 U/min

67 9,480 -0,21 28,50 21.05.2017 12:39:1054,00N.m % grd U/min125,83 U/min

68 9,480 -0,21 32,25 21.05.2017 12:39:1854,83N.m % grd U/min123,83 U/min

69 9,480 -0,21 30,25 21.05.2017 12:39:2651,50N.m % grd U/min124,50 U/min

70 9,450 -0,53 28,75 21.05.2017 12:39:3453,33N.m % grd U/min126,50 U/min

71 9,590 0,95 28,50 21.05.2017 12:39:4252,71N.m % grd U/min125,17 U/min

72 9,440 -0,63 26,25 21.05.2017 12:39:5054,71N.m % grd U/min123,67 U/min

73 9,610 1,16 36,00 21.05.2017 12:39:5849,96N.m % grd U/min125,83 U/min

74 9,580 0,84 26,50 21.05.2017 12:40:0654,83N.m % grd U/min125,50 U/min

75 9,550 0,53 29,50 21.05.2017 12:40:1452,08N.m % grd U/min123,50 U/min

76 9,420 -0,84 27,75 21.05.2017 12:40:2252,08N.m % grd U/min125,00 U/min

77 9,540 0,42 30,00 21.05.2017 12:40:3052,71N.m % grd U/min126,17 U/min

78 9,520 0,21 30,25 21.05.2017 12:40:3852,08N.m % grd U/min124,17 U/min

79 9,620 1,26 32,00 21.05.2017 12:40:4655,58N.m % grd U/min124,33 U/min

80 9,410 -0,95 29,25 21.05.2017 12:40:5453,83N.m % grd U/min126,33 U/min

81 9,450 -0,53 29,00 21.05.2017 12:41:0254,00N.m % grd U/min124,17 U/min

82 9,530 0,32 33,50 21.05.2017 12:41:1055,46N.m % grd U/min124,33 U/min

83 9,610 1,16 35,50 21.05.2017 12:41:1849,50N.m % grd U/min126,50 U/min

84 9,430 -0,74 26,25 21.05.2017 12:41:2653,42N.m % grd U/min125,00 U/min

85 9,610 1,16 33,25 21.05.2017 12:41:3452,71N.m % grd U/min123,50 U/min

86 9,440 -0,63 29,25 21.05.2017 12:41:4252,08N.m % grd U/min125,50 U/min

87 9,500 0,00 30,75 21.05.2017 12:41:5053,29N.m % grd U/min126,00 U/min

88 9,500 0,00 31,00 21.05.2017 12:41:5855,13N.m % grd U/min123,50 U/min

89 9,570 0,74 31,50 21.05.2017 12:42:0650,92N.m % grd U/min125,17 U/min

90 9,450 -0,53 29,00 21.05.2017 12:42:1453,33N.m % grd U/min126,00 U/min

91 9,590 0,95 32,00 21.05.2017 12:42:2255,67N.m % grd U/min123,67 U/min

92 9,600 1,05 29,50 21.05.2017 12:42:3051,50N.m % grd U/min125,17 U/min

93 9,530 0,32 29,25 21.05.2017 12:42:3853,92N.m % grd U/min126,33 U/min

94 9,650 1,58 31,75 21.05.2017 12:42:4654,46N.m % grd U/min124,17 U/min

95 9,460 -0,42 30,00 21.05.2017 12:42:5453,29N.m % grd U/min124,50 U/min

96 9,620 1,26 33,50 21.05.2017 12:43:0249,38N.m % grd U/min126,67 U/min

97 9,590 0,95 29,75 21.05.2017 12:43:1055,71N.m % grd U/min124,83 U/min

98 9,510 0,11 27,25 21.05.2017 12:43:1853,33N.m % grd U/min124,00 U/min

99 9,630 1,37 31,75 21.05.2017 12:43:2650,88N.m % grd U/min125,33 U/min

100 9,440 -0,63 29,25 21.05.2017 12:43:3454,46N.m % grd U/min125,50 U/min
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Grafik
Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140019

Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20 HS-Technik GmbH
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Grafik
Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140019

Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20 HS-Technik GmbH
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,071 0,0707 5,610 5,273

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,360 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 16,980 -0,12 359,25 20.05.2017 14:18:5446,83N.m % grd U/min431,17 U/min

2 16,960 -0,24 362,00 20.05.2017 14:19:1446,71N.m % grd U/min431,83 U/min

3 17,180 1,06 369,50 20.05.2017 14:19:3446,75N.m % grd U/min431,17 U/min

4 17,160 0,94 353,00 20.05.2017 14:19:5446,54N.m % grd U/min431,50 U/min

5 16,980 -0,12 361,25 20.05.2017 14:20:1446,79N.m % grd U/min431,67 U/min

6 17,060 0,35 347,25 20.05.2017 14:20:3446,67N.m % grd U/min431,83 U/min

7 17,080 0,47 362,50 20.05.2017 14:20:5446,67N.m % grd U/min431,50 U/min

8 17,140 0,82 349,75 20.05.2017 14:21:1446,54N.m % grd U/min432,00 U/min

9 17,110 0,65 362,25 20.05.2017 14:21:3446,67N.m % grd U/min432,00 U/min

10 17,070 0,41 347,50 20.05.2017 14:21:5446,71N.m % grd U/min431,00 U/min

11 17,040 0,24 360,75 20.05.2017 14:22:1446,63N.m % grd U/min431,17 U/min

12 17,070 0,41 351,00 20.05.2017 14:22:3446,67N.m % grd U/min431,00 U/min

13 17,040 0,24 359,50 20.05.2017 14:22:5446,63N.m % grd U/min431,33 U/min

14 17,030 0,18 356,25 20.05.2017 14:23:1446,67N.m % grd U/min431,33 U/min

15 17,030 0,18 348,25 20.05.2017 14:23:3446,58N.m % grd U/min431,67 U/min

16 17,180 1,06 359,50 20.05.2017 14:23:5446,63N.m % grd U/min431,00 U/min

17 17,000 0,00 342,00 20.05.2017 14:24:1446,50N.m % grd U/min431,83 U/min

18 17,040 0,24 358,75 20.05.2017 14:24:3446,54N.m % grd U/min431,83 U/min

19 17,090 0,53 360,50 20.05.2017 14:24:5446,83N.m % grd U/min431,50 U/min

20 17,020 0,12 353,00 20.05.2017 14:25:1446,54N.m % grd U/min432,00 U/min

21 17,050 0,29 363,75 20.05.2017 14:25:3446,79N.m % grd U/min431,00 U/min

22 17,070 0,41 350,50 20.05.2017 14:25:5446,58N.m % grd U/min431,17 U/min

23 17,030 0,18 366,00 20.05.2017 14:26:1446,83N.m % grd U/min431,00 U/min

24 17,090 0,53 352,25 20.05.2017 14:26:3446,71N.m % grd U/min431,00 U/min

25 16,900 -0,59 360,00 20.05.2017 14:26:5446,63N.m % grd U/min431,33 U/min

26 17,030 0,18 353,75 20.05.2017 14:27:1446,75N.m % grd U/min431,17 U/min

27 17,000 0,00 363,25 20.05.2017 14:27:3446,67N.m % grd U/min431,83 U/min

28 16,920 -0,47 339,50 20.05.2017 14:27:5446,63N.m % grd U/min431,50 U/min

29 17,070 0,41 369,50 20.05.2017 14:28:1446,46N.m % grd U/min431,83 U/min

30 17,050 0,29 345,75 20.05.2017 14:28:3446,67N.m % grd U/min431,67 U/min

31 17,070 0,41 347,25 20.05.2017 14:28:5446,46N.m % grd U/min431,83 U/min

32 17,100 0,59 364,00 20.05.2017 14:29:1446,63N.m % grd U/min430,67 U/min

33 17,080 0,47 352,50 20.05.2017 14:30:5446,71N.m % grd U/min431,50 U/min

34 17,090 0,53 376,75 20.05.2017 14:31:1446,79N.m % grd U/min431,17 U/min

35 17,040 0,24 350,00 20.05.2017 14:31:3446,67N.m % grd U/min431,67 U/min

36 17,050 0,29 373,25 20.05.2017 14:31:5446,75N.m % grd U/min431,17 U/min

37 17,030 0,18 351,75 20.05.2017 14:32:1446,67N.m % grd U/min431,67 U/min

38 17,160 0,94 368,50 20.05.2017 14:32:3446,71N.m % grd U/min431,83 U/min

39 16,980 -0,12 348,00 20.05.2017 14:32:5446,58N.m % grd U/min432,00 U/min

40 17,050 0,29 367,25 20.05.2017 14:33:1446,58N.m % grd U/min431,83 U/min

41 17,100 0,59 348,50 20.05.2017 14:33:3446,63N.m % grd U/min431,17 U/min

42 17,220 1,29 369,25 20.05.2017 14:33:5446,58N.m % grd U/min431,00 U/min

43 17,170 1,00 352,75 20.05.2017 14:34:1446,63N.m % grd U/min431,33 U/min

44 17,170 1,00 358,25 20.05.2017 14:34:3446,38N.m % grd U/min431,50 U/min

45 17,020 0,12 359,00 20.05.2017 14:34:5446,58N.m % grd U/min430,83 U/min

46 16,950 -0,29 347,50 20.05.2017 14:35:1446,71N.m % grd U/min431,50 U/min

47 17,230 1,35 371,00 20.05.2017 14:35:3446,50N.m % grd U/min431,67 U/min

48 17,140 0,82 349,75 20.05.2017 14:35:5446,67N.m % grd U/min431,50 U/min

49 17,090 0,53 364,00 20.05.2017 14:36:1446,50N.m % grd U/min432,17 U/min

50 17,060 0,35 351,75 20.05.2017 14:36:3446,67N.m % grd U/min431,67 U/min

51 17,130 0,76 366,00 20.05.2017 14:36:5446,50N.m % grd U/min431,83 U/min

52 17,130 0,76 349,25 20.05.2017 14:37:1446,63N.m % grd U/min430,83 U/min

53 17,070 0,41 360,50 20.05.2017 14:37:3446,46N.m % grd U/min431,17 U/min

54 17,100 0,59 349,00 20.05.2017 14:37:5446,58N.m % grd U/min431,17 U/min

Seite 5 von 12



Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,071 0,0707 5,610 5,273

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,360 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 17,120 0,71 365,50 20.05.2017 14:38:1446,63N.m % grd U/min431,17 U/min

56 17,050 0,29 351,75 20.05.2017 14:38:3446,54N.m % grd U/min431,33 U/min

57 17,100 0,59 361,50 20.05.2017 14:38:5446,58N.m % grd U/min431,33 U/min

58 17,210 1,24 350,75 20.05.2017 14:39:1446,63N.m % grd U/min431,50 U/min

59 17,010 0,06 334,50 20.05.2017 14:39:3446,50N.m % grd U/min431,50 U/min

60 17,010 0,06 357,00 20.05.2017 14:39:5446,54N.m % grd U/min431,50 U/min

61 17,050 0,29 346,25 20.05.2017 14:40:1446,58N.m % grd U/min431,50 U/min

62 17,110 0,65 365,00 20.05.2017 14:40:3446,54N.m % grd U/min431,33 U/min

63 17,090 0,53 356,00 20.05.2017 14:40:5446,58N.m % grd U/min431,67 U/min

64 17,150 0,88 379,50 20.05.2017 14:41:1446,67N.m % grd U/min431,00 U/min

65 17,050 0,29 352,50 20.05.2017 14:41:3446,54N.m % grd U/min431,17 U/min

66 17,080 0,47 373,50 20.05.2017 14:41:5446,42N.m % grd U/min431,33 U/min

67 17,020 0,12 350,75 20.05.2017 14:42:1446,54N.m % grd U/min431,33 U/min

68 17,040 0,24 369,25 20.05.2017 14:42:3446,42N.m % grd U/min431,33 U/min

69 17,030 0,18 359,50 20.05.2017 14:42:5446,63N.m % grd U/min431,17 U/min

70 17,100 0,59 368,00 20.05.2017 14:43:1446,21N.m % grd U/min431,67 U/min

71 16,990 -0,06 352,50 20.05.2017 14:43:3446,63N.m % grd U/min431,50 U/min

72 16,950 -0,29 346,50 20.05.2017 14:43:5446,46N.m % grd U/min431,83 U/min

73 17,120 0,71 366,75 20.05.2017 14:44:1446,54N.m % grd U/min431,50 U/min

74 17,080 0,47 342,50 20.05.2017 14:44:3446,50N.m % grd U/min431,50 U/min

75 17,030 0,18 368,75 20.05.2017 14:44:5446,67N.m % grd U/min432,00 U/min

76 17,040 0,24 351,00 20.05.2017 14:45:1446,50N.m % grd U/min431,17 U/min

77 17,080 0,47 381,25 20.05.2017 14:45:3446,63N.m % grd U/min431,17 U/min

78 17,080 0,47 356,50 20.05.2017 14:45:5446,42N.m % grd U/min431,00 U/min

79 17,260 1,53 384,50 20.05.2017 14:46:1446,67N.m % grd U/min431,33 U/min

80 17,050 0,29 360,00 20.05.2017 14:46:3446,50N.m % grd U/min431,50 U/min

81 17,090 0,53 383,00 20.05.2017 14:46:5446,58N.m % grd U/min431,83 U/min

82 17,060 0,35 354,75 20.05.2017 14:47:1446,50N.m % grd U/min431,33 U/min

83 17,010 0,06 364,50 20.05.2017 14:47:3446,58N.m % grd U/min431,83 U/min

84 17,040 0,24 345,00 20.05.2017 14:47:5446,42N.m % grd U/min431,67 U/min

85 17,050 0,29 356,50 20.05.2017 14:48:1446,38N.m % grd U/min432,33 U/min

86 17,010 0,06 357,50 20.05.2017 14:48:3446,67N.m % grd U/min431,50 U/min

87 16,990 -0,06 349,25 20.05.2017 14:48:5446,46N.m % grd U/min432,33 U/min

88 17,250 1,47 365,50 20.05.2017 14:49:1446,67N.m % grd U/min430,67 U/min

89 17,030 0,18 348,00 20.05.2017 14:49:3446,38N.m % grd U/min431,33 U/min

90 17,100 0,59 360,50 20.05.2017 14:49:5446,46N.m % grd U/min431,00 U/min

91 17,210 1,24 358,50 20.05.2017 14:50:1446,42N.m % grd U/min431,17 U/min

92 17,000 0,00 364,75 20.05.2017 14:50:3446,58N.m % grd U/min431,33 U/min

93 17,000 0,00 341,75 20.05.2017 14:50:5446,50N.m % grd U/min431,33 U/min

94 17,080 0,47 363,00 20.05.2017 14:51:1446,25N.m % grd U/min431,67 U/min

95 17,030 0,18 359,75 20.05.2017 14:51:3446,58N.m % grd U/min431,17 U/min

96 17,110 0,65 345,25 20.05.2017 14:51:5446,29N.m % grd U/min431,83 U/min

97 17,000 0,00 358,50 20.05.2017 14:52:1446,38N.m % grd U/min431,83 U/min

98 17,250 1,47 350,75 20.05.2017 14:52:3446,46N.m % grd U/min431,67 U/min

99 17,130 0,76 360,50 20.05.2017 14:52:5446,38N.m % grd U/min432,33 U/min

100 17,100 0,59 358,75 20.05.2017 14:53:1446,63N.m % grd U/min431,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,031 0,1217 3,260 3,175

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,520 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 17,000 0,00 30,25 21.05.2017 13:21:1146,21N.m % grd U/min248,50 U/min

2 16,990 -0,06 30,50 21.05.2017 13:21:3143,33N.m % grd U/min248,17 U/min

3 17,040 0,24 31,50 21.05.2017 13:21:5143,21N.m % grd U/min248,00 U/min

4 17,250 1,47 31,25 21.05.2017 13:22:1143,83N.m % grd U/min247,83 U/min

5 17,110 0,65 29,75 21.05.2017 13:22:3144,04N.m % grd U/min248,00 U/min

6 16,970 -0,18 31,00 21.05.2017 13:22:5144,92N.m % grd U/min248,17 U/min

7 17,020 0,12 31,00 21.05.2017 13:23:1142,75N.m % grd U/min248,17 U/min

8 17,010 0,06 30,50 21.05.2017 13:23:3141,79N.m % grd U/min248,00 U/min

9 16,940 -0,35 29,25 21.05.2017 13:23:5145,79N.m % grd U/min248,17 U/min

10 17,050 0,29 30,75 21.05.2017 13:24:1143,71N.m % grd U/min248,00 U/min

11 16,880 -0,71 27,75 21.05.2017 13:24:3142,96N.m % grd U/min248,17 U/min

12 16,870 -0,76 29,50 21.05.2017 13:24:5144,04N.m % grd U/min248,50 U/min

13 17,070 0,41 31,50 21.05.2017 13:25:1142,92N.m % grd U/min248,33 U/min

14 17,150 0,88 31,50 21.05.2017 13:25:3145,25N.m % grd U/min248,00 U/min

15 16,870 -0,76 28,50 21.05.2017 13:25:5144,63N.m % grd U/min248,33 U/min

16 17,060 0,35 29,50 21.05.2017 13:27:3147,92N.m % grd U/min248,50 U/min

17 17,020 0,12 30,25 21.05.2017 13:27:5144,33N.m % grd U/min248,50 U/min

18 16,980 -0,12 29,75 21.05.2017 13:28:1143,46N.m % grd U/min247,83 U/min

19 16,930 -0,41 28,75 21.05.2017 13:28:3145,88N.m % grd U/min248,33 U/min

20 16,870 -0,76 28,25 21.05.2017 13:28:5144,83N.m % grd U/min248,67 U/min

21 17,050 0,29 31,25 21.05.2017 13:29:1144,00N.m % grd U/min248,17 U/min

22 17,080 0,47 29,75 21.05.2017 13:29:3142,96N.m % grd U/min248,33 U/min

23 16,980 -0,12 30,50 21.05.2017 13:29:5146,63N.m % grd U/min248,00 U/min

24 17,070 0,41 31,25 21.05.2017 13:30:1143,00N.m % grd U/min248,00 U/min

25 17,110 0,65 31,25 21.05.2017 13:30:3144,63N.m % grd U/min247,67 U/min

26 17,100 0,59 30,25 21.05.2017 13:30:5147,63N.m % grd U/min248,33 U/min

27 16,950 -0,29 30,25 21.05.2017 13:31:1143,63N.m % grd U/min247,83 U/min

28 17,000 0,00 28,00 21.05.2017 13:31:3143,46N.m % grd U/min248,17 U/min

29 17,000 0,00 29,25 21.05.2017 13:31:5144,33N.m % grd U/min247,83 U/min

30 17,140 0,82 31,25 21.05.2017 13:32:1143,71N.m % grd U/min248,00 U/min

31 16,970 -0,18 30,00 21.05.2017 13:32:3144,33N.m % grd U/min248,50 U/min

32 16,820 -1,06 28,50 21.05.2017 13:32:5145,96N.m % grd U/min248,33 U/min

33 16,920 -0,47 27,75 21.05.2017 13:33:1143,58N.m % grd U/min248,50 U/min

34 16,960 -0,24 30,00 21.05.2017 13:33:3142,71N.m % grd U/min248,33 U/min

35 17,110 0,65 31,25 21.05.2017 13:33:5145,46N.m % grd U/min248,33 U/min

36 16,880 -0,71 28,75 21.05.2017 13:34:1144,96N.m % grd U/min248,17 U/min

37 17,030 0,18 30,50 21.05.2017 13:34:3142,04N.m % grd U/min248,33 U/min

38 17,130 0,76 30,75 21.05.2017 13:34:5143,58N.m % grd U/min248,00 U/min

39 16,840 -0,94 29,75 21.05.2017 13:35:1145,25N.m % grd U/min248,50 U/min

40 17,020 0,12 27,75 21.05.2017 13:35:3144,88N.m % grd U/min248,17 U/min

41 17,300 1,76 31,50 21.05.2017 13:35:5143,63N.m % grd U/min247,50 U/min

42 17,040 0,24 30,75 21.05.2017 13:36:1143,33N.m % grd U/min248,33 U/min

43 16,950 -0,29 29,50 21.05.2017 13:36:3146,46N.m % grd U/min248,17 U/min

44 17,040 0,24 30,50 21.05.2017 13:36:5141,79N.m % grd U/min248,00 U/min

45 16,850 -0,88 29,75 21.05.2017 13:37:1142,33N.m % grd U/min248,17 U/min

46 16,970 -0,18 30,00 21.05.2017 13:37:3144,96N.m % grd U/min248,50 U/min

47 17,170 1,00 29,00 21.05.2017 13:37:5145,08N.m % grd U/min248,00 U/min

48 17,120 0,71 30,75 21.05.2017 13:38:1143,67N.m % grd U/min247,67 U/min

49 16,810 -1,12 29,00 21.05.2017 13:38:3143,75N.m % grd U/min247,83 U/min

50 17,220 1,29 30,75 21.05.2017 13:38:5146,88N.m % grd U/min247,67 U/min

51 17,040 0,24 28,25 21.05.2017 13:39:1145,21N.m % grd U/min248,33 U/min

52 17,020 0,12 30,00 21.05.2017 13:39:3144,54N.m % grd U/min248,00 U/min

53 16,940 -0,35 29,75 21.05.2017 13:39:5144,75N.m % grd U/min248,33 U/min

54 17,190 1,12 31,00 21.05.2017 13:40:1147,63N.m % grd U/min248,67 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,031 0,1217 3,260 3,175

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,520 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 16,990 -0,06 29,75 21.05.2017 13:40:3146,46N.m % grd U/min248,50 U/min

56 17,190 1,12 30,75 21.05.2017 13:40:5144,08N.m % grd U/min247,83 U/min

57 17,240 1,41 31,50 21.05.2017 13:41:1143,33N.m % grd U/min248,17 U/min

58 16,860 -0,82 29,50 21.05.2017 13:41:3144,75N.m % grd U/min248,33 U/min

59 17,030 0,18 30,00 21.05.2017 13:41:5145,88N.m % grd U/min248,00 U/min

60 17,050 0,29 29,50 21.05.2017 13:42:1145,63N.m % grd U/min248,00 U/min

61 16,980 -0,12 30,00 21.05.2017 13:42:3144,00N.m % grd U/min247,67 U/min

62 17,030 0,18 29,00 21.05.2017 13:42:5144,96N.m % grd U/min248,67 U/min

63 16,990 -0,06 28,25 21.05.2017 13:43:1144,33N.m % grd U/min248,50 U/min

64 17,170 1,00 31,50 21.05.2017 13:43:3142,92N.m % grd U/min248,00 U/min

65 17,010 0,06 29,50 21.05.2017 13:43:5145,79N.m % grd U/min248,00 U/min

66 16,920 -0,47 27,75 21.05.2017 13:44:1149,17N.m % grd U/min248,50 U/min

67 16,880 -0,71 29,75 21.05.2017 13:44:3146,13N.m % grd U/min248,50 U/min

68 17,310 1,82 32,25 21.05.2017 13:44:5142,92N.m % grd U/min248,33 U/min

69 17,100 0,59 31,50 21.05.2017 13:45:1142,54N.m % grd U/min248,00 U/min

70 16,840 -0,94 29,75 21.05.2017 13:45:3145,04N.m % grd U/min248,50 U/min

71 17,230 1,35 30,75 21.05.2017 13:45:5145,13N.m % grd U/min248,17 U/min

72 17,090 0,53 30,75 21.05.2017 13:46:1142,17N.m % grd U/min247,67 U/min

73 17,020 0,12 30,50 21.05.2017 13:46:3145,25N.m % grd U/min247,83 U/min

74 16,930 -0,41 29,25 21.05.2017 13:46:5145,96N.m % grd U/min247,67 U/min

75 16,990 -0,06 21,25 21.05.2017 13:47:1150,42N.m % grd U/min248,17 U/min

76 17,040 0,24 27,50 21.05.2017 13:47:3145,29N.m % grd U/min248,00 U/min

77 17,100 0,59 30,25 21.05.2017 13:47:5144,75N.m % grd U/min248,00 U/min

78 16,820 -1,06 27,25 21.05.2017 13:48:1145,21N.m % grd U/min248,00 U/min

79 16,980 -0,12 26,25 21.05.2017 13:48:3150,00N.m % grd U/min248,33 U/min

80 17,130 0,76 31,00 21.05.2017 13:48:5144,33N.m % grd U/min248,17 U/min

81 17,230 1,35 32,25 21.05.2017 13:49:1143,46N.m % grd U/min248,33 U/min

82 16,950 -0,29 28,00 21.05.2017 13:49:3145,50N.m % grd U/min248,50 U/min

83 17,140 0,82 29,75 21.05.2017 13:49:5145,25N.m % grd U/min247,67 U/min

84 17,050 0,29 31,75 21.05.2017 13:50:1142,79N.m % grd U/min247,83 U/min

85 16,930 -0,41 28,75 21.05.2017 13:50:3145,50N.m % grd U/min248,00 U/min

86 16,860 -0,82 28,00 21.05.2017 13:50:5150,00N.m % grd U/min248,00 U/min

87 17,000 0,00 30,50 21.05.2017 13:51:1145,54N.m % grd U/min247,50 U/min

88 16,890 -0,65 30,50 21.05.2017 13:51:3142,67N.m % grd U/min248,00 U/min

89 17,030 0,18 31,50 21.05.2017 13:51:5146,29N.m % grd U/min248,17 U/min

90 16,930 -0,41 30,00 21.05.2017 13:52:1149,29N.m % grd U/min247,83 U/min

91 17,230 1,35 30,50 21.05.2017 13:52:3144,54N.m % grd U/min248,33 U/min

92 17,120 0,71 32,25 21.05.2017 13:52:5143,33N.m % grd U/min248,17 U/min

93 17,300 1,76 31,50 21.05.2017 13:53:1144,75N.m % grd U/min248,00 U/min

94 16,920 -0,47 30,50 21.05.2017 13:53:3147,08N.m % grd U/min248,17 U/min

95 17,020 0,12 30,75 21.05.2017 13:53:5145,67N.m % grd U/min248,50 U/min

96 17,030 0,18 31,25 21.05.2017 13:54:1142,29N.m % grd U/min248,33 U/min

97 17,330 1,94 31,25 21.05.2017 13:54:3145,58N.m % grd U/min247,67 U/min

98 16,930 -0,41 21,75 21.05.2017 13:54:5150,83N.m % grd U/min248,00 U/min

99 17,140 0,82 29,00 21.05.2017 13:55:1145,50N.m % grd U/min248,33 U/min

100 17,270 1,59 32,75 21.05.2017 13:55:3142,75N.m % grd U/min247,67 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,072 0,0837 5,573 5,286

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,390 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 20,030 0,15 357,00 20.05.2017 15:08:1452,13N.m % grd U/min431,33 U/min

2 20,230 1,15 384,50 20.05.2017 15:08:5952,17N.m % grd U/min431,33 U/min

3 19,960 -0,20 360,00 20.05.2017 15:09:4452,04N.m % grd U/min431,67 U/min

4 20,120 0,60 358,25 20.05.2017 15:10:2952,04N.m % grd U/min431,50 U/min

5 20,050 0,25 364,25 20.05.2017 15:11:1452,04N.m % grd U/min431,33 U/min

6 19,980 -0,10 356,75 20.05.2017 15:11:5951,96N.m % grd U/min431,83 U/min

7 20,160 0,80 360,75 20.05.2017 15:12:4452,21N.m % grd U/min431,50 U/min

8 20,090 0,45 369,25 20.05.2017 15:13:2952,00N.m % grd U/min431,33 U/min

9 20,110 0,55 358,50 20.05.2017 15:14:1452,04N.m % grd U/min431,17 U/min

10 20,060 0,30 351,75 20.05.2017 15:14:5952,13N.m % grd U/min431,67 U/min

11 20,080 0,40 370,50 20.05.2017 15:15:4452,17N.m % grd U/min431,83 U/min

12 20,030 0,15 360,50 20.05.2017 15:16:2951,79N.m % grd U/min431,17 U/min

13 20,060 0,30 356,00 20.05.2017 15:17:1452,13N.m % grd U/min431,33 U/min

14 19,970 -0,15 361,50 20.05.2017 15:17:5952,04N.m % grd U/min431,50 U/min

15 20,080 0,40 355,75 20.05.2017 15:18:4452,04N.m % grd U/min431,00 U/min

16 20,050 0,25 366,25 20.05.2017 15:19:2952,13N.m % grd U/min431,67 U/min

17 20,180 0,90 360,25 20.05.2017 15:20:1451,96N.m % grd U/min431,33 U/min

18 20,200 1,00 368,25 20.05.2017 15:20:5952,13N.m % grd U/min430,83 U/min

19 20,080 0,40 367,50 20.05.2017 15:21:4451,88N.m % grd U/min431,83 U/min

20 20,080 0,40 352,75 20.05.2017 15:22:2952,04N.m % grd U/min431,33 U/min

21 20,040 0,20 362,00 20.05.2017 15:23:1451,96N.m % grd U/min431,33 U/min

22 20,100 0,50 354,50 20.05.2017 15:23:5951,88N.m % grd U/min431,00 U/min

23 20,220 1,10 356,25 20.05.2017 15:24:4452,04N.m % grd U/min431,50 U/min

24 20,080 0,40 377,00 20.05.2017 15:25:2951,96N.m % grd U/min431,50 U/min

25 20,100 0,50 357,00 20.05.2017 15:26:1452,00N.m % grd U/min430,83 U/min

26 20,080 0,40 364,00 20.05.2017 15:26:5952,13N.m % grd U/min431,67 U/min

27 20,040 0,20 353,00 20.05.2017 15:27:4451,79N.m % grd U/min431,17 U/min

28 19,930 -0,35 351,50 20.05.2017 15:28:2952,04N.m % grd U/min430,83 U/min

29 20,020 0,10 360,75 20.05.2017 15:29:1451,88N.m % grd U/min432,00 U/min

30 20,120 0,60 365,75 20.05.2017 15:29:5951,67N.m % grd U/min431,67 U/min

31 20,090 0,45 351,75 20.05.2017 15:30:4451,96N.m % grd U/min431,00 U/min

32 20,010 0,05 352,75 20.05.2017 15:31:2952,13N.m % grd U/min431,50 U/min

33 20,150 0,75 358,50 20.05.2017 15:32:1451,79N.m % grd U/min431,33 U/min

34 20,000 0,00 357,25 20.05.2017 15:32:5952,21N.m % grd U/min431,17 U/min

35 20,070 0,35 368,75 20.05.2017 15:33:4451,88N.m % grd U/min432,33 U/min

36 20,130 0,65 352,00 20.05.2017 15:34:2952,13N.m % grd U/min431,33 U/min

37 20,230 1,15 374,75 20.05.2017 15:35:1452,04N.m % grd U/min431,33 U/min

38 20,140 0,70 356,50 20.05.2017 15:35:5951,88N.m % grd U/min431,67 U/min

39 20,160 0,80 364,25 20.05.2017 15:36:4452,04N.m % grd U/min431,83 U/min

40 20,070 0,35 369,00 20.05.2017 15:37:2951,88N.m % grd U/min431,50 U/min

41 20,030 0,15 340,25 20.05.2017 15:38:1451,96N.m % grd U/min431,00 U/min

42 19,940 -0,30 362,50 20.05.2017 15:38:5952,04N.m % grd U/min431,67 U/min

43 20,220 1,10 366,00 20.05.2017 15:39:4451,88N.m % grd U/min431,33 U/min

44 20,260 1,30 359,75 20.05.2017 15:40:2952,04N.m % grd U/min431,00 U/min

45 19,980 -0,10 361,75 20.05.2017 15:41:1451,96N.m % grd U/min431,67 U/min

46 20,090 0,45 363,00 20.05.2017 15:43:2951,96N.m % grd U/min431,50 U/min

47 20,150 0,75 362,00 20.05.2017 15:44:1451,88N.m % grd U/min431,33 U/min

48 20,010 0,05 345,50 20.05.2017 15:44:5951,79N.m % grd U/min430,83 U/min

49 19,960 -0,20 352,00 20.05.2017 15:45:4451,96N.m % grd U/min431,67 U/min

50 20,110 0,55 361,25 20.05.2017 15:46:2951,88N.m % grd U/min431,50 U/min

51 19,960 -0,20 359,50 20.05.2017 15:47:1451,79N.m % grd U/min431,17 U/min

52 20,050 0,25 355,25 20.05.2017 15:47:5952,13N.m % grd U/min431,67 U/min

53 20,000 0,00 360,50 20.05.2017 15:48:4451,92N.m % grd U/min431,67 U/min

54 20,100 0,50 346,25 20.05.2017 15:49:2951,79N.m % grd U/min431,17 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,072 0,0837 5,573 5,286

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,390 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 20,240 1,20 352,75 20.05.2017 15:50:1452,04N.m % grd U/min430,67 U/min

56 20,090 0,45 356,00 20.05.2017 15:50:5952,04N.m % grd U/min431,33 U/min

57 20,240 1,20 368,25 20.05.2017 15:51:4451,79N.m % grd U/min431,50 U/min

58 20,060 0,30 365,25 20.05.2017 15:52:2951,71N.m % grd U/min430,83 U/min

59 20,310 1,55 350,50 20.05.2017 15:53:1451,96N.m % grd U/min431,33 U/min

60 20,080 0,40 368,25 20.05.2017 15:53:5951,88N.m % grd U/min431,50 U/min

61 19,950 -0,25 351,75 20.05.2017 15:54:4451,67N.m % grd U/min431,00 U/min

62 20,070 0,35 360,25 20.05.2017 15:55:2951,96N.m % grd U/min431,67 U/min

63 19,960 -0,20 352,25 20.05.2017 15:56:1451,92N.m % grd U/min431,00 U/min

64 20,110 0,55 360,00 20.05.2017 15:56:5951,79N.m % grd U/min431,00 U/min

65 20,000 0,00 353,50 20.05.2017 15:57:4451,79N.m % grd U/min431,83 U/min

66 20,050 0,25 351,50 20.05.2017 15:58:2951,96N.m % grd U/min431,17 U/min

67 20,130 0,65 365,25 20.05.2017 15:59:1451,79N.m % grd U/min431,00 U/min

68 20,060 0,30 367,75 20.05.2017 15:59:5951,83N.m % grd U/min432,00 U/min

69 19,990 -0,05 360,00 20.05.2017 16:00:4451,71N.m % grd U/min431,33 U/min

70 20,080 0,40 352,00 20.05.2017 16:01:2951,79N.m % grd U/min431,17 U/min

71 20,160 0,80 360,25 20.05.2017 16:02:1452,04N.m % grd U/min431,67 U/min

72 20,100 0,50 365,00 20.05.2017 16:02:5951,79N.m % grd U/min431,50 U/min

73 20,070 0,35 347,00 20.05.2017 16:03:4451,79N.m % grd U/min431,17 U/min

74 20,210 1,05 353,50 20.05.2017 16:04:2951,96N.m % grd U/min431,00 U/min

75 20,160 0,80 364,00 20.05.2017 16:05:1451,96N.m % grd U/min431,50 U/min

76 19,990 -0,05 363,25 20.05.2017 16:05:5951,88N.m % grd U/min431,50 U/min

77 20,040 0,20 347,00 20.05.2017 16:06:4451,79N.m % grd U/min430,83 U/min

78 19,970 -0,15 347,75 20.05.2017 16:07:2952,00N.m % grd U/min431,50 U/min

79 20,020 0,10 360,50 20.05.2017 16:08:1451,88N.m % grd U/min431,17 U/min

80 20,070 0,35 357,00 20.05.2017 16:08:5951,71N.m % grd U/min431,17 U/min

81 20,000 0,00 350,00 20.05.2017 16:09:4451,88N.m % grd U/min431,50 U/min

82 19,990 -0,05 362,00 20.05.2017 16:10:2951,83N.m % grd U/min431,33 U/min

83 19,970 -0,15 349,75 20.05.2017 16:11:1451,71N.m % grd U/min430,83 U/min

84 20,030 0,15 344,00 20.05.2017 16:11:5951,79N.m % grd U/min431,50 U/min

85 20,130 0,65 359,50 20.05.2017 16:12:4451,96N.m % grd U/min431,50 U/min

86 20,090 0,45 355,50 20.05.2017 16:13:2951,63N.m % grd U/min431,17 U/min

87 20,040 0,20 350,75 20.05.2017 16:14:1451,96N.m % grd U/min431,50 U/min

88 19,970 -0,15 363,50 20.05.2017 16:14:5951,88N.m % grd U/min431,83 U/min

89 20,070 0,35 363,50 20.05.2017 16:15:4451,79N.m % grd U/min431,33 U/min

90 19,930 -0,35 349,25 20.05.2017 16:16:2951,67N.m % grd U/min431,67 U/min

91 20,120 0,60 364,00 20.05.2017 16:17:1451,88N.m % grd U/min431,33 U/min

92 19,980 -0,10 362,25 20.05.2017 16:17:5952,04N.m % grd U/min431,50 U/min

93 20,220 1,10 373,00 20.05.2017 16:18:4451,88N.m % grd U/min431,17 U/min

94 20,110 0,55 373,50 20.05.2017 16:19:2951,96N.m % grd U/min431,33 U/min

95 19,920 -0,40 355,50 20.05.2017 16:20:1451,79N.m % grd U/min431,50 U/min

96 20,080 0,40 367,25 20.05.2017 16:20:5951,79N.m % grd U/min430,50 U/min

97 20,030 0,15 353,75 20.05.2017 16:21:4451,79N.m % grd U/min431,67 U/min

98 20,010 0,05 348,75 20.05.2017 16:22:2951,79N.m % grd U/min431,17 U/min

99 19,940 -0,30 359,25 20.05.2017 16:23:1451,88N.m % grd U/min431,17 U/min

100 20,130 0,65 375,00 20.05.2017 16:23:5951,71N.m % grd U/min431,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,047 0,1394 3,347 3,235

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,570 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 19,950 -0,25 26,25 21.05.2017 14:43:5349,42N.m % grd U/min311,00 U/min

2 19,980 -0,10 22,75 21.05.2017 14:44:3851,25N.m % grd U/min309,83 U/min

3 19,910 -0,45 23,00 21.05.2017 14:45:2351,21N.m % grd U/min310,50 U/min

4 20,190 0,95 28,50 21.05.2017 14:46:0850,83N.m % grd U/min310,50 U/min

5 19,940 -0,30 25,00 21.05.2017 14:46:5351,25N.m % grd U/min310,17 U/min

6 19,940 -0,30 26,75 21.05.2017 14:47:3850,83N.m % grd U/min311,00 U/min

7 20,330 1,65 32,25 21.05.2017 14:48:2351,67N.m % grd U/min310,33 U/min

8 20,040 0,20 29,75 21.05.2017 14:49:0850,08N.m % grd U/min310,50 U/min

9 19,920 -0,40 25,75 21.05.2017 14:49:5352,50N.m % grd U/min310,83 U/min

10 20,330 1,65 31,50 21.05.2017 14:50:3849,79N.m % grd U/min310,67 U/min

11 19,930 -0,35 28,00 21.05.2017 14:51:2350,50N.m % grd U/min310,83 U/min

12 19,910 -0,45 28,25 21.05.2017 14:52:0850,88N.m % grd U/min311,17 U/min

13 20,120 0,60 31,25 21.05.2017 14:52:5349,79N.m % grd U/min310,67 U/min

14 20,170 0,85 30,25 21.05.2017 14:53:3850,42N.m % grd U/min310,33 U/min

15 20,300 1,50 32,75 21.05.2017 14:54:2349,21N.m % grd U/min311,17 U/min

16 19,970 -0,15 28,50 21.05.2017 14:55:0849,83N.m % grd U/min311,00 U/min

17 20,270 1,35 32,50 21.05.2017 14:55:5350,50N.m % grd U/min310,83 U/min

18 20,210 1,05 31,50 21.05.2017 14:56:3850,83N.m % grd U/min310,00 U/min

19 20,030 0,15 29,50 21.05.2017 14:57:2350,88N.m % grd U/min310,50 U/min

20 19,960 -0,20 27,00 21.05.2017 14:58:0851,67N.m % grd U/min310,00 U/min

21 20,090 0,45 29,00 21.05.2017 14:58:5351,67N.m % grd U/min310,67 U/min

22 19,940 -0,30 23,25 21.05.2017 14:59:3851,67N.m % grd U/min310,33 U/min

23 19,940 -0,30 28,25 21.05.2017 15:00:2350,50N.m % grd U/min310,67 U/min

24 19,850 -0,75 26,75 21.05.2017 15:01:0851,67N.m % grd U/min310,33 U/min

25 19,910 -0,45 29,00 21.05.2017 15:01:5350,21N.m % grd U/min311,00 U/min

26 20,030 0,15 28,75 21.05.2017 15:02:3850,50N.m % grd U/min310,67 U/min

27 19,910 -0,45 29,50 21.05.2017 15:03:2350,88N.m % grd U/min310,17 U/min

28 19,990 -0,05 30,50 21.05.2017 15:04:0849,75N.m % grd U/min310,50 U/min

29 19,880 -0,60 28,75 21.05.2017 15:04:5351,67N.m % grd U/min310,50 U/min

30 19,880 -0,60 29,00 21.05.2017 15:05:3750,50N.m % grd U/min310,50 U/min

31 20,240 1,20 32,25 21.05.2017 15:06:2350,13N.m % grd U/min310,67 U/min

32 20,070 0,35 31,50 21.05.2017 15:07:0849,54N.m % grd U/min310,67 U/min

33 20,270 1,35 32,75 21.05.2017 15:07:5350,21N.m % grd U/min310,50 U/min

34 20,410 2,05 33,75 21.05.2017 15:08:3851,29N.m % grd U/min310,83 U/min

35 20,060 0,30 30,75 21.05.2017 15:09:2349,83N.m % grd U/min310,33 U/min

36 20,160 0,80 32,00 21.05.2017 15:10:0851,25N.m % grd U/min310,33 U/min

37 19,930 -0,35 30,50 21.05.2017 15:10:5350,54N.m % grd U/min311,00 U/min

38 20,050 0,25 28,75 21.05.2017 15:11:3849,38N.m % grd U/min310,33 U/min

39 20,070 0,35 31,25 21.05.2017 15:12:2252,50N.m % grd U/min310,33 U/min

40 20,110 0,55 31,25 21.05.2017 15:13:0851,33N.m % grd U/min310,83 U/min

41 19,990 -0,05 29,50 21.05.2017 15:13:5351,33N.m % grd U/min310,50 U/min

42 20,080 0,40 30,50 21.05.2017 15:14:3849,33N.m % grd U/min310,33 U/min

43 19,940 -0,30 28,25 21.05.2017 15:15:2350,08N.m % grd U/min310,00 U/min

44 20,070 0,35 30,75 21.05.2017 15:16:0752,08N.m % grd U/min310,33 U/min

45 19,840 -0,80 28,25 21.05.2017 15:16:5350,17N.m % grd U/min310,50 U/min

46 20,180 0,90 31,50 21.05.2017 15:17:3752,08N.m % grd U/min310,33 U/min

47 19,940 -0,30 29,50 21.05.2017 15:18:2350,88N.m % grd U/min310,67 U/min

48 19,930 -0,35 27,50 21.05.2017 15:19:0750,50N.m % grd U/min310,33 U/min

49 19,930 -0,35 29,00 21.05.2017 15:19:5349,83N.m % grd U/min310,50 U/min

50 19,970 -0,15 29,75 21.05.2017 15:20:3849,83N.m % grd U/min310,50 U/min

51 19,920 -0,40 29,00 21.05.2017 15:21:2250,54N.m % grd U/min310,17 U/min

52 19,960 -0,20 30,75 21.05.2017 15:22:0849,29N.m % grd U/min310,33 U/min

53 20,140 0,70 31,50 21.05.2017 15:22:5349,13N.m % grd U/min310,17 U/min

54 20,020 0,10 30,75 21.05.2017 15:23:3850,17N.m % grd U/min310,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 647-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,047 0,1394 3,347 3,235

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,570 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140019

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 20,150 0,75 32,00 21.05.2017 15:24:2350,58N.m % grd U/min310,00 U/min

56 19,920 -0,40 29,50 21.05.2017 15:25:0850,58N.m % grd U/min310,83 U/min

57 20,020 0,10 30,75 21.05.2017 15:25:5350,88N.m % grd U/min310,33 U/min

58 20,410 2,05 32,75 21.05.2017 15:26:3850,92N.m % grd U/min310,33 U/min

59 20,020 0,10 30,50 21.05.2017 15:27:2349,88N.m % grd U/min310,67 U/min

60 19,890 -0,55 24,75 21.05.2017 15:28:0751,67N.m % grd U/min310,33 U/min

61 20,220 1,10 31,75 21.05.2017 15:28:5349,79N.m % grd U/min310,67 U/min

62 20,040 0,20 29,25 21.05.2017 15:29:3750,17N.m % grd U/min310,67 U/min

63 20,410 2,05 33,75 21.05.2017 15:30:2349,50N.m % grd U/min310,83 U/min

64 19,970 -0,15 30,00 21.05.2017 15:31:0849,50N.m % grd U/min310,33 U/min

65 19,940 -0,30 29,50 21.05.2017 15:31:5349,46N.m % grd U/min311,17 U/min

66 20,070 0,35 31,00 21.05.2017 15:32:3750,54N.m % grd U/min310,00 U/min

67 20,280 1,40 31,25 21.05.2017 15:33:2250,50N.m % grd U/min310,33 U/min

68 20,180 0,90 31,00 21.05.2017 15:34:0750,54N.m % grd U/min310,83 U/min

69 20,130 0,65 29,75 21.05.2017 15:34:5250,88N.m % grd U/min310,83 U/min

70 20,200 1,00 31,50 21.05.2017 15:35:3851,29N.m % grd U/min310,50 U/min

71 19,880 -0,60 27,00 21.05.2017 15:36:2250,83N.m % grd U/min311,00 U/min

72 19,910 -0,45 27,75 21.05.2017 15:37:0849,71N.m % grd U/min310,67 U/min

73 19,890 -0,55 27,75 21.05.2017 15:37:5349,75N.m % grd U/min310,67 U/min

74 20,020 0,10 28,00 21.05.2017 15:38:3848,96N.m % grd U/min311,00 U/min

75 19,980 -0,10 27,25 21.05.2017 15:39:2250,88N.m % grd U/min310,33 U/min

76 20,000 0,00 28,25 21.05.2017 15:40:0751,29N.m % grd U/min310,17 U/min

77 20,120 0,60 30,50 21.05.2017 15:40:5349,46N.m % grd U/min311,33 U/min

78 19,880 -0,60 27,25 21.05.2017 15:41:3850,13N.m % grd U/min310,67 U/min

79 19,920 -0,40 27,25 21.05.2017 15:42:2251,29N.m % grd U/min310,50 U/min

80 20,110 0,55 30,75 21.05.2017 15:43:0850,54N.m % grd U/min310,17 U/min

81 19,910 -0,45 29,50 21.05.2017 15:43:5349,79N.m % grd U/min310,83 U/min

82 19,950 -0,25 26,25 21.05.2017 15:44:3750,08N.m % grd U/min310,50 U/min

83 19,970 -0,15 30,00 21.05.2017 15:45:2349,54N.m % grd U/min310,50 U/min

84 20,010 0,05 30,75 21.05.2017 15:46:0850,54N.m % grd U/min310,67 U/min

85 20,250 1,25 32,75 21.05.2017 15:46:5351,25N.m % grd U/min310,50 U/min

86 19,880 -0,60 26,75 21.05.2017 15:47:3750,50N.m % grd U/min310,33 U/min

87 20,030 0,15 30,00 21.05.2017 15:48:2250,96N.m % grd U/min310,83 U/min

88 19,840 -0,80 27,50 21.05.2017 15:49:0750,88N.m % grd U/min310,33 U/min

89 20,190 0,95 32,50 21.05.2017 15:49:5351,25N.m % grd U/min310,33 U/min

90 20,200 1,00 31,50 21.05.2017 15:50:3750,50N.m % grd U/min310,33 U/min

91 20,020 0,10 31,50 21.05.2017 15:51:2350,21N.m % grd U/min310,33 U/min

92 20,090 0,45 31,00 21.05.2017 15:52:0750,96N.m % grd U/min309,83 U/min

93 20,190 0,95 32,25 21.05.2017 15:52:5252,08N.m % grd U/min311,00 U/min

94 20,060 0,30 30,25 21.05.2017 15:53:3750,13N.m % grd U/min310,33 U/min

95 19,920 -0,40 28,00 21.05.2017 15:54:2250,50N.m % grd U/min310,17 U/min

96 20,060 0,30 30,50 21.05.2017 15:55:0751,29N.m % grd U/min310,50 U/min

97 20,280 1,40 32,75 21.05.2017 15:55:5251,25N.m % grd U/min310,50 U/min

98 20,080 0,40 30,75 21.05.2017 15:56:3850,54N.m % grd U/min310,50 U/min

99 19,970 -0,15 30,00 21.05.2017 15:57:2350,54N.m % grd U/min311,00 U/min

100 20,140 0,70 31,25 21.05.2017 15:58:0749,33N.m % grd U/min310,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO
Datum/Uhrzeit 14.05.2017 16:57:10
Prüfer/Name HM.Hanke
Firma / Abteilung HS-Technik /  QS

Simulator Serien-Nr.
50Simulator
1014431

N.m

8,84 10,169,500 9,519 0,0543 4,085 3,967
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,270 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 9,560 0,63 368,50 14.05.2017 16:57:1051,83N.m % grd U/min466,83 U/min

2 9,460 -0,42 368,50 14.05.2017 16:57:2051,83N.m % grd U/min467,00 U/min

3 9,490 -0,11 367,50 14.05.2017 16:57:3051,63N.m % grd U/min467,17 U/min

4 9,490 -0,11 320,25 14.05.2017 16:57:4050,42N.m % grd U/min467,00 U/min

5 9,420 -0,84 358,25 14.05.2017 16:57:5051,92N.m % grd U/min466,50 U/min

6 9,530 0,32 360,50 14.05.2017 16:58:0051,79N.m % grd U/min467,17 U/min

7 9,450 -0,53 359,25 14.05.2017 16:58:1051,29N.m % grd U/min467,17 U/min

8 9,480 -0,21 388,00 14.05.2017 16:58:2051,96N.m % grd U/min467,33 U/min

9 9,560 0,63 367,00 14.05.2017 16:58:3052,08N.m % grd U/min467,33 U/min

10 9,520 0,21 393,25 14.05.2017 16:58:4052,46N.m % grd U/min467,67 U/min

11 9,580 0,84 362,75 14.05.2017 16:58:5053,00N.m % grd U/min467,33 U/min

12 9,530 0,32 357,00 14.05.2017 16:59:0052,21N.m % grd U/min467,17 U/min

13 9,500 0,00 358,50 14.05.2017 16:59:1052,21N.m % grd U/min467,50 U/min

14 9,560 0,63 355,75 14.05.2017 16:59:2052,42N.m % grd U/min467,67 U/min

15 9,540 0,42 371,50 14.05.2017 16:59:3052,21N.m % grd U/min467,67 U/min

16 9,430 -0,74 354,00 14.05.2017 16:59:4052,25N.m % grd U/min467,67 U/min

17 9,420 -0,84 357,25 14.05.2017 16:59:5051,88N.m % grd U/min467,33 U/min

18 9,590 0,95 379,25 14.05.2017 17:00:0054,42N.m % grd U/min467,67 U/min

19 9,480 -0,21 310,75 14.05.2017 17:00:1050,54N.m % grd U/min467,83 U/min

20 9,460 -0,42 360,75 14.05.2017 17:00:2049,79N.m % grd U/min467,83 U/min

21 9,540 0,42 348,25 14.05.2017 17:00:3050,29N.m % grd U/min467,67 U/min

22 9,500 0,00 377,25 14.05.2017 17:00:4053,54N.m % grd U/min467,83 U/min

23 9,540 0,42 368,50 14.05.2017 17:00:5051,00N.m % grd U/min468,00 U/min

24 9,410 -0,95 352,00 14.05.2017 17:01:0051,63N.m % grd U/min468,00 U/min

25 9,480 -0,21 351,00 14.05.2017 17:01:1052,96N.m % grd U/min467,00 U/min

26 9,580 0,84 360,00 14.05.2017 17:01:2052,58N.m % grd U/min466,83 U/min

27 9,570 0,74 386,25 14.05.2017 17:01:3052,29N.m % grd U/min467,00 U/min

28 9,530 0,32 366,00 14.05.2017 17:01:4051,75N.m % grd U/min467,33 U/min

29 9,460 -0,42 353,50 14.05.2017 17:01:5052,25N.m % grd U/min467,33 U/min

30 9,530 0,32 388,75 14.05.2017 17:02:0052,29N.m % grd U/min467,00 U/min

31 9,460 -0,42 361,25 14.05.2017 17:02:1053,50N.m % grd U/min467,33 U/min

32 9,530 0,32 391,00 14.05.2017 17:02:2052,38N.m % grd U/min467,00 U/min

33 9,460 -0,42 362,00 14.05.2017 17:02:3051,75N.m % grd U/min467,17 U/min

34 9,660 1,68 414,00 14.05.2017 17:02:4054,13N.m % grd U/min467,17 U/min

35 9,490 -0,11 367,75 14.05.2017 17:02:5052,75N.m % grd U/min467,33 U/min

36 9,390 -1,16 353,25 14.05.2017 17:03:0051,25N.m % grd U/min467,67 U/min

37 9,480 -0,21 383,25 14.05.2017 17:03:1052,46N.m % grd U/min467,50 U/min

38 9,510 0,11 345,75 14.05.2017 17:03:2052,50N.m % grd U/min467,33 U/min

39 9,530 0,32 339,25 14.05.2017 17:03:3052,38N.m % grd U/min467,67 U/min

40 9,480 -0,21 351,00 14.05.2017 17:03:4052,88N.m % grd U/min467,67 U/min

41 9,510 0,11 350,00 14.05.2017 17:03:5054,50N.m % grd U/min467,67 U/min

42 9,560 0,63 376,75 14.05.2017 17:04:0054,17N.m % grd U/min467,67 U/min

43 9,510 0,11 364,75 14.05.2017 17:04:1054,29N.m % grd U/min467,83 U/min

44 9,490 -0,11 351,75 14.05.2017 17:04:2052,75N.m % grd U/min467,83 U/min

45 9,490 -0,11 387,25 14.05.2017 17:04:3053,21N.m % grd U/min467,67 U/min

46 9,540 0,42 379,00 14.05.2017 17:04:4053,29N.m % grd U/min467,67 U/min

47 9,490 -0,11 370,25 14.05.2017 17:04:5052,13N.m % grd U/min467,83 U/min

48 9,490 -0,11 347,00 14.05.2017 17:05:0054,58N.m % grd U/min467,83 U/min

49 9,500 0,00 340,00 14.05.2017 17:05:1054,67N.m % grd U/min467,67 U/min

50 9,570 0,74 383,25 14.05.2017 17:05:2052,08N.m % grd U/min466,67 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,519 0,0543 4,085 3,967
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,270 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

51 9,490 -0,11 347,75 14.05.2017 17:05:3054,38N.m % grd U/min467,17 U/min

52 9,570 0,74 362,75 14.05.2017 17:05:4052,33N.m % grd U/min467,17 U/min

53 9,530 0,32 327,75 14.05.2017 17:05:5052,08N.m % grd U/min466,83 U/min

54 9,580 0,84 351,75 14.05.2017 17:06:0053,50N.m % grd U/min467,33 U/min

55 9,590 0,95 366,75 14.05.2017 17:06:1053,50N.m % grd U/min467,17 U/min

56 9,420 -0,84 370,00 14.05.2017 17:06:2052,83N.m % grd U/min467,67 U/min

57 9,490 -0,11 361,75 14.05.2017 17:06:3052,92N.m % grd U/min467,50 U/min

58 9,530 0,32 326,50 14.05.2017 17:06:4051,33N.m % grd U/min467,50 U/min

59 9,460 -0,42 312,00 14.05.2017 17:06:5050,42N.m % grd U/min467,50 U/min

60 9,450 -0,53 339,00 14.05.2017 17:07:0052,08N.m % grd U/min467,33 U/min

61 9,450 -0,53 365,75 14.05.2017 17:07:1052,63N.m % grd U/min467,17 U/min

62 9,510 0,11 373,00 14.05.2017 17:07:2052,17N.m % grd U/min467,50 U/min

63 9,540 0,42 355,75 14.05.2017 17:07:3052,25N.m % grd U/min467,67 U/min

64 9,580 0,84 377,00 14.05.2017 17:07:4052,92N.m % grd U/min467,33 U/min

65 9,500 0,00 350,75 14.05.2017 17:07:5052,08N.m % grd U/min467,67 U/min

66 9,570 0,74 354,25 14.05.2017 17:08:0053,38N.m % grd U/min467,83 U/min

67 9,420 -0,84 370,00 14.05.2017 17:08:1053,88N.m % grd U/min467,50 U/min

68 9,450 -0,53 378,25 14.05.2017 17:08:2052,79N.m % grd U/min468,00 U/min

69 9,590 0,95 359,00 14.05.2017 17:08:3052,88N.m % grd U/min467,67 U/min

70 9,550 0,53 401,00 14.05.2017 17:08:4054,71N.m % grd U/min467,67 U/min

71 9,640 1,47 367,00 14.05.2017 17:08:5052,17N.m % grd U/min467,67 U/min

72 9,510 0,11 320,00 14.05.2017 17:09:0050,42N.m % grd U/min468,00 U/min

73 9,520 0,21 309,75 14.05.2017 17:09:1050,83N.m % grd U/min466,67 U/min

74 9,480 -0,21 352,25 14.05.2017 17:09:2052,79N.m % grd U/min466,83 U/min

75 9,490 -0,11 354,25 14.05.2017 17:09:3053,08N.m % grd U/min466,67 U/min

76 9,560 0,63 359,00 14.05.2017 17:09:4052,67N.m % grd U/min467,00 U/min

77 9,490 -0,11 355,50 14.05.2017 17:09:5051,96N.m % grd U/min467,33 U/min

78 9,560 0,63 350,75 14.05.2017 17:10:0053,29N.m % grd U/min466,83 U/min

79 9,540 0,42 360,25 14.05.2017 17:10:1051,83N.m % grd U/min467,00 U/min

80 9,620 1,26 372,50 14.05.2017 17:10:2054,29N.m % grd U/min467,33 U/min

81 9,580 0,84 377,75 14.05.2017 17:10:3052,83N.m % grd U/min467,33 U/min

82 9,560 0,63 354,50 14.05.2017 17:10:4053,58N.m % grd U/min467,33 U/min

83 9,540 0,42 358,75 14.05.2017 17:10:5053,71N.m % grd U/min467,50 U/min

84 9,460 -0,42 396,50 14.05.2017 17:11:0054,96N.m % grd U/min467,50 U/min

85 9,540 0,42 357,25 14.05.2017 17:11:1052,21N.m % grd U/min467,33 U/min

86 9,510 0,11 382,25 14.05.2017 17:11:2054,58N.m % grd U/min467,33 U/min

87 9,630 1,37 355,00 14.05.2017 17:11:3052,71N.m % grd U/min467,50 U/min

88 9,500 0,00 383,75 14.05.2017 17:11:4054,13N.m % grd U/min467,17 U/min

89 9,620 1,26 368,50 14.05.2017 17:11:5056,17N.m % grd U/min467,33 U/min

90 9,490 -0,11 308,00 14.05.2017 17:12:0050,63N.m % grd U/min467,67 U/min

91 9,510 0,11 343,00 14.05.2017 17:12:1052,13N.m % grd U/min467,83 U/min

92 9,490 -0,11 356,00 14.05.2017 17:12:2053,29N.m % grd U/min467,67 U/min

93 9,520 0,21 352,50 14.05.2017 17:12:3054,71N.m % grd U/min468,00 U/min

94 9,580 0,84 349,25 14.05.2017 17:12:4052,46N.m % grd U/min467,50 U/min

95 9,590 0,95 367,50 14.05.2017 17:12:5054,79N.m % grd U/min468,00 U/min

96 9,590 0,95 361,25 14.05.2017 17:13:0052,71N.m % grd U/min468,00 U/min

97 9,580 0,84 361,25 14.05.2017 17:13:1051,58N.m % grd U/min468,00 U/min

98 9,580 0,84 354,00 14.05.2017 17:13:2054,46N.m % grd U/min467,17 U/min

99 9,510 0,11 345,25 14.05.2017 17:13:3054,71N.m % grd U/min467,17 U/min

100 9,530 0,32 378,50 14.05.2017 17:13:4053,13N.m % grd U/min467,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,519 0,0823 2,694 2,616
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,340 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50
30,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 9,500 0,00 27,75 14.05.2017 17:33:4050,29N.m % grd U/min124,83 U/min

2 9,410 -0,95 26,75 14.05.2017 17:33:5050,88N.m % grd U/min124,67 U/min

3 9,460 -0,42 29,75 14.05.2017 17:34:0050,42N.m % grd U/min125,17 U/min

4 9,510 0,11 31,25 14.05.2017 17:34:1051,00N.m % grd U/min125,17 U/min

5 9,410 -0,95 31,25 14.05.2017 17:34:2052,08N.m % grd U/min124,33 U/min

6 9,680 1,89 32,50 14.05.2017 17:34:3051,00N.m % grd U/min125,17 U/min

7 9,620 1,26 30,25 14.05.2017 17:34:4050,96N.m % grd U/min125,50 U/min

8 9,660 1,68 28,25 14.05.2017 17:34:5050,83N.m % grd U/min124,83 U/min

9 9,640 1,47 29,75 14.05.2017 17:35:0052,67N.m % grd U/min124,83 U/min

10 9,460 -0,42 28,00 14.05.2017 17:35:1050,25N.m % grd U/min125,50 U/min

11 9,420 -0,84 29,50 14.05.2017 17:35:2050,96N.m % grd U/min125,00 U/min

12 9,690 2,00 31,50 14.05.2017 17:35:3051,50N.m % grd U/min124,67 U/min

13 9,460 -0,42 30,25 14.05.2017 17:35:4051,54N.m % grd U/min124,83 U/min

14 9,430 -0,74 29,50 14.05.2017 17:35:5050,38N.m % grd U/min125,50 U/min

15 9,430 -0,74 27,50 14.05.2017 17:36:0050,38N.m % grd U/min124,50 U/min

16 9,510 0,11 28,00 14.05.2017 17:36:1052,08N.m % grd U/min124,67 U/min

17 9,540 0,42 30,25 14.05.2017 17:36:2050,96N.m % grd U/min125,50 U/min

18 9,660 1,68 31,75 14.05.2017 17:36:3050,38N.m % grd U/min125,17 U/min

19 9,460 -0,42 29,00 14.05.2017 17:36:4051,54N.m % grd U/min124,50 U/min

20 9,400 -1,05 28,75 14.05.2017 17:36:5051,50N.m % grd U/min124,83 U/min

21 9,620 1,26 30,75 14.05.2017 17:37:0050,38N.m % grd U/min125,50 U/min

22 9,610 1,16 30,00 14.05.2017 17:37:1050,38N.m % grd U/min124,83 U/min

23 9,520 0,21 29,00 14.05.2017 17:37:2050,96N.m % grd U/min124,67 U/min

24 9,640 1,47 32,00 14.05.2017 17:37:3050,42N.m % grd U/min125,33 U/min

25 9,530 0,32 31,00 14.05.2017 17:37:4051,00N.m % grd U/min125,17 U/min

26 9,400 -1,05 31,50 14.05.2017 17:37:5052,08N.m % grd U/min124,50 U/min

27 9,490 -0,11 28,50 14.05.2017 17:38:0050,92N.m % grd U/min125,00 U/min

28 9,640 1,47 31,00 14.05.2017 17:38:1050,46N.m % grd U/min125,50 U/min

29 9,490 -0,11 27,00 14.05.2017 17:38:2050,83N.m % grd U/min124,50 U/min

30 9,610 1,16 28,25 14.05.2017 17:38:3051,46N.m % grd U/min124,67 U/min

31 9,460 -0,42 30,50 14.05.2017 17:38:4051,00N.m % grd U/min126,17 U/min

32 9,510 0,11 29,25 14.05.2017 17:38:5050,38N.m % grd U/min125,17 U/min

33 9,610 1,16 33,75 14.05.2017 17:39:0052,58N.m % grd U/min124,17 U/min

34 9,460 -0,42 28,25 14.05.2017 17:39:1050,88N.m % grd U/min125,33 U/min

35 9,650 1,58 30,25 14.05.2017 17:39:2050,96N.m % grd U/min125,33 U/min

36 9,410 -0,95 28,00 14.05.2017 17:39:3051,54N.m % grd U/min124,83 U/min

37 9,450 -0,53 28,75 14.05.2017 17:39:4052,08N.m % grd U/min124,67 U/min

38 9,500 0,00 29,25 14.05.2017 17:39:5050,88N.m % grd U/min125,33 U/min

39 9,620 1,26 31,50 14.05.2017 17:40:0050,96N.m % grd U/min125,17 U/min

40 9,530 0,32 30,25 14.05.2017 17:40:1052,08N.m % grd U/min124,33 U/min

41 9,530 0,32 30,75 14.05.2017 17:40:2051,54N.m % grd U/min124,67 U/min

42 9,520 0,21 31,00 14.05.2017 17:40:3050,46N.m % grd U/min125,50 U/min

43 9,460 -0,42 27,50 14.05.2017 17:40:4050,92N.m % grd U/min124,83 U/min

44 9,550 0,53 29,25 14.05.2017 17:40:5051,46N.m % grd U/min124,50 U/min

45 9,480 -0,21 28,25 14.05.2017 17:41:0050,96N.m % grd U/min125,00 U/min

46 9,560 0,63 30,50 14.05.2017 17:41:1049,83N.m % grd U/min125,50 U/min

47 9,540 0,42 29,00 14.05.2017 17:41:2050,38N.m % grd U/min124,50 U/min

48 9,420 -0,84 31,25 14.05.2017 17:41:3052,63N.m % grd U/min124,67 U/min

49 9,710 2,21 32,00 14.05.2017 17:41:4050,38N.m % grd U/min126,17 U/min

50 9,600 1,05 30,00 14.05.2017 17:41:5050,92N.m % grd U/min124,67 U/min

51 9,490 -0,11 30,00 14.05.2017 17:42:0051,00N.m % grd U/min124,50 U/min

52 9,520 0,21 30,25 14.05.2017 17:42:1050,29N.m % grd U/min125,17 U/min

53 9,450 -0,53 29,75 14.05.2017 17:42:2050,46N.m % grd U/min125,33 U/min

54 9,460 -0,42 32,00 14.05.2017 17:42:3052,08N.m % grd U/min124,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,519 0,0823 2,694 2,616
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,340 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50
30,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

55 9,450 -0,53 31,00 14.05.2017 17:42:4052,08N.m % grd U/min124,83 U/min

56 9,390 -1,16 28,00 14.05.2017 17:42:5050,29N.m % grd U/min126,00 U/min

57 9,460 -0,42 26,75 14.05.2017 17:43:0050,83N.m % grd U/min125,00 U/min

58 9,480 -0,21 28,75 14.05.2017 17:43:1050,92N.m % grd U/min124,83 U/min

59 9,410 -0,95 28,75 14.05.2017 17:43:2051,50N.m % grd U/min125,00 U/min

60 9,530 0,32 30,25 14.05.2017 17:43:3050,46N.m % grd U/min125,17 U/min

61 9,590 0,95 32,50 14.05.2017 17:43:4051,54N.m % grd U/min124,67 U/min

62 9,440 -0,63 31,75 14.05.2017 17:43:5051,54N.m % grd U/min124,83 U/min

63 9,480 -0,21 30,00 14.05.2017 17:44:0050,42N.m % grd U/min125,83 U/min

64 9,560 0,63 29,50 14.05.2017 17:44:1050,88N.m % grd U/min124,67 U/min

65 9,580 0,84 29,50 14.05.2017 17:44:2051,50N.m % grd U/min124,33 U/min

66 9,550 0,53 30,75 14.05.2017 17:44:3050,38N.m % grd U/min125,33 U/min

67 9,480 -0,21 30,50 14.05.2017 17:46:1051,54N.m % grd U/min125,50 U/min

68 9,540 0,42 31,00 14.05.2017 17:46:2051,54N.m % grd U/min124,33 U/min

69 9,390 -1,16 31,50 14.05.2017 17:46:3051,58N.m % grd U/min125,00 U/min

70 9,510 0,11 31,50 14.05.2017 17:46:4050,92N.m % grd U/min126,17 U/min

71 9,710 2,21 29,50 14.05.2017 17:46:5050,88N.m % grd U/min125,00 U/min

72 9,540 0,42 28,75 14.05.2017 17:47:0050,96N.m % grd U/min124,50 U/min

73 9,510 0,11 29,25 14.05.2017 17:47:1051,50N.m % grd U/min125,17 U/min

74 9,390 -1,16 28,00 14.05.2017 17:47:2050,29N.m % grd U/min125,50 U/min

75 9,400 -1,05 26,75 14.05.2017 17:47:3050,92N.m % grd U/min124,67 U/min

76 9,500 0,00 32,50 14.05.2017 17:47:4053,08N.m % grd U/min124,83 U/min

77 9,520 0,21 31,25 14.05.2017 17:47:5050,42N.m % grd U/min126,17 U/min

78 9,460 -0,42 27,50 14.05.2017 17:48:0050,96N.m % grd U/min125,00 U/min

79 9,690 2,00 30,25 14.05.2017 17:48:1051,54N.m % grd U/min124,50 U/min

80 9,480 -0,21 29,75 14.05.2017 17:48:2049,83N.m % grd U/min125,17 U/min

81 9,660 1,68 32,25 14.05.2017 17:48:3050,46N.m % grd U/min125,33 U/min

82 9,550 0,53 33,25 14.05.2017 17:48:4052,63N.m % grd U/min124,17 U/min

83 9,500 0,00 28,75 14.05.2017 17:48:5050,29N.m % grd U/min125,00 U/min

84 9,490 -0,11 28,75 14.05.2017 17:49:0050,96N.m % grd U/min125,50 U/min

85 9,530 0,32 28,75 14.05.2017 17:49:1050,96N.m % grd U/min124,67 U/min

86 9,490 -0,11 29,50 14.05.2017 17:49:2051,54N.m % grd U/min124,67 U/min

87 9,530 0,32 31,50 14.05.2017 17:49:3049,92N.m % grd U/min125,67 U/min

88 9,570 0,74 32,00 14.05.2017 17:49:4051,00N.m % grd U/min125,50 U/min

89 9,480 -0,21 32,50 14.05.2017 17:49:5052,58N.m % grd U/min124,17 U/min

90 9,580 0,84 33,00 14.05.2017 17:50:0051,58N.m % grd U/min124,83 U/min

91 9,620 1,26 30,25 14.05.2017 17:50:1050,38N.m % grd U/min126,17 U/min

92 9,510 0,11 27,25 14.05.2017 17:50:2050,21N.m % grd U/min124,83 U/min

93 9,460 -0,42 28,50 14.05.2017 17:50:3050,96N.m % grd U/min124,50 U/min

94 9,580 0,84 29,50 14.05.2017 17:50:4050,88N.m % grd U/min125,17 U/min

95 9,450 -0,53 29,25 14.05.2017 17:50:5050,46N.m % grd U/min125,33 U/min

96 9,370 -1,37 27,00 14.05.2017 17:51:0050,92N.m % grd U/min124,83 U/min

97 9,480 -0,21 29,25 14.05.2017 17:51:1052,08N.m % grd U/min124,67 U/min

98 9,540 0,42 31,25 14.05.2017 17:51:2050,54N.m % grd U/min125,83 U/min

99 9,630 1,37 30,75 14.05.2017 17:51:3050,96N.m % grd U/min125,33 U/min

100 9,480 -0,21 30,75 14.05.2017 17:51:4051,58N.m % grd U/min124,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,066 0,0910 4,357 4,114
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,360 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 17,000 0,00 370,00 14.05.2017 16:08:0157,71N.m % grd U/min467,00 U/min

2 16,930 -0,41 361,00 14.05.2017 16:08:2158,38N.m % grd U/min467,00 U/min

3 17,010 0,06 366,25 14.05.2017 16:08:4157,25N.m % grd U/min467,33 U/min

4 17,130 0,76 349,25 14.05.2017 16:09:0160,58N.m % grd U/min467,17 U/min

5 17,160 0,94 372,00 14.05.2017 16:09:2156,38N.m % grd U/min467,50 U/min

6 17,160 0,94 371,50 14.05.2017 16:09:4156,21N.m % grd U/min467,50 U/min

7 17,170 1,00 346,50 14.05.2017 16:10:0161,04N.m % grd U/min467,67 U/min

8 17,100 0,59 346,50 14.05.2017 16:10:2160,33N.m % grd U/min468,00 U/min

9 17,160 0,94 366,50 14.05.2017 16:10:4157,88N.m % grd U/min467,83 U/min

10 17,010 0,06 363,50 14.05.2017 16:11:0156,83N.m % grd U/min467,67 U/min

11 17,110 0,65 350,25 14.05.2017 16:11:2161,75N.m % grd U/min467,50 U/min

12 16,930 -0,41 341,25 14.05.2017 16:11:4159,75N.m % grd U/min467,00 U/min

13 16,920 -0,47 341,50 14.05.2017 16:12:0159,71N.m % grd U/min467,17 U/min

14 17,090 0,53 367,50 14.05.2017 16:12:2158,79N.m % grd U/min467,33 U/min

15 17,020 0,12 361,50 14.05.2017 16:12:4160,71N.m % grd U/min467,33 U/min

16 16,950 -0,29 356,25 14.05.2017 16:13:0159,54N.m % grd U/min467,50 U/min

17 17,100 0,59 347,00 14.05.2017 16:13:2163,25N.m % grd U/min467,50 U/min

18 16,930 -0,41 340,75 14.05.2017 16:13:4159,38N.m % grd U/min467,50 U/min

19 17,010 0,06 352,25 14.05.2017 16:14:0160,08N.m % grd U/min467,50 U/min

20 17,000 0,00 361,50 14.05.2017 16:14:2158,46N.m % grd U/min467,83 U/min

21 17,080 0,47 359,75 14.05.2017 16:14:4160,71N.m % grd U/min467,83 U/min

22 17,050 0,29 385,00 14.05.2017 16:15:0158,46N.m % grd U/min468,17 U/min

23 16,980 -0,12 345,25 14.05.2017 16:15:2163,00N.m % grd U/min467,00 U/min

24 16,920 -0,47 351,25 14.05.2017 16:15:4160,00N.m % grd U/min467,00 U/min

25 17,000 0,00 352,50 14.05.2017 16:16:0160,08N.m % grd U/min467,33 U/min

26 17,100 0,59 349,75 14.05.2017 16:16:2160,00N.m % grd U/min467,17 U/min

27 17,150 0,88 370,50 14.05.2017 16:16:4157,04N.m % grd U/min467,50 U/min

28 17,150 0,88 358,00 14.05.2017 16:17:0159,96N.m % grd U/min467,83 U/min

29 16,990 -0,06 365,00 14.05.2017 16:17:2157,50N.m % grd U/min467,67 U/min

30 17,190 1,12 373,50 14.05.2017 16:17:4156,25N.m % grd U/min467,67 U/min

31 17,060 0,35 349,75 14.05.2017 16:18:0159,88N.m % grd U/min467,83 U/min

32 17,130 0,76 366,00 14.05.2017 16:18:2157,63N.m % grd U/min468,00 U/min

33 17,100 0,59 345,25 14.05.2017 16:18:4160,29N.m % grd U/min467,67 U/min

34 17,070 0,41 364,25 14.05.2017 16:19:0158,00N.m % grd U/min467,17 U/min

35 17,050 0,29 348,25 14.05.2017 16:19:2161,08N.m % grd U/min466,50 U/min

36 17,030 0,18 351,00 14.05.2017 16:19:4159,83N.m % grd U/min467,17 U/min

37 17,130 0,76 365,50 14.05.2017 16:20:0158,96N.m % grd U/min467,17 U/min

38 16,940 -0,35 345,00 14.05.2017 16:20:2159,83N.m % grd U/min467,33 U/min

39 17,200 1,18 373,75 14.05.2017 16:20:4157,54N.m % grd U/min467,50 U/min

40 17,060 0,35 349,25 14.05.2017 16:21:0160,33N.m % grd U/min467,50 U/min

41 17,100 0,59 364,25 14.05.2017 16:21:2159,46N.m % grd U/min467,67 U/min

42 17,000 0,00 354,25 14.05.2017 16:21:4160,33N.m % grd U/min467,83 U/min

43 17,060 0,35 359,25 14.05.2017 16:22:0159,38N.m % grd U/min467,50 U/min

44 17,080 0,47 360,75 14.05.2017 16:22:2159,29N.m % grd U/min467,83 U/min

45 17,220 1,29 365,75 14.05.2017 16:22:4158,83N.m % grd U/min468,17 U/min

46 16,980 -0,12 363,50 14.05.2017 16:23:0159,04N.m % grd U/min466,83 U/min

47 17,170 1,00 371,75 14.05.2017 16:23:2157,25N.m % grd U/min467,17 U/min

48 17,150 0,88 371,75 14.05.2017 16:23:4156,13N.m % grd U/min467,17 U/min

49 17,030 0,18 365,75 14.05.2017 16:24:0157,08N.m % grd U/min467,50 U/min

50 17,070 0,41 367,00 14.05.2017 16:24:2156,71N.m % grd U/min467,33 U/min

51 17,060 0,35 361,00 14.05.2017 16:24:4158,71N.m % grd U/min467,50 U/min

52 16,960 -0,24 362,50 14.05.2017 16:25:0158,75N.m % grd U/min467,50 U/min

53 17,090 0,53 348,25 14.05.2017 16:25:2162,71N.m % grd U/min467,67 U/min

54 16,950 -0,29 365,50 14.05.2017 16:25:4156,71N.m % grd U/min468,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,066 0,0910 4,357 4,114
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,360 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

55 17,050 0,29 367,00 14.05.2017 16:26:0157,38N.m % grd U/min467,67 U/min

56 17,030 0,18 367,50 14.05.2017 16:26:2157,58N.m % grd U/min467,83 U/min

57 17,080 0,47 366,50 14.05.2017 16:26:4157,67N.m % grd U/min467,17 U/min

58 17,020 0,12 360,75 14.05.2017 16:27:0158,04N.m % grd U/min467,00 U/min

59 17,090 0,53 367,25 14.05.2017 16:27:2157,46N.m % grd U/min467,17 U/min

60 17,230 1,35 372,25 14.05.2017 16:27:4156,33N.m % grd U/min467,33 U/min

61 16,980 -0,12 349,25 14.05.2017 16:28:0160,13N.m % grd U/min467,50 U/min

62 16,950 -0,29 348,25 14.05.2017 16:28:2160,67N.m % grd U/min467,50 U/min

63 17,230 1,35 361,25 14.05.2017 16:28:4159,29N.m % grd U/min467,33 U/min

64 17,010 0,06 363,50 14.05.2017 16:29:0157,04N.m % grd U/min467,50 U/min

65 17,090 0,53 351,50 14.05.2017 16:29:2161,17N.m % grd U/min467,67 U/min

66 17,040 0,24 350,75 14.05.2017 16:29:4159,33N.m % grd U/min467,83 U/min

67 16,980 -0,12 343,25 14.05.2017 16:30:0159,83N.m % grd U/min468,00 U/min

68 17,080 0,47 344,75 14.05.2017 16:30:2161,38N.m % grd U/min468,33 U/min

69 16,930 -0,41 362,75 14.05.2017 16:30:4157,79N.m % grd U/min466,83 U/min

70 17,000 0,00 348,00 14.05.2017 16:31:0160,29N.m % grd U/min467,00 U/min

71 16,920 -0,47 356,50 14.05.2017 16:31:2159,13N.m % grd U/min467,50 U/min

72 16,950 -0,29 347,50 14.05.2017 16:31:4159,17N.m % grd U/min467,17 U/min

73 17,050 0,29 358,25 14.05.2017 16:32:0159,21N.m % grd U/min467,33 U/min

74 16,930 -0,41 356,25 14.05.2017 16:32:2158,83N.m % grd U/min467,17 U/min

75 17,280 1,65 358,50 14.05.2017 16:32:4159,58N.m % grd U/min467,50 U/min

76 17,020 0,12 346,75 14.05.2017 16:33:0159,71N.m % grd U/min467,33 U/min

77 17,030 0,18 364,75 14.05.2017 16:33:2156,96N.m % grd U/min467,83 U/min

78 17,210 1,24 352,50 14.05.2017 16:33:4161,13N.m % grd U/min467,83 U/min

79 17,220 1,29 362,00 14.05.2017 16:34:0159,46N.m % grd U/min468,00 U/min

80 17,050 0,29 347,50 14.05.2017 16:34:2160,17N.m % grd U/min466,83 U/min

81 17,020 0,12 354,00 14.05.2017 16:34:4161,33N.m % grd U/min467,17 U/min

82 16,930 -0,41 357,25 14.05.2017 16:35:0158,71N.m % grd U/min467,17 U/min

83 17,280 1,65 360,25 14.05.2017 16:35:2159,33N.m % grd U/min467,33 U/min

84 17,200 1,18 360,00 14.05.2017 16:35:4159,25N.m % grd U/min467,33 U/min

85 17,150 0,88 368,25 14.05.2017 16:36:0157,63N.m % grd U/min467,50 U/min

86 16,930 -0,41 344,00 14.05.2017 16:36:2161,00N.m % grd U/min467,67 U/min

87 17,200 1,18 359,75 14.05.2017 16:36:4159,33N.m % grd U/min467,33 U/min

88 16,990 -0,06 355,00 14.05.2017 16:37:0159,42N.m % grd U/min467,67 U/min

89 17,130 0,76 364,75 14.05.2017 16:37:2157,92N.m % grd U/min468,17 U/min

90 17,050 0,29 349,00 14.05.2017 16:37:4160,00N.m % grd U/min468,00 U/min

91 17,060 0,35 373,00 14.05.2017 16:38:0156,29N.m % grd U/min468,00 U/min

92 16,980 -0,12 366,75 14.05.2017 16:38:2157,04N.m % grd U/min467,33 U/min

93 17,220 1,29 376,25 14.05.2017 16:38:4155,79N.m % grd U/min467,33 U/min

94 17,120 0,71 355,50 14.05.2017 16:39:0161,29N.m % grd U/min467,00 U/min

95 17,150 0,88 357,75 14.05.2017 16:39:2159,83N.m % grd U/min467,17 U/min

96 17,060 0,35 354,50 14.05.2017 16:39:4160,67N.m % grd U/min467,33 U/min

97 17,180 1,06 360,00 14.05.2017 16:40:0159,21N.m % grd U/min467,50 U/min

98 17,070 0,41 356,00 14.05.2017 16:40:2158,46N.m % grd U/min467,50 U/min

99 17,100 0,59 347,50 14.05.2017 16:40:4161,04N.m % grd U/min467,83 U/min

100 17,180 1,06 373,00 14.05.2017 16:41:0156,92N.m % grd U/min467,67 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,013 0,1291 3,072 3,039
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,510 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00
30,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 17,140 0,82 31,50 14.05.2017 19:58:0142,08N.m % grd U/min248,17 U/min

2 17,020 0,12 30,75 14.05.2017 19:58:2141,92N.m % grd U/min248,17 U/min

3 16,870 -0,76 24,25 14.05.2017 19:58:4145,21N.m % grd U/min247,83 U/min

4 16,830 -1,00 24,00 14.05.2017 19:59:0146,46N.m % grd U/min248,33 U/min

5 17,030 0,18 30,50 14.05.2017 19:59:2141,25N.m % grd U/min248,17 U/min

6 17,230 1,35 31,75 14.05.2017 19:59:4141,17N.m % grd U/min247,83 U/min

7 16,920 -0,47 31,25 14.05.2017 20:00:0141,33N.m % grd U/min248,17 U/min

8 16,950 -0,29 31,50 14.05.2017 20:00:2141,92N.m % grd U/min248,00 U/min

9 17,180 1,06 31,75 14.05.2017 20:00:4142,21N.m % grd U/min248,17 U/min

10 17,120 0,71 30,25 14.05.2017 20:01:0142,67N.m % grd U/min248,17 U/min

11 16,980 -0,12 29,25 14.05.2017 20:01:2143,00N.m % grd U/min248,17 U/min

12 16,900 -0,59 28,25 14.05.2017 20:01:4141,88N.m % grd U/min248,17 U/min

13 17,150 0,88 22,50 14.05.2017 20:02:0146,38N.m % grd U/min247,67 U/min

14 16,870 -0,76 25,75 14.05.2017 20:02:2144,71N.m % grd U/min247,83 U/min

15 16,940 -0,35 22,00 14.05.2017 20:02:4146,96N.m % grd U/min248,17 U/min

16 17,190 1,12 30,00 14.05.2017 20:03:0142,13N.m % grd U/min247,83 U/min

17 17,200 1,18 30,75 14.05.2017 20:03:2141,92N.m % grd U/min247,50 U/min

18 17,110 0,65 32,50 14.05.2017 20:03:4141,50N.m % grd U/min248,17 U/min

19 17,170 1,00 33,00 14.05.2017 20:04:0141,92N.m % grd U/min248,17 U/min

20 16,930 -0,41 30,00 14.05.2017 20:04:2143,21N.m % grd U/min248,00 U/min

21 16,820 -1,06 30,50 14.05.2017 20:04:4143,46N.m % grd U/min248,17 U/min

22 16,890 -0,65 28,25 14.05.2017 20:05:0144,25N.m % grd U/min248,33 U/min

23 17,140 0,82 27,50 14.05.2017 20:05:2144,75N.m % grd U/min248,17 U/min

24 16,950 -0,29 28,00 14.05.2017 20:05:4143,83N.m % grd U/min248,33 U/min

25 16,850 -0,88 24,25 14.05.2017 20:06:0146,08N.m % grd U/min247,83 U/min

26 17,160 0,94 27,50 14.05.2017 20:06:2146,58N.m % grd U/min248,50 U/min

27 16,960 -0,24 30,00 14.05.2017 20:06:4141,00N.m % grd U/min248,17 U/min

28 17,020 0,12 30,50 14.05.2017 20:07:0141,75N.m % grd U/min248,00 U/min

29 17,020 0,12 33,00 14.05.2017 20:07:2141,75N.m % grd U/min248,00 U/min

30 17,060 0,35 32,50 14.05.2017 20:07:4141,92N.m % grd U/min248,17 U/min

31 17,230 1,35 32,50 14.05.2017 20:08:0141,67N.m % grd U/min248,00 U/min

32 16,970 -0,18 29,00 14.05.2017 20:08:2143,75N.m % grd U/min248,17 U/min

33 17,120 0,71 29,25 14.05.2017 20:08:4143,33N.m % grd U/min248,33 U/min

34 16,930 -0,41 31,00 14.05.2017 20:09:0141,29N.m % grd U/min248,33 U/min

35 16,950 -0,29 30,00 14.05.2017 20:09:2141,50N.m % grd U/min248,33 U/min

36 16,850 -0,88 31,25 14.05.2017 20:09:4141,50N.m % grd U/min248,00 U/min

37 17,050 0,29 31,50 14.05.2017 20:10:0141,08N.m % grd U/min248,17 U/min

38 17,070 0,41 30,50 14.05.2017 20:10:2142,63N.m % grd U/min248,17 U/min

39 16,880 -0,71 22,75 14.05.2017 20:10:4145,75N.m % grd U/min248,33 U/min

40 16,980 -0,12 29,50 14.05.2017 20:11:0141,58N.m % grd U/min248,33 U/min

41 17,160 0,94 30,50 14.05.2017 20:11:2141,29N.m % grd U/min247,83 U/min

42 17,050 0,29 31,75 14.05.2017 20:11:4141,33N.m % grd U/min247,83 U/min

43 17,250 1,47 32,25 14.05.2017 20:12:0141,50N.m % grd U/min248,17 U/min

44 17,060 0,35 32,75 14.05.2017 20:12:2141,83N.m % grd U/min248,17 U/min

45 16,850 -0,88 30,50 14.05.2017 20:12:4141,58N.m % grd U/min248,33 U/min

46 17,110 0,65 30,00 14.05.2017 20:13:0142,25N.m % grd U/min248,50 U/min

47 16,860 -0,82 29,00 14.05.2017 20:13:2142,88N.m % grd U/min248,33 U/min

48 17,010 0,06 23,50 14.05.2017 20:13:4145,42N.m % grd U/min248,33 U/min

49 17,090 0,53 29,25 14.05.2017 20:14:0141,04N.m % grd U/min247,67 U/min

50 16,870 -0,76 29,25 14.05.2017 20:14:2141,75N.m % grd U/min247,67 U/min

51 17,150 0,88 32,50 14.05.2017 20:14:4141,08N.m % grd U/min248,00 U/min

52 16,880 -0,71 31,00 14.05.2017 20:15:0141,92N.m % grd U/min248,17 U/min

53 17,280 1,65 31,75 14.05.2017 20:15:2142,67N.m % grd U/min248,00 U/min

54 17,060 0,35 27,50 14.05.2017 20:15:4142,83N.m % grd U/min248,33 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,013 0,1291 3,072 3,039
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,510 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00
30,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

55 16,930 -0,41 28,75 14.05.2017 20:16:0142,92N.m % grd U/min248,33 U/min

56 17,010 0,06 29,00 14.05.2017 20:16:2143,21N.m % grd U/min248,50 U/min

57 17,190 1,12 24,50 14.05.2017 20:16:4146,96N.m % grd U/min248,50 U/min

58 17,050 0,29 25,75 14.05.2017 20:17:0045,33N.m % grd U/min248,17 U/min

59 16,810 -1,12 24,50 14.05.2017 20:17:2045,17N.m % grd U/min248,33 U/min

60 16,860 -0,82 23,75 14.05.2017 20:17:4046,88N.m % grd U/min248,50 U/min

61 16,860 -0,82 24,75 14.05.2017 20:18:0045,21N.m % grd U/min248,33 U/min

62 16,940 -0,35 23,25 14.05.2017 20:18:2046,00N.m % grd U/min247,83 U/min

63 17,210 1,24 23,00 14.05.2017 20:18:4048,29N.m % grd U/min248,00 U/min

64 17,000 0,00 30,75 14.05.2017 20:19:0141,25N.m % grd U/min248,17 U/min

65 17,010 0,06 31,50 14.05.2017 20:19:2141,50N.m % grd U/min248,00 U/min

66 17,080 0,47 33,00 14.05.2017 20:19:4141,96N.m % grd U/min248,17 U/min

67 16,890 -0,65 31,25 14.05.2017 20:20:0142,25N.m % grd U/min248,17 U/min

68 17,280 1,65 32,25 14.05.2017 20:20:2142,54N.m % grd U/min248,17 U/min

69 17,050 0,29 31,75 14.05.2017 20:20:4143,17N.m % grd U/min248,33 U/min

70 16,850 -0,88 25,00 14.05.2017 20:21:0045,83N.m % grd U/min248,33 U/min

71 17,190 1,12 32,50 14.05.2017 20:21:2141,08N.m % grd U/min248,67 U/min

72 16,890 -0,65 30,75 14.05.2017 20:21:4141,92N.m % grd U/min248,17 U/min

73 17,050 0,29 32,25 14.05.2017 20:22:0141,83N.m % grd U/min248,50 U/min

74 17,270 1,59 33,00 14.05.2017 20:22:2141,38N.m % grd U/min247,83 U/min

75 16,960 -0,24 30,00 14.05.2017 20:22:4142,50N.m % grd U/min248,17 U/min

76 17,060 0,35 30,50 14.05.2017 20:23:0143,42N.m % grd U/min248,17 U/min

77 17,010 0,06 27,75 14.05.2017 20:23:2145,33N.m % grd U/min248,00 U/min

78 16,770 -1,35 24,00 14.05.2017 20:23:4045,67N.m % grd U/min248,00 U/min

79 16,770 -1,35 26,00 14.05.2017 20:24:0044,54N.m % grd U/min248,17 U/min

80 16,850 -0,88 22,50 14.05.2017 20:24:4046,71N.m % grd U/min248,67 U/min

81 16,960 -0,24 31,00 14.05.2017 20:25:0141,83N.m % grd U/min248,00 U/min

82 16,880 -0,71 30,50 14.05.2017 20:25:2142,08N.m % grd U/min248,17 U/min

83 17,020 0,12 32,50 14.05.2017 20:25:4141,67N.m % grd U/min248,50 U/min

84 17,010 0,06 32,00 14.05.2017 20:26:0142,17N.m % grd U/min248,33 U/min

85 17,040 0,24 30,00 14.05.2017 20:26:2143,54N.m % grd U/min248,17 U/min

86 16,820 -1,06 27,50 14.05.2017 20:26:4144,25N.m % grd U/min247,83 U/min

87 17,100 0,59 29,50 14.05.2017 20:27:0144,04N.m % grd U/min248,17 U/min

88 17,150 0,88 27,25 14.05.2017 20:27:2045,58N.m % grd U/min247,67 U/min

89 16,840 -0,94 25,50 14.05.2017 20:27:4045,21N.m % grd U/min248,33 U/min

90 17,000 0,00 31,00 14.05.2017 20:28:0142,46N.m % grd U/min247,67 U/min

91 17,020 0,12 31,75 14.05.2017 20:28:2142,17N.m % grd U/min248,00 U/min

92 16,890 -0,65 32,75 14.05.2017 20:28:4142,21N.m % grd U/min247,83 U/min

93 16,930 -0,41 31,75 14.05.2017 20:29:0142,58N.m % grd U/min248,17 U/min

94 17,260 1,53 31,00 14.05.2017 20:29:2143,00N.m % grd U/min247,83 U/min

95 16,940 -0,35 25,75 14.05.2017 20:29:4045,79N.m % grd U/min248,33 U/min

96 16,990 -0,06 26,25 14.05.2017 20:30:0045,54N.m % grd U/min248,17 U/min

97 17,110 0,65 25,00 14.05.2017 20:30:2046,38N.m % grd U/min248,33 U/min

98 17,050 0,29 25,50 14.05.2017 20:30:4047,08N.m % grd U/min248,33 U/min

99 17,150 0,88 32,00 14.05.2017 20:31:0141,33N.m % grd U/min248,00 U/min

100 16,950 -0,29 30,25 14.05.2017 20:31:2141,75N.m % grd U/min248,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,084 0,0909 5,134 4,826
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,410 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 20,060 0,30 358,75 14.05.2017 14:35:3152,38N.m % grd U/min467,17 U/min

2 20,000 0,00 356,00 14.05.2017 14:36:1652,33N.m % grd U/min467,67 U/min

3 20,010 0,05 356,50 14.05.2017 14:37:0152,29N.m % grd U/min467,33 U/min

4 20,030 0,15 363,50 14.05.2017 14:37:4652,29N.m % grd U/min468,17 U/min

5 19,990 -0,05 359,75 14.05.2017 14:38:3152,13N.m % grd U/min467,50 U/min

6 20,130 0,65 366,25 14.05.2017 14:39:1652,29N.m % grd U/min467,33 U/min

7 20,180 0,90 361,75 14.05.2017 14:40:0152,21N.m % grd U/min467,67 U/min

8 19,920 -0,40 353,75 14.05.2017 14:40:4652,21N.m % grd U/min467,33 U/min

9 20,150 0,75 361,50 14.05.2017 14:41:3152,21N.m % grd U/min467,50 U/min

10 20,010 0,05 359,00 14.05.2017 14:42:1652,13N.m % grd U/min467,83 U/min

11 20,040 0,20 357,00 14.05.2017 14:43:0152,21N.m % grd U/min467,67 U/min

12 20,010 0,05 355,50 14.05.2017 14:43:4652,21N.m % grd U/min467,33 U/min

13 20,060 0,30 358,75 14.05.2017 14:44:3152,21N.m % grd U/min467,67 U/min

14 20,300 1,50 362,50 14.05.2017 14:45:1652,21N.m % grd U/min467,83 U/min

15 20,190 0,95 364,25 14.05.2017 14:46:0152,13N.m % grd U/min467,33 U/min

16 19,960 -0,20 352,00 14.05.2017 14:46:4652,29N.m % grd U/min468,00 U/min

17 20,110 0,55 356,50 14.05.2017 14:47:3152,08N.m % grd U/min467,50 U/min

18 20,090 0,45 359,25 14.05.2017 14:48:1652,13N.m % grd U/min467,33 U/min

19 20,330 1,65 363,00 14.05.2017 14:49:0152,21N.m % grd U/min467,00 U/min

20 20,110 0,55 361,25 14.05.2017 14:49:4652,13N.m % grd U/min467,83 U/min

21 20,100 0,50 360,50 14.05.2017 14:50:3152,04N.m % grd U/min467,50 U/min

22 20,160 0,80 375,75 14.05.2017 14:51:1652,13N.m % grd U/min467,17 U/min

23 20,090 0,45 355,00 14.05.2017 14:52:0152,13N.m % grd U/min468,00 U/min

24 20,220 1,10 362,75 14.05.2017 14:52:4651,88N.m % grd U/min467,67 U/min

25 19,980 -0,10 356,25 14.05.2017 14:53:3152,04N.m % grd U/min467,50 U/min

26 20,200 1,00 361,00 14.05.2017 14:54:1651,88N.m % grd U/min467,83 U/min

27 20,030 0,15 355,75 14.05.2017 14:55:0151,88N.m % grd U/min467,83 U/min

28 19,990 -0,05 340,00 14.05.2017 14:55:4652,04N.m % grd U/min467,67 U/min

29 20,130 0,65 359,50 14.05.2017 14:56:3152,13N.m % grd U/min467,33 U/min

30 20,030 0,15 355,00 14.05.2017 14:57:1652,04N.m % grd U/min467,83 U/min

31 20,110 0,55 361,75 14.05.2017 14:58:0152,21N.m % grd U/min468,00 U/min

32 20,140 0,70 360,50 14.05.2017 14:58:4652,13N.m % grd U/min467,00 U/min

33 20,240 1,20 365,50 14.05.2017 14:59:3152,21N.m % grd U/min468,17 U/min

34 20,180 0,90 363,50 14.05.2017 15:00:1652,21N.m % grd U/min467,50 U/min

35 20,080 0,40 362,25 14.05.2017 15:01:0152,04N.m % grd U/min467,33 U/min

36 20,050 0,25 362,25 14.05.2017 15:01:4652,38N.m % grd U/min468,00 U/min

37 19,990 -0,05 358,75 14.05.2017 15:02:3152,25N.m % grd U/min467,50 U/min

38 19,930 -0,35 343,75 14.05.2017 15:03:1652,13N.m % grd U/min467,33 U/min

39 20,010 0,05 353,00 14.05.2017 15:04:0152,21N.m % grd U/min467,17 U/min

40 20,030 0,15 359,50 14.05.2017 15:04:4652,04N.m % grd U/min467,67 U/min

41 20,080 0,40 351,00 14.05.2017 15:05:3151,96N.m % grd U/min467,83 U/min

42 20,030 0,15 359,25 14.05.2017 15:06:1652,21N.m % grd U/min467,17 U/min

43 20,040 0,20 358,50 14.05.2017 15:07:0152,13N.m % grd U/min467,83 U/min

44 20,180 0,90 370,00 14.05.2017 15:07:4651,96N.m % grd U/min467,33 U/min

45 20,160 0,80 362,75 14.05.2017 15:08:3151,96N.m % grd U/min467,33 U/min

46 20,030 0,15 361,50 14.05.2017 15:09:1651,92N.m % grd U/min467,17 U/min

47 20,050 0,25 358,25 14.05.2017 15:10:0152,17N.m % grd U/min467,67 U/min

48 20,210 1,05 363,00 14.05.2017 15:10:4652,04N.m % grd U/min467,67 U/min

49 20,260 1,30 358,75 14.05.2017 15:11:3152,21N.m % grd U/min467,17 U/min

50 20,130 0,65 363,75 14.05.2017 15:12:1652,13N.m % grd U/min467,83 U/min

51 20,080 0,40 354,00 14.05.2017 15:13:0152,04N.m % grd U/min467,67 U/min

52 19,980 -0,10 354,75 14.05.2017 15:13:4652,13N.m % grd U/min467,33 U/min

53 20,170 0,85 358,75 14.05.2017 15:14:3152,13N.m % grd U/min467,83 U/min

54 20,230 1,15 362,00 14.05.2017 15:15:1652,13N.m % grd U/min467,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,084 0,0909 5,134 4,826
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,410 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00
360,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

55 20,250 1,25 361,50 14.05.2017 15:16:0152,04N.m % grd U/min467,33 U/min

56 20,030 0,15 357,00 14.05.2017 15:16:4651,88N.m % grd U/min468,33 U/min

57 20,080 0,40 349,00 14.05.2017 15:17:3151,88N.m % grd U/min467,83 U/min

58 20,140 0,70 352,25 14.05.2017 15:18:1651,88N.m % grd U/min467,33 U/min

59 20,080 0,40 359,25 14.05.2017 15:19:0152,08N.m % grd U/min467,17 U/min

60 20,240 1,20 364,25 14.05.2017 15:19:4651,88N.m % grd U/min467,83 U/min

61 20,110 0,55 359,25 14.05.2017 15:20:3151,96N.m % grd U/min467,50 U/min

62 19,970 -0,15 354,75 14.05.2017 15:21:1651,88N.m % grd U/min467,33 U/min

63 20,060 0,30 356,75 14.05.2017 15:22:0152,21N.m % grd U/min468,17 U/min

64 19,970 -0,15 351,75 14.05.2017 15:22:4652,08N.m % grd U/min467,67 U/min

65 20,130 0,65 358,50 14.05.2017 15:23:3152,04N.m % grd U/min467,50 U/min

66 20,150 0,75 360,00 14.05.2017 15:24:1652,04N.m % grd U/min467,00 U/min

67 20,200 1,00 364,25 14.05.2017 15:25:0151,88N.m % grd U/min467,67 U/min

68 20,020 0,10 356,50 14.05.2017 15:25:4651,96N.m % grd U/min467,33 U/min

69 20,040 0,20 344,00 14.05.2017 15:26:3151,96N.m % grd U/min467,50 U/min

70 20,040 0,20 342,50 14.05.2017 15:27:1651,96N.m % grd U/min467,67 U/min

71 20,080 0,40 362,25 14.05.2017 15:28:0152,13N.m % grd U/min467,83 U/min

72 20,050 0,25 352,00 14.05.2017 15:28:4651,96N.m % grd U/min467,50 U/min

73 20,020 0,10 357,50 14.05.2017 15:29:3152,13N.m % grd U/min468,17 U/min

74 20,130 0,65 366,00 14.05.2017 15:30:1652,13N.m % grd U/min467,67 U/min

75 20,230 1,15 364,50 14.05.2017 15:31:0152,21N.m % grd U/min467,50 U/min

76 20,180 0,90 365,25 14.05.2017 15:31:4652,04N.m % grd U/min467,17 U/min

77 20,090 0,45 361,25 14.05.2017 15:32:3151,88N.m % grd U/min467,83 U/min

78 19,990 -0,05 356,25 14.05.2017 15:33:1652,13N.m % grd U/min467,33 U/min

79 19,980 -0,10 347,75 14.05.2017 15:34:0152,13N.m % grd U/min467,00 U/min

80 20,000 0,00 359,50 14.05.2017 15:34:4651,96N.m % grd U/min467,83 U/min

81 19,980 -0,10 357,75 14.05.2017 15:35:3151,92N.m % grd U/min467,50 U/min

82 20,010 0,05 357,75 14.05.2017 15:36:1652,13N.m % grd U/min467,33 U/min

83 20,100 0,50 350,25 14.05.2017 15:37:0151,88N.m % grd U/min468,00 U/min

84 19,980 -0,10 357,00 14.05.2017 15:37:4651,96N.m % grd U/min467,67 U/min

85 20,020 0,10 359,75 14.05.2017 15:38:3152,04N.m % grd U/min467,33 U/min

86 20,050 0,25 360,00 14.05.2017 15:39:1651,96N.m % grd U/min467,33 U/min

87 20,220 1,10 356,25 14.05.2017 15:40:0151,96N.m % grd U/min467,67 U/min

88 19,930 -0,35 350,75 14.05.2017 15:40:4651,88N.m % grd U/min467,67 U/min

89 20,270 1,35 364,75 14.05.2017 15:41:3151,92N.m % grd U/min467,33 U/min

90 19,990 -0,05 356,50 14.05.2017 15:42:1651,88N.m % grd U/min467,83 U/min

91 19,990 -0,05 345,50 14.05.2017 15:43:0151,96N.m % grd U/min467,83 U/min

92 20,070 0,35 357,25 14.05.2017 15:43:4651,88N.m % grd U/min467,67 U/min

93 20,060 0,30 363,00 14.05.2017 15:44:3152,04N.m % grd U/min467,17 U/min

94 20,020 0,10 360,50 14.05.2017 15:45:1652,17N.m % grd U/min467,83 U/min

95 20,190 0,95 362,00 14.05.2017 15:46:0152,13N.m % grd U/min467,17 U/min

96 20,020 0,10 360,00 14.05.2017 15:46:4652,13N.m % grd U/min467,17 U/min

97 20,030 0,15 359,50 14.05.2017 15:47:3151,96N.m % grd U/min467,83 U/min

98 20,100 0,50 361,50 14.05.2017 15:48:1652,04N.m % grd U/min467,17 U/min

99 19,970 -0,15 358,25 14.05.2017 15:49:0151,79N.m % grd U/min467,00 U/min

100 20,140 0,70 361,25 14.05.2017 15:49:4652,04N.m % grd U/min467,83 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,061 0,1525 3,060 2,926
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,750 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00
30,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

1 19,940 -0,30 31,75 14.05.2017 18:19:1349,54N.m % grd U/min310,67 U/min

2 19,950 -0,25 30,00 14.05.2017 18:19:5850,00N.m % grd U/min311,00 U/min

3 20,130 0,65 29,25 14.05.2017 18:20:4349,21N.m % grd U/min310,50 U/min

4 19,860 -0,70 30,25 14.05.2017 18:21:2849,63N.m % grd U/min311,00 U/min

5 20,180 0,90 31,75 14.05.2017 18:22:1350,46N.m % grd U/min310,83 U/min

6 20,200 1,00 31,00 14.05.2017 18:22:5849,92N.m % grd U/min310,67 U/min

7 19,830 -0,85 30,25 14.05.2017 18:23:4349,33N.m % grd U/min311,00 U/min

8 20,170 0,85 31,00 14.05.2017 18:24:2850,63N.m % grd U/min310,67 U/min

9 19,830 -0,85 29,25 14.05.2017 18:25:1350,17N.m % grd U/min310,50 U/min

10 20,140 0,70 31,75 14.05.2017 18:25:5849,42N.m % grd U/min311,00 U/min

11 20,000 0,00 28,00 14.05.2017 18:26:4349,83N.m % grd U/min310,33 U/min

12 20,190 0,95 30,25 14.05.2017 18:27:2850,38N.m % grd U/min311,17 U/min

13 19,880 -0,60 28,50 14.05.2017 18:28:1349,21N.m % grd U/min311,00 U/min

14 20,460 2,30 32,00 14.05.2017 18:28:5849,79N.m % grd U/min310,17 U/min

15 19,980 -0,10 31,25 14.05.2017 18:29:4349,92N.m % grd U/min311,17 U/min

16 20,090 0,45 31,25 14.05.2017 18:30:2849,92N.m % grd U/min311,00 U/min

17 20,030 0,15 31,00 14.05.2017 18:31:1349,92N.m % grd U/min310,83 U/min

18 20,000 0,00 30,50 14.05.2017 18:31:5849,96N.m % grd U/min311,00 U/min

19 20,080 0,40 29,00 14.05.2017 18:32:4349,75N.m % grd U/min311,00 U/min

20 19,860 -0,70 27,75 14.05.2017 18:33:2850,29N.m % grd U/min310,83 U/min

21 20,370 1,85 31,75 14.05.2017 18:34:1349,83N.m % grd U/min310,50 U/min

22 19,890 -0,55 30,50 14.05.2017 18:34:5849,92N.m % grd U/min311,33 U/min

23 20,050 0,25 30,75 14.05.2017 18:35:4349,42N.m % grd U/min311,17 U/min

24 19,950 -0,25 28,25 14.05.2017 18:36:2849,21N.m % grd U/min311,00 U/min

25 20,300 1,50 31,25 14.05.2017 18:37:1351,00N.m % grd U/min311,17 U/min

26 20,030 0,15 29,75 14.05.2017 18:37:5850,13N.m % grd U/min310,67 U/min

27 19,960 -0,20 30,50 14.05.2017 18:38:4349,83N.m % grd U/min310,83 U/min

28 20,200 1,00 30,00 14.05.2017 18:39:2849,33N.m % grd U/min310,83 U/min

29 20,370 1,85 31,50 14.05.2017 18:40:1350,67N.m % grd U/min311,00 U/min

30 19,860 -0,70 29,50 14.05.2017 18:40:5850,38N.m % grd U/min310,50 U/min

31 20,310 1,55 31,75 14.05.2017 18:41:4349,42N.m % grd U/min311,17 U/min

32 20,200 1,00 29,25 14.05.2017 18:42:2850,63N.m % grd U/min311,00 U/min

33 20,240 1,20 29,25 14.05.2017 18:43:1349,71N.m % grd U/min311,00 U/min

34 20,320 1,60 31,50 14.05.2017 18:43:5849,92N.m % grd U/min310,83 U/min

35 19,950 -0,25 29,50 14.05.2017 18:44:4350,13N.m % grd U/min310,50 U/min

36 20,040 0,20 29,25 14.05.2017 18:45:2849,33N.m % grd U/min310,83 U/min

37 20,110 0,55 29,25 14.05.2017 18:46:1349,83N.m % grd U/min310,83 U/min

38 20,270 1,35 30,00 14.05.2017 18:46:5850,63N.m % grd U/min310,83 U/min

39 20,110 0,55 30,50 14.05.2017 18:47:4349,54N.m % grd U/min310,50 U/min

40 20,000 0,00 29,25 14.05.2017 18:48:2849,75N.m % grd U/min310,83 U/min

41 20,100 0,50 28,75 14.05.2017 18:49:1349,75N.m % grd U/min311,00 U/min

42 19,930 -0,35 30,25 14.05.2017 18:49:5850,67N.m % grd U/min310,67 U/min

43 19,710 -1,45 29,25 14.05.2017 18:50:4350,08N.m % grd U/min311,00 U/min

44 19,980 -0,10 30,25 14.05.2017 18:51:2849,42N.m % grd U/min311,17 U/min

45 19,900 -0,50 27,25 14.05.2017 18:52:1349,63N.m % grd U/min311,00 U/min

46 20,140 0,70 29,75 14.05.2017 18:52:5849,96N.m % grd U/min310,83 U/min

47 20,140 0,70 32,25 14.05.2017 18:53:4350,21N.m % grd U/min311,00 U/min

48 20,080 0,40 31,00 14.05.2017 18:54:2850,00N.m % grd U/min311,00 U/min

49 19,980 -0,10 31,00 14.05.2017 18:55:1350,46N.m % grd U/min310,83 U/min

50 19,930 -0,35 28,75 14.05.2017 18:55:5850,13N.m % grd U/min311,00 U/min

51 19,900 -0,50 28,50 14.05.2017 18:56:4349,17N.m % grd U/min311,00 U/min

52 20,040 0,20 28,75 14.05.2017 18:57:2850,33N.m % grd U/min310,67 U/min

53 20,230 1,15 30,25 14.05.2017 18:58:1349,21N.m % grd U/min310,83 U/min

54 20,060 0,30 30,25 14.05.2017 18:58:5849,88N.m % grd U/min311,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 635-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,061 0,1525 3,060 2,926
Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,750 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140023

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00
30,00

N.m
grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp
Drehzahl

Leerlauf
Drehzahl

55 19,980 -0,10 30,00 14.05.2017 18:59:4349,92N.m % grd U/min310,83 U/min

56 19,990 -0,05 28,25 14.05.2017 19:00:2849,75N.m % grd U/min311,17 U/min

57 20,250 1,25 31,50 14.05.2017 19:01:1350,75N.m % grd U/min310,67 U/min

58 20,020 0,10 30,00 14.05.2017 19:01:5848,75N.m % grd U/min310,33 U/min

59 19,950 -0,25 30,00 14.05.2017 19:02:4350,67N.m % grd U/min310,33 U/min

60 19,970 -0,15 30,25 14.05.2017 19:03:2849,92N.m % grd U/min311,33 U/min

61 20,220 1,10 30,00 14.05.2017 19:04:1349,75N.m % grd U/min310,50 U/min

62 19,920 -0,40 30,25 14.05.2017 19:04:5849,42N.m % grd U/min310,50 U/min

63 20,280 1,40 32,00 14.05.2017 19:05:4350,71N.m % grd U/min310,83 U/min

64 20,310 1,55 33,00 14.05.2017 19:06:2850,75N.m % grd U/min310,67 U/min

65 20,030 0,15 31,00 14.05.2017 19:07:1349,92N.m % grd U/min310,50 U/min

66 20,410 2,05 30,75 14.05.2017 19:07:5849,75N.m % grd U/min310,83 U/min

67 19,820 -0,90 29,00 14.05.2017 19:08:4350,04N.m % grd U/min310,83 U/min

68 20,160 0,80 30,75 14.05.2017 19:09:2850,67N.m % grd U/min310,67 U/min

69 19,970 -0,15 28,25 14.05.2017 19:10:1349,75N.m % grd U/min310,67 U/min

70 20,170 0,85 30,25 14.05.2017 19:10:5849,88N.m % grd U/min310,67 U/min

71 20,060 0,30 28,75 14.05.2017 19:11:4349,75N.m % grd U/min310,67 U/min

72 19,930 -0,35 27,25 14.05.2017 19:12:2849,63N.m % grd U/min311,50 U/min

73 19,900 -0,50 29,25 14.05.2017 19:13:1350,04N.m % grd U/min310,83 U/min

74 20,190 0,95 30,00 14.05.2017 19:13:5849,21N.m % grd U/min310,33 U/min

75 19,960 -0,20 30,25 14.05.2017 19:14:4349,54N.m % grd U/min311,17 U/min

76 20,050 0,25 30,50 14.05.2017 19:15:2850,46N.m % grd U/min310,83 U/min

77 19,920 -0,40 28,00 14.05.2017 19:16:1350,29N.m % grd U/min310,67 U/min

78 20,270 1,35 31,25 14.05.2017 19:16:5850,71N.m % grd U/min311,00 U/min

79 19,960 -0,20 30,75 14.05.2017 19:17:4349,92N.m % grd U/min310,50 U/min

80 19,940 -0,30 30,00 14.05.2017 19:18:2850,42N.m % grd U/min310,83 U/min

81 19,900 -0,50 29,75 14.05.2017 19:19:1349,33N.m % grd U/min310,67 U/min

82 20,170 0,85 30,25 14.05.2017 19:19:5849,58N.m % grd U/min311,00 U/min

83 20,060 0,30 31,00 14.05.2017 19:20:4350,67N.m % grd U/min310,83 U/min

84 20,160 0,80 32,00 14.05.2017 19:21:2849,92N.m % grd U/min310,33 U/min

85 19,970 -0,15 30,50 14.05.2017 19:22:1349,92N.m % grd U/min311,00 U/min

86 20,270 1,35 32,25 14.05.2017 19:22:5849,96N.m % grd U/min310,83 U/min

87 19,980 -0,10 28,25 14.05.2017 19:23:4350,04N.m % grd U/min310,50 U/min

88 20,140 0,70 29,25 14.05.2017 19:24:2849,75N.m % grd U/min311,33 U/min

89 19,970 -0,15 29,75 14.05.2017 19:25:1350,42N.m % grd U/min310,67 U/min

90 20,080 0,40 30,00 14.05.2017 19:25:5849,46N.m % grd U/min310,50 U/min

91 19,890 -0,55 30,00 14.05.2017 19:26:4349,33N.m % grd U/min310,83 U/min

92 19,880 -0,60 27,75 14.05.2017 19:27:2849,75N.m % grd U/min310,83 U/min

93 20,250 1,25 30,50 14.05.2017 19:28:1350,54N.m % grd U/min310,67 U/min

94 19,980 -0,10 30,25 14.05.2017 19:28:5849,75N.m % grd U/min310,67 U/min

95 20,170 0,85 31,50 14.05.2017 19:29:4350,21N.m % grd U/min311,00 U/min

96 19,900 -0,50 30,75 14.05.2017 19:30:2849,83N.m % grd U/min310,83 U/min

97 19,870 -0,65 27,50 14.05.2017 19:31:1350,83N.m % grd U/min311,17 U/min

98 20,250 1,25 30,75 14.05.2017 19:31:5850,92N.m % grd U/min310,83 U/min

99 20,040 0,20 29,75 14.05.2017 19:32:4350,42N.m % grd U/min310,17 U/min

100 20,130 0,65 30,75 14.05.2017 19:33:2849,88N.m % grd U/min311,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

Datum/Uhrzeit 21.05.2017 17:38:31
Prüfer/Name HM.Hanke
Firma / Abteilung HS-Technik /  QS

Simulator Serien-Nr.
50Simulator
1014431

N.m

8,84 10,169,500 9,526 0,0519 4,271 4,102

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,220 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 9,600 1,05 341,25 21.05.2017 17:38:3151,79N.m % grd U/min431,50 U/min

2 9,480 -0,21 360,00 21.05.2017 17:38:3954,46N.m % grd U/min431,17 U/min

3 9,580 0,84 375,00 21.05.2017 17:38:4753,21N.m % grd U/min431,67 U/min

4 9,510 0,11 352,75 21.05.2017 17:38:5553,75N.m % grd U/min431,33 U/min

5 9,490 -0,11 344,75 21.05.2017 17:39:0353,46N.m % grd U/min431,00 U/min

6 9,590 0,95 380,25 21.05.2017 17:39:1152,17N.m % grd U/min431,67 U/min

7 9,570 0,74 359,25 21.05.2017 17:39:1951,46N.m % grd U/min431,50 U/min

8 9,580 0,84 349,25 21.05.2017 17:39:2754,17N.m % grd U/min430,67 U/min

9 9,530 0,32 351,25 21.05.2017 17:39:3555,79N.m % grd U/min431,33 U/min

10 9,570 0,74 355,50 21.05.2017 17:39:4356,50N.m % grd U/min430,83 U/min

11 9,440 -0,63 359,50 21.05.2017 17:39:5155,21N.m % grd U/min431,33 U/min

12 9,490 -0,11 346,75 21.05.2017 17:39:5956,29N.m % grd U/min431,33 U/min

13 9,510 0,11 358,00 21.05.2017 17:40:0754,04N.m % grd U/min430,50 U/min

14 9,510 0,11 373,00 21.05.2017 17:40:1553,96N.m % grd U/min431,50 U/min

15 9,540 0,42 362,25 21.05.2017 17:40:2353,92N.m % grd U/min431,17 U/min

16 9,620 1,26 356,25 21.05.2017 17:40:3154,08N.m % grd U/min431,00 U/min

17 9,460 -0,42 371,25 21.05.2017 17:40:3952,13N.m % grd U/min431,83 U/min

18 9,630 1,37 387,25 21.05.2017 17:40:4754,46N.m % grd U/min430,83 U/min

19 9,510 0,11 354,00 21.05.2017 17:40:5554,33N.m % grd U/min431,50 U/min

20 9,450 -0,53 356,25 21.05.2017 17:41:0354,67N.m % grd U/min431,33 U/min

21 9,500 0,00 372,75 21.05.2017 17:41:1154,46N.m % grd U/min431,00 U/min

22 9,490 -0,11 338,00 21.05.2017 17:41:1955,42N.m % grd U/min431,83 U/min

23 9,620 1,26 352,25 21.05.2017 17:41:2754,13N.m % grd U/min431,33 U/min

24 9,500 0,00 338,75 21.05.2017 17:41:3555,25N.m % grd U/min431,00 U/min

25 9,570 0,74 352,00 21.05.2017 17:41:4353,33N.m % grd U/min431,83 U/min

26 9,420 -0,84 372,00 21.05.2017 17:41:5152,13N.m % grd U/min431,33 U/min

27 9,520 0,21 369,50 21.05.2017 17:41:5952,67N.m % grd U/min431,67 U/min

28 9,430 -0,74 349,50 21.05.2017 17:42:0751,54N.m % grd U/min431,33 U/min

29 9,510 0,11 365,50 21.05.2017 17:42:1552,75N.m % grd U/min431,00 U/min

30 9,580 0,84 385,25 21.05.2017 17:42:2354,21N.m % grd U/min431,33 U/min

31 9,530 0,32 358,25 21.05.2017 17:42:3156,42N.m % grd U/min431,17 U/min

32 9,580 0,84 349,50 21.05.2017 17:42:3954,83N.m % grd U/min431,17 U/min

33 9,430 -0,74 354,00 21.05.2017 17:42:4752,79N.m % grd U/min431,67 U/min

34 9,590 0,95 356,75 21.05.2017 17:42:5553,08N.m % grd U/min431,33 U/min

35 9,510 0,11 354,75 21.05.2017 17:43:0353,25N.m % grd U/min431,00 U/min

36 9,510 0,11 369,75 21.05.2017 17:43:1152,46N.m % grd U/min431,67 U/min

37 9,530 0,32 350,75 21.05.2017 17:43:1954,13N.m % grd U/min431,00 U/min

38 9,540 0,42 369,00 21.05.2017 17:43:2754,88N.m % grd U/min431,67 U/min

39 9,460 -0,42 376,75 21.05.2017 17:43:3554,04N.m % grd U/min431,17 U/min

40 9,500 0,00 367,75 21.05.2017 17:43:4352,63N.m % grd U/min431,33 U/min

41 9,510 0,11 354,75 21.05.2017 17:43:5153,75N.m % grd U/min431,50 U/min

42 9,510 0,11 360,75 21.05.2017 17:43:5952,13N.m % grd U/min431,50 U/min

43 9,490 -0,11 352,50 21.05.2017 17:44:0752,13N.m % grd U/min431,17 U/min

44 9,500 0,00 361,75 21.05.2017 17:44:1555,00N.m % grd U/min431,33 U/min

45 9,460 -0,42 351,25 21.05.2017 17:44:2354,96N.m % grd U/min430,67 U/min

46 9,530 0,32 362,50 21.05.2017 17:44:3154,63N.m % grd U/min431,50 U/min

47 9,530 0,32 344,50 21.05.2017 17:44:3951,42N.m % grd U/min431,67 U/min

48 9,560 0,63 358,00 21.05.2017 17:44:4751,58N.m % grd U/min431,17 U/min

49 9,580 0,84 345,50 21.05.2017 17:44:5555,33N.m % grd U/min431,67 U/min

50 9,420 -0,84 373,75 21.05.2017 17:45:0354,29N.m % grd U/min431,33 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,526 0,0519 4,271 4,102

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,220 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

51 9,410 -0,95 376,50 21.05.2017 17:45:1154,63N.m % grd U/min430,83 U/min

52 9,500 0,00 353,50 21.05.2017 17:45:1956,08N.m % grd U/min431,17 U/min

53 9,570 0,74 382,00 21.05.2017 17:45:2754,17N.m % grd U/min431,17 U/min

54 9,570 0,74 355,00 21.05.2017 17:45:3553,75N.m % grd U/min431,00 U/min

55 9,530 0,32 372,50 21.05.2017 17:45:4353,04N.m % grd U/min431,50 U/min

56 9,560 0,63 358,25 21.05.2017 17:45:5153,29N.m % grd U/min431,17 U/min

57 9,630 1,37 355,25 21.05.2017 17:45:5953,08N.m % grd U/min431,67 U/min

58 9,550 0,53 355,00 21.05.2017 17:46:0753,63N.m % grd U/min431,50 U/min

59 9,540 0,42 369,25 21.05.2017 17:46:1551,79N.m % grd U/min431,00 U/min

60 9,480 -0,21 358,75 21.05.2017 17:46:2352,67N.m % grd U/min431,33 U/min

61 9,530 0,32 351,75 21.05.2017 17:46:3151,29N.m % grd U/min431,00 U/min

62 9,530 0,32 361,00 21.05.2017 17:46:3951,08N.m % grd U/min431,00 U/min

63 9,550 0,53 350,50 21.05.2017 17:46:4754,08N.m % grd U/min431,33 U/min

64 9,590 0,95 365,75 21.05.2017 17:46:5555,08N.m % grd U/min430,83 U/min

65 9,500 0,00 349,25 21.05.2017 17:47:0355,00N.m % grd U/min431,50 U/min

66 9,440 -0,63 349,00 21.05.2017 17:47:1154,92N.m % grd U/min431,33 U/min

67 9,440 -0,63 376,25 21.05.2017 17:47:1953,83N.m % grd U/min431,17 U/min

68 9,550 0,53 342,25 21.05.2017 17:47:2754,17N.m % grd U/min431,83 U/min

69 9,570 0,74 354,00 21.05.2017 17:47:3552,96N.m % grd U/min431,50 U/min

70 9,480 -0,21 347,50 21.05.2017 17:47:4353,42N.m % grd U/min431,00 U/min

71 9,590 0,95 361,00 21.05.2017 17:47:5152,67N.m % grd U/min431,33 U/min

72 9,550 0,53 370,25 21.05.2017 17:47:5951,88N.m % grd U/min431,00 U/min

73 9,600 1,05 359,00 21.05.2017 17:48:0753,88N.m % grd U/min431,17 U/min

74 9,520 0,21 351,50 21.05.2017 17:48:1553,75N.m % grd U/min431,33 U/min

75 9,530 0,32 367,25 21.05.2017 17:48:2354,54N.m % grd U/min430,83 U/min

76 9,580 0,84 356,25 21.05.2017 17:48:3155,38N.m % grd U/min431,50 U/min

77 9,570 0,74 354,75 21.05.2017 17:48:3955,17N.m % grd U/min431,17 U/min

78 9,460 -0,42 371,75 21.05.2017 17:48:4754,08N.m % grd U/min430,83 U/min

79 9,530 0,32 358,50 21.05.2017 17:48:5552,71N.m % grd U/min431,33 U/min

80 9,570 0,74 346,25 21.05.2017 17:49:0355,33N.m % grd U/min431,33 U/min

81 9,510 0,11 365,00 21.05.2017 17:49:1154,58N.m % grd U/min430,67 U/min

82 9,550 0,53 381,75 21.05.2017 17:49:1954,88N.m % grd U/min431,33 U/min

83 9,560 0,63 345,50 21.05.2017 17:49:2754,00N.m % grd U/min431,00 U/min

84 9,550 0,53 356,25 21.05.2017 17:49:3553,04N.m % grd U/min431,67 U/min

85 9,560 0,63 344,75 21.05.2017 17:49:4353,63N.m % grd U/min431,50 U/min

86 9,460 -0,42 338,50 21.05.2017 17:49:5154,75N.m % grd U/min431,33 U/min

87 9,600 1,05 364,50 21.05.2017 17:49:5955,71N.m % grd U/min431,33 U/min

88 9,440 -0,63 347,25 21.05.2017 17:50:0753,29N.m % grd U/min431,50 U/min

89 9,570 0,74 352,75 21.05.2017 17:50:1554,29N.m % grd U/min431,00 U/min

90 9,500 0,00 349,25 21.05.2017 17:50:2354,58N.m % grd U/min431,50 U/min

91 9,440 -0,63 375,00 21.05.2017 17:50:3153,04N.m % grd U/min431,50 U/min

92 9,460 -0,42 349,75 21.05.2017 17:50:3953,42N.m % grd U/min432,00 U/min

93 9,510 0,11 347,75 21.05.2017 17:50:4753,79N.m % grd U/min431,67 U/min

94 9,550 0,53 370,00 21.05.2017 17:50:5551,96N.m % grd U/min431,33 U/min

95 9,520 0,21 362,00 21.05.2017 17:51:0352,29N.m % grd U/min431,83 U/min

96 9,550 0,53 353,50 21.05.2017 17:51:1151,71N.m % grd U/min431,50 U/min

97 9,530 0,32 381,75 21.05.2017 17:51:1954,04N.m % grd U/min430,67 U/min

98 9,510 0,11 358,00 21.05.2017 17:51:2752,08N.m % grd U/min431,50 U/min

99 9,590 0,95 353,25 21.05.2017 17:51:3554,38N.m % grd U/min431,17 U/min

100 9,580 0,84 345,00 21.05.2017 17:52:3955,13N.m % grd U/min430,83 U/min

Seite 2 von 12



Drehmoment [N.m]

109

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
  9,53

Xq

  9,53

Xq

  8,84

UG

  8,84

UG

 10,16

OG

 10,16

OG

  9,50

X(S)

  9,50

X(S)

  9,68

+3S

  9,68

+3S

  9,37

-3S

  9,37

-3S

21.05.2017

Min

Max

UG

OG

Anz. Messungen

X(S)

Cp/Cm

Cpk/Cmk

Kostenstelle

Merkmal

Einheit

Anz. Stichproben

Xq S

Kodierung

vom

von

Druckdatum

  9,41

  9,63

  8,84

 10,16

100

  9,50

4,27

4,10

Drehmoment

N.m

1

  9,53   0,05

21.05.2017

17:38:31

Histogramm
Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140026

Erstmuster-MFU (3, 1) Schicht

HS-Technik GmbH

Test auf Normalv.

Test auf Ausreißer



Grafik
Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140026

Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20 HS-Technik GmbH

X(S)

OG

UG

Kostenstelle

Prüfer

Kodierung

Drehwinkel  [grd]

1.8001.6001.4001.2001.000800600400200

D
re

hm
om

en
t  

[N
.m

]

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

D
rehzahl [1/m

in]

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Stichproben-Nr.

Messung-Nr.

Stützstellen

Datum Ausdruck

Datum/Uhrzeit  Stichprobe

Datum/Uhrzeit     Messung

  9.50

 10.16

  8.84

2

1

640

HM.Hanke

21.05.2017 17:38:31

21.05.2017 17:38:31

21.05.2017

Bezeichnung

Prüfstrategie Erstmuster-MFU



Grafik
Werkzeugmodell: TB-A-EC-20,  Serien-Nr.: 17140026

Hersteller: HS-Technik,  Werkzeugmodell: TB-A-EC-20 HS-Technik GmbH

X(S)

OG

UG

Kostenstelle

Prüfer

Kodierung

Drehwinkel  [grd]

1.6001.4001.2001.000800600400200

D
re

hm
om

en
t  

[N
.m

]

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

D
rehzahl [1/m

in]

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Stichproben-Nr.

Messung-Nr.

Stützstellen

Datum Ausdruck

Datum/Uhrzeit  Stichprobe

Datum/Uhrzeit     Messung

  9.50

 10.16

  8.84

2

100

609

HM.Hanke

21.05.2017 17:38:31

21.05.2017 17:52:39

21.05.2017

Bezeichnung

Prüfstrategie Erstmuster-MFU



Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,593 0,0681 3,253 2,800

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,280 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 9,570 0,74 28,00 21.05.2017 22:20:1862,63N.m % grd U/min125,33 U/min

2 9,680 1,89 30,00 21.05.2017 22:20:2660,33N.m % grd U/min125,17 U/min

3 9,640 1,47 30,25 21.05.2017 22:20:3563,67N.m % grd U/min124,67 U/min

4 9,550 0,53 28,75 21.05.2017 22:20:4265,42N.m % grd U/min124,67 U/min

5 9,530 0,32 26,25 21.05.2017 22:20:5061,92N.m % grd U/min125,17 U/min

6 9,720 2,32 28,00 21.05.2017 22:20:5860,75N.m % grd U/min124,67 U/min

7 9,670 1,79 39,00 21.05.2017 22:21:0766,54N.m % grd U/min124,50 U/min

8 9,460 -0,42 27,50 21.05.2017 22:21:1461,42N.m % grd U/min125,50 U/min

9 9,570 0,74 28,25 21.05.2017 22:21:2357,38N.m % grd U/min94,00 U/min

10 9,540 0,42 27,50 21.05.2017 22:21:3060,75N.m % grd U/min125,17 U/min

11 9,660 1,68 31,25 21.05.2017 22:21:3964,04N.m % grd U/min124,67 U/min

12 9,490 -0,11 30,25 21.05.2017 22:21:4666,17N.m % grd U/min124,67 U/min

13 9,680 1,89 28,75 21.05.2017 22:21:5460,75N.m % grd U/min125,17 U/min

14 9,530 0,32 27,75 21.05.2017 22:22:0361,42N.m % grd U/min124,33 U/min

15 9,580 0,84 37,50 21.05.2017 22:22:1068,46N.m % grd U/min124,67 U/min

16 9,460 -0,42 28,25 21.05.2017 22:22:1960,33N.m % grd U/min125,33 U/min

17 9,530 0,32 28,50 21.05.2017 22:22:2658,58N.m % grd U/min94,00 U/min

18 9,600 1,05 26,75 21.05.2017 22:22:3461,54N.m % grd U/min125,00 U/min

19 9,640 1,47 35,00 21.05.2017 22:22:4265,50N.m % grd U/min124,50 U/min

20 9,620 1,26 31,75 21.05.2017 22:22:5065,54N.m % grd U/min124,83 U/min

21 9,500 0,00 27,00 21.05.2017 22:22:5861,54N.m % grd U/min125,00 U/min

22 9,510 0,11 34,50 21.05.2017 22:23:0666,04N.m % grd U/min124,67 U/min

23 9,550 0,53 31,25 21.05.2017 22:23:1465,38N.m % grd U/min124,67 U/min

24 9,650 1,58 28,25 21.05.2017 22:23:2260,46N.m % grd U/min125,17 U/min

25 9,510 0,11 34,25 21.05.2017 22:23:3066,50N.m % grd U/min124,67 U/min

26 9,700 2,11 33,25 21.05.2017 22:23:3866,63N.m % grd U/min124,67 U/min

27 9,670 1,79 29,25 21.05.2017 22:23:4661,63N.m % grd U/min125,33 U/min

28 9,500 0,00 29,00 21.05.2017 22:23:5559,25N.m % grd U/min93,83 U/min

29 9,530 0,32 27,75 21.05.2017 22:24:0256,88N.m % grd U/min93,83 U/min

30 9,490 -0,11 27,75 21.05.2017 22:24:1062,13N.m % grd U/min124,67 U/min

31 9,610 1,16 31,25 21.05.2017 22:24:1867,04N.m % grd U/min124,83 U/min

32 9,580 0,84 27,50 21.05.2017 22:24:2660,00N.m % grd U/min125,17 U/min

33 9,580 0,84 26,50 21.05.2017 22:24:3463,88N.m % grd U/min124,83 U/min

34 9,650 1,58 30,75 21.05.2017 22:24:4266,96N.m % grd U/min124,50 U/min

35 9,690 2,00 32,25 21.05.2017 22:24:5065,13N.m % grd U/min125,17 U/min

36 9,630 1,37 27,50 21.05.2017 22:24:5860,42N.m % grd U/min125,00 U/min

37 9,560 0,63 31,50 21.05.2017 22:25:0664,83N.m % grd U/min124,33 U/min

38 9,600 1,05 30,50 21.05.2017 22:25:1463,46N.m % grd U/min124,83 U/min

39 9,500 0,00 26,75 21.05.2017 22:25:2261,54N.m % grd U/min125,00 U/min

40 9,730 2,42 35,50 21.05.2017 22:25:3065,25N.m % grd U/min124,67 U/min

41 9,600 1,05 32,50 21.05.2017 22:25:3867,38N.m % grd U/min124,67 U/min

42 9,670 1,79 29,00 21.05.2017 22:25:4660,33N.m % grd U/min125,00 U/min

43 9,550 0,53 28,00 21.05.2017 22:25:5459,33N.m % grd U/min94,00 U/min

44 9,580 0,84 27,00 21.05.2017 22:26:0261,54N.m % grd U/min125,00 U/min

45 9,740 2,53 29,75 21.05.2017 22:26:1064,46N.m % grd U/min124,67 U/min

46 9,630 1,37 32,75 21.05.2017 22:26:1865,92N.m % grd U/min125,00 U/min

47 9,520 0,21 27,50 21.05.2017 22:26:2661,83N.m % grd U/min125,00 U/min

48 9,550 0,53 26,75 21.05.2017 22:26:3461,54N.m % grd U/min124,83 U/min

49 9,660 1,68 32,75 21.05.2017 22:26:4266,54N.m % grd U/min124,67 U/min

50 9,570 0,74 31,50 21.05.2017 22:26:5065,25N.m % grd U/min125,17 U/min

51 9,520 0,21 26,00 21.05.2017 22:26:5861,54N.m % grd U/min125,33 U/min

52 9,640 1,47 32,50 21.05.2017 22:27:0666,54N.m % grd U/min124,67 U/min

53 9,550 0,53 31,00 21.05.2017 22:27:1464,25N.m % grd U/min124,83 U/min

54 9,610 1,16 28,00 21.05.2017 22:27:2260,33N.m % grd U/min125,17 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

8,84 10,169,500 9,593 0,0681 3,253 2,800

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,280 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 4,750 N.m9,50

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 30% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 9,570 0,74 34,50 21.05.2017 22:27:3068,00N.m % grd U/min124,50 U/min

56 9,570 0,74 31,75 21.05.2017 22:27:3865,71N.m % grd U/min124,83 U/min

57 9,650 1,58 28,00 21.05.2017 22:27:4661,42N.m % grd U/min125,17 U/min

58 9,550 0,53 27,75 21.05.2017 22:27:5460,46N.m % grd U/min124,67 U/min

59 9,580 0,84 28,50 21.05.2017 22:28:0264,92N.m % grd U/min124,83 U/min

60 9,580 0,84 27,25 21.05.2017 22:28:1062,38N.m % grd U/min125,17 U/min

61 9,480 -0,21 25,75 21.05.2017 22:28:1863,04N.m % grd U/min124,83 U/min

62 9,650 1,58 35,25 21.05.2017 22:28:2666,04N.m % grd U/min124,67 U/min

63 9,530 0,32 30,75 21.05.2017 22:28:3466,46N.m % grd U/min124,83 U/min

64 9,520 0,21 28,00 21.05.2017 22:28:4260,96N.m % grd U/min125,00 U/min

65 9,600 1,05 30,75 21.05.2017 22:28:5064,67N.m % grd U/min124,67 U/min

66 9,590 0,95 40,25 21.05.2017 22:28:5869,46N.m % grd U/min124,50 U/min

67 9,700 2,11 27,75 21.05.2017 22:29:0660,00N.m % grd U/min125,33 U/min

68 9,640 1,47 27,25 21.05.2017 22:29:1461,83N.m % grd U/min124,67 U/min

69 9,550 0,53 38,75 21.05.2017 22:29:2267,46N.m % grd U/min124,67 U/min

70 9,660 1,68 29,00 21.05.2017 22:29:3059,25N.m % grd U/min125,33 U/min

71 9,660 1,68 28,00 21.05.2017 22:29:3860,88N.m % grd U/min124,83 U/min

72 9,630 1,37 31,25 21.05.2017 22:29:4665,71N.m % grd U/min124,67 U/min

73 9,520 0,21 29,25 21.05.2017 22:29:5464,79N.m % grd U/min125,17 U/min

74 9,630 1,37 27,50 21.05.2017 22:30:0261,54N.m % grd U/min125,00 U/min

75 9,570 0,74 33,50 21.05.2017 22:30:1065,67N.m % grd U/min124,33 U/min

76 9,600 1,05 32,50 21.05.2017 22:30:1866,63N.m % grd U/min125,00 U/min

77 9,560 0,63 27,00 21.05.2017 22:30:2659,92N.m % grd U/min124,83 U/min

78 9,500 0,00 26,50 21.05.2017 22:30:3460,75N.m % grd U/min124,67 U/min

79 9,590 0,95 34,50 21.05.2017 22:30:4265,38N.m % grd U/min124,67 U/min

80 9,580 0,84 27,50 21.05.2017 22:30:5060,33N.m % grd U/min125,17 U/min

81 9,550 0,53 26,50 21.05.2017 22:30:5861,13N.m % grd U/min124,83 U/min

82 9,690 2,00 31,50 21.05.2017 22:31:0664,79N.m % grd U/min124,67 U/min

83 9,530 0,32 31,75 21.05.2017 22:31:1464,96N.m % grd U/min125,17 U/min

84 9,670 1,79 29,00 21.05.2017 22:31:2261,54N.m % grd U/min125,17 U/min

85 9,650 1,58 36,00 21.05.2017 22:31:3066,17N.m % grd U/min124,50 U/min

86 9,680 1,89 32,00 21.05.2017 22:31:3866,46N.m % grd U/min124,83 U/min

87 9,580 0,84 27,50 21.05.2017 22:31:4660,00N.m % grd U/min125,33 U/min

88 9,570 0,74 27,25 21.05.2017 22:31:5461,08N.m % grd U/min124,67 U/min

89 9,710 2,21 38,75 21.05.2017 22:32:0267,83N.m % grd U/min124,67 U/min

90 9,490 -0,11 26,50 21.05.2017 22:32:1061,79N.m % grd U/min125,33 U/min

91 9,720 2,32 26,50 21.05.2017 22:32:1862,50N.m % grd U/min124,67 U/min

92 9,600 1,05 29,50 21.05.2017 22:32:2664,96N.m % grd U/min124,67 U/min

93 9,730 2,42 31,25 21.05.2017 22:32:3464,38N.m % grd U/min125,00 U/min

94 9,510 0,11 27,50 21.05.2017 22:32:4262,08N.m % grd U/min125,33 U/min

95 9,590 0,95 27,50 21.05.2017 22:32:5062,63N.m % grd U/min124,67 U/min

96 9,560 0,63 39,00 21.05.2017 22:32:5868,33N.m % grd U/min124,67 U/min

97 9,650 1,58 27,75 21.05.2017 22:33:0659,25N.m % grd U/min125,50 U/min

98 9,530 0,32 26,00 21.05.2017 22:33:1460,08N.m % grd U/min124,67 U/min

99 9,600 1,05 28,75 21.05.2017 22:33:2264,29N.m % grd U/min124,50 U/min

100 9,540 0,42 27,00 21.05.2017 22:33:3060,75N.m % grd U/min125,50 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,048 0,0714 5,558 5,334

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,320 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 17,030 0,18 359,00 21.05.2017 16:45:0447,42N.m % grd U/min431,33 U/min

2 17,090 0,53 383,00 21.05.2017 16:45:2447,46N.m % grd U/min431,33 U/min

3 17,070 0,41 357,25 21.05.2017 16:45:4447,42N.m % grd U/min431,50 U/min

4 17,010 0,06 371,75 21.05.2017 16:46:0447,42N.m % grd U/min431,17 U/min

5 16,980 -0,12 359,00 21.05.2017 16:46:2447,17N.m % grd U/min431,67 U/min

6 17,080 0,47 347,25 21.05.2017 16:46:4447,29N.m % grd U/min431,50 U/min

7 16,970 -0,18 347,75 21.05.2017 16:47:0547,21N.m % grd U/min431,67 U/min

8 16,940 -0,35 353,75 21.05.2017 16:47:2447,42N.m % grd U/min431,50 U/min

9 17,040 0,24 359,25 21.05.2017 16:47:4447,21N.m % grd U/min432,00 U/min

10 17,050 0,29 347,75 21.05.2017 16:48:0447,13N.m % grd U/min431,50 U/min

11 16,960 -0,24 369,75 21.05.2017 16:48:2447,29N.m % grd U/min431,33 U/min

12 16,990 -0,06 345,00 21.05.2017 16:48:4447,13N.m % grd U/min431,00 U/min

13 16,980 -0,12 363,25 21.05.2017 16:49:0447,25N.m % grd U/min431,17 U/min

14 17,080 0,47 360,50 21.05.2017 16:49:2447,29N.m % grd U/min431,17 U/min

15 17,030 0,18 355,00 21.05.2017 16:49:4447,29N.m % grd U/min430,83 U/min

16 16,970 -0,18 352,75 21.05.2017 16:50:0447,25N.m % grd U/min431,17 U/min

17 16,940 -0,35 360,00 21.05.2017 16:50:2447,17N.m % grd U/min431,33 U/min

18 17,000 0,00 340,25 21.05.2017 16:50:4447,08N.m % grd U/min431,33 U/min

19 16,980 -0,12 362,75 21.05.2017 16:51:0447,38N.m % grd U/min431,50 U/min

20 17,150 0,88 349,75 21.05.2017 16:51:2447,04N.m % grd U/min431,83 U/min

21 17,020 0,12 356,75 21.05.2017 16:51:4447,38N.m % grd U/min431,67 U/min

22 16,970 -0,18 353,00 21.05.2017 16:52:0447,00N.m % grd U/min431,83 U/min

23 17,040 0,24 346,50 21.05.2017 16:52:2447,21N.m % grd U/min430,83 U/min

24 16,990 -0,06 358,50 21.05.2017 16:52:4447,08N.m % grd U/min431,17 U/min

25 17,000 0,00 352,25 21.05.2017 16:53:0447,08N.m % grd U/min431,17 U/min

26 17,040 0,24 365,00 21.05.2017 16:53:2447,25N.m % grd U/min431,33 U/min

27 16,990 -0,06 349,00 21.05.2017 16:53:4447,13N.m % grd U/min431,17 U/min

28 17,040 0,24 365,00 21.05.2017 16:54:0447,21N.m % grd U/min431,33 U/min

29 16,980 -0,12 350,00 21.05.2017 16:54:2447,25N.m % grd U/min431,33 U/min

30 17,070 0,41 376,50 21.05.2017 16:54:4447,21N.m % grd U/min431,50 U/min

31 17,010 0,06 357,00 21.05.2017 16:55:0447,17N.m % grd U/min431,33 U/min

32 17,120 0,71 370,75 21.05.2017 16:55:2447,33N.m % grd U/min431,67 U/min

33 17,090 0,53 366,50 21.05.2017 16:55:4447,08N.m % grd U/min431,67 U/min

34 17,020 0,12 337,75 21.05.2017 16:56:0447,08N.m % grd U/min431,83 U/min

35 17,010 0,06 357,00 21.05.2017 16:56:2447,00N.m % grd U/min431,17 U/min

36 17,050 0,29 350,00 21.05.2017 16:56:4447,04N.m % grd U/min431,17 U/min

37 16,930 -0,41 361,50 21.05.2017 16:57:0447,33N.m % grd U/min431,33 U/min

38 16,920 -0,47 335,50 21.05.2017 16:57:2447,04N.m % grd U/min431,00 U/min

39 17,020 0,12 361,00 21.05.2017 16:57:4447,38N.m % grd U/min431,00 U/min

40 17,070 0,41 365,50 21.05.2017 16:58:0447,13N.m % grd U/min431,17 U/min

41 17,110 0,65 361,50 21.05.2017 16:58:2447,13N.m % grd U/min431,67 U/min

42 16,990 -0,06 352,25 21.05.2017 16:58:4447,04N.m % grd U/min431,17 U/min

43 17,150 0,88 366,75 21.05.2017 16:59:0447,04N.m % grd U/min431,50 U/min

44 17,010 0,06 353,00 21.05.2017 16:59:2447,33N.m % grd U/min431,33 U/min

45 17,010 0,06 351,25 21.05.2017 16:59:4447,00N.m % grd U/min431,50 U/min

46 17,010 0,06 344,00 21.05.2017 17:00:0447,13N.m % grd U/min431,67 U/min

47 17,090 0,53 367,50 21.05.2017 17:00:2447,21N.m % grd U/min432,00 U/min

48 17,090 0,53 352,00 21.05.2017 17:00:4447,00N.m % grd U/min431,67 U/min

49 17,070 0,41 371,25 21.05.2017 17:01:0447,25N.m % grd U/min431,17 U/min

50 17,020 0,12 347,75 21.05.2017 17:01:2447,04N.m % grd U/min431,33 U/min

51 17,130 0,76 366,25 21.05.2017 17:01:4447,29N.m % grd U/min431,00 U/min

52 17,070 0,41 361,50 21.05.2017 17:02:0447,04N.m % grd U/min431,33 U/min

53 16,990 -0,06 349,25 21.05.2017 17:02:2447,17N.m % grd U/min431,00 U/min

54 17,110 0,65 369,00 21.05.2017 17:02:4447,04N.m % grd U/min431,67 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,048 0,0714 5,558 5,334

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,320 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 17,050 0,29 356,00 21.05.2017 17:03:0447,04N.m % grd U/min431,17 U/min

56 17,150 0,88 371,75 21.05.2017 17:03:2447,08N.m % grd U/min431,83 U/min

57 16,990 -0,06 358,00 21.05.2017 17:03:4447,04N.m % grd U/min432,00 U/min

58 17,020 0,12 345,50 21.05.2017 17:04:0447,13N.m % grd U/min431,33 U/min

59 16,990 -0,06 364,75 21.05.2017 17:04:2447,08N.m % grd U/min432,00 U/min

60 16,970 -0,18 345,25 21.05.2017 17:04:4447,08N.m % grd U/min430,83 U/min

61 17,160 0,94 360,75 21.05.2017 17:05:0447,13N.m % grd U/min430,67 U/min

62 17,020 0,12 357,00 21.05.2017 17:05:2447,04N.m % grd U/min431,33 U/min

63 17,050 0,29 370,50 21.05.2017 17:05:4447,25N.m % grd U/min431,17 U/min

64 17,170 1,00 366,50 21.05.2017 17:06:0446,92N.m % grd U/min431,33 U/min

65 17,020 0,12 362,00 21.05.2017 17:06:2447,17N.m % grd U/min431,50 U/min

66 17,240 1,41 368,75 21.05.2017 17:06:4446,96N.m % grd U/min431,83 U/min

67 17,040 0,24 356,00 21.05.2017 17:07:0447,13N.m % grd U/min431,17 U/min

68 17,030 0,18 361,75 21.05.2017 17:07:2447,04N.m % grd U/min431,67 U/min

69 17,020 0,12 357,50 21.05.2017 17:07:4446,96N.m % grd U/min431,33 U/min

70 17,080 0,47 364,00 21.05.2017 17:08:0446,96N.m % grd U/min431,67 U/min

71 16,970 -0,18 339,75 21.05.2017 17:08:2446,96N.m % grd U/min431,83 U/min

72 16,940 -0,35 362,00 21.05.2017 17:08:4447,13N.m % grd U/min431,83 U/min

73 17,140 0,82 363,00 21.05.2017 17:09:0446,83N.m % grd U/min431,17 U/min

74 17,110 0,65 354,50 21.05.2017 17:09:2446,96N.m % grd U/min431,17 U/min

75 17,140 0,82 366,00 21.05.2017 17:09:4447,13N.m % grd U/min431,33 U/min

76 17,070 0,41 350,75 21.05.2017 17:10:0446,96N.m % grd U/min431,33 U/min

77 17,150 0,88 362,50 21.05.2017 17:10:2447,04N.m % grd U/min431,17 U/min

78 16,970 -0,18 357,75 21.05.2017 17:10:4447,08N.m % grd U/min431,50 U/min

79 17,010 0,06 360,25 21.05.2017 17:11:0447,04N.m % grd U/min431,17 U/min

80 17,210 1,24 342,50 21.05.2017 17:11:2447,13N.m % grd U/min431,67 U/min

81 17,170 1,00 365,75 21.05.2017 17:11:4447,08N.m % grd U/min431,50 U/min

82 17,000 0,00 353,50 21.05.2017 17:12:0446,88N.m % grd U/min431,50 U/min

83 17,140 0,82 353,00 21.05.2017 17:12:2447,08N.m % grd U/min431,67 U/min

84 16,990 -0,06 360,75 21.05.2017 17:12:4446,96N.m % grd U/min431,67 U/min

85 17,140 0,82 356,75 21.05.2017 17:13:0447,04N.m % grd U/min430,67 U/min

86 17,040 0,24 371,50 21.05.2017 17:13:2447,17N.m % grd U/min431,00 U/min

87 17,170 1,00 365,50 21.05.2017 17:13:4447,00N.m % grd U/min431,33 U/min

88 16,990 -0,06 346,50 21.05.2017 17:14:0447,17N.m % grd U/min430,83 U/min

89 17,230 1,35 366,00 21.05.2017 17:14:2446,83N.m % grd U/min431,50 U/min

90 17,030 0,18 358,00 21.05.2017 17:14:4447,17N.m % grd U/min431,17 U/min

91 17,050 0,29 341,50 21.05.2017 17:15:0446,79N.m % grd U/min431,50 U/min

92 17,010 0,06 369,25 21.05.2017 17:15:2447,17N.m % grd U/min431,17 U/min

93 16,940 -0,35 354,25 21.05.2017 17:15:4446,96N.m % grd U/min431,67 U/min

94 16,980 -0,12 371,75 21.05.2017 17:16:0447,17N.m % grd U/min431,50 U/min

95 17,070 0,41 352,25 21.05.2017 17:16:2446,88N.m % grd U/min431,67 U/min

96 17,130 0,76 363,25 21.05.2017 17:16:4447,13N.m % grd U/min431,67 U/min

97 17,220 1,29 367,50 21.05.2017 17:17:0446,96N.m % grd U/min431,67 U/min

98 17,060 0,35 349,25 21.05.2017 17:17:2447,00N.m % grd U/min430,83 U/min

99 17,070 0,41 372,00 21.05.2017 17:17:4447,17N.m % grd U/min431,00 U/min

100 17,070 0,41 363,50 21.05.2017 17:18:0447,13N.m % grd U/min431,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,069 0,1084 3,661 3,448

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,460 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 17,140 0,82 30,00 21.05.2017 21:29:0048,25N.m % grd U/min248,33 U/min

2 17,070 0,41 31,25 21.05.2017 21:29:2045,25N.m % grd U/min248,00 U/min

3 16,970 -0,18 31,25 21.05.2017 21:29:4046,21N.m % grd U/min248,17 U/min

4 17,010 0,06 21,75 21.05.2017 21:30:0053,13N.m % grd U/min248,00 U/min

5 17,250 1,47 19,00 21.05.2017 21:30:2056,04N.m % grd U/min248,50 U/min

6 17,020 0,12 18,50 21.05.2017 21:30:4053,71N.m % grd U/min248,67 U/min

7 17,320 1,88 20,25 21.05.2017 21:31:0053,92N.m % grd U/min248,33 U/min

8 17,150 0,88 19,25 21.05.2017 21:31:2053,46N.m % grd U/min248,33 U/min

9 16,930 -0,41 16,75 21.05.2017 21:31:4054,50N.m % grd U/min248,17 U/min

10 16,970 -0,18 17,50 21.05.2017 21:32:0056,38N.m % grd U/min248,17 U/min

11 17,080 0,47 17,50 21.05.2017 21:32:2057,71N.m % grd U/min248,17 U/min

12 17,020 0,12 17,00 21.05.2017 21:32:4058,25N.m % grd U/min248,33 U/min

13 17,060 0,35 19,50 21.05.2017 21:33:0053,21N.m % grd U/min248,33 U/min

14 16,990 -0,06 19,00 21.05.2017 21:33:2051,88N.m % grd U/min248,33 U/min

15 17,020 0,12 29,75 21.05.2017 21:33:4048,63N.m % grd U/min248,67 U/min

16 17,120 0,71 33,25 21.05.2017 21:34:0045,38N.m % grd U/min248,17 U/min

17 17,030 0,18 32,25 21.05.2017 21:34:2048,92N.m % grd U/min248,17 U/min

18 16,940 -0,35 23,25 21.05.2017 21:34:4051,67N.m % grd U/min248,50 U/min

19 17,140 0,82 21,00 21.05.2017 21:35:0055,42N.m % grd U/min248,17 U/min

20 17,000 0,00 19,75 21.05.2017 21:35:2055,63N.m % grd U/min248,00 U/min

21 17,050 0,29 18,75 21.05.2017 21:35:4055,38N.m % grd U/min248,33 U/min

22 17,190 1,12 20,25 21.05.2017 21:36:0057,42N.m % grd U/min248,17 U/min

23 17,280 1,65 33,50 21.05.2017 21:36:2050,29N.m % grd U/min248,17 U/min

24 17,020 0,12 32,50 21.05.2017 21:36:4047,79N.m % grd U/min248,00 U/min

25 17,280 1,65 34,75 21.05.2017 21:37:0044,83N.m % grd U/min248,00 U/min

26 16,950 -0,29 30,75 21.05.2017 21:37:2051,50N.m % grd U/min248,00 U/min

27 17,030 0,18 28,75 21.05.2017 21:37:4054,58N.m % grd U/min248,17 U/min

28 17,200 1,18 22,00 21.05.2017 21:38:0055,63N.m % grd U/min248,50 U/min

29 17,170 1,00 19,50 21.05.2017 21:38:2056,92N.m % grd U/min248,33 U/min

30 16,960 -0,24 22,00 21.05.2017 21:38:4051,46N.m % grd U/min248,33 U/min

31 17,230 1,35 34,25 21.05.2017 21:39:0050,29N.m % grd U/min248,33 U/min

32 16,880 -0,71 32,75 21.05.2017 21:39:2045,71N.m % grd U/min248,67 U/min

33 16,880 -0,71 33,50 21.05.2017 21:39:4047,42N.m % grd U/min248,33 U/min

34 17,070 0,41 20,25 21.05.2017 21:40:0055,79N.m % grd U/min248,17 U/min

35 17,080 0,47 19,50 21.05.2017 21:40:2057,08N.m % grd U/min248,00 U/min

36 17,070 0,41 22,00 21.05.2017 21:40:4055,21N.m % grd U/min247,83 U/min

37 17,020 0,12 31,75 21.05.2017 21:41:0051,50N.m % grd U/min248,17 U/min

38 17,240 1,41 33,00 21.05.2017 21:41:2047,88N.m % grd U/min248,33 U/min

39 17,250 1,47 34,50 21.05.2017 21:41:4045,42N.m % grd U/min248,17 U/min

40 16,990 -0,06 32,75 21.05.2017 21:42:0050,58N.m % grd U/min248,17 U/min

41 16,970 -0,18 30,75 21.05.2017 21:42:2052,67N.m % grd U/min248,17 U/min

42 16,970 -0,18 20,25 21.05.2017 21:42:4055,54N.m % grd U/min248,17 U/min

43 17,030 0,18 19,25 21.05.2017 21:43:0058,08N.m % grd U/min248,50 U/min

44 16,940 -0,35 21,25 21.05.2017 21:43:2053,54N.m % grd U/min248,50 U/min

45 17,340 2,00 32,75 21.05.2017 21:43:4048,79N.m % grd U/min248,17 U/min

46 17,000 0,00 34,25 21.05.2017 21:44:0044,21N.m % grd U/min248,50 U/min

47 17,020 0,12 33,50 21.05.2017 21:44:2050,25N.m % grd U/min248,50 U/min

48 17,060 0,35 33,75 21.05.2017 21:44:4049,75N.m % grd U/min248,33 U/min

49 17,100 0,59 24,00 21.05.2017 21:45:0055,63N.m % grd U/min248,00 U/min

50 16,960 -0,24 20,75 21.05.2017 21:45:2055,33N.m % grd U/min248,50 U/min

51 16,970 -0,18 21,50 21.05.2017 21:45:4055,63N.m % grd U/min248,17 U/min

52 16,980 -0,12 18,50 21.05.2017 21:46:0058,46N.m % grd U/min248,33 U/min

53 16,900 -0,59 31,50 21.05.2017 21:46:2048,79N.m % grd U/min248,67 U/min

54 17,020 0,12 34,25 21.05.2017 21:46:4045,96N.m % grd U/min248,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

15,81 18,1917,000 17,069 0,1084 3,661 3,448

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,460 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 8,500 N.m17,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 80% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 17,120 0,71 34,00 21.05.2017 21:47:0049,21N.m % grd U/min248,00 U/min

56 16,980 -0,12 20,50 21.05.2017 21:47:2056,25N.m % grd U/min248,67 U/min

57 16,980 -0,12 19,50 21.05.2017 21:47:4056,58N.m % grd U/min248,50 U/min

58 17,050 0,29 33,00 21.05.2017 21:48:0047,33N.m % grd U/min248,33 U/min

59 16,960 -0,24 35,00 21.05.2017 21:48:2044,58N.m % grd U/min248,00 U/min

60 17,010 0,06 35,00 21.05.2017 21:48:4049,17N.m % grd U/min248,00 U/min

61 16,970 -0,18 22,75 21.05.2017 21:49:0054,08N.m % grd U/min248,00 U/min

62 17,040 0,24 20,25 21.05.2017 21:49:2056,33N.m % grd U/min248,00 U/min

63 17,050 0,29 19,75 21.05.2017 21:49:4055,96N.m % grd U/min248,33 U/min

64 17,220 1,29 19,75 21.05.2017 21:50:0059,54N.m % grd U/min248,33 U/min

65 17,030 0,18 22,00 21.05.2017 21:50:2054,88N.m % grd U/min248,33 U/min

66 17,070 0,41 20,50 21.05.2017 21:50:4056,25N.m % grd U/min248,17 U/min

67 16,980 -0,12 21,25 21.05.2017 21:51:0056,13N.m % grd U/min248,17 U/min

68 17,040 0,24 20,25 21.05.2017 21:51:2058,88N.m % grd U/min248,50 U/min

69 17,290 1,71 19,25 21.05.2017 21:51:4058,54N.m % grd U/min248,50 U/min

70 17,020 0,12 19,75 21.05.2017 21:52:0057,08N.m % grd U/min248,33 U/min

71 17,090 0,53 33,25 21.05.2017 21:52:2051,50N.m % grd U/min248,83 U/min

72 17,090 0,53 34,25 21.05.2017 21:52:4048,67N.m % grd U/min248,33 U/min

73 17,150 0,88 36,00 21.05.2017 21:53:0043,50N.m % grd U/min247,83 U/min

74 17,300 1,76 35,75 21.05.2017 21:53:2048,50N.m % grd U/min248,00 U/min

75 17,180 1,06 33,00 21.05.2017 21:53:4053,29N.m % grd U/min248,17 U/min

76 16,980 -0,12 20,00 21.05.2017 21:54:0056,50N.m % grd U/min248,17 U/min

77 16,920 -0,47 21,50 21.05.2017 21:54:2055,71N.m % grd U/min248,17 U/min

78 16,950 -0,29 31,25 21.05.2017 21:54:4053,83N.m % grd U/min247,83 U/min

79 17,020 0,12 20,75 21.05.2017 21:55:0057,29N.m % grd U/min248,00 U/min

80 17,220 1,29 34,25 21.05.2017 21:55:2054,00N.m % grd U/min248,50 U/min

81 16,900 -0,59 33,75 21.05.2017 21:55:4048,67N.m % grd U/min248,50 U/min

82 17,190 1,12 36,00 21.05.2017 21:56:0046,04N.m % grd U/min248,33 U/min

83 17,100 0,59 34,75 21.05.2017 21:56:2050,42N.m % grd U/min248,50 U/min

84 16,990 -0,06 31,75 21.05.2017 21:56:4053,25N.m % grd U/min248,50 U/min

85 17,040 0,24 22,00 21.05.2017 21:57:0055,79N.m % grd U/min248,50 U/min

86 17,140 0,82 20,50 21.05.2017 21:57:2058,33N.m % grd U/min248,00 U/min

87 17,050 0,29 21,25 21.05.2017 21:57:4056,83N.m % grd U/min248,00 U/min

88 17,240 1,41 22,75 21.05.2017 21:58:0057,54N.m % grd U/min248,00 U/min

89 17,250 1,47 20,75 21.05.2017 21:58:2058,08N.m % grd U/min248,33 U/min

90 17,010 0,06 19,50 21.05.2017 21:58:4057,58N.m % grd U/min248,33 U/min

91 17,060 0,35 34,50 21.05.2017 21:59:0050,17N.m % grd U/min248,17 U/min

92 17,020 0,12 34,00 21.05.2017 21:59:2047,96N.m % grd U/min248,17 U/min

93 17,020 0,12 35,00 21.05.2017 21:59:4045,25N.m % grd U/min248,00 U/min

94 17,000 0,00 25,75 21.05.2017 22:00:0054,88N.m % grd U/min248,17 U/min

95 17,200 1,18 22,00 21.05.2017 22:00:2056,21N.m % grd U/min248,67 U/min

96 17,070 0,41 21,25 21.05.2017 22:00:4056,33N.m % grd U/min248,67 U/min

97 17,080 0,47 20,50 21.05.2017 22:01:0056,83N.m % grd U/min248,33 U/min

98 17,220 1,29 21,00 21.05.2017 22:01:2058,21N.m % grd U/min248,50 U/min

99 17,180 1,06 35,25 21.05.2017 22:01:4050,96N.m % grd U/min248,33 U/min

100 17,120 0,71 33,75 21.05.2017 22:02:0048,67N.m % grd U/min248,00 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,077 0,0846 5,514 5,209

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,350 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 20,030 0,15 345,00 21.05.2017 18:15:4351,96N.m % grd U/min431,00 U/min

2 20,270 1,35 358,25 21.05.2017 18:16:2952,04N.m % grd U/min431,33 U/min

3 20,070 0,35 351,50 21.05.2017 18:17:1451,96N.m % grd U/min431,67 U/min

4 19,980 -0,10 349,00 21.05.2017 18:17:5951,96N.m % grd U/min431,50 U/min

5 20,230 1,15 362,25 21.05.2017 18:18:4452,21N.m % grd U/min431,33 U/min

6 20,280 1,40 361,00 21.05.2017 18:19:2952,00N.m % grd U/min432,00 U/min

7 19,950 -0,25 355,00 21.05.2017 18:20:1352,04N.m % grd U/min431,33 U/min

8 20,060 0,30 349,50 21.05.2017 18:20:5952,13N.m % grd U/min430,83 U/min

9 20,190 0,95 359,25 21.05.2017 18:21:4452,21N.m % grd U/min431,67 U/min

10 19,980 -0,10 355,75 21.05.2017 18:22:2852,21N.m % grd U/min431,50 U/min

11 20,010 0,05 356,25 21.05.2017 18:23:1452,13N.m % grd U/min431,50 U/min

12 20,020 0,10 350,75 21.05.2017 18:23:5851,96N.m % grd U/min431,83 U/min

13 20,090 0,45 350,25 21.05.2017 18:24:4452,04N.m % grd U/min431,33 U/min

14 19,990 -0,05 351,75 21.05.2017 18:25:2852,13N.m % grd U/min431,67 U/min

15 19,980 -0,10 359,75 21.05.2017 18:26:1452,21N.m % grd U/min431,67 U/min

16 20,000 0,00 360,25 21.05.2017 18:26:5952,13N.m % grd U/min432,00 U/min

17 19,950 -0,25 359,00 21.05.2017 18:27:4452,04N.m % grd U/min431,33 U/min

18 20,000 0,00 337,50 21.05.2017 18:28:2852,04N.m % grd U/min431,50 U/min

19 20,020 0,10 352,00 21.05.2017 18:29:1452,21N.m % grd U/min431,17 U/min

20 20,220 1,10 361,75 21.05.2017 18:29:5952,21N.m % grd U/min431,50 U/min

21 20,160 0,80 365,25 21.05.2017 18:30:4452,08N.m % grd U/min431,67 U/min

22 20,040 0,20 345,75 21.05.2017 18:31:2851,96N.m % grd U/min431,33 U/min

23 20,160 0,80 349,50 21.05.2017 18:33:4452,13N.m % grd U/min431,00 U/min

24 20,110 0,55 370,00 21.05.2017 18:34:2952,29N.m % grd U/min431,50 U/min

25 20,220 1,10 365,50 21.05.2017 18:35:1452,21N.m % grd U/min431,00 U/min

26 20,120 0,60 367,00 21.05.2017 18:35:5952,21N.m % grd U/min431,83 U/min

27 20,200 1,00 366,25 21.05.2017 18:36:4452,13N.m % grd U/min431,67 U/min

28 20,170 0,85 367,00 21.05.2017 18:37:2952,04N.m % grd U/min431,17 U/min

29 20,250 1,25 368,50 21.05.2017 18:38:1452,04N.m % grd U/min431,33 U/min

30 20,110 0,55 365,75 21.05.2017 18:38:5952,13N.m % grd U/min431,33 U/min

31 20,150 0,75 370,25 21.05.2017 18:39:4452,04N.m % grd U/min430,83 U/min

32 19,990 -0,05 366,00 21.05.2017 18:41:5952,29N.m % grd U/min431,17 U/min

33 20,100 0,50 357,25 21.05.2017 18:42:4452,08N.m % grd U/min431,67 U/min

34 19,930 -0,35 357,25 21.05.2017 18:43:2952,17N.m % grd U/min431,33 U/min

35 20,020 0,10 363,50 21.05.2017 18:44:1452,21N.m % grd U/min431,00 U/min

36 20,170 0,85 359,00 21.05.2017 18:44:5952,08N.m % grd U/min432,00 U/min

37 19,930 -0,35 355,25 21.05.2017 18:45:4452,04N.m % grd U/min431,67 U/min

38 20,090 0,45 363,00 21.05.2017 18:46:2852,13N.m % grd U/min430,83 U/min

39 20,240 1,20 347,50 21.05.2017 18:47:1452,04N.m % grd U/min431,50 U/min

40 19,930 -0,35 338,50 21.05.2017 18:47:5852,13N.m % grd U/min431,50 U/min

41 20,070 0,35 362,75 21.05.2017 18:48:4452,21N.m % grd U/min431,33 U/min

42 20,050 0,25 362,75 21.05.2017 18:49:2952,13N.m % grd U/min432,00 U/min

43 20,180 0,90 364,75 21.05.2017 18:50:1451,96N.m % grd U/min431,33 U/min

44 20,150 0,75 367,75 21.05.2017 18:50:5952,04N.m % grd U/min430,83 U/min

45 20,120 0,60 362,00 21.05.2017 18:51:4452,21N.m % grd U/min431,83 U/min

46 20,020 0,10 364,75 21.05.2017 18:52:2952,13N.m % grd U/min431,67 U/min

47 19,990 -0,05 361,50 21.05.2017 18:53:1452,21N.m % grd U/min431,50 U/min

48 20,180 0,90 368,25 21.05.2017 18:53:5952,21N.m % grd U/min431,83 U/min

49 20,050 0,25 363,25 21.05.2017 18:54:4352,13N.m % grd U/min431,67 U/min

50 20,020 0,10 358,75 21.05.2017 18:55:2952,04N.m % grd U/min431,33 U/min

51 20,150 0,75 367,00 21.05.2017 18:56:1451,96N.m % grd U/min431,33 U/min

52 20,050 0,25 368,75 21.05.2017 18:56:5952,04N.m % grd U/min431,17 U/min

53 20,050 0,25 367,75 21.05.2017 18:57:4352,13N.m % grd U/min431,00 U/min

54 20,010 0,05 361,25 21.05.2017 18:58:2952,17N.m % grd U/min431,83 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,077 0,0846 5,514 5,209

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,350 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

360,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% weich

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 20,090 0,45 359,75 21.05.2017 18:59:1452,04N.m % grd U/min431,83 U/min

56 20,030 0,15 357,75 21.05.2017 18:59:5952,21N.m % grd U/min431,67 U/min

57 20,080 0,40 369,25 21.05.2017 19:00:4352,21N.m % grd U/min431,83 U/min

58 20,040 0,20 365,00 21.05.2017 19:01:2851,96N.m % grd U/min431,33 U/min

59 20,060 0,30 366,25 21.05.2017 19:02:1452,04N.m % grd U/min431,33 U/min

60 20,120 0,60 368,50 21.05.2017 19:02:5952,04N.m % grd U/min431,17 U/min

61 20,020 0,10 352,75 21.05.2017 19:03:4352,17N.m % grd U/min431,50 U/min

62 20,180 0,90 366,50 21.05.2017 19:04:2852,04N.m % grd U/min431,67 U/min

63 20,040 0,20 361,00 21.05.2017 19:05:1452,13N.m % grd U/min431,00 U/min

64 20,060 0,30 361,25 21.05.2017 19:05:5951,96N.m % grd U/min431,50 U/min

65 20,140 0,70 365,00 21.05.2017 19:06:4452,04N.m % grd U/min431,50 U/min

66 20,060 0,30 363,50 21.05.2017 19:07:2952,13N.m % grd U/min431,33 U/min

67 19,960 -0,20 364,50 21.05.2017 19:08:1352,04N.m % grd U/min431,67 U/min

68 20,100 0,50 368,25 21.05.2017 19:08:5951,96N.m % grd U/min431,33 U/min

69 20,140 0,70 369,50 21.05.2017 19:09:4452,04N.m % grd U/min431,17 U/min

70 20,060 0,30 360,75 21.05.2017 19:10:2952,04N.m % grd U/min431,50 U/min

71 20,000 0,00 365,00 21.05.2017 19:11:1352,04N.m % grd U/min431,67 U/min

72 19,970 -0,15 366,25 21.05.2017 19:11:5852,04N.m % grd U/min431,17 U/min

73 20,080 0,40 363,50 21.05.2017 19:12:4351,96N.m % grd U/min431,50 U/min

74 20,030 0,15 365,00 21.05.2017 19:13:2952,04N.m % grd U/min431,67 U/min

75 20,150 0,75 362,75 21.05.2017 19:14:1452,00N.m % grd U/min431,50 U/min

76 20,030 0,15 374,00 21.05.2017 19:14:5852,13N.m % grd U/min431,67 U/min

77 20,110 0,55 366,00 21.05.2017 19:15:4351,88N.m % grd U/min431,67 U/min

78 19,960 -0,20 365,00 21.05.2017 19:16:2851,96N.m % grd U/min431,00 U/min

79 19,990 -0,05 367,50 21.05.2017 19:17:1451,88N.m % grd U/min431,67 U/min

80 20,110 0,55 367,75 21.05.2017 19:17:5852,04N.m % grd U/min431,67 U/min

81 20,000 0,00 363,00 21.05.2017 19:18:4352,04N.m % grd U/min431,33 U/min

82 20,030 0,15 364,25 21.05.2017 19:19:2852,04N.m % grd U/min431,67 U/min

83 20,050 0,25 366,00 21.05.2017 19:20:1352,04N.m % grd U/min431,33 U/min

84 20,200 1,00 372,75 21.05.2017 19:20:5952,04N.m % grd U/min431,00 U/min

85 20,170 0,85 369,00 21.05.2017 19:21:4351,96N.m % grd U/min431,67 U/min

86 20,150 0,75 374,75 21.05.2017 19:22:2852,04N.m % grd U/min431,67 U/min

87 19,990 -0,05 362,00 21.05.2017 19:23:1351,79N.m % grd U/min431,17 U/min

88 19,980 -0,10 363,50 21.05.2017 19:23:5852,04N.m % grd U/min431,67 U/min

89 20,110 0,55 364,50 21.05.2017 19:24:4351,96N.m % grd U/min431,17 U/min

90 19,990 -0,05 354,75 21.05.2017 19:25:2852,04N.m % grd U/min431,00 U/min

91 20,130 0,65 358,75 21.05.2017 19:26:1352,04N.m % grd U/min431,00 U/min

92 20,140 0,70 363,50 21.05.2017 19:26:5852,04N.m % grd U/min431,50 U/min

93 20,010 0,05 358,50 21.05.2017 19:27:4351,96N.m % grd U/min431,17 U/min

94 20,050 0,25 363,75 21.05.2017 19:28:2851,88N.m % grd U/min431,17 U/min

95 20,150 0,75 365,00 21.05.2017 19:29:1352,04N.m % grd U/min431,83 U/min

96 20,000 0,00 365,50 21.05.2017 19:29:5852,04N.m % grd U/min431,50 U/min

97 20,030 0,15 365,50 21.05.2017 19:30:4351,96N.m % grd U/min431,00 U/min

98 20,050 0,25 366,50 21.05.2017 19:31:2851,88N.m % grd U/min431,50 U/min

99 20,210 1,05 371,75 21.05.2017 19:32:1351,96N.m % grd U/min431,67 U/min

100 20,190 0,95 362,25 21.05.2017 19:32:5851,96N.m % grd U/min431,17 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,072 0,1460 3,196 3,033

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,610 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

1 20,060 0,30 25,00 21.05.2017 19:54:5150,50N.m % grd U/min310,83 U/min

2 19,990 -0,05 22,25 21.05.2017 19:55:3652,54N.m % grd U/min311,00 U/min

3 20,260 1,30 32,00 21.05.2017 19:56:2151,25N.m % grd U/min310,17 U/min

4 20,020 0,10 29,00 21.05.2017 19:57:0651,25N.m % grd U/min309,67 U/min

5 19,970 -0,15 29,75 21.05.2017 19:57:5151,71N.m % grd U/min310,50 U/min

6 20,000 0,00 29,75 21.05.2017 19:58:3652,50N.m % grd U/min310,33 U/min

7 20,260 1,30 33,00 21.05.2017 19:59:2151,67N.m % grd U/min310,17 U/min

8 20,410 2,05 32,50 21.05.2017 20:00:0650,58N.m % grd U/min310,67 U/min

9 19,930 -0,35 29,00 21.05.2017 20:00:5150,08N.m % grd U/min310,67 U/min

10 19,990 -0,05 28,00 21.05.2017 20:01:3651,25N.m % grd U/min310,33 U/min

11 20,090 0,45 27,00 21.05.2017 20:02:2152,08N.m % grd U/min310,67 U/min

12 20,110 0,55 29,75 21.05.2017 20:03:0651,67N.m % grd U/min310,33 U/min

13 20,170 0,85 29,75 21.05.2017 20:03:5152,92N.m % grd U/min310,50 U/min

14 20,010 0,05 29,25 21.05.2017 20:04:3651,33N.m % grd U/min310,83 U/min

15 19,900 -0,50 27,50 21.05.2017 20:05:2151,29N.m % grd U/min310,50 U/min

16 19,950 -0,25 29,00 21.05.2017 20:06:0650,50N.m % grd U/min310,33 U/min

17 19,920 -0,40 26,25 21.05.2017 20:06:5150,88N.m % grd U/min311,00 U/min

18 19,880 -0,60 27,75 21.05.2017 20:07:3650,96N.m % grd U/min310,50 U/min

19 20,020 0,10 30,00 21.05.2017 20:08:2150,29N.m % grd U/min310,33 U/min

20 19,980 -0,10 29,75 21.05.2017 20:09:0650,21N.m % grd U/min310,83 U/min

21 19,960 -0,20 28,50 21.05.2017 20:09:5151,67N.m % grd U/min310,67 U/min

22 20,200 1,00 32,75 21.05.2017 20:10:3651,29N.m % grd U/min310,17 U/min

23 19,900 -0,50 27,75 21.05.2017 20:11:2151,67N.m % grd U/min311,17 U/min

24 20,410 2,05 33,00 21.05.2017 20:12:0652,08N.m % grd U/min310,33 U/min

25 20,080 0,40 32,25 21.05.2017 20:12:5151,29N.m % grd U/min310,33 U/min

26 20,380 1,90 34,00 21.05.2017 20:13:3650,63N.m % grd U/min310,83 U/min

27 20,340 1,70 33,00 21.05.2017 20:14:2151,29N.m % grd U/min310,67 U/min

28 20,080 0,40 31,50 21.05.2017 20:15:0649,83N.m % grd U/min310,50 U/min

29 19,880 -0,60 27,25 21.05.2017 20:15:5151,33N.m % grd U/min310,67 U/min

30 19,990 -0,05 29,25 21.05.2017 20:16:3650,92N.m % grd U/min310,50 U/min

31 19,940 -0,30 30,00 21.05.2017 20:17:2151,67N.m % grd U/min310,33 U/min

32 20,340 1,70 33,00 21.05.2017 20:18:0652,50N.m % grd U/min310,00 U/min

33 20,270 1,35 32,00 21.05.2017 20:18:5152,08N.m % grd U/min310,50 U/min

34 20,350 1,75 33,00 21.05.2017 20:19:3651,25N.m % grd U/min310,33 U/min

35 19,910 -0,45 29,50 21.05.2017 20:20:2150,92N.m % grd U/min310,00 U/min

36 20,320 1,60 32,25 21.05.2017 20:21:0652,08N.m % grd U/min310,50 U/min

37 20,130 0,65 29,25 21.05.2017 20:21:5153,83N.m % grd U/min310,33 U/min

38 20,080 0,40 27,25 21.05.2017 20:22:3652,50N.m % grd U/min310,17 U/min

39 20,300 1,50 32,50 21.05.2017 20:23:2150,21N.m % grd U/min310,67 U/min

40 19,980 -0,10 28,75 21.05.2017 20:24:0651,29N.m % grd U/min310,50 U/min

41 19,950 -0,25 28,50 21.05.2017 20:24:5150,92N.m % grd U/min310,33 U/min

42 19,970 -0,15 29,00 21.05.2017 20:25:3649,83N.m % grd U/min310,83 U/min

43 19,900 -0,50 29,50 21.05.2017 20:26:2150,13N.m % grd U/min310,50 U/min

44 20,210 1,05 30,00 21.05.2017 20:27:0652,08N.m % grd U/min310,00 U/min

45 20,090 0,45 30,75 21.05.2017 20:27:5150,58N.m % grd U/min311,17 U/min

46 20,250 1,25 32,75 21.05.2017 20:28:3650,96N.m % grd U/min310,33 U/min

47 20,270 1,35 32,00 21.05.2017 20:29:2152,92N.m % grd U/min309,83 U/min

48 20,280 1,40 33,00 21.05.2017 20:30:0651,71N.m % grd U/min310,50 U/min

49 19,900 -0,50 26,00 21.05.2017 20:30:5151,67N.m % grd U/min310,33 U/min

50 19,970 -0,15 27,50 21.05.2017 20:31:3650,96N.m % grd U/min310,50 U/min

51 20,050 0,25 30,50 21.05.2017 20:32:2152,50N.m % grd U/min310,67 U/min

52 20,070 0,35 28,75 21.05.2017 20:33:0652,08N.m % grd U/min310,67 U/min

53 20,030 0,15 31,00 21.05.2017 20:33:5151,33N.m % grd U/min310,33 U/min

54 20,000 0,00 29,75 21.05.2017 20:34:3651,29N.m % grd U/min310,67 U/min
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Prüfzertifikat

Homologation
Nr 648-1014437

Gesamtbewertung IO

18,60 21,4020,000 20,072 0,1460 3,196 3,033

Sollwert UG OG Xq R S Cm Cmk Bewertung

0,610 IO

Drehmoment

Hersteller
Serien-Nr.TB-A-EC-20 17140026

Bemerkung

Drehwinkelstartmoment 10,000N.m20,00

30,00

N.m

grd Prüfumfang 100

Modell
HS-Technik

Drehwinkel
Drehrichtung rechtsPrüfpunkt 100% hart

Nr. Drehmoment Abw. Drehwinkel Datum UhrzeitStopp

Drehzahl

Leerlauf

Drehzahl

55 19,900 -0,50 26,00 21.05.2017 20:35:2152,92N.m % grd U/min310,33 U/min

56 20,090 0,45 29,25 21.05.2017 20:36:0651,67N.m % grd U/min310,33 U/min

57 20,090 0,45 32,50 21.05.2017 20:36:5149,88N.m % grd U/min310,83 U/min

58 19,960 -0,20 28,25 21.05.2017 20:37:3652,08N.m % grd U/min310,50 U/min

59 20,200 1,00 33,50 21.05.2017 20:38:2150,58N.m % grd U/min310,50 U/min

60 20,160 0,80 31,00 21.05.2017 20:39:0651,71N.m % grd U/min310,67 U/min

61 19,960 -0,20 26,50 21.05.2017 20:39:5152,08N.m % grd U/min310,33 U/min

62 20,190 0,95 29,75 21.05.2017 20:40:3652,50N.m % grd U/min310,17 U/min

63 19,890 -0,55 28,25 21.05.2017 20:41:2151,00N.m % grd U/min311,17 U/min

64 19,950 -0,25 28,25 21.05.2017 20:42:0650,54N.m % grd U/min310,33 U/min

65 20,200 1,00 32,50 21.05.2017 20:42:5152,50N.m % grd U/min310,17 U/min

66 20,300 1,50 33,00 21.05.2017 20:43:3652,92N.m % grd U/min310,00 U/min

67 19,910 -0,45 27,25 21.05.2017 20:44:2150,58N.m % grd U/min310,50 U/min

68 20,040 0,20 31,50 21.05.2017 20:45:0649,58N.m % grd U/min310,33 U/min

69 19,980 -0,10 29,00 21.05.2017 20:45:5151,33N.m % grd U/min310,00 U/min

70 20,470 2,35 33,50 21.05.2017 20:46:3652,50N.m % grd U/min310,33 U/min

71 20,000 0,00 29,75 21.05.2017 20:47:2151,71N.m % grd U/min310,33 U/min

72 20,060 0,30 31,25 21.05.2017 20:48:0651,38N.m % grd U/min310,17 U/min

73 20,070 0,35 29,75 21.05.2017 20:48:5151,33N.m % grd U/min310,67 U/min

74 20,090 0,45 27,50 21.05.2017 20:49:3652,88N.m % grd U/min310,33 U/min

75 20,050 0,25 29,75 21.05.2017 20:50:2151,29N.m % grd U/min310,50 U/min

76 20,180 0,90 28,50 21.05.2017 20:51:0652,50N.m % grd U/min310,83 U/min

77 20,030 0,15 27,00 21.05.2017 20:51:5152,08N.m % grd U/min310,17 U/min

78 20,170 0,85 29,25 21.05.2017 20:52:3652,50N.m % grd U/min310,33 U/min

79 19,910 -0,45 31,00 21.05.2017 20:53:2150,17N.m % grd U/min310,67 U/min

80 19,950 -0,25 29,50 21.05.2017 20:54:0652,88N.m % grd U/min310,50 U/min

81 19,900 -0,50 29,25 21.05.2017 20:54:5151,71N.m % grd U/min309,83 U/min

82 19,900 -0,50 27,75 21.05.2017 20:55:3654,29N.m % grd U/min310,50 U/min

83 20,000 0,00 32,25 21.05.2017 20:56:2150,33N.m % grd U/min311,00 U/min

84 19,980 -0,10 30,75 21.05.2017 20:57:0651,00N.m % grd U/min310,17 U/min

85 19,940 -0,30 30,75 21.05.2017 20:57:5151,33N.m % grd U/min310,67 U/min

86 20,070 0,35 30,00 21.05.2017 20:58:3651,71N.m % grd U/min310,33 U/min

87 20,170 0,85 32,25 21.05.2017 20:59:2150,29N.m % grd U/min310,50 U/min

88 19,940 -0,30 31,00 21.05.2017 21:00:0650,54N.m % grd U/min310,67 U/min

89 20,140 0,70 30,50 21.05.2017 21:00:5153,75N.m % grd U/min310,67 U/min

90 20,080 0,40 31,00 21.05.2017 21:01:3652,08N.m % grd U/min309,83 U/min

91 19,860 -0,70 24,00 21.05.2017 21:02:2152,50N.m % grd U/min310,33 U/min

92 19,940 -0,30 28,50 21.05.2017 21:03:0650,92N.m % grd U/min310,33 U/min

93 20,260 1,30 33,00 21.05.2017 21:03:5150,96N.m % grd U/min310,50 U/min

94 20,260 1,30 33,75 21.05.2017 21:04:3652,50N.m % grd U/min310,67 U/min

95 20,000 0,00 32,00 21.05.2017 21:05:2152,08N.m % grd U/min310,67 U/min

96 19,990 -0,05 29,25 21.05.2017 21:06:0651,67N.m % grd U/min310,33 U/min

97 20,080 0,40 30,25 21.05.2017 21:06:5152,50N.m % grd U/min310,83 U/min

98 20,000 0,00 31,25 21.05.2017 21:07:3650,21N.m % grd U/min310,50 U/min

99 19,970 -0,15 29,00 21.05.2017 21:08:2151,67N.m % grd U/min310,17 U/min

100 20,170 0,85 30,50 21.05.2017 21:09:0651,29N.m % grd U/min310,00 U/min
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